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Instructies

Beoogd gebruik 
Dit apparaat is bedoeld voor medische 
doeleinden om lichaamsoppervlakken 
te verlichten. Het wordt gebruikt voor 
niet-invasief visueel onderzoek van 
intacte huid. 

Dit op batterijen werkende product is 
uitsluitend ontworpen voor uitwendig 
onderzoek binnen professionele gezond-
heidszorg door medische professionals. 
Controleer voor gebruik de juiste 
werking van het apparaat! Gebruik het 
apparaat niet als er zichtbare tekenen 
van schade. 
LET OP: Kijk niet rechtstreeks in het 
LED-licht. Patiënten moeten hun ogen 
sluiten tijdens de onderzoeken. 
In geval van een ernstig incident met 
het gebruik van dit apparaat, dient u 
DermLite onmiddellijk op de hoogte te 
stellen en, indien vereist door de lokale 
regelgeving, uw nationale gezondhe-
idsinstantie. 
OPGELET: Gebruik dit apparaat niet in 
brand- of explosierisicogebieden (bijv. 
zuurstofrijke omgeving). 
WAARSCHUWING: Dit product kan 
u blootstellen aan chemicaliën, waar-
onder methyleenchloride en zeswaardig
chroom, waarvan in de staat Californië
bekend is dat ze kanker of reproducti-
etoxiciteit veroorzaken. Ga voor meer in-
formatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Elektromagnetische compabiliteit
Dit apparaat voldoet aan de EMC-emis-
sie- en immuniteitsnormen van de norm
IEC 60601-1-2: 2014. De emissieken-
merken van deze apparatuur maken het
geschikt voor gebruik in zowel professio-
nele gezondheidszorg als in woonom-
gevingen (CISPR 11 Klasse B). Deze
apparatuur biedt voldoende bescherm-
ing voor radiocommunicatiediensten. In
het zeldzame geval van interferentie met
de radiocommunicatiedienst, moet de
gebruiker mogelijk mitigerende maatre-
gelen nemen, zoals het verplaatsen of
heroriënteren van apparatuur. WAAR-
SCHUWING: Gebruik van deze appa-
ratuur naast of gestapeld op andere
apparatuur moet worden vermeden,
omdat dit kan leiden tot onjuist gebruik.
Als een dergelijk gebruik noodzakelijk is,
moeten deze apparatuur en de andere
apparatuur worden gecontroleerd om te
controleren of ze normaal werken.
WAARSCHUWING: Het gebruik van an-
dere accessoires dan de accessoires die
door de fabrikant van deze apparatuur
zijn geleverd, kan leiden tot verhoogde
elektromagnetische emissies of vermin-
derde elektromagnetische immuniteit
van deze apparatuur en kan leiden tot
onjuist gebruik.
WAARSCHUWING: draagbare RF-ze-

nders mogen niet dichter dan 30 cm (12 
inch) bij enig onderdeel van het appa-
raat worden gebruikt. Anders kunnen de 
prestaties van deze apparatuur achter-
uitgaan. 

De DermLite carbon® pocket derma-
toscoop is bedoeld voor onderzoek van 
huidletsels met behulp van vergroting 
en kruisgepolariseerd of lineair gepolari-
seerd licht. 

Houd de DermLite zo vast dat de LED’s 
in de richting van de te onderzoeken 
laesie zijn gericht. Plaats de DermLite 
ongeveer 12 mm (1/2 ”) van de huid 
(fig. 1). Gebruik indien nodig uw vingers 
om de optimale afstand te behouden 
of bevestig het meegeleverde af-
standsstuk. Druk op de koepelvormige 
knop (afb. 2) aan de zijkant van het ap-
paraat om de kruispolariserende LED’s 
te activeren en ingedrukt te houden 
zolang u licht nodig hebt. Gebruik de 
tweede knop om huidoppervlakstruc-
turen met lineair gepolariseerd licht te 
zien. Kijk door de lens en verplaats het 
apparaat dichterbij of verder weg van de 
laesie om de gewenste beeldfocus te 
verkrijgen.  

De batterij vervangen (fig. 3)  
Om de batterij te vervangen, knijpt u 
in de zijkanten van de batterijklep en 
verwijdert u deze en de batterij. Plaats 
een nieuwe batterij van hetzelfde type 
met de contacten naar voren gericht en 
plaats de batterijklep terug. De Der-
mLite maakt gebruik van een 2CR5 
lithiumbatterij, die kan worden gekocht 
bij DermLite, uw DermLite-dealer of een 
elektronische speciaalzaak. 

Probleemoplossingen 
Kijk op www.dermlite.com voor de 
meest actuele informatie over problee-
moplossingen. Als uw apparaat onder-
houd nodig heeft, gaat u naar www. 
dermlite.com/service of neem contact op 
met uw lokale DermLite-dealer. 

Verzorging en onderhoud 
WAARSCHUWING: Wijzigingen aan 
deze apparatuur zijn niet toegestaan. 
Uw apparaat is ontworpen voor een 
probleemloze werking. Reparaties 
mogen alleen worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

Voorafgaand aan gebruik bij een patiënt, 
kan de buitenkant van uw apparaat (be-
halve de optische onderdelen) worden 
schoongeveegd met isopropylalcohol 
(70% vol.). De lens moet worden be-
handeld als hoogwaardige fotografische 
apparatuur en moet worden gereinigd 

met standaard lensreinigingsapparatuur 
en beschermd tegen schadelijke chem-
icaliën. Gebruik geen schurende rein-
igingsmiddelen of dompel het apparaat 
niet onder in vloeistof. Niet autoclaveren. 

DermLite carbon omvat:  
16 witte LED’s, 10x lens, kruispolarisatie 
en lineaire polarisatie, 2CR5 lithium-
batterij, verwijderbaar afstandsstuk, 
beschermhoes met koord 

Garantie: 5 jaar op onderdelen en ar-
beid. De batterij heeft een garantie van 
1 jaar. 

Verwijdering 
Dit apparaat bevat elektronica en een 
lithium-ionbatterij die moet worden ges-
cheiden voor verwijdering en mag niet 
worden weggegooid met het gewone hu-
isvuil. Neem de plaatselijke voorschriften 
voor afvalverwijdering in acht. 

Technische beschrijving 
Ga naar www.dermlite.com/technical/ of 
neem contact op met uw lokale Derm-
Lite-dealer.

NEDERLANDS

https://www.praxisdienst.nl/nl/Diagnostiek/Vakspecifieke+diagnostiek/Dermatoscopen/DermLite+Carbon.html



