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General instructions

Hydrosorb Gel is a clear, viscous, sterile gel, whose components are water with
an electrolytic composition based on Ringer’s solution, glycerin, hydroxyethyl
cellulose, cellulose and carbomer. Hydrosorb Gel does not contain polyethylene
glycol.

Properties and mode of action
Hydrosorb Gel provides a moist wound environment helping to promote wound
healing.

Depending on the condition of the wound, Hydrosorb Gel softens dry necrotic
tissue, facilitates removal of devitalized tissue and absorbs wound slough and
exudate where a small amount of exudate is present.

Hydrosorb Gel can be washed away using sterile Ringer’s solution or another
suitable sterile irrigation without disturbing the rest of the wound or damaging
newly formed tissue.

At the beginning of the Hydrosorb Gel therapy, enlargement of the wound can
occur in some cases due to breakdown of irreversibly damaged tissue.
Generally, this is however a sign of incipient wound healing.

Indications
Hydrosorb Gel is suitable for the management of most types of superficial and
deep wounds, such as ulcers, decubitus ulcers and wounds of other geneses
with minimal exudate.

The gel can be used to soften and hydrate necrotic tissue. Hydrosorb Gel pro-
vides a moist wound environment and so assists in the endogenous debride-
ment and removal of slough and necroses. 

Instructions for use

1. Application of Hydrosorb Gel
• Cleanse the wound with sterile Ringer’s solution or another suitable sterile 
irrigation. Dry the surrounding skin thoroughly.

• Take the syringe out of the peel pack and remove the protective cap.
• Keep the syringe aperture at a distance from the wound ground and apply 
an approx. 5 mm thick layer of gel to the wound.

• Cover the wound with a suitable secondary dressing.
• The syringe contents must not be used for several patients at the same
time.

• Unused gel must be discarded.

2. Removal of Hydrosorb Gel
• Hydrosorb Gel can be removed from the wound by rinsing with sterile 
Ringer’s solution or another suitable sterile irrigation.

• The frequency of dressing change will depend on the condition of the 
wound.

• Hydrosorb Gel may be left on the wound for up to 3 days.
• Hydrosorb Gel should be changed if wound exudate leakage occurs through 
the secondary dressing.

Contraindications
• Do not use Hydrosorb Gel on any patients who may be allergic to any of its 
ingredients.

• Full thickness burns.

Special precautions
• For external application only.
• Infected wounds require daily control by a physician and a suitable systemic
treatment. In this case dressing changes must be carried out in accordance
with medical recommendations. Treatment of infected wounds with
Hydrosorb Gel may be continued under medical supervision and instruction.

Special notes
Store in a dry place, between 5° C and 40° C, and out of direct sunlight. Do
not freeze. Do not use if the syringe has been damaged or if the seal has been
broken. Do not resterilize. Keep away from children.

Date of revision of the text: 2011-03

Mode d’emploi

Hydrosorb Gel est un hydrogel transparent, visqueux et stérile, composé d’eau
avec teneur en électrolytes identique à celle d’une solution de Ringer, de gly-
cérine, d’hydroxyéthylcellulose, de cellulose et de carbomère. Hydrosorb Gel ne
contient pas de polyéthylène glycol.

Propriétés et mode d’action
Hydrosorb Gel maintient un environnement humide propice à la cicatrisation.

Selon l’état de la plaie, Hydrosorb Gel ramollit les tissus nécrotiques dessé-
chés, favorise leur élimination et permet d’absorber les débris nécrotiques et
les exsudats des plaies faiblement exsudatives. 

Hydrosorb Gel peut être éliminé par rinçage de la plaie avec une solution iso-
tonique type solution de Ringer ou toute autre solution de rinçage stérile adap-
tée, sans perturber le processus de cicatrisation ni léser les tissus néoformés. 

Au début du traitement avec Hydrosorb Gel, l’élimination des tissus ayant subi
des lésions irréversibles peut dans quelques cas conduire à un agrandissement
de la plaie. D’une manière générale, ce phénomène témoigne du processus de
cicatrisation en cours de la plaie.

Indications
Hydrosorb Gel est recommandé dans la détersion de la plupart des plaies
superficielles et profondes, par exemple les ulcères, les escarres de décubitus
et autres plaies peu exsudatives. 

Le gel contribue à l’humidification et à l’hydratation des plaies nécrotiques.
Grâce à la création d’un milieu humide à la surface de la plaie, Hydrosorb Gel
favorise le débridement autolytique et l’élimination des tissus nécrotiques. 

Application

1. Application d’Hydrosorb Gel 
• Nettoyer la plaie avec une solution isotonique stérile type Ringer ou toute 
autre solution de rinçage stérile adaptée. Sécher avec soin la peau
environnante.

• Sortir la seringue stérile du protecteur individuel et retirer le bouchon de
protection.

• Sans toucher le lit de la plaie avec l’embout de la seringue, appliquer une 
couche de gel d’au moins 5 mm d’épaisseur sur toute la surface de la plaie.

• Recouvrir la plaie avec un pansement secondaire adéquat.
• Le contenu de la seringue ne doit pas être utilisé pour plusieurs patients.
• Jeter le gel inutilisé restant de la seringue.

2. Retrait d’Hydrosorb Gel 
• Pour enlever Hydrosorb Gel de la plaie, rincer soigneusement avec une 
solution isotonique stérile type Ringer ou toute autre solution de rinçage
stérile adaptée.

• La fréquence des changements de pansements dépend du type de plaie.
• Hydrosorb Gel peut rester en place jusqu’à 3 jours.
• Hydrosorb Gel doit être changé en cas de fuites au travers du pansement
secondaire. 

Contre-indications 
• Hydrosorb Gel ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une 
allergie à un des composants.

• Ne pas utiliser sur des brûlures du 3e degré. 

Précautions d’emploi 
• Pour usage externe seulement.
• Les plaies infectées doivent être contrôlées quotidiennement par un médecin
et faire l’objet d’un traitement systémique adapté. Les changements de
pansements doivent être effectués selon la recommandation du médecin. 
L’utilisation d’Hydrosorb Gel sur les plaies infectées peut être poursuivie
sous surveillance médicale. 

Remarques particulières
Conserver Hydrosorb Gel entre 5 °C et 40 °C, à l’abri de la lumière directe du
soleil et de l’humidité. Ne pas congeler. Ne pas utiliser si la seringue est
endommagée ou ouverte. Ne pas restériliser. Tenir hors de portée des enfants.
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Istruzioni per l’uso

Hydrosorb Gel è un gel trasparente, viscoso e sterile i cui componenti sono:
acqua a composizione elettrolitica su base di soluzione Ringer, glicerina, idros-
sietilcellulosa, cellulosa e carbomero. Hydrosorb Gel non contiene polietilengli-
colo.

Caratteristiche e modo di azione
Hydrosorb Gel mantiene umida la ferita, favorendo il processo di guarigione.

A seconda delle condizioni della ferita, Hydrosorb Gel ammorbidisce il tessuto
necrotico secco e favorisce il distacco del tessuto devitalizzato. E’ in grado di
assorbire escara ed essudato in ferite poco umide.

Hydrosorb Gel può essere asportato con soluzione Ringer sterile oppure con
un’altra soluzione sterile detergente idonea senza alterare le condizioni della
ferita o danneggiare il tessuto neo formato.

All’inizio della terapia con Hydrosorb Gel, sul tessuto già irreversibilmente dan-
neggiato, si può osservare in alcuni casi una dilatazione della lesione. Si tratta
però in generale di un segnale di inizio del processo di guarigione.

Indicazioni
Hydrosorb Gel è indicato per la maggior parte delle lesioni superficiali e pro-
fonde, p.es. ulcere, piaghe da decubito e ferite di altro genere caratterizzate da
un essudato ridotto

Il gel può essere impiegato per ammorbidire e idratare le necrosi. Creando un
ambiente umido intorno alla ferita e sulla relativa superficie, Hydrosorb Gel
favorisce il debridement endogeno e l’eliminazione di tessuti necrotici, non
vitali.

Avvertenze per l’applicazione

1. Applicazione di Hydrosorb Gel
• Detergere la ferita con soluzione Ringer sterile oppure con un’altra soluzione
sterile idonea. Asciugare accuratamente la cute circostante.

• Estrarre la siringa sterile dalla confezione a blister e rimuovere il tappo di 
protezione.

• Mantenere la distanza dal letto di ferita con il foro della siringa e applicare
uno strato di gel di circa 5 mm sulla ferita.

• Coprire la ferita con un’idonea medicazione secondaria.
• Il contenuto della siringa non deve essere utilizzato per più pazienti.
• Il gel non utilizzato va gettato.

2. Rimozione di Hydrosorb Gel
• Per rimuovere l’Hydrosorb Gel applicato, detergere la ferita con soluzione 
Ringer sterile oppure un’altra soluzione detergente sterile idonea.

• La frequenza dei cambi di medicazione dipende dal tipo di lesione.
• Hydrosorb Gel può essere lasciato sulla ferita per un massimo di 3 giorni.
• Hydrosorb Gel deve essere rimosso e riapplicato se fuoriesce dell’essudato
dalla medicazione secondaria di fissaggio.

Controindicazioni
• Non utilizzare Hydrosorb Gel in caso di ipersensibilità ad uno dei 
componenti.

• Non utilizzare su ustioni di terzo grado.

Ulteriori precauzioni
• Solo per uso esterno.
• Ferite infette necessitano del controllo medico quotidiano e di un idoneo
trattamento sistemico. La medicazione va sostituita secondo le prescrizioni 
mediche. L’utilizzo di Hydrosorb Gel, in caso di ferite infette può essere
continuato sotto indicazione e supervisione medica.

Avvertenze particolari
Conservare in luogo asciutto, ad una temperatura compresa tra 5° C e 40° C.
Non esporre la siringa ai raggi del sole. Non congelare. Non utilizzare se la
siringa è danneggiato o la sigillatura è aperta. Non risterilizzare. Tenere lontano
dalla portata dei bambini.
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Gebrauchshinweise

Hydrosorb Gel ist ein klares, visköses, steriles Gel, dessen Bestandteile Wasser
mit elektrolytischer Zusammensetzung auf Basis von Ringerlösung, Glycerin,
Hydroxyethylcellulose, Cellulose und Carbomer sind. Hydrosorb Gel enthält kein
Polyethylenglycol.

Eigenschaften und Wirkungsweise
Hydrosorb Gel hält die Wunde feucht und fördert somit die Heilung.

Abhängig vom Zustand der Wunde weicht Hydrosorb Gel trockenes, nekroti-
sches Gewebe auf, erleichtert das Ablösen des abgestorbenen Gewebes und
kann Schorf und Exsudat von wenig nässenden Wunden aufnehmen.

Hydrosorb Gel kann mit steriler Ringerlösung oder einer anderen geeigneten
sterilen Spüllösung abgewaschen werden, ohne die Wundruhe zu stören oder
neu gebildetes Gewebe zu schädigen.

Zu Beginn der Hydrosorb Gel Therapie kann es durch Abbau von bereits irre-
versibel geschädigtem Gewebe in einigen Fällen zu einer Vergrößerung der
Wunde kommen. Dies ist im Allgemeinen jedoch ein Zeichen der einsetzenden
Wundheilung.

Indikationen
Hydrosorb Gel ist geeignet für die meisten oberflächigen und tiefen Wunden, 
z. B. Ulcera, Dekubitalgeschwüre und Wunden anderer Genese mit geringer
Exsudation.

Das Gel kann zur Aufweichung und Hydrierung von Nekrosen herangezogen
werden. Indem es ein feuchtes Wundmilieu auf der Wundoberfläche erzeugt,
unterstützt Hydrosorb Gel das endogene Débridement und die Beseitigung
nekrotischen und avitalen Gewebes.

Anwendungshinweise

1. Hydrosorb Gel Anwendung
• Reinigen Sie die Wunde mit steriler Ringerlösung oder einer anderen 
geeigneten sterilen Spüllösung. Trocknen Sie die umgebende Haut sorgfältig
ab.

• Nehmen Sie die sterile Spritze aus der Blisterpackung und entfernen Sie die 
Schutzkappe.

• Halten Sie mit der Spritzenöffnung Abstand zum Wundbett und bringen Sie 
das Gel etwa 5 mm dick auf die Wunde auf.

• Bedecken Sie die Wunde mit einem geeigneten Sekundärverband.
• Der Spritzeninhalt darf nicht für mehrere Patienten gleichzeitig benutzt 
werden.

• Nichtverwendetes Gel muss verworfen werden.

2. Entfernung des Hydrosorb Gels
• Zur Entfernung von aufgebrachtem Hydrosorb Gel spülen Sie die Wunde mit 
steriler Ringerlösung oder einer anderen geeigneten sterilen Spüllösung.

• Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Beschaffenheit der 
Wunde ab.

• Hydrosorb Gel kann bis zu 3 Tagen auf der Wunde belassen werden.
• Hydrosorb Gel sollte gewechselt werden, wenn Exsudat aus dem Sekundär- 
verband ausläuft.

Gegenanzeigen
• Hydrosorb Gel sollte nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlich-
keit gegenüber einem der Inhaltsstoffe vorliegt.

• Nicht bei Verbrennungen III. Grades anwenden.

Spezielle Vorsichtsmaßnahmen
• Nur zur äußeren Anwendung bestimmt.
• Infizierte Wunden bedürfen der täglichen ärztlichen Kontrolle und einer 
geeigneten systemischen Behandlung. Die Verbandwechsel sollten
entsprechend den ärztlichen Empfehlungen erfolgen. Hydrosorb Gel kann 
unter ärztlicher Aufsicht und Anweisung bei infizierten Wunden weiter 
angewendet werden.

Besondere Hinweise
Trocken und zwischen 5 °C und 40 °C lagern, vor direktem Sonnenlicht 
schützen. Nicht einfrieren. Nicht anwenden, wenn die Spritze beschädigt oder
die Versiegelung aufgebrochen ist. Nicht resterilisieren. Vor Kindern sichern. 
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Instruções de utilização

Hydrosorb Gel apresenta-se como um gel transparente, viscoso e estéril, cujos
componentes são: água com composição electrolítica com base em solução
de Ringer, glicerina, hidroxilmetilcelulose, celulose e carbomer. Hydrosorb Gel
não contém polietilenoglicol.

Propriedades e modo de acção
Hydrosorb Gel mantém a ferida húmida, promovendo assim a cicatrização.

Dependendo do estado da ferida, Hydrosorb Gel amolece o tecido necrosado e
seco, facilita o desbridamento do tecido morto e absorve crostas e secreções
de feridas pouco exsudativas.

Hydrosorb Gel pode ser removido com solução de Ringer estéril ou com outra
solução de lavagem apropriada, sem perturbar a ferida nem danificar tecido
recém-formado. 

Em alguns casos, no início do tratamento com Hydrosorb Gel, poderá parecer
que a ferida aumenta de tamanho, devido à desintegração de tecido irreversi-
velmente danificado. No entanto, tal é geralmente indício do início da cicatriza-
ção. 

Indicações
Hydrosorb Gel é indicado para a grande maioria das feridas superficiais e pro-
fundas; por exemplo, úlceras, úlceras de decúbito e feridas de outras origens
com pouca exsudação.

O gel pode ser utilizado para amolecer e hidratar o tecido necrosado.
Enquanto cria um ambiente húmido na superfície da ferida, Hydrosorb Gel
favorece o desbridamento endógeno e a eliminação de tecido necrosado e
desvitalizado. 

Modo de aplicação 

1. Aplicação do Hydrosorb Gel
• Lavar a ferida com solução de Ringer estéril ou com outra solução de
lavagem apropriada. Secar cuidadosamente a pele circundante.

• Retirar a seringa da embalagem e remover a protecção.
• Manter a abertura da seringa afastada do leito da ferida e aplicar uma 
camada de gel com cerca de 5 mm de espessura sobre a ferida.

• Cobrir a ferida com um penso de protecção apropriado.
• O conteúdo da seringa não deverá ser utilizado em mais do que um
paciente em simultâneo.

• O gel não utilizado deverá ser eliminado.

2. Remoção do Hydrosorb Gel
• Para remoção do Hydrosorb Gel utilizado, lavar a ferida com solução de
Ringer estéril ou com outra solução de lavagem apropriada.

• A frequência de mudança do penso depende da natureza da ferida.
• Hydrosorb Gel pode permanecer na ferida até 3 dias.
• Hydrosorb Gel deverá ser mudado sempre que o penso de protecção liberte 
exsudado.

Contra-indicações
• Não deve ser aplicado em pacientes com alergia a uma das substâncias que
compõem o penso.

• Não utilizar em queimaduras de 3º grau.

Medidas especiais de precaução
• Apenas indicado para aplicação externa.
• As feridas infectadas necessitam de controlo médico diário e de um
tratamento sistémico apropriado. As mudanças de penso deverão ocorrer de
acordo com as recomendações médicas. No caso de feridas infectadas, 
a utilização de Hydrosorb Gel pode ser continuada sob vigilância e indicação
médica.

Indicações especiais
Guardar em local seco, entre os 5 °C e os 40 °C, ao abrigo da luz solar
directa. Não congelar. Não utilizar se a seringa estiver danificado ou o selo
rasgado. Não reesterilizar. Manter fora do alcance das crianças. 
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Gebruiksinstructies

Hydrosorb Gel is een transparante, hechtende, steriele gel, bestaande uit water
met elektrolytische samenstelling op basis van een Ringer-oplossing, glycerine,
hydroxyethylcellulose, cellulose en carbomeer. Hydrosorb Gel bevat geen poly-
ethyleenglycol.

Eigenschappen en werking
Hydrosorb Gel creëert een vochtig wondmilieu ter bevordering van het gene-
zingsproces.

Afhankelijk van de conditie van de wond, zal Hydrosorb Gel droog necrotisch
weefsel hydrateren om débridement in droge wonden te bevorderen of dit te
absorberen wanneer kleine hoeveelheden exsudaat en fibrine beslag aanwezig
is.

Hydrosorb Gel kan worden weggespoeld met een steriele Ringer-oplossing of
een andere geschikte steriele spoeloplossing. Dit heeft nauwelijks invloed op
de conditie van de wond en resulteert derhalve in een verbeterde genezing.

In het begin kan de indruk ontstaan dat de wond tijdens de behandeling met 
Hydrosorb Gel groter wordt. Dit is normaal omdat afgestorven weefsel van de
wondranden loslaat hetgeen de latere genezing bevordert.

Indicaties
Hydrosorb Gel is geschikt voor het behandelen van de meeste oppervlakkige
en diepe wonden, bijv. Ulcera, decubitus en wonden die op andere wijze zijn
ontstaan weinig exudaat.

Hydrosorb Gel zorgt voor een vochtig wondmilieu aan het wondoppervlak,
ondersteunt het débridement en de verwijdering van necrotisch weefsel bij
wonden met weinig exsudaat.

Gebruiksaanwijzing

1. Hydrosorb Gel aanbrengen
• Maak de wond schoon met een steriele Ringer-oplossing of een andere 
geschikte spoeloplossing. Dep de huid rondom de wond zorgvuldig droog.

• Neem de steriele spuit uit de blisterverpakking en verwijder het
beschermkapje.

• Houd de spuitopening op een afstand van het wondoppervlak en breng een
laagje gel van tenminste 5 mm dik aan.

• Bedek de wond met een passend secundair verband.
• De inhoud van de spuit dient uitsluitend éénmalig te worden gebruikt bij één
patiënt.

• Gooi de overgebleven gel weg.

2. Hydrosorb Gel verwijderen
• Om de opgebrachte Hydrosorb Gel te verwijderen dient u de wond met een 
steriele Ringer-oplossing of een andere geschikte spoeloplossing te spoelen.

• De frequentie van het aantal verbandwisselingen hangt af van de toestand
van de wond.

• Hydrosorb Gel kan maximaal 3 dagen op de wond blijven zitten.
• Er dient een nieuw laagje Hydrosorb Gel op de wond te worden aangebracht
wanneer er exsudaat uit het secundaire verband loopt.

Contra-indicaties
• Hydrosorb Gel mag niet worden gebruikt wanneer de patiënt overgevoelig is
voor een van de bestanddelen.

• Niet gebruiken op derdegraads brandwonden.

Speciale voorzorgsmaatregelen
• Uitsluitend bedoeld voor plaatselijk uitwendig gebruik.
• Bij wondinfecties dient de patiënt te worden behandeld onder begeleiding 
van een arts. De noodzakelijk lijkende systematische behandeling dient in 
overeenstemming met de aanbevelingen te worden uitgevoerd. Hydrosorb
Gel kan onder medisch toezicht en op voorschrift van een arts verder 
worden gebruikt.

Speciale instructies
Bewaar de gel op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C.
Beschermen tegen direct zonlicht. Niet laten bevriezen. Niet gebruiken wan-
neer de spuit beschadigd is of de verzegeling is verbroken. Niet opnieuw steri-
liseren. Buiten bereik van kinderen houden. 
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Instrucciones de uso

Hydrosorb Gel es un gel transparente, viscoso y estéril de base acuosa con
una composición electrolítica de solución de Ringer, glicerina, hidroxietilcelulo-
sa, celulosa y carbómero. No contiene polietilenglicol.

Propiedades y aplicación
Hydrosorb Gel mantiene húmeda la úlcera, lo que facilita su curación.

Dependiendo del estado de la úlcera, Hydrosorb Gel reblandece el tejido
necrótico seco, estimula el desbridamiento de las úlceras secas y absorbe
escarificaciones y el exudado de úlceras menos húmedas. 

Hydrosorb Gel puede eliminarse irrigando la úlcera con una solución de Ringer
estéril o cualquier otra solución estéril adecuada para el lavado de úlceras, sin
alterar el estado de la úlcera ni deteriorar el tejido de nueva formación. 

En ciertos casos, al iniciarse el tratamiento con Hydrosorb Gel puede darse un
aumento del tamaño de la úlcera a causa de la degradación de los tejidos que
han sufrido daños irreversibles. Dicho fenómeno indica que ya ha empezado el
proceso de curación de la úlcera.

Indicaciones
Hydrosorb Gel está indicado en el tratamiento de la mayoría de heridas super-
ficiales y profundas, por ejemplo, úlceras, úlceras por decúbito y varicosas y
otros tipos de úlceras con menor exudación. 

El gel puede utilizarse para reblandecer e hidratar procesos necróticos. Como
Hydrosorb Gel aporta un medio húmedo a la superficie de la úlcera, estimula
también el desbridamiento y la desaparición de tejidos necróticos y muertos
en úlceras de escasa exudación. 

Aplicación

1. Aplicación de Hydrosorb Gel
• Limpie la úlcera con solución Ringer estéril o cualquier otra solución
adecuada para el lavado de úlceras. Seque la piel de alrededor con cuidado. 

• Saque la jeringa del envase y retire el capuchón protector.
• Manteniendo la boca de la jeringa alejada de la superficie de la úlcera
aplique una capa de gel de unos 5 mm de grosor sobre la úlcera.

• Cubra la úlcera con un apósito secundario.
• El contenido de la jeringa no debe aplicarse a diferentes pacientes 
simultáneamente.

• Deseche el gel no utilizado.

2. Eliminación de Hydrosorb Gel
• Para eliminar Hydrosorb Gel, lave la úlcera con solución Ringer estéril o 
cualquier otra solución estéril adecuada para el lavado de úlceras.

• La frecuencia del cambio de apósito dependerá del tipo de úlcera.
• Hydrosorb Gel puede permanecer sobre la úlcera hasta 3 días.
• Debe cambiarse Hydrosorb Gel si el apósito secundario aparece manchado
por el exudado de la úlcera.

Contraindicaciones
• Hydrosorb Gel no debe usarse en pacientes que presenten alergia a uno o 
alguno de sus componentes.

• No utilizar en quemaduras de tercer grado.

Precauciones especiales
• Sólo debe aplicarse por vía tópica.
• Las úlceras infectadas deberán someterse a controles médicos diarios y al 
tratamiento sistémico adecuado. El cambio de apósito deberá efectuarse
siguiendo las recomendaciones del especialista. En caso de úlceras 
infectadas, el tratamiento con Hydrosorb Gel puede continuarse bajo control 
médico.

Advertencias especiales
Consérvese en lugar seco entre 5 °C y 40 °C, protegido de la luz solar
directa. No congelar. No utilizar si la jeringa se encuentra deteriorado o si el
tapón está roto. No reesterilizar. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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∆Ô Hydrosorb Gel Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·˘Á‹˜, ÈÍÒ‰Ë˜, ·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤ÓË Á¤ÏË, Ë ÔÔ›·
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÓÂÚfi Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈÎ‹ Û‡ÓıÂÛË ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ Ringer,
ÁÏ˘ÎÂÚ›ÓË˜, ˘‰ÚÔÍ˘·Èı˘ÏÔÎ˘ÙÙ·Ú›ÓË˜, Î˘ÙÙ·Ú›ÓË˜ Î·È carbomer. ∆Ô
Hydrosorb Gel ‰ÂÓ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓÔÁÏ˘ÎfiÏË.

Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿ÛË˜
∆Ô Hydrosorb Gel ‰È·ÙËÚÂ› ˘ÁÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÙÚ·‡Ì·, ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ
ÙËÓ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÔ‡ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘.

∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Hydrosorb Gel Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ
ÙÔ˘˜ ÍËÚÔ‡˜, ÓÂÎÚÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜, ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ˘ÁÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÂ ÔÍÂ›· Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÚ·‡Ì·Ù·.

∆Ô Hydrosorb Gel ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÌÂ ·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤ÓÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ringer ‹ ¿ÏÏÔ
Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤ÓÔ ‰È¿Ï˘Ì· Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È Ë
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ËÚÂÌ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜ ‹ Ó· Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÓÂÔÛ¯ËÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÔÈ
ÈÛÙÔ›.

∞Ú¯ÈÎ¿, Î·Ù¿ ÙË ıÂÚ·Â›· ÌÂ ÙÔ Hydrosorb Gel, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË˜ ‹‰Ë ÔÚÈÛÙÈÎ¿ Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÒÓ
Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÂ› ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi fiÌˆ˜, ·ÔÙÂÏÂ› ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÔ‡ÏˆÛË˜ ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜.

∂Ó‰Â›ÍÂÈ˜
∆Ô Hydrosorb Gel ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¿ ·ÏÏ¿ Î·È ‚·ıÈ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù·,
fiˆ˜ ¤ÏÎË, ÂÍÂÏÎÒÛÂÈ˜ ·fi Î·Ù¿ÎÏÈÛË Î·È ÙÚ·‡Ì·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹˜ Ê‡ÛÂˆ˜ ÌÂ
ÌÈÎÚ‹ ÂÍ›‰ÚˆÛË.

ª·Ï·ÎÒÓÂÈ Î·È ÂÓ˘‰·ÙÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜. ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ˘ÁÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ
Hydrosorb Gel ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰ÔÁÂÓ‹ ·ÔÊÏÔ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ
ÓÂÎÚÒÓ Î·È ÌË ˙ˆÙÈÎÒÓ ÈÛÙÒÓ.

∆ÚfiÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜

1. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Hydrosorb Gel
• ∫·ı·Ú›ÛÙÂ ÙÔ ÙÚ·‡Ì· ÌÂ ·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤ÓÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ringer ‹ ÌÂ ¿ÏÏÔ

Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤ÓÔ ‰È¿Ï˘Ì· Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡. ™ÎÔ˘›ÛÙÂ ··Ï¿ ÙÔ
‰¤ÚÌ· Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÏËÁ‹.

• µÁ¿ÏÙÂ ÙËÓ ·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤ÓË Û‡ÚÈÁÁ· ·fi ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎ‹ Û˘ÛÎÂ˘·Û›· Î·È 
·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ ÙÔ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·.

• ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÙË˜ Û‡ÚÈÁÁ·˜ ÛÂ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÙÚ·‡Ì· Î·È 
ÂÊ·ÚÌfiÛÙÂ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·‡Ì· ÔÛfiÙËÙ· Á¤ÏË˜ ÂÚ›Ô˘ 5 mm.

• ∫·Ï‡„ÙÂ ÙÔ ÙÚ·‡Ì· ÌÂ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Â›ıÂÌ·.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ Û‡ÚÈÁÁ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÂ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó ·ÛıÂÓ‹.
• ∞ÔÚÚ›„ÙÂ ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Á¤ÏË˜.

2. ∞Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Hydrosorb Gel
• °È· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Hydrosorb Gel ·fi ÙÔ ‰¤ÚÌ·, Ï‡ÓÂÙÂ ÙÔ ÙÚ·‡Ì· ÌÂ

·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤ÓÔ ‰È¿Ï˘Ì· Ringer ‹ ÌÂ ¿ÏÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤ÓÔ 
‰È¿Ï˘Ì· Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡.

• ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÈıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 
ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜.

• ∆Ô Hydrosorb Gel ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·‡Ì· ¤ˆ˜ ÙÚÂÈ˜ Ì¤ÚÂ˜.
• ∆Ô Hydrosorb Gel Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÓÂˆıÂ› fiÙ·Ó ·fi ÙÔ Â›ıÂÌ· ÂÎÚ¤ÂÈ 

ÂÍ›‰ÚˆÌ·.

∞ÓÙÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜
• ¢ÂÓ ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Hydrosorb Gel ÛÂ ¿ÙÔÌ· Ô˘ 

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÀÂÚÂ˘·ÈÛıËÛ›· ÛÂ Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘. 
• ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ ÂÁÎ·‡Ì·Ù· ÙÚ›ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡.

∂È‰ÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· ÚÔÊ‡Ï·ÍË˜
• ¶ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË.
• ™Â ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÌfiÏ˘ÓÛË˜ ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÂ› ˘fi 

Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ È·ÙÚÈÎ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÂÈıÂÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ 
Hydrosorb Gel ÛÂ ÌÔÏ˘ÛÌ¤Ó· ÙÚ·‡Ì·Ù· ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÂ› ˘fi 
È·ÙÚÈÎ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡.

∂È‰ÈÎ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜
¡· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ ÍËÚfi Ì¤ÚÔ˜, ÛÂ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÙ·Í‡ 5 ÆC Î·È 40 ÆC. ¡·
ÌËÓ ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÂ ¿ÌÂÛË ËÏÈ·Î‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ¡· ÌËÓ Î·Ù·„‡¯ÂÙ·È. ¡· ÌËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È, Â¿Ó Ë Û‡ÚÈÁÁ· Â›Ó·È ÂÏ·ÙÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ‹ ¤¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ Ë ÌÂÌ‚Ú¿ÓË
·ÛÊ·ÏÂ›·˜. ¡· ÌËÓ Â·Ó·ÔÛÙÂÈÚÒÓÂÙ·È. ¡· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·ıÂÒÚËÛË˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘: 2011-03

Informace pro použití

Hydrosorb Gel je čirý, viskózní, sterilní gel, který obsahuje vodu
s elekrolytickým složením na bázi Ringerova roztoku, glycerin, hydroxyethylce-
lulózu, celulózu a karbomer. Hydrosorb Gel neobsahuje
polyethylenglykol.

Vlastnosti a způsob účinku
Hydrosorb Gel udržuje ránu vlhkou a podporuje tak její hojení.

V závislosti na stavu rány změkčuje Hydrosorb Gel suchou, nekrotickou tkáň,
ulehčuje oddělení odumřelé tkáně a pojímá strupy a exsudát z mírně mokvají-
cích ran. 

Hydrosorb Gel lze z rány vymýt sterilním Ringerovým roztokem nebo jiným
vhodným sterilním fyziologickým roztokem, bez rušení klidu rány nebo poško-
zení nově vytvořené tkáně.

Na začátku terapie gelem Hydrosorb Gel může dojít v některých případech
následkem uvolňování již odumřelé tkáně ke zvětšení rány. Toto je ale všeo-
becně normální jev začínajícího hojení rány.

Indikace
Hydrosorb Gel je vhodný pro léčení téměř všech povrchových a hlubokých rán,
např. vředů, dekubitů a rán jiné genezy s nízkou tvorbou exsudátu.

Gel je možné použít ke změkčení a hydrataci nekrotické tkáně. Hydrosorb Gel
zajišťuje vlhké prostředí na povrchu rány, podporuje endogenní čištění rány 
a odstraňování nekrotické a avitální tkáně.

Způsob použití

1. Aplikace gelu Hydrosorb Gel
• Ránu vyčistěte sterilním Ringerovým roztokem nebo jiným vhodným sterilním

fyziologickým roztokem. Opatrně osušte kůži v okolí rány.
• Vyjměte sterilní stříkačku z blister obalu a sejměte uzávěr.
• Udržujte otvor stříkačky v odstupu od lůžka rány a pokryjte ránu asi 5-ti 

milimetrovou vrstvou gelu.
• Přikryjte ránu vhodným sekundárním obvazem.
• Obsah stříkačky se nesmí používat současně pro více pacientů.
• Zbylý gel zlikvidujte.

2. Odstranění gelu Hydrosorb Gel
• Pro odstranění naneseného gelu Hydrosorb Gel omyjte ránu sterilním 

Ringerovým roztokem nebo jiným vhodným sterilním fyziologickým roztokem.
• Četnost výměny obvazu závisí na charakteru rány.
• Hydrosorb Gel lze na ráně ponechat až 3 dny.
• Hydrosorb Gel by měl být vyměněn, když exsudát začne vytékat ze

sekundárního obvazu.

Kontraindikace
• Hydrosorb Gel by neměl být použit při přecitlivosti na některou z obsažených

látek.
• Nepoužívat při popáleninách III. stupně.

Zvláštní preventivní opatření
• Určeno pouze k vnějšímu použití
• Infikované rány vyžadují každodenní lékařskou kontrolu a vhodnou 

systémovou léčbu. Výměna obvazu musí proběhnout po doporučení lékaře. 
V aplikaci gelu Hydrosorb Gelu lze u infikovaných ran pod dohledem lékaře
a při dodržení jeho pokynů dále pokračovat.

Zvláštní upozornění
Skladovat v suchu a při teplotě mezi 5 °C a 40 °C, chránit před přímým slu-
nečním zářením. Nezmrazovat. Nepoužívat, pokud je stříkačka poškozená nebo
pokud je zapečetění porušené. Opakovaně nesterilizovat. Zabezpečit před
dětmi.

Datum revize textu: 2011-03

Informácie pre použitie

Hydrosorb Gel je číry, viskózny, sterilný gél, ktorý obsahuje vodu s elektroly-
tickým zložením na báze Ringerovho roztoku, glycerín, hydroxyetylcelulózu,
celulózu a karbomer. Hydrosorb Gel neobsahuje
polyetylénglykol.

Vlastnosti a spôsob účinkovania
Hydrosorb Gel udržiava ranu vlhkú a tým podporuje jej hojenie.

V závislosti od stavu rany Hydrosorb Gel zmäkčuje suché, nekrotické tkanivo,
uľahčuje oddelenie odumretého tkaniva a pojíma chrasty a exsudát z menej
mokvajúcich rán.

Hydrosorb Gel sa môže z rany vymyť sterilným Ringerovým roztokom alebo
iným vhodným sterilným fyziologickým roztokom bez toho, že by sa rušil stav
pokoja rany alebo že by sa poškodilo novo vytvorené tkanivo.

Na začiatku terapie gélom Hydrosorb Gel môže dôjsť v dôsledku odbúrania už
nezvratne poškodeného tkaniva v niektorých prípadoch k zväčšeniu rany. To je
však vo všeobecnosti znakom začínajúceho sa hojenia rany.

Indikácie
Hydrosorb Gel je vhodný na liečenie väčšiny povrchových a hlbokých rán, napr.
vredov, dekubitálnych vredov a rán inej genézy s nízkou exsudáciou.

Gél sa môže využiť na zmäkčenie a hydratáciu nekróz. Tým že vytvára vlhké
prostredie na povrchu rany, Hydrosorb Gel podporuje endogénne čistenie rany
a odstraňovanie nekrotického a avitálneho tkaniva.

Spôsob použitia

1. Použitie gélu Hydrosorb Gel
• Vyčistite ranu sterilným Ringerovým roztokom alebo iným vhodným sterilným 

fyziologickým roztokom. Okolitú kožu starostlivo osušte.
• Vyberte sterilnú striekačku z blister obalu a odstráňte uzáver.
• Špičkou striekačky udržiavajte vzdialenosť od lôžka rany a naneste gél 

v hrúbke asi 5 mm na ranu.
• Pokryte ranu vhodným sekundárnym obväzom.
• Obsah striekačky sa nesmie súčasne používať pre viacerých pacientov.
• Zvyšný gél sa musí zahodiť.

2. Odstránenie gélu Hydrosorb Gel
• Pre odstránenie naneseného gélu Hydrosorb Gel, opláchnite ranu sterilným 

Ringerovým roztokom alebo iným vhodným sterilným fyziologickým roztokom.
• Frekvencie výmeny obväzu závisia od charakteru rany.
• Hydrosorb Gel je možné na rane ponechať až 3 dni.
• Hydrosorb Gel by sa mal vymeniť, keď zo sekundárneho obväzu preteká 

exsudát.

Kontraindikácie
• Nepoužívajte Hydrosorb Gel pri precitlivenosti na niektorú z jeho zložiek.
• Nepoužívať pri popáleninách Ill. stupňa.

Špeciálne preventívne opatrenia
• Určené výlučne na vonkajšie použitie.
• Infikované rany si vyžadujú každodennú lekársku kontrolu a vhodnú

systémovú liečbu. Výmena obväzu by sa mala vykonávať podľa odporúčaní 
lekára. Hydrosorb Gel sa pri infikovaných ranách môže naďalej používať pod 
dohľadom a s pokynmi lekára.

Zvláštne upozornenia
Skladujte na suchom mieste pri teplote od 5 °C do 40 °C, chráňte pred
priamym slnečným svetlom. Nezmrazujte. Nepoužívajte, ak je striekačka
poškodená alebo je otvorené zapečatenie uzáveru. Opakovane nesterilizujte.
Chráňte pred deťmi.

Dátum revízie textu: 2011-03
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