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I Medical Supplies since 1953

} Order here!

HANDBOOK FOR THE EUROSEAL® VALIDA

KURZANLEITUNG FUR DEN EUROSEAL® VALIDA

FICHE D'UTILISATION RAPIDE EUROSEAL® VALIDA

GUIA RAPIDA DEL EUROSEAL® VALIDA

GUIA RAPIDO EUROSEAL® VALIDA

PYKOBCACTBO NO BbICTPOMY 3ANYCKY ANA EUROSEAL® VALIDA
SNABBGUIDE FOR EUROSEAL® VALIDA

Euronda
Pro System



https://www.praxisdienst.com/en/Medical+Instruments/Sterilisation/Heat+Sealers/Euroseal+Heat+Sealer.html

Scelta ciclo / Selecting a cycle / Auswahl der Folie / Sélection d'un cycle / Seleccién de un ciclo
Selecgao do ciclo / Bbibop uukna / Valj en program
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S Chiusura lotto / Lot closing / LosschlieBung / Fermeture du lot

Lote de cierre / Fechamenlo do lote
3axkpeitne nova ! Mycket stangning
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Scelta test / Selecting a test / Auswahl eines Testzyklus / Sélection d'un test
Seleccion de una prueba / Selecgac do teste / Boibop TecTa / Valj ett test
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o Risultato test / Test result f Testergebnis / Résultat du test
Resultado de |a prueba / Resultado do leste
Peaynstar Tecta f Testresultat
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Problema di compressione
Compression problem
Anpressdruck nicht komekt
Probiéme de compression
Problema de compresion
Problema de compressao
MNpobnema okatna
Kompressionsproblem

Problema di temperatura
Temperature problem
Temperatur nicht korrekt
Probléme de température
Problema de temperatura
Problema de temperatura
Npobnema remneparypui
Temperaturproblem

Problema di tempo
Time problem
Siegelzeit nicht korrekt
Probléme de temps
Problema de tiempo
Problema de tempo
Npofinema spemenn
Tidsproblem

Selezionare programma SO mancante o protetta

Select programm GB  SD Card missing or locked
Programm wahlen SD-Karte fehlt oder gesperrt
Séléctionner le programme 50D Card manquante ou protégée
Seleccionar programa Falta SO o esta protegida
Selecionar programa SD falha ou protegida

Buibparb nporpammy SD oTcyTCTBYET MM 3alMIEH
Valj program SD fattas eller ar skyddat

Pulizia delle superfici esterne Revisione generale sigillatrice
Cleaning of external surfaces (7] General averhaul of sealing machine
Reinigung der AuBenflichen g o g 1| Wartung fallig

Nettoyage des surfaces externes Révision générale soudeuse

Limpieza de las superficies externas Revisién general de la selladora
Limpeza das superficies externas Revisac geral seladora

OuMCTKE HAPYMHbIX NOBEPXHOCTER Obwan npesepra

Rengdring av externa ytor Allman revidering av forseglingsenhet

Euronda
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