
STERIELE ELECTROCAUTERS VOOR EENMALIG GEBRUIK 

RICHTLIJNEN  
EN 60601-1: intern aanvoer toestel, van toepassing op type CF 

GEBRUIKSAANWIJZING 

TOEPASSINGEN 
Cauterisatie van weefsels en kleine bloedvaten gedurende chirurgische ingrepen, zonder noodzaak een hoogfrequentie generator te gebruiken. 
Geschikt voor klinieke chirurgie voor eerste hulp bij ongelukken, gynaecologie, oogheelkunde, dermatologie, cardiologie voor pacemakerimplantatie 
en vaatchirurgie. 
BESCHRIJVING 
De FIAB batterijcauters worden in 5 verschillende modellen geleverd, afhankelijk van de vorm van de punt en de temperatuur die deze bereikt. De 
energie wordt geleverd door ingebouwde alcalinebatterijen. De cauter heeft een veiligheidssluiting in de vorm van een dop, die de punt beschermt 
en voorkomt dat hij per ongeluk wordt aangezet. 
SERIE F7244 
Fijne punt, hoge temperatuur (1200ºC/2200ºF). Bijzonder geschikt daar waar precies een efficient bloedstelpen vereist is, zoals in de vaatchirurgie, 
dermatologie en microchirurgie. 
SERIE F7266 
Brede punt, hoge temperatuur (1200ºC/2200ºF). Door het grotere contactoppervlak is deze geschikt in alle gevallen, waar een optimale controle van 
de bloeding nodig is, vooral bij algemene chirurgie en orthopedie. 
SERIE F7277 – F7234 
Model hoge temperatuur (1200°C/2200°F) met fijne tip. Lengte 125mm, 75mm. Indicatie: precieze haemostasis bekomen op moeilijk bereikbare 
plaatsen. Zeer bruikbaar voor pacemakerimplantatie en bij ambulante gynaecologische patiënten. 
SERIE F7288 
Dikke punt, middelmatige temperatuur (800ºC/1400ºF). Dit product heeft een harde punt en is geschikt voor het verwijderen van hematomen onder 
de nagels. 
SERIE F7255 
Fijne punt, lage temperatuur (600ºC/1100ºF). Beperkt de schade aan het omliggende weefsel tot een minimum. Vooral geschikt voor oogheelkunde. 
WAARSCHUWINGEN 
• Dit product is geschikt voor eenmalig gebruik en met ethyleenoxyde gesteriliseerd. Niet meerdere malen gebruiken. Daar dit de volgende risico’s

met zich mee kan brengen:
o de aanwezigheid van biologische resten kan kruisinfecties veroorzaken;
o verandering der materialen;
o verlies van de aanvankelijke functionele eigenschappen van het product;

• De steriliteit wordt niet gegarandeerd als de verpakking geopend oFbeschadigd is.
• Na gecontroleerd te hebben, dat de verpakking deugdelijk is, moet men de buitenkant van de cauter controleren. Zijn er zichtbare beschadigingen

oFdefecten, dan moet men het product afdanken en aan FIAB terugzenden.
• Vermijd direct contact van het actieve deel van de batterijcauter met vloeistoffen.
• Ver van ontvlambare materialen houden.
• Niet met stoom steriliseren. Niet in het vuur werpen.
• De producten mogen uitlsluitend door gekwalificeerd personeel aangesloten en in werking gesteld worden.
• Na gebruik moet men altijd de beschermingskap op de cauter bevestigen, voordat men het product weggooit.
VOORBEREIDING EN GEBRUIK
• Open de verpakking en leg de cauter in een steriele omgeving.
• Trek de beschermingskap eraFdoor hem parallel langs de punt te bewegen, opdat deze er niet door wordt aangeraakt.
• Om vooraFte controlen oFde cauter goed werkt, gaat men als volgt te werk.
• Houd het product op een veilige afstand van voorwerpen en personen en druk de startknop in.
• Bij de modellen hoge en middelmatige temperatuur controleren dat de punt roodgloeiend wordt.
N.B Bij de lage  temperatuur cauter modell F7255, wordt de punt niet roodgloeiend. Om de werking bij dez modelle te controleren kan men de punt
aanraken met een steriel gaasje, bevochtigd met steriel water of een steriele fysiologische oplossing.2 à 3 seconden na het indrukken van de
startknop, zal het water verdampen.
2/3 sekonden na de startknop ingedrukt te hebben, zal er water verdampen.
• Maak korte en frequente toepassingen bij het gebruik op patiënten (2 tot 3 seconden). Vermijd lang en constant gebruik, dit kan overdreven

warmte teweegbrengen en mogelijk de tip breken.
• Duw niet te hard op de tip, zo vermijd men vervorming en breken.
• Na afloop van de ingreep de beschermingskap op de cauter bevestigen en het product weggooien.
CONTRA-INDICATIES
• Gebruik geen modellen voor hoge en gemiddelde temperatuur toepassingen voor intra-oculaire.
• Gebruik het model F7288 niet voor andere, dan de hier aangegeven doeleinden.
• De batterijcauters zijn niet geschikt voor het cauteriseren van overvloedige bloedingen.
OPSLAG 
Het product moet in zijn originele verpakking worden bewaard, in ruimtes onder natuurlijke omstandigheden m.b.t. de temperatuur en relatieve
vochtigheid, gespecificeerd op het etiket van de verpakking. Het overlappen van gewichten op de verpakkingen kunnen het product beschadigen.
WAARSCHUWINGEN OP HET ACTIEVE GEDEELTE VAN DE CAUTER
• Waarschuwing: bevat batterijen.
• Niet met stoom steriliseren.
• Niet in het vuur werpen.
• Niet gebruiken bij ontvlambare materialen.
ALGEMENE OPMERKINGEN
Als tijdens het gebruik van dit apparaat of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, meld dit dan aan de fabrikant en uw
nationale autoriteit. Informeer bij elke storing of defect van het apparaat de kwaliteitsdienst van de fabrikant.
AFVALVERWERKING
Opgepast: Dit product bevat batterijen.
Afval afkomstig van gezondheidsstructuren moet worden afgevoerd volgens de geldende regelgeving. Dit toestel kan besmet zijn met bloed en
moet gedesinfecteerd worden, alvorens weg te gooien.
Om ongelukken te vermijden, snij de tip af met een schaar of mes, en voorzie van het veiligheidshoedje.
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