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Opmerking

De inhoud van dit document is alleen bedoeld voor opleidingsdoeleinden. 
In dit document staan geen specifi caties, werkprocedures of 
onderhoudsmethoden voor de genoemde producten. Raadpleeg altijd 
het bij het product meegeleverde, offi  cieel geschreven materiaal (labels) 
voor de specifi caties, werkprocedures en onderhoudseisen.

Trainingsmateriaal, exclusieve eigendom van GE Healthcare. Gebruik 
van dit materiaal is alleen toegestaan aan vertegenwoordigers 
en medewerkers van GE Healthcare of andere, expliciet door GE 
gelicentieerde partijen. Gebruik zonder licentie is streng verboden.
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V1 rood C1 rood Vierde intercostale ruimte rechts van de sternumrand. 

V2 geel C2 geel Vierde intercostale ruimte links van de sternumrand. 

V3 groen C3 groen Halverwege tussen C2/V2 en C4/V4. 

V4 blauw C4 bruin Midclaviculaire lijn in de vijfde intercostale ruimte. 

V5 oranje C5 zwart Anterieure auxiliaire lijn op hetzelfde horizontale niveau als C4/V4. 

V6 paars C6 paars Middelste auxiliaire lijn op hetzelfde horizontale niveau als C4/V4 en C5/V5. 

LA zwart L geel Boven de linkerpols (alternatieve plaatsing: linker deltaspier). 

LB rood F groen Boven de linkerenkel (alternatieve plaatsing: bovenbeen, dicht bij de romp). 

RB groen N zwart Boven de rechterenkel (alternatieve plaatsing: bovenbeen, dicht bij de romp).

RA wit R rood Boven de rechterpols (alternatieve plaatsing: rechter deltaspier).

AHA-
afl eiding

IEC-
afl eiding Elektrodeplaatsing
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De huid voorbereiden en afl eidingen plaatsen

1. Scheer de plek van de elektrode om eventuele beharing te verwijderen en ontvet deze plek met alcohol.

2. Maak de huid goed droog.

3. Breng de afl eidingen aan bij de voorbereide plek.

4. Controleer of de afl eidingen op de juiste wijze zijn aangesloten en goed werken.

Tabel 1 AHA- en IEC-afl eiding plaatsen
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Druk op de toets 'ECG' (groen) om een ECG te registreren. 
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5-aug-2009 

77 BPM

Patiëntgegevens 25 mm/s 10 mm/mV Meer
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Een ECG maken

 Schakel het systeem in.

2. Bereid de patiënt voor.
Raadpleeg het gedeelte
De huid voorbereiden en
Afl eidingen plaatsen voor
gedetailleerde informatie.

  Controleer de kwaliteit van de
curve door:

• Controle van de Hookup
Advisor. Groen (altijd de
uiterst rechtse cirkel)
geeft aan dat de
curvekwaliteit goed is.

• Druk op de toets
Afl eidingen om door de
afl eidingen te scrollen.

 Druk op F1 om het venster 
Patiëntgegevens te openen. 
Voer de ID, Geboortedatum 
en Geslacht van de patiënt in 
met het cijfertoetsenbord en 
de navigatiepijlen. 

• Druk op F1 om een liggend
streepje in te voegen bij
het invoeren van de ID van
de patiënt, indien gewenst.

• Druk op F2 om een +-teken
in te voegen bij het invoeren
van de ID van de patiënt,
indien gewenst.

Ee
n 

EC
G

 m
ak

en
4

0:29:40 
5-Aug-2009 77 BPM

I
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III

aVR V1 V4

aVL V2 V5

aVF V3 V6
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Patiëntengegevens invoeren.

ID-nummer
Geboortedatum
Geslacht
Return

MAC600

aVR V1 V4

aVL V2 V5

ID-nummer
Geboortedatum
Geslacht
Return
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Kleurenweergave is als optie verkrijgbaar.

  Selecteer Return en druk in 
het midden van de 
navigatiepijlen om het venster 
Patiëntgegevens te sluiten.

  Druk op het toetsenbord op 
de toets ECG om een ECG te 
registreren.

Let op! Raadpleeg de 
bedieningshandleiding voor 
instructies voor het gebruik 
van een secundaire ID, 
leeftijd en alfanumerieke 
invoerfunctie. 

5

7

 Gebruik de F-toetsen voor het 
aanbrengen van eventuele 
wijzigingen van:

• Snelheid (F2)

• Versterking (F3)

• Meer (F4) > Filter (F1) voor
aanpassing van de
curvefi lter. Druk op Meer
(F4) om terug te keren
naar het ECG-scherm.

1

3

6

https://www.praxisdienst.nl/nl/Diagnostiek/Vakspecifieke+diagnostiek/ECG+apparaten/GE+MAC+600+ECG+systeem+zonder+extern+geheugen.html
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F4F3F2F1

Doorgaan Ritme Opslaan Annuleren

9 108. Druk op Analyse (F2) om de
metings- en
interpretatiegegevens weer
te geven. Nadat u op Analyse
hebt gedrukt worden de
F-toetsen weergegeven zoals
in de afbeelding hierboven.

Let op! Analyse en 
Meting zijn als optie 
verkrijgbaar. 

  Als u na de beoordeling van 
het ECG en de analyse wilt 
stoppen en nog een ECG wilt 
maken, drukt u op Annuleren 
(F4) en drukt u op de toets 
ECG op het toetsenbord om 
nog een ECG te registreren. 
Wilt u dit niet, ga dan verder 
met stap 10. 

 De overige opties in het 
venster Analyse zijn: 

 Druk op Doorgaan (F1) 
als u wilt doorgaan met 
verwerving van het 
12-afl eidingen ECG.

 Druk op Opslaan (F3) als 
u het ECG wilt opslaan op
de SD-kaart.

Let op! Opslaan op 
SD-kaart is als optie 
verkrijgbaar. 

b

c Druk op Ritme (F2) als u 
de curve wilt bekijken.

ca 9b

10

a



2

F4F3F2F1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

esc 0

1

3 C
on

tin
u 

ri
tm

e 
af

dr
uk

ke
n

6

Continu ritme afdrukken

 Druk op de toets Afl eidingen 
om de gewenste groep van 
3 afl eidingen te selecteren 
voor het ritme.

 Druk op het toetsenbord op 
de toets Ritme om het 
afdrukken van continu ritme 
te starten.

 Let op! Als het scherm de 
weergave met 12-afl eidingen 
of 6-afl eidingen toont, 
worden bij het indrukken van 
de toets Ritme 3 afl eidingen 
weergegeven uit de groep 
die is ingesteld als het 
autoritme. Het afdrukken 
van ritme wordt dan gestart 
met die drie afl eidingen.

 Druk op het toetsenbord op 
de toets Schrijver stoppen 
om het afdrukken van het 
continue ritme te stoppen. 

1

2

3
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Directory van bestanden op SD-kaart   

Kiezen Kies alle Rapport instellen Meer

Directory van bestanden op SD-kaar t
Bestandsbeheer 

ID-nummer                  Datum/ t i jd                                Verz
0000001 01-aug-09 23:35:48 Nr.
0000002 30- jul -09 23:35:48 Nr.
0000003 29- jul -09 03:17:10 Nr.
0000004 29- jul -09 03:15:36 Nr.
0000005 29- jul -09 03:16:14 Nr.

Totaal aantal bestanden: 20 Geselecteerde bestanden: 1

Bestandsbeheer (optie)

1. Druk in het startscherm op 
Meer (F4).

2. Druk op Bestandsbeheer (F3).

 Druk op Rapport instellen 
(F3) om het gewenste 
formaat voor de afgedrukte 
rapporten te selecteren.

a. Druk op Rapportformaat 
(F1) om het scherm voor 
rapportselectie te openen.

b. Ga met de navigatiepijlen 
naar het gewenste rapport.

c. Voer 1 in voor elk rapport 
dat u wilt afdrukken. Voer 
een hoger getal in als u 
meer kopieën wilt.

d. Selecteer Return om op te 
slaan en het scherm af te 
sluiten.

e. Druk o Meer (F4).

f. Druk op Return (F2) om 
terug te gaan naar het 
hoofdscherm 
Bestandsbeheer.

 Druk op Kiezen (F1) om 
afzonderlijke rapporten te 
selecteren. Navigeer met de 
navigatiepijlen door de lijst en 
druk op de toets Enter van de 
navigatiepijlen om het gewenste 
rapport te markeren. Gebruik 
dezelfde methode voor het 
markeren van meerdere 
rapporten, indien gewenst. 

 Als u alle rapporten wilt markeren, 
druk dan op Kies alle (F2). 

3 4

5

354

Pijltoets

Enter-toets
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F4F3F2F1
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Directory van bestanden op SD-kaart  

Printen Weergave Verzenden Meer

Directory van bestanden op SD-kaar t
Bestandsbeheer

ID-nummer                  Datum/ t i jd                                Verz

0000001 01-aug-09 23:35:48 Nr.
0000002 30- jul -09 23:35:48 Nr.
0000003 29- jul -09 03:17:10 Nr.
0000004 29- jul -09 03:15:36 Nr.
0000005 29- jul -09 03:16:14 Nr.

Totaal aantal bestanden: 20 Geselecteerde bestanden: 1

Nadat u (een) rapport(en) hebt 
geselecteerd, hebt u de volgende 
opties:

 Printen (F1): hiermee kunt u 
het ECG van het/de 
geselecteerde rapport(en) 
afdrukken

 Weergave (F2): hiermee kunt 
de Medianen (F1), Analyse 
(F2) of Afdruk (F3) van het/de 
geselecteerde record(s) 
weergeven.

 Verzenden (F3): hiermee kunt 
u verzenden naar een 
MUSE-systeem of xml-uitvoer 
mogelijk maken via een 
seriële lijn.

Let op! Seriële verzending 
is als optie verkrijgbaar.

 Selecteer Meer (F4) en 
vervolgens Return (F2) om 
terug te gaan naar het 
hoofdscherm Bestandsbeheer. 

Geselecteerd 
rapport

1

2

3

4

1 2 43

Let op! Afhankelijk van de 
opties die u hebt aangeschaft 
kan de volgorde van de 
F-toetsen enigszins afwijken 
van de beschrijving. 
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Directory van bestanden op SD-kaart

Wissen XML opslaan PDF opslaan Meer

Directory van bestanden op SD-kaar t

Bestandsbeheer

ID-nummer                  Datum/ t i jd Verz

0000001 01-aug-09 23:35:48 Nr.
0000002 30- jul -09 23:35:48 Nr.
0000003 29- jul -09 03:17:10 Nr.
0000004 29- jul -09 03:15:36 Nr.
0000005 29- jul -09 03:16:14 Nr.

Totaal aantal bestanden: 20 Geselecteerde bestanden: 1

5. Meer (F4): geeft meer
keuzeopties weer waaronder:

 Wissen (F1): druk op deze 
optie om een record te 
wissen. De gebruiker moet 
een wachtwoord invoeren 
om (een) record(s) in het 
systeem te wissen

 XML opslaan (F2): hiermee 
kunt u een record opslaan 
in xml-formaat op 
SD-kaart 

Let op! Opslaan in 
xml is als optie 
verkrijgbaar. 

 PDF opslaan (F3): hiermee 
kunt u een record opslaan 
in pdf-formaat op SD-kaart

Let op! Opslaan als 
pdf is als optie 
verkrijgbaar.

 Meer (F4): hiermee kunt u 
teruggaan naar het vorige 
scherm. Druk op Return (F1) 
om terug te gaan naar het 
hoofdscherm van 
Bestandsbeheer.

6. Druk in het hoofdscherm van
Bestandsbeheer op Meer (F4)
en vervolgens op Rust-ECG (F3)
om terug te gaan naar het
scherm Rust-ECG.

a

b

c

d

a b c d





PN: 2047426-037 D 
Gedrukt in India

© 2021 General Electric Company – Alle rechten voorbehouden.

General Electric Company behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in specifi caties en de hierin 
getoonde kenmerken, of om zonder kennisgeving vooraf en zonder enige verplichting de productie van het hier 
beschreven product te beëindigen.

GE, GE Monogram, Marquette, 12SL, MAC en MUSE zijn handelsmerken van General Electric Company.

GE Medical Systems Information Technology Inc., een bedrijf van General Electric company, handelend onder de naam 
GE Healthcare.

Let op: De gegevens in dit document zijn alleen bedoeld voor opleidingsdoeleinden. In dit document staan geen 
specifi caties, werkprocedures of onderhoudsmethoden voor de genoemde producten. Raadpleeg altijd het 
bij het product meegeleverde, o ffi cieel geschreven materiaal (labels) voor de specifi caties, werkprocedures en 
onderhoudseisen.

Trainingsmateriaal, exclusieve eigendom van GE Healthcare. Gebruik van dit materiaal is alleen toegestaan aan 
vertegenwoordigers en medewerkers van GE Healthcare of andere, expliciet door GE Healthcare gelicentieerde 
partijen. Gebruik zonder licentie is streng verboden.

GE Healthcare
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53223
USA

www.gehealthcare.com

https://www.praxisdienst.nl/nl/Diagnostiek/Vakspecifieke+diagnostiek/ECG+apparaten/GE+MAC+600+ECG+systeem+zonder+extern+geheugen.html



