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Uitgave-informatie
De informatie in deze handleiding is alleen van toepassing op MAC™ 2000. De info is alleen van
toepassing op softwareversie 1.1 en niet op eerdere softwareversies. Als gevolg van doorlopende
productontwikkeling kunnen specificaties in deze gebruiksaanwĳzing zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewĳzigd.

MUSE, MAC, CASE/CardioSoft/CS, 12SL en EMR zĳn handelsmerken van GE Medical Systems Information
Technologies, Inc., een onderdeel van General Electric Company, dat handelt onder de naam GE
Healthcare. Alle overige handelsmerken in deze handleiding zĳn het eigendom van hun respectieve
eigenaren.

Dit programma maakt gebruik van de SOA4D DPWSCore (C DPWS toolkit) bibliotheek, © 2004–2010
Schneider Electric SA, via licentie onder de BSD-licentie.

Een deel van de software in dit product is software van gSOAP. Op delen die gemaakt zĳn door gSOAP
is een auteursrecht van toepassing © 2001-2004 Robert A. van Engelen, Genivia Inc. Alle rechten
voorbehouden.

DE SOFTWARE IN DIT PRODUCT IS DEELS GELEVERD DOOR GENIVIA INC EN ALLE UITDRUKKELĲKE
OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL ZĲN GEVRĲWAARD. DE AUTEUR
ZAL ECHTER IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELĲK ZĲN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE,
SPECIALE, KENMERKENDE, OF GEVOLGSCHADES (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF
VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN;
OF BEDRĲFSONDERBREKING) DIE VEROORZAAKT ZĲN EN ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELĲKHEID,
HETZĲ CONTRACTUEEL, STRIKTE AANSPRAKELĲKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER
NALATIGHEID OF ANDERZĲDS) DIE OP WELKE WĲZE DAN OOK VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK VAN
DEZE SOFTWARE, ZELFS WANNEER MEN OP DE MOGELĲKHEID VAN DERGELĲKE SCHADE IS GEWEZEN.

Dit product bevat software die ontwikkeld is door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/). Dit product bevat cryptografische software die geschreven is door
Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dit product bevat software die geschreven is door Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).

Dit product voldoet aan de vereisten betreffende medische apparatuur van de volgende regulerende
instanties. Voor meer informatie over naleving van de regelgeving, verwĳzen wĳ naar de gids over regels
en veiligheid voor dit product.

Het onderdeelnummer en de revisie van dit document staan op elke pagina van het document. De
revisie geeft aan om welke update van het document het gaat. De revisiehistorie van dit document
wordt in de volgende tabel samengevat.

Revisie Datum Opmerkingen

A 17 oktober 2012 Eerste uitgave

B 24 april 2013 Klantuitgave

C 15 juli 2013 Revisies per SPR HCSDM00204349 met betrekking tot IEC 3e editie
labeling, en SPR HCSDM00222909.

D 27 mei 2015 Bĳgewerkt voor MAC 2000 V1.1 SP3
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Revisie Datum Opmerkingen

E 8 juni 2017 Werk het volgende bĳ:

• Instructie voor volledig overzicht toegevoegd

• Instructie voor automatische navraag toegevoegd

• Bepaalde productspecificaties bĳgewerkt

F 31 augustus 2017 Werk de nieuwe informatie over de batterĳcapaciteit bĳ.

G 30 september 2017 Werk de informatie over de geïntegreerde draadloze module bĳ.

H 1 december 2017 Update het besturingssysteem van Win CE6 naar Win CE7.

J 16 januari 2019 Verwĳder de capaciteit van de SD-kaart

K 6 december 2019 Update de inhoud voor software SP9.

L 10 maart 2020 Pas typografie aan.

M 18 juni 2020 Voeg ferrietring installatie-inhoud toe.

N 15 december 2020 Barcodelezer Jadak-2593 toevoegen.

P 16 juni 2022 Update de inhoud voor software SP9.1.

Om toegang te krĳgen tot andere diagnostische cardiologiehandleidingen van GE Healthcare, gaat u
naar het Customer Documentation Portal. Ga naar https://www.gehealthcare.com/en/support/support-
documentation-library en scrol naar de onderkant van de pagina.

Voor OEM (Original Equipment Manufacturer)-documenten gaat u naar de website van de fabrikant van
de apparatuur.
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1 Inleiding
In dit document wordt het MAC™ 2000 ECG-analysesysteem beschreven, ook wel aangeduid als het
"product", "systeem" of "apparaat". Deze handleiding is geschreven voor medisch personeel dat het
systeem gebruikt en/of onderhoudt en is ook bestemd voor personeel dat problemen met het systeem
oplost. Van klinisch personeel wordt verwacht dat het beschikt over een praktische beheersing van
geschikte medische procedures, praktĳken en gebruikte terminologie bĳ de behandeling van patiënten.

Dit hoofdstuk geeft algemene informatie die nodig is om het systeem en deze handleiding goed te
gebruiken. Lees deze informatie voordat u het systeem gaat gebruiken.

1.1 Beoogde gebruiker van dit product
Het MAC™ 2000 ECG-analysesysteem is een draagbaar ECG-systeem voor acquisitie, analyse, en
vastlegging, bedoeld voor gebruik door opgeleid personeel in een ziekenhuis of medische instelling,
evenals voor gebruik in klinieken, artsenpraktĳken, mobiele artsenpraktĳken of op elke locatie waar
ECG-testen worden uitgevoerd.

1.2 Gebruiksindicaties
Het MAC™2000 ECG-analysesysteem is een draagbaar apparaat om te worden gebruikt door of onder
de rechtstreekse supervisie van een bevoegd medisch behandelaar, om via elektroden op de huid
informatie van volwassenen en kinderen te verkrĳgen, te analyseren, weer te geven en vast te leggen in
een ziekenhuis, medische instelling, artsenpraktĳk, kliniek of mobiele artsenpraktĳk.

OPMERKING

Met 'kinderen' worden patiënten in de leeftĳd van 0 tot 15 jaar bedoeld.

Het MAC™2000 ECG-analysesysteem heeft de volgende standen:

• Rust-ECG-modus

• Aritmiemodus

• Inspanningsmodus voor inspanningsstesten (optioneel)

• RR-analysemodus voor RR-intervalanalyse (optioneel)

Het basissysteem heeft 6 of 12 afleidingen voor ECG en kan worden uitgebreid met
softwaremogelĳkheden voor het maken van een ECG met 12 afleidingen om op basis daarvan metingen
en interpretatieve analyses uit te voeren.

De detectie van aritmieën wordt geboden voor het gemak van automatische documentatie. De
verkregen ECG-gegevens kunnen optioneel worden verzonden naar of ontvangen van een centraal
systeem voor cardiovasculaire gegevens op basis van ECG's.

1.3 Contra-indicaties
Dit systeem dient niet te worden gebruikt:

• Tĳdens transport van een patiënt

• Met chirurgische apparatuur die hoge frequenties afgeeft

1
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• Als een intracardiale toepassing

• Als een fysiologische bewaking van de vitale functies

1.4 Apparaatvoorschriften
LET OP

Volgens federale wetgeving in de Verenigde Staten mag dit apparaat uitsluitend worden
verkocht door of in opdracht van een arts.

1.5 Informatie met betrekking tot regelgeving en
veiligheid

Dit gedeelte geeft informatie over een veilig gebruik van het systeem en de overeenstemming met
geldende regelgeving. Lees deze informatie en alle instructies goed door en zorg ervoor dat u alles
begrĳpt alvorens dit systeem te gebruiken. De software van het systeem wordt beschouwd als
medische software. Als zodanig werd deze ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de
geldende medische richtlĳnen en controles.

OPMERKING

Het negeren van de veiligheidsinformatie in dit handboek, wordt beschouwd als abnormaal
gebruik van dit systeem en kan leiden tot lichamelĳke letsels, gegevensverlies en een
ongeldige garantie.

1.5.1 Veiligheidsconventies
Een Risico wĳst op een bron die mogelĳk persoonlĳk letsel of schade aan eigendom of systeem tot
gevolg kan hebben.

De termen GEVAAR, WAARSCHUWING, LET OP en OPMERKING worden in deze handleiding gebruikt
om te wĳzen op risico's en om hieraan een graad of niveau van ernst toe te kennen. Zorg ervoor dat u
vertrouwd bent met de volgende definities en de betekenis ervan.

Tabel 1-1 Definities van veiligheidsconventies

Veiligheidsconventie Definitie

GEVAAR Duidt een direct risico aan dat, indien dit niet wordt vermeden, ernstig of dodelĳk letsel tot
gevolg heeft.

WAARSCHUWING Duidt een potentieel risico of onveilige werkwĳze aan die, indien dit niet wordt vermeden,
ernstig of dodelĳk letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP Duidt een potentieel risico of onveilige werkwĳze aan die, indien dit niet wordt vermeden,
matig of licht letsel tot gevolg kan hebben.

AANDACHT Duidt mogelĳke risico's of onveilige werkwĳzen aan die, indien ze niet worden vermeden,
verlies of vernietiging van eigendom of gegevens tot gevolg kunnen hebben.

1.5.2 Veiligheidsrisico's
De volgende berichten hebben betrekking op het volledige systeem. Specifieke berichten kunnen ook op
andere pagina's in de handleiding worden beschreven.

Bedieningshandleiding 1.4  Apparaatvoorschriften
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WAARSCHUWING

STORING AAN APPARAAT

Elke poging door onbevoegd personeel om werkzaamheden aan het apparaat te
verrichten, kan leiden tot storing aan de apparatuur en de garantie doen vervallen.

Deze apparatuur bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
Laat servicewerkzaamheden over aan hiertoe bevoegd servicepersoneel.

WAARSCHUWING

LETSEL VAN DE PATIËNT-VERSTIKKING

Kabels vormen een mogelĳk gevaar voor verstikking.

Leid alle kabels zorgvuldig weg van de keel van de patiënt om verstikking van de patiënt te
voorkomen. Gebruik een kortere kabel voor kinderen.

WAARSCHUWING

PERSOONLĲK LETSEL-STRUIKELGEVAAR

Patiënten kunnen verstrikt raken in de kabels en de elektrodekabels die op het apparaat
zĳn aangesloten, waardoor de patiënt kan struikelen of vallen.

Leid kabels en elektrodedraden zodanig dat ze geen struikelgevaar vormen: houd ze van
de vloer en leid elektrodedraden weg van de benen van de patiënt en het werkgebied van
de zorgverlener.

WAARSCHUWING

MAGNETISCHE EN ELEKTRISCHE INTERFERENTIE

Magnetische en elektrische velden kunnen storend werken op het verkrĳgen van de
ECG-waarden.

Zorg er daarom voor dat alle externe apparaten die in de buurt van het apparaat worden
gebruikt, voldoen aan de relevante vereisten op het gebied van elektromagnetische
compatibiliteit. Röntgenapparatuur, MRI-apparaten, radiosystemen (mobiele telefoons)
enz. zĳn mogelĳke oorzaken van interferentie omdat ze hogere niveaus van
elektromagnetische straling kunnen afgeven. Controleer vóór gebruik de juiste werking
van het systeem.

WAARSCHUWING

EXPLOSIEGEVAAR

Het gebruik van dit apparaat in de aanwezigheid van narcosedampen of -vloeistoffen kan
explosies veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van narcosedampen of -vloeistoffen. Uitsluitend
personen met voldoende training in het juiste gebruik van dit apparaat mogen dit
apparaat gebruiken.

Bedieningshandleiding 1.5  Informatie met betrekking tot regelgeving en veiligheid
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WAARSCHUWING

APPARATUURFOUT

Polariserende elektroden (vervaardigd van roestvrĳ staal of zilver) kunnen ertoe leiden
dat de elektroden na defibrillatie nog offsetspanning bevatten. Deze restlading kan het
ontvangen van het ECG-signaal blokkeren.

Gebruik altĳd, wanneer defibrillatie van de patiënt tot de mogelĳkheden behoort, niet-
polariserende elektroden (elektroden van zilver/zilverchloride) voor de bewaking van
ECG's.

WAARSCHUWING

PERSOONLĲK LETSEL

Contact met patiënten tĳdens defibrillatie kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Raak patiënten niet aan tĳdens defibrillatie. Signaalingangen van de patiënt die zĳn
voorzien van het CF-symbool met paddels zĳn beschermd tegen de effecten van de
stroomstoten van de defibrillator.

Gebruik uitsluitend de door GE Healthcare aanbevolen kabels en elektrodekabels om te
zorgen voor een goede bescherming van de defibrillator. De paddels van de defibrillator
dienen op correcte wĳze ten opzichte van de elektroden worden geplaatst omdat de
defibrillatie anders mogelĳk niet goed verloopt.

WAARSCHUWING

INTERPRETATIERISICO'S

Resultaten van de automatische QT-analyse worden niet als diagnose beschouwd.

Een bevoegde arts of cardioloog moet de metingen door het systeem en de curven die
door het systeem zĳn vastgelegd, beoordelen en bevestigen. Ze dienen uitsluitend te
worden gebruikt als ondersteuning bĳ de klinische historie, symptomen en de resultaten
van andere testen.

WAARSCHUWING

INTERPRETATIERISICO'S

Door de computer uitgevoerde interpretatie is alleen van betekenis wanneer deze wordt
gebruikt in combinatie met klinische bevindingen.

Alle door de computer gegenereerde opsporingen dienen door een bevoegd arts te
worden gecontroleerd.

WAARSCHUWING

SLECHTE SIGNAALKWALITEIT

Onvoldoende voorbereiding van de huid kan tĳdens het vastleggen van ECG-gegevens
leiden tot slechte signaalkwaliteit.

Goede voorbereiding van de huid is erg belangrĳk voor een ECG zonder interferentie.

Bedieningshandleiding 1.5  Informatie met betrekking tot regelgeving en veiligheid
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WAARSCHUWING

ONJUIST GEBRUIK

Dit is een apparaat dat alleen mag worden gebruikt door of onder toezicht van een
bevoegde arts.

Deze apparatuur dient te worden gebruikt onder direct toezicht van een bevoegd arts.

WAARSCHUWING

EXPLOSIEGEVAAR

Bĳ open vuur kunnen batterĳen exploderen.

De batterĳ mag niet worden verbrand. Houd u aan de geldende milieuvoorschriften voor
afvoer en recycling.

WAARSCHUWING

GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK/SYSTEEMSTORING

Vloeistoffen aan de binnenkant van een apparaat kunnen zorgen voor een elektrische
schok of storing aan het systeem.

Laat geen vloeistof in het apparaat komen. Als vloeistof in het apparaat komt, zet het
apparaat dan uit en meld dit voorval dan aan uw servicemonteur. Gebruik het apparaat
niet totdat het gecontroleerd en goedgekeurd is door een servicemonteur.

WAARSCHUWING

ELEKTRISCHE SCHOK

Verkeerde aansluiting van deze apparatuur kan elektrische schokken veroorzaken.

Om elektrische schokken te voorkomen mag deze apparatuur alleen worden opgesloten
op een geaard stopcontact.

OPMERKING

Volg de geleverde instructies. Plaats de apparatuur niet op zodanige wĳze dat het moeilĳk
wordt om het apparaat los te koppelen bĳ gebruik van een apparaatkoppeling, stroomstekker
of andere scheidbare stekker als isolatiemiddel.

1.5.3 Classificatie van medische apparaten
Het apparaat is conform IEC 60601-1 als volgt geclassificeerd:

Categorie Classificatie

Type bescherming tegen elektrische schokken Klasse I, apparatuur met interne voedingsbron

Mate van bescherming tegen elektrische schokken Type CF defibrillatiebestendig toegepast onderdeel

Vervolgd
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Categorie Classificatie

Mate van bescherming tegen voorwerpen De IP-code voor dit apparaat is IP20.

Beschermd tegen voorwerpen van buitenaf met een diameter
van 12,5 mm en meer.

De objectsonde, een bol met een diameter van 12,5 mm, zal
niet volledig doordringen. De gescharnierde testvinger met een
diameter van 12 mm en een lengte van 80 mm dient op vol-
doende afstand van gevaarlĳke onderdelen te blĳven.

Mate van bescherming tegen schadelĳke binnendrin-
ging van vloeistoffen (IP20)

De IP-code voor dit apparaat is IP20.

Niet-beschermd

Dit apparaat is normale apparatuur (omsloten apparatuur zon-
der beveiliging tegen binnendringende vloeistoffen).

Mate van veiligheid van toepassing in de aanwezigheid
van een ontvlambaar narcotisch mengsel met lucht,
zuurstof of lachgas.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in de nabĳheid van
een ontvlambaar mengsel van anesthetica met lucht, zuurstof
of lachgas.

Door de fabrikant aanbevolen sterilisatie- of desinfec-
tiemethode(n)

Niet van toepassing

Gebruikswĳze Voortdurend gebruik

1.5.4 Certificatie-informatie
Medische apparatuur

Met betrekking tot elektrische schokken, brand en mechanische gevaren uitsluitend
volgens UL 60601-1 en CAN/CSA C22.2 NR. 601,1.

Het systeem is voorzien van het CE-merkteken 0459 waarmee wordt aangeduid dat
het voldoet aan de voorschriften van EC-richtlĳn 93/42/EEC (Richtlĳn Medische Appara-
tuur) en aan de essentiële vereisten van bĳlage I van deze richtlĳn.

Het systeem valt in beschermingsklasse B voor radio-interferentie conform EC 55011.
Het land van productie is vermeld op de labels op de apparatuur.

Het product is in overeenstemming met de vereisten van norm EN 60601-1-2 "Elektro-
magnetische compatibiliteit - medische elektrische apparatuur".

Het medische hulpmiddel heeft een levensduur van 7 jaar ten opzichte van essentiële
vereiste #4 van de Richtlĳn van de Raad 93/42/EEG.

1.5.5 Registreren van ECG's tĳdens defibrillatie
Deze apparatuur is beschermd tegen de effecten van ontlading van een hartdefibrillator zodat het
ECG-spoor kan terugkomen, zoals vereist door testnormen. De signaalingang van de patiënt van de
acquisitiemodule is bestand tegen defibrillatie. De ECG-elektroden hoeven daarom niet te worden
verwĳderd voor de defibrillatie.

Bĳ gebruik van roestvrĳstalen of zilveren elektroden kunnen deze bĳ een stroomstoot van de
defibrillator een restlading behouden, waardoor polarisatie of gelĳkstroom-offsetspanning ontstaat.
Deze polarisatie kan het ECG-signaal blokkeren. Gebruik, om deze situatie te vermĳden, als sprake is van
een situatie waarin een defibrillatieprocedure mogelĳk noodzakelĳk is, niet-polariserende elektroden
(die geen DC-offsetvoltage vormen wanneer ze blootgesteld worden aan een DC-voeding) zoals zilver/
zilver-chloride typen.
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Bĳ het gebruik van polariserende elektroden raadt GE Healthcare aan de elektrodedraden los te
koppelen van de patiënt alvorens de stroomstoot toe te dienen.

Defibrillatieherstel van elektroden is het vermogen van de elektrode om het ECG-spoor na defibrillatie
te laten terugkomen. GE Healthcare raadt aan niet-polariserende, herbruikbare elektroden te gebruiken
met een defibrillatieherstelwaarde, zoals gespecificeerd in AAMI EC12 5.2.2.4. AAMI EC12 schrĳft voor
dat het polarisatiepotentiaal van een elektrodenpaar 5 seconden na een defibrillatie-stroomstoot niet
meer dan 100 mV mag zĳn.

Raadpleeg de referentiehandleiding voor benodigdheden en accessoires voor dit systeem voor een lĳst
van goedgekeurde elektroden.

1.5.6 Nauwkeurigheid van de reproductie van het
ingangssignaal

• Algemene systeemfout voldoet aan de eisen van AAMI EC11 3.2.7.1. Algehele systeemfout ligt
tussen of binnen ±5% of ±40 µV, welke van beide hoger is.

• Frequentierespons voldoet aan de eisen van AAMI EC11 3.2.7.2, bĳ gebruik van testmethodes A en
D. Frequentierespons ligt tussen of binnen ±10% tussen 0,67 en 40 Hz en tussen +0 en -10% voor
20 ms, driehoeksingang van 1,5 mV.

1.5.7 Variatie-effecten in digitale systemen
Dit apparaat gebruikt technieken voor digitale bemonstering die enige variatie kunnen veroorzaken in
de amplitudes van Q-, R- en/of S-golven van een hartslag ten opzichte van de volgende hartslag, in het
bĳzonder bĳ de registratie van ECG's bĳ kinderen. In dergelĳke gevallen dient de arts er rekening mee te
houden dat de oorzaak van de amplitudevariaties niet volledig fysiologisch is. Het verdient aanbeveling
om voor het meten van de spanning van Q-, R- en S-golven gebruik te maken van de QRS-complexen
waarbĳ de desbetreffende golven de grootste deflectie hebben.

1.5.8 Veiligheidsinformatie over EMI/EMC/RF
Dit systeem is gemaakt en getest conform de toepasselĳke voorschriften betreffende EMC en
moet worden geïnstalleerd en in werking worden gesteld conform de EMC-informatie in de bĳlage
over elektromagnetische compatibiliteit van de service- en/of de gebruikershandleiding. Wĳzigingen
of modificaties die niet uitdrukkelĳk zĳn goedgekeurd door GE Healthcare kunnen leiden tot EMC-
kwesties met deze of andere apparatuur. Het elektriciteitsnet moet bestemd zĳn voor een standaard
commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving.

Bĳ de installatie of het gebruik van het apparaat of systeem moet u de nabĳheid van bekende RF-
bronnen in aanmerking nemen, zoals:

• radio- en televisiestations

• draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten (mobiele telefoons, tweezĳdige
radioverbindingen)

• röntgen-, CT- of MRI-apparaten

Deze apparaten kunnen eveneens interferentie veroorzaken omdat ze een hogere mate van
elektromagnetische straling kunnen voortbrengen.

Bedieningshandleiding 1.5  Informatie met betrekking tot regelgeving en veiligheid
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WAARSCHUWING

STORING EN INTERFERENTIE APPARATUUR

Het gebruik van draagbare telefoons of andere radiofrequentie (RF)-apparatuur in de
nabĳheid van het systeem kan een onverwachte of ongewenste werking veroorzaken.

Gebruik geen mobiele telefoons of andere elektronica die radiofrequentie (RF) uitzenden
in de buurt van dit systeem.

WAARSCHUWING

STORING EN INTERFERENTIE APPARATUUR

Gebruik het apparaat of systeem niet vlak naast of gestapeld op andere apparatuur.

Als gebruik vlak naast of gestapeld op andere apparatuur noodzakelĳk is, observeer het
apparaat of systeem dan om na te gaan of het normaal werkt in de configuratie waarin het
gebruikt wordt.

WAARSCHUWING

ACCESSOIRES/ONDERDELEN

Het toevoegen van accessoires of onderdelen, of het wĳzigen van het apparaat of systeem
kan leiden tot hogere EMISSIES of lagere IMMUNITEIT van het apparaat of het systeem.

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie of vragen over EMI/EMC en RF:

• de referentiehandleiding voor verbruiksartikelen en accessoires voor uw systeem

• bevoegde medewerkers van GE Healthcare of andere partĳen

• De bĳlage van uw service- of bedieningshandleiding met informatie over elektromagnetische
compatibiliteit

OPMERKING

Deze naleving voorziet in een redelĳke bescherming tegen radiofrequentie-interferentie. Er is
echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Door
dit apparaat of systeem uit te schakelen kunt u ontdekken of het interferentie veroorzaakt.
Als de interferentie stopt, werd deze zeer waarschĳnlĳk veroorzaakt door het apparaat of
systeem.

1.5.9 Biocompatibiliteit
De in deze handleiding beschreven onderdelen die in contact komen met de patiënt tĳdens het
beoogde gebruik, zoals alle accessoires, voldoen aan de eisen ten aanzien van biocompatibiliteit van de
toepasselĳke standaarden. Neem voor eventuele vragen hierover contact op met uw vertegenwoordiger
van GE Healthcare.

1.5.10 Wettelĳke verklaring
De software van GE Healthcare bevat diverse velden die kunnen worden ingevuld voordat een ECG
wordt gemaakt. Sommige velden zĳn verplicht en sommige velden zĳn optioneel. Bĳ de optionele
velden kan de gebruiker beoordelen of het nodig is deze velden in te vullen voor het uitvoeren van
het onderzoek. Het veld Afkomst is een van de optionele velden. Afkomst In de medische wereld
is vastgesteld dat deze informatie nuttig is voor het analyseren van bepaalde pathologieën. U dient
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zich te beseffen dat het verwerken van gegevens waarin het ras van een persoon wordt onthuld, in
sommige jurisdicties onderworpen is aan wettelĳke eisen, zoals het vooraf toestemming verkrĳgen van
de patiënt. Als u ervoor kiest dergelĳke gegevens te verzamelen, dan is het uw verantwoordelĳkheid om
ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle toepasselĳke wettelĳke vereisten.

1.5.11 Verbruiksartikelen en accessoires
U dient alleen gebruik te maken van benodigdheden en accessoires die door GE Healthcare worden
aanbevolen. Ga voor een lĳst met aanbevelingen voor dit systeem naar de referentiehandleiding met
accessoires en benodigdheden.

Neem eerst contact op met GE Healthcare voordat u iets gebruikt dat niet wordt aanbevolen voor dit
systeem.

1.5.12 Verantwoordelĳkheid van de fabrikant
GE Healthcare is uitsluitend verantwoordelĳk voor de effecten van veiligheid, betrouwbaarheid en
prestatie van door GE Healthcare geleverde hardware als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• Montagebewerkingen, uitbreidingen, aanpassingen, wĳzigingen of reparaties worden uitgevoerd
door personen die hiertoe door GE Healthcare zĳn gemachtigd.

• De elektrische installatie van de desbetreffende ruimte voldoet aan de vereisten van relevante
lokale regelgeving of andere voorschriften van de overheid.

• De apparatuur wordt gebruikt volgens de gebruiksaanwĳzing.

1.5.13 Verantwoordelĳkheid van de koper/klant
De klant is verantwoordelĳk voor de juiste bureaus, stoelen, stopcontacten, netwerkaansluitingen en
analoge telefoonlĳnen en voor het plaatsen van de systeemonderdelen die in deze handleiding worden
genoemd volgens alle geldende lokale en nationale voorschriften.

1.5.14 Informatie op product en verpakking
In deze paragraaf wordt het volgende beschreven:

• Etiketten op apparatuur en hun locaties, zie 1.5.14.1 Locatie van labels op de apparatuur pagina 20

• Beschrĳving van het symbool, zie 1.5.14.2 Beschrĳving van symbolen pagina 21.
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1.5.14.1 Locatie van labels op de apparatuur

On-
der-
deel

Label Locatie Beschrĳving

1 Achterkant van het apparaat Productlabel

Identificeert dit apparaat. Zie 1.6.1 Pro-
ductlabel pagina 29 voor een beschrĳ-
ving van de labeltekst.

2 Achterkant van het apparaat Adreslabel en typeplaatje van het appa-
raat

Het geeft informatie omtrent de re-
gelgeving en waarschuwingen. Zie
1.6.3 Adreslabel en typeplaatje van het
apparaat pagina 30 voor een uitleg
van het label.

3 Onderklep van het apparaat Het optiecodelabel

Gebruik de optiecodes om de aange-
schafte opties in uw systeem in te
stellen. Zie 12.13 Optie-instelling pagi-
na 158 voor een uitleg van de optieco-
des.

Vervolgd
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On-
der-
deel

Label Locatie Beschrĳving

4 Op de verzendverpakking Milieusymbolen vereist voor het verzen-
den

5 Op de verzendverpakking Batterĳverzendlabel

BREEKBAAR—Lithium-ionbatterĳen
kunnen bĳ beschadiging brand veroor-
zaken.

6 Op de verzendverpakking Het verzendetiket

1.5.14.2 Beschrĳving van symbolen
De volgende tabel beschrĳft symbolen of pictogrammen die op het apparaat of de verpakking kunnen
staan. Niet alle symbolen in de tabel zĳn op het apparaat of de verpakking van toepassing.

Symbolen worden gebruikt om waarschuwingen, aandachtspunten, beperkingen, verplichte acties of
informatie over te brengen. Elk symbool op uw apparaat of verpakking met markeringen in kleur geeft
aan dat er sprake kan zĳn van een gevaar, waarschuwing of verplichte actie. Elk symbool op uw
apparaat of verpakking in zwart/wit geeft aanvullende informatie of kan een 'let op'-bericht uitdrukken.
Bekendheid met deze symbolen helpt bĳ het gebruik en de verwerking van de apparatuur als afval.

Voor symbolen op de apparatuur die niet worden vermeld, raadpleegt de u de handleidingen van de
oorspronkelĳke fabrikant (OEM).
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Tabel 1-2 Beschrĳving van symbolen

Symbool Beschrĳving

Catalogus- of bestelnummer

Geeft het catalogus- of bestelnummer aan.

Serienummer

Geeft het serienummer van de fabrikant aan.

Batchcode of partĳnummer

Geeft de batchcode of het partĳnummer van de fabrikant aan.

Productiedatum (Jaar-Maand)

Geef de oorspronkelĳke productiedatum van dit apparaat aan.

Fabrikant

Geeft de naam en het adres van de fabrikant van dit apparaat aan. Het kan ook de productie-
datum bevatten.

Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

Geeft de naam en het adres van de erkende vertegenwoordiger in de Europese Gemeen-
schap weer voor dit apparaat.

UDI (Unique Device Identification - Unieke apparaatidentificatie) is een unieke markering
voor de identificatie van medische apparatuur.

Rx Only

Volgens federale wetgeving van de VS mag dit apparaat uitsluitend worden verkocht aan of
in opdracht van een arts.

12SL

Duidt erop dat het apparaat gebruik maakt van het Marquette™ 12SL ECG-analyseprogram-
ma voor de analyse en interpretatie van ECG-registraties.

IPxy IP-code (Ingangsbeschermingswaarde)

Classificeert en waardeert de mate van bescherming tegen het binnendringen van vaste
voorwerpen (zoals lichaamsdelen als handen, vingers, stof, abusievelĳk contact), en vloei-
stoffen.

Het eerste nummer (x) staat voor de mate van bescherming tegen het binnendringen van
vaste bestanddelen.

Het tweede nummer (y) staat voor de mate van bescherming tegen het binnendringen van
vloeistoffen.

Raadpleeg voor producten met een IPxy-waarde de Classificatie van medische apparatuur
in dit hoofdstuk voor een beschrĳving van de betreffende waarde. Niet alle producten zĳn
voorzien van een IPxy-waarde.

Klasse II-apparatuur

Hiermee wordt vastgesteld dat de apparatuur voldoet aan de veiligheidseisen voor appara-
tuur zoals die vermeld staan in IEC 60601–1.

Dit apparaat is zo gemaakt dat het niet geaard hoeft te worden. Geen enkele storing of fout
zal leiden tot gevaarlĳke elektrische spanning of een elektrische schok. Dit komt door het
ontbreken van een metalen behuizing die geaard moet worden.

Raadpleeg de gebruiksaanwĳzing

Raadpleeg de bedieningsinstructies.

Vervolgd
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Tabel 1-2 Beschrĳving van symbolen (Vervolgd)

Symbool Beschrĳving

Defibrillatiebestendig type CF toegepast onderdeel

Geeft aan dat een defibrillatiebestendig type CF toegepast onderdeel op medische appara-
tuur voldoet aan IEC 60601–1.

Dit apparaat voldoet aan de eisen voor bescherming tegen elektrische schok voor een niet-
geaard (zwevend) toegepast onderdeel (bedoeld voor contact met patiënten) voor cardiale
toepassing.

Geen verbruiks- of vervangbare onderdelen

Open of demonteer het apparaat onder geen enkele voorwaarde.

Beschermende aarding (aarde)

Duidt op een eindpunt van een beschermende aarde-elektrode of elk ander eindpunt dat als
doel heeft te worden aangesloten op een externe geleider ter bescherming tegen elektrische
schokken in geval van een storing.

Niet-ioniserende elektromagnetische straling

Duidt erop dat de apparatuur verhoogde, mogelĳk gevaarlĳke hoeveelheden niet-ioniseren-
de straling afgeeft (elektromagnetische energie) voor het stellen van diagnoses of tĳdens
behandeling.

Volg de gebruiksaanwĳzing

Lees en begrĳp de bedieningshandleiding alvorens het apparaat of product te gebruiken.

Dit symbool verwĳst naar een verplichte actie en wordt gekenmerkt door een blauwe achter-
grond met een witte afbeelding.

LET OP

VOORZORGSMAATREGEL RANDAARDE

Door aan de kabel te trekken kan deze gaan vervormen wat kan
leiden tot problemen met de elektra.

Verwĳder het netsnoer door de stekker uit het stopcontact te
trekken. Trek NIET aan de kabel.

LET OP

RAADPLEEG DE BĲBEHORENDE DOCUMENTATIE

Bĳ het apparaat kunnen specifieke waarschuwingen of voorzorgs-
maatregelen behoren, die verder niet te vinden zĳn op het label.

Raadpleeg de bĳbehorende documentatie voor meer informatie
over het veilige gebruik van dit apparaat.

Vervolgd
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Tabel 1-2 Beschrĳving van symbolen (Vervolgd)

Symbool Beschrĳving

LET OP

ELEKTRISCHE SCHOK

Geeft de aanwezigheid van gevaarlĳke energiecircuits of elektri-
sche schokken aan.

Open dit afgesloten gedeelte niet; hiermee beperkt u het risico
op elektrische schokken. Laat servicewerkzaamheden over aan
hiertoe bevoegd personeel.

LET OP

HEET OPPERVLAK

Dit geeft aan dat het gemarkeerde onderdeel heet kan worden.

Neem gepaste voorzorgsmaatregelen voordat u het onderdeel
aanraakt.

WAARSCHUWING

LICHAMELĲK LETSEL

Geeft de aanwezigheid aan van mechanische onderdelen die kun-
nen resulteren in afknelling, verbrĳzeling of ander lichamelĳk let-
sel.

Blĳf uit de buurt van bewegende onderdelen om het risico op
lichamelĳk letsel te vermĳden. Sluit de stroomvoorziening af voor-
dat het apparaat in onderhoud gaat.

Als een waarschuwingsteken, wordt dit symbool in het zwart weergegeven op een gele
achtergrond en een zwarte driehoek.

WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR BEKNELLING VAN DE HAND

Dit apparaat heeft bewegende onderdelen waartussen de hand
van de gebruiker bekneld kan raken.

Houd de handen uit de buurt van het apparaat wanneer het in
werking is. Schakel de stroomvoorziening uit voordat het appa-
raat in onderhoud gaat.

Als een waarschuwingsteken, wordt dit symbool in het zwart weergegeven op een gele
achtergrond en een zwarte driehoek.

Vervolgd
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Tabel 1-2 Beschrĳving van symbolen (Vervolgd)

Symbool Beschrĳving

WAARSCHUWING

LICHAMELĲK LETSEL

Geeft de aanwezigheid aan van een voorwerp met een scherpe
rand dat snĳwonden of ander lichamelĳk letsel kan veroorzaken.

Raak de scherpe rand of het voorwerp niet aan om snĳwonden of
ander lichamelĳk letsel te voorkomen.

Als een waarschuwingsteken, wordt dit symbool in het zwart weergegeven op een gele
achtergrond en een zwarte driehoek.

WAARSCHUWING

LICHAMELĲK LETSEL

Geeft de aanwezigheid aan van een mogelĳk kantelingsgevaar
aan dat kan leiden tot lichamelĳk letsel.

Volg alle instructies voor het stabiel houden van de apparatuur
tĳdens transport, installatie en onderhoud om het risico op licha-
melĳk letsel te vermĳden.

Als een waarschuwingsteken, wordt dit symbool in het zwart weergegeven op een gele
achtergrond en een zwarte driehoek.

WAARSCHUWING

KNELPUNT

Dit apparaat heeft bewegende onderdelen waartussen lichaams-
delen bekneld kunnen raken.

Houd de handen uit de buurt van het apparaat wanneer het in
werking is. Schakel de stroomvoorziening uit voordat het appa-
raat in onderhoud gaat.

Als een algemeen verbodsteken, wordt dit symbool in het zwart weergegeven op een witte
achtergrond en een rode rand met een schuine streep.

WAARSCHUWING

PERSOONLĲK LETSEL NIET IN REIKEN

In de apparatuur reiken, kan leiden tot persoonlĳk letsel.

Plaats handen niet in openingen.

Als een algemeen verbodsteken, wordt dit symbool in het zwart weergegeven op een witte
achtergrond en een rode rand met een schuine streep.

Vervolgd
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Tabel 1-2 Beschrĳving van symbolen (Vervolgd)

Symbool Beschrĳving

WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR MILIEU OF GEZONDHEID

Verbranden van het apparaat of het product kan een risico zĳn
voor het milieu of de menselĳke gezondheid.

Verbrand dit apparaat of product NIET.

Als een algemeen verbodsteken, wordt dit symbool in het zwart weergegeven op een witte
achtergrond en een rode rand met een schuine streep.

WAARSCHUWING

BREUKSCHADE DOOR ZWARE BELASTING

Zware voorwerpen op het oppervlak kunnen leiden tot breuk-
schade.

Plaats geen voorwerpen die zwaarder zĳn dan het aangegeven
maximaal toegestane gewicht voor een veilige werkbelasting.

Als een algemeen verbodsteken, wordt dit symbool in het zwart weergegeven op een witte
achtergrond en een rode rand met een schuine streep.

Kan worden gerecycled

Geeft aan dat u dit materiaal of dit apparaat kunt recyclen. Recycle het apparaat of gooi het
weg overeenkomstig de wetgeving op lokaal, regionaal en landelĳk niveau.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Duidt erop dat deze apparatuur elektrische of elektronische onderdelen bevat die niet
mogen worden weggegooid bĳ het ongesorteerde huisvuil, maar gescheiden moeten worden
ingezameld. Neem contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant
voor informatie betreffende de buitengebruikstelling van uw apparatuur.

Bevat <chemisch symbool voor zware chemische >

Geeft aan dat deze apparatuur zware metalen bevat en niet bĳ het ongesorteerde huisvuil
mag worden weggegooid, maar gescheiden moet worden ingezameld.Het voorbeeld toont
lithium-ion.

Environmental Friendly Use Period (EFUP)

De Chinese norm SJ/T11363–2006 geeft het aantal jaren aan vanaf de productiedatum ge-
durende welke u het product kunt gebruiken, voordat aan beperkingen onderworpen stoffen
kunnen gaan weglekken, wat mogelĳk gevaar voor het milieu of de gezondheid veroorzaakt.

OPMERKING
• Als het apparaat minder dan de maximale concentratie schadelĳke stoffen

bevat, bevat het symbool een kleine letter e

• Dit wordt ook wel de Chinese RoHS genoemd.

Vervolgd
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Tabel 1-2 Beschrĳving van symbolen (Vervolgd)

Symbool Beschrĳving

Japan RoHS

Duidt erop dat het apparaat of het product voldoet aan de wettelĳke limiet van of het verbod
op specifieke substanties in nieuwe elektronische en elektrische apparatuur in Japan. Het
groene teken (met de G) geeft aan dat het product binnen de tolerantiewaarden van gevaar-
lĳke chemicaliën blĳft.

Het inhoudsteken (met de R en letters onder) geeft aan welke gevaarlĳke substanties
gebruikt zĳn tĳdens de productie van elektrische of elektronische apparatuur die de toleran-
tiewaarden overschrĳden.

Breekbaar

Geeft aan dat de inhoud breekbaar is. Voorzichtig hanteren.

Deze kant boven

Geeft aan welke kant van de verpakking de bovenkant is.

Niet stapelen

Geeft aan dat u de verpakking niet moet stapelen of daarop iets anders moet plaatsen.

Droog houden

Geeft aan dat u de verpakking uit de buurt van regen en bronnen van vocht moet houden.

Vochtigheidslimieten

Duidt op de maximale en minimale vochtigheid voor transport en hantering van deze ver-
pakking. Deze staan naast de bovenste en onderste horizontale lĳnen.

Druklimieten

Duidt op de maximale en minimale barometerdruk voor transport en hantering van deze
verpakking. Deze staan naast de bovenste en onderste horizontale lĳnen.

Bovenste temperatuurlimiet

Geeft de maximumtemperatuur voor transport en hantering van dit pakket aan. De limiet
wordt aangegeven naast de bovenste horizontale lĳn.

Temperatuurlimieten

Geeft de maximum- en minimumtemperatuur voor transport en hantering van dit pakket
aan. Deze staan naast de bovenste en onderste horizontale lĳnen.

De volgende tabel beschrĳft certificeringssymbolen die op het apparaat of de ervan verpakking kunnen
staan. De aanwezigheid van een symbool in deze tabel betekent niet dat uw product gecertificeerd is
door de instelling die op het etiket staat, maar staat alleen vermeld ter referentie. Kĳk op het etiket
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van uw product of de verpakking ervan om vast te stellen welke organisaties uw apparaat gecertificeerd
hebben.

Certificeringssymbool Beschrĳving

UL-markering

Duidt op naleving van toepasselĳke eisen van Underwriters Laboratories.

Vermelde UL-markering

Duidt op naleving van internationale of regionale standaarden voor veiligheidseisen van
Underwriters Laboratories.

Vermelde UL, Canada/VS

Duidt op naleving van internationale of nationale standaarden voor veiligheidseisen van
Underwriters Laboratories in Canada en de Verenigde Staten.

UL-classificatiemarkering

Duidt erop dat deze medische apparatuur UL-geclassificeerd is ten aanzien van elektrische
schokken, brand en mechanische gevaren conform UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 NR. 601.1 en
IEC 60601-2-25.

UL-classificatiemarkering, Canada/VS

Duidt erop dat deze medische apparatuur UL-geclassificeerd is ten aanzien van elektrische
schokken, brand en mechanische gevaren conform UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 NR. 601.1,
en IEC 60601-2-25 voor de VS en Canada.

CE-merkteken

Geeft aan dat het apparaat of product voldoet aan de toepasselĳke richtlĳnen van de EU
(Europese Unie).

NRTL-certificering

Geeft aan dat het apparaat of product aan de certificering van de National Recognized
Testing Laboratories voldoet.

De verkregen NRTL-certificering is toegevoegd aan de markering van het geldende testlabo-
ratorium. Het voorbeeld toont het NRTL-certificaat met het teken van laboratoria waaraan is
voldaan.

China Metrology-certificatie

Duidt erop dat het apparaat of het product voldoet aan de toepasselĳke eisen van het China
metrologiecertificaat.

TÜV Rheinland

Duidt erop dat het apparaat of het product voldoet aan de toepasselĳke eisen voor techniek
en veiligheid na getest te zĳn door Technischer Überwachungsverein, (Organisatie voor
technische inspecties).

1.5.14.3 Installatie en aansluiting
Als de apparatuur wordt geïnstalleerd in de VS op 240 V in plaats van 120 V, moet de voedingsbron een
één-fase-circuit van 240 V met middenaftakking zĳn.

Neem contact op met GE Healthcare of raadpleeg de referentiehandleiding voor benodigdheden en
accessoires voor informatie alvorens apparaten op deze apparatuur aan te sluiten die niet in deze
handleiding worden aanbevolen.
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1.5.14.4 Training
Deze handleiding is bedoeld als aanvulling op, niet ter vervanging van, de producttraining. Als u geen
training hebt gevolgd in het gebruik van het systeem, moet u trainingshulp vragen bĳ GE Healthcare.

Voor informatie over de beschikbare opleidingen gaat u naar de website van de
GE Healthcare-opleidingen (http://www.gehealthcare.com/training). Selecteer Education>Product
Education-Technical>Diagnostic Cardiology.

Voor aanvullende zelfstudie, tools en referentiehandleidingen die u wellicht van pas komen, bezoekt u
de GE Healthcare Education Store op http://www.gehealthcare.com/educationstore

1.6 Identificatie van de apparatuur
Elk GE Healthcare-product heeft een productetiket met de naam van het product, het
onderdeelnummer, informatie over de fabrikant en een uniek serienummer. Deze informatie is vereist
als u contact opneemt met GE Healthcare voor ondersteuning.

1.6.1 Productlabel
Het productlabel heeft de volgende opmaak. Afhankelĳk van het product kan de opmaak van het label
iets afwĳken, maar het bevat dezelfde informatie.

Onder-
deel

Beschrĳving

1 Productbeschrĳving

2 Productiedatum in JJJJ-MM-DD formaat

3 Streepjescode van het product

4 Serienummer van het apparaat (Zie 1.6.2 Indeling van het serienummer pagina 29 voor meer informatie.)

5 Onderdeelnummer product

1.6.2 Indeling van het serienummer
Elk apparaat heeft een serienummer dat het eenduidig identificeert en belangrĳke informatie levert.
U heeft de productcode en het hele serienummer nodig voordat er service wordt verricht of bĳ het
aanvragen van ondersteuning voor uw product. De notatie van het serienummer wordt weergegeven op
de volgende illustratie:
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Onder-
deel

Naam Beschrĳving

1 Productcode Drieletterige code die de productlĳn aangeeft. Zie 1.6.4 Productcodes pa-
gina 31 voor meer informatie.

2 Jaar van fabricage Tweecĳferige code die aangeeft in welk jaar het apparaat is gemaakt. De
waarden gaan van 00 tot 99. Bĳvoorbeeld: 00 = 2000, 04 = 2004, 05 =
2005 (enzovoort).

3 Productieweek in belastingjaar Tweecĳferige code die aangeeft in welke week het apparaat is gemaakt.

De waarden kunnen variëren van 01 tot 52. De fiscale weken van GE
Healthcare komen overeen met de kalenderweek. Voorbeeld: 01 = eerste
week van januari.

4 Productreeks Viercĳferig nummer dat de volgorde aangeeft waarin het apparaat is
gemaakt. De waarden kunnen variëren van 0001 tot 9999.

5 Productielocatie Eenlettercode die aangeeft op welke locatie het apparaat is gemaakt.
Bĳvoorbeeld: F = Milwaukee, N = Freiburg, P = Bangalore

6 Diverse kenmerken Bĳvoorbeeld P = apparaat is een prototype, R = apparaat is opgeknapt, U
= apparaat werd opgewaardeerd om te voldoen aan de specificaties van
een andere productcode, A = apparaat is in productie.

1.6.3 Adreslabel en typeplaatje van het apparaat
Het adresetiket en het gegevensplaat van het apparaat hebben de volgende opmaak. Afhankelĳk van
het product kan het etiket enigszins in formaat verschillen.

Onderdeel Beschrĳving

1 Productbeschrĳving

2 Land van oorsprong

3 Symbolen

Zie 1.5.14.2 Beschrĳving van symbolen pagina 21 voor een beschrĳving van de gebruikte symbolen op
dit label.

4 Elektrische gegevens van het apparaat

5 Naam en adres fabrikant
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1.6.4 Productcodes
De productcode identificeert specifieke systeemplatformen.

U kunt de productcode identificeren aan de hand van het serienummer op een productetiket dat zich op
één van de volgende plaatsen bevindt:

• Op het productetiket op het instrument.

• Op het productetiket dat bĳ de toepassings-cd is geleverd.

Voor softwareapplicatiesystemen kunt u het serienummer zien door de systeemapplicatie te starten en
vervolgens te klikken op Help > Informatie over.

Meer informatie over het opstarten van de toepassing vindt u in het onderhouds- of
gebruikershandboek van het product.

1.7 Service-informatie
Dit gedeelte biedt informatie over onderhoud en reparaties van het apparaat. Zorg ervoor dat u
vertrouwd bent met deze informatie alvorens een serviceverzoek in te dienen bĳ GE Healthcare of
een van haar bevoegde vertegenwoordigers.

1.7.1 Servicevereisten
Indien de verantwoordelĳke persoon, ziekenhuis of instelling die deze apparatuur van GE
Healthcare gebruikt, nalaat het aanbevolen onderhoudsschema uit te voeren, kan dit leiden tot
apparatuurstoringen en mogelĳke gevaren voor de veiligheid.

Voor alleen softwareproducten is het onderhoud van de apparatuur en het besturingssysteem
waaronder de software actief is, de verantwoordelĳkheid van de klant.

Regelmatig onderhoud, ongeacht het gebruik, is van essentieel belang om een permanente werking van
de onderdelen van dit systeem te garanderen.

1.7.2 Garantie-informatie
Dit apparaat is door GE Healthcare geleverde hardware. Onderhoud aan het apparaat mag alleen
worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel van GE Healthcare. Niet-toegestane reparaties van de
apparatuur die gedurende de garantietermĳn worden uitgevoerd, doen de garantie teniet. De gebruiker
is verantwoordelĳk voor het melden van de noodzaak tot service bĳ GE Healthcare of bĳ een bevoegd
servicevertegenwoordiger.

1.7.3 Extra ondersteuning
GE Healthcare beschikt over opgeleid personeel zoals toepassings- en technisch experts, om al uw
vragen te beantwoorden en te reageren op zaken en problemen die kunnen optreden bĳ de installatie,
het onderhoud of het gebruik van het systeem.

Neem contact op met uw GE Healthcare-vertegenwoordiger om extra ondersteuning aan te vragen.

1.8 Informatie over deze handleiding
In dit deel wordt informatie omtrent het juiste gebruik van deze handleiding gegeven.
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Bewaar deze handleiding altĳd bĳ de apparatuur en kĳk het regelmatig nog eens in. Desgewenst kunt
om hulp bĳ training vragen bĳ GE Healthcare.

1.8.1 Doel van deze handleiding
Het doel van deze handleiding is om de bediener van het apparaat te voorzien van informatie over de
veiligheid en het gebruik van het ECG-systeem.

1.8.2 Documentconventies
In dit handboek wordt gebruik gemaakt van de volgende conventies.

1.8.2.1 Typografische conventies

Conventie Beschrĳving

Vetgedrukte tekst Geeft toetsen op het toetsenbord, in te voeren tekst of hardwareonderdelen zoals knoppen en
schakelaars op de apparatuur aan.

Schuingedrukt-vet
Tekst

Wĳst op softwaretermen die menu-items, knoppen of opties op de diverse schermen.

CTRL+ESC Geeft een toetsenbordbewerking aan. Een plus (+)-teken tussen de namen van twee toetsen
geeft aan dat tĳdens het indrukken van de eerste toets, de tweede toets moet worden ingedrukt
en losgelaten. Bĳvoorbeeld: drukken op CTRL+ESC betekent dat u de CTRL-toets ingedrukt
moet houden en vervolgens de ESC-toets moet indrukken en loslaten.

<spatie> Geeft aan dat u op de spatiebalk moet drukken. Als u de instructie ontvangt om een precieze
tekst-string met een of meer spaties te typen, wordt het punt waar u op de spatiebalk moet
drukken aangegeven als <spatie>. Dit zorgt ervoor dat het juiste aantal spaties wordt inge-
voegd op de juiste plaatsen in de teksttekenreeks. Het doel van de haken < > is onderscheid te
maken tussen de opdracht en de tekst in de tekenreeks.

Enter Geeft aan dat u op Enter of Terug op het toetsenbord moet drukken. Type niet Enter.

> Het "groter dan"-symbool, of de gehoekte haak, is een snelle methode om een reeks menuselec-
ties aan te geven.

Bĳvoorbeeld, het statement "Selecteer vanuit het hoofdmenu Systeem > Instellingen > Opties
om het venster Optie-activering te openen", vervangt het volgende:

1. Selecteer vanuit het hoofdmenu Systeem om het menu Systeem te openen.

2. Selecteer vanuit het menu Systeem Instellingen om het menu Instellingen te openen.

3. Selecteer vanuit het menu Instellingen Opties om het venster Optie-activering te ope-
nen.

1.8.2.2 Illustraties
Alle illustraties in deze handleiding dienen uitsluitend als voorbeelden. Naargelang de
systeemconfiguratie kunnen schermen in het handboek verschillen van de schermen van uw systeem.

Alle patiëntnamen en -gegevens zĳn fictief. Iedere overeenkomst met bestaande personen berust op
toeval.

1.8.2.3 Opmerkingen
Opmerkingen bieden toepassingstips of aanvullende informatie die, hoewel nuttig, niet essentieel zĳn
voor een correcte werking van het systeem. Deze worden in de inhoud als volgt aangegeven met een
gemarkeerd woord en een inspringing:
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OPMERKING

De tip of aanvullende informatie verschĳnt als inspringende tekst onder het gemarkeerde
woord OPMERKING.

1.9 Gerelateerde documenten
Raadpleeg de bĳlage "Gerelateerde handleidingen" in de servicehandleiding voor een volledige lĳst van
gerelateerde handleidingen.
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2 Productoverzicht
Dit hoofdstuk biedt een beschrĳving van het product, de kenmerken ervan en de vereisten die nodig zĳn
om dit systeem te bedienen.

2.1 Productbeschrĳving
Dit systeem biedt twee basisstanden:

• Rust-ECG

In deze stand staat uw systeem standaard.

• Aritmie

Deze stand wordt geboden voor het gemak van het automatisch genereren van documentatie.

U kunt het basissysteem uitbreiden met twee andere bedieningsstanden:

• Inspanning

Deze stand is voor inspanningstesten.

• RR-analyse

Deze stand is voor analyse van RR-intervallen.

Het basissysteem heeft 6 of 12 ECG-elektrodekabels en voorziet in optioneel verzenden en ontvangen
van ECG-gegevens naar en van een centraal cardiovasculair ECG-informatiesysteem. U kunt het
systeem ook upgraden met softwareopties, zoals een meting van 12 afleidingen en interpretatieve
analyse.

2.2 Productspecificaties
Dit deel beschrĳft de onderdelen van de apparatuur en de specificaties van het systeem. Lees deze
informatie alvorens het apparaat te gebruiken.

2.2.1 Beschrĳving van de apparatuur
Dit deel beschrĳft de belangrĳkste onderdelen van de apparatuur. Zorg ervoor dat u weet wat deze
componenten zĳn, waar ze zitten en hoe ze werken, alvorens te proberen de apparatuur te gebruiken.

2
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2.2.1.1 Vooraanzicht

Tabel 2-1 Vooraanzicht van het apparaat

Onderdeel Naam Beschrĳving

1 Display Geeft curven en tekst weer.

2 Functietoetsen Hiermee worden menu-opties op het beeldscherm geselec-
teerd.

3 Toetsenpaneel Hiermee worden menu-opties op het beeldscherm geselec-
teerd.

4 Drukknop voor printerdeur Hiermee wordt de deur van de printer geopend.

5 Printer/Printerdeur Drukt rapporten af.

2.2.1.2 Achteraanzicht
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On-
der-
deel

Naam Beschrĳving

1 SD-kaartsleuf Aansluiting voor SD-kaart. Het systeem ondersteunt SD-kaarten
die zĳn geformatteerd voor de FAT- of FAT16-bestandssystemen.

2 LAN- of WLAN-verbinding RJ45-netwerkconnector gebruikt voor het aansluiten van de
ethernet-kabel voor bedrade LAN-communicatie of LAN-commu-
nicatie met wireless bridge.

3 USB-poorten (2) Standaard USB-aansluiting voor USB-apparatuur, zoals de optio-
nele barcodelezer, een extern non-multimedia USB-toetsenbord
of een optionele wireless bridge met voeding via USB.

4 COMM A-poort Seriële connector voor datacommunicatie met CASE/Cardio-
Soft/CS of MUSE-systemen.

5 COMM B-poort Seriële connector voor inspanningsapparatuur (fiets, ergometer of
loopband).

6 Telefoonstekker RJ11-connector vanaf het interne modem naar een analoge tele-
foonlĳn.

7 Aansluiting stroomkabel Standaardconnector voor de AC-stroomkabel.

2.2.1.3 Zĳkant

On-
der-
deel

Naam Beschrĳving

1 KISS-aansluiting Aansluiting voor het optionele KISS-pompsysteem.

2 Aansluiting voor ECG-kabel naar patiënt Vrouwelĳke D-sub-connector met 15 pinnen voor de acquisitieka-
bel.
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2.2.1.4 Standaard toetsenblok

Onder-
deel

Naam Beschrĳving

1 Stroom aan/uit Hiermee zet u het systeem aan of uit.

2 Batterĳ-LED Geeft de verschillende statussen van de batterĳ aan:

• Een constant oranje brandend lampje betekent dat de batterĳ
wordt opgeladen.

• Een knipperend oranje lampje betekent dat de batterĳ bĳna
leeg is.

• Geen brandend lampje betekent dat de batterĳ niet wordt
opgeladen en niet bĳna leeg is.

3 Voedings-LED Geeft aan dat het apparaat op het stopcontact is aangesloten en
van netvoeding wordt voorzien.

4 Afleidingen toets Hiermee doorloopt u de elektroden en kunt u de weergave-inde-
ling voor de volgorde van de afleidingen selecteren.

5 ECG toets Hiermee verkrĳgt u de waarden van een ECG via 12-afleidingen.

6 Ritme toets Hiermee drukt u in realtime een constant ritme af.

7 Schrĳver Stop Hiermee stopt u de registratiefunctie.

8 Pĳltoetsen/Cursor besturingstoetsen Hiermee verplaatst u de aanwĳzer door menu's en vensters.

Voor beschrĳvingen van het gebruik van de pĳltoetsen en de be-
sturingstoetsen voor de cursor, zie 2.2.3.3.2 De pĳltoetsen gebrui-
ken pagina 42.

Vervolgd
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Onder-
deel

Naam Beschrĳving

9 Functietoetsen Hiermee worden menu-opties op het beeldscherm geselecteerd.

OPMERKING
Op het toetsenblok zĳn de functietoetsen niet aange-
geven. Er zĳn op elk willekeurig moment maximaal
zes menu-opties beschikbaar en elke optie komt
overeen met een functietoets direct onder de weer-
gave.

10 Backspace-toets Hiermee verwĳdert u tekens.

11 Enter toets Hiermee vergroot u de focus in een venster of selecteert u onder-
delen vanuit het scherm.

12 Alt toets Hiermee wisselt u tussen verschillende invoermethoden voor Ja-
panse en Koreaanse toetsenbordtalen.

13 Afstand bar Hiermee voegt u een spatie in de tekst in.Als tweede functie
verplaatst u zich hiermee door de menulĳsten.

14 Optie-toets Hiermee vult u speciale tekens in bĳ gebruik van niet-Engelse
toetsenborden.

15 ESC (escape) Hiermee sluit u een venster op een scherm.

16 Shift toets Hiermee creëert u een hoofdletter.Druk bĳvoorbeeld op Shift + p
voor de hoofdletter P.

2.2.1.5 Toetsenblok Inspanningen
Het toetsenblok Inspanningen heeft dezelfde toetsen als een standaard toetsenblok met de toevoeging
van specifieke inspanningstoetsen. Als u niet over de optie Inspanningen beschikt, beschikt u ook niet
over een toetsenblok daarvoor.

Onder-
deel

Naam Beschrĳving

1 Inspanningstoetsen Hiermee bedient u de apparatuur die op het systeem is aangeslo-
ten.
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2.2.1.6 Inspanningstoetsen

Onder-
deel

Naam Beschrĳving

1 Pretest inspanningstoets Hiermee selecteert u de pretestfase of gaat u naar de volgende
stap binnen de fase.

2 Exercise inspanningstoets Hiermee selecteert u de fase voor lichaamsoefening of gaat u naar
de volgende stap binnen de fase.

3 Recovery inspanningstoets Hiermee selecteert u de fase voor herstel of gaat u naar de vol-
gende stap binnen de fase.

4 Test End inspanningstoets Hiermee selecteert u de fase voor het einde van de test.

5 Hold Stage inspanningstoets Hiermee houdt u de huidige fase aan.

6 Speed W+ inspanningstoets

(Versnellen/Belasten)

Hiermee verhoogt u handmatig de snelheid van de loopband of de
belasting van de ergometer.

7 Graad ↑ inspanningstoets

(Helling verhogen)

Hiermee verhoogt u de helling van de loopband.

8 Inspanningstoets voor Tmil Hiermee start u de loopband tĳdens de test.

9 Inspanningstoets voor Tmil Hiermee stopt u de loopband tĳdens de test.

10 Graad ↓ inspanningstoets

(Helling verlagen)

Hiermee verlaagt u de helling van de loopband.

11 Speed W- inspanningstoets

(Vertragen/Ontlasten)

Hiermee verlaagt u handmatig de snelheid van de loopband of de
belasting van de ergometer.

12 Enter BP inspanningstoets Hiermee kunt u bloeddrukwaarden invullen of een bloeddrukme-
ting starten.

13 Comment inspanningstoets Hiermee kunt u tĳdens de inspanningstest een notitie plaatsen.

14 Medians inspanningstoets Hiermee drukt u tĳdens de test een medianenrapport af.

15 inspanningstoets voor 12 elektroden Hiermee drukt u een rapport over de verzamelde gegevens via 12
afleidingen af.

16 Recall inspanningstoets Hiermee drukt u de vorige 10 seconden van het ECG af.

2.2.1.7 Specificaties van de apparatuur
Zie het hoofdstuk Technische specificaties voor een volledige beschrĳving van alle specificaties van de
apparatuur en het systeem voor dit apparaat.
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2.2.2 Optionele softwarefuncties
Onderdeel Beschrĳving

QT-correctieformule Het systeem voorziet in de volgende QT-correctieformules:

• Bazett (standaard)

• Framingham

• Fridericia

Hookup Advisor De Hookup Advisor waarschuwt de bedieners van het systeem wanneer
de kwaliteit van de afleidingen slecht is op basis van ruismeting en de
resultaten van losgeraakte afleidingen.

ACI-TIPI Acute Cardiac Ischemia Time-Insensitive Predictive Instrument (ACI-TIPI)-
optie (K974199).

Clinical Trials (CT) gegevensbeveiliging en
auditspoor

CT Data Guard en Audit Trail ondersteunt naleving van 21 CFR deel 11
voor de gegevens die gegenereerd worden door het gebruik van het ap-
paraat. De optie bestaat uit wachtwoordbeveiliging en auditsporen met
tĳdsaanduidingen.

ECG-Analyse/Interpretatie 12SL ECG-analyseprogramma (V22) K042177.

HEART-lichaamsoefening HEART-lichaamsoefening v5.2.2.1.

2.2.3 Het systeem gebruiken
Dit deel beschrĳft het venster van de beveiligingsmodus, het startscherm, het gebruik van het
toetsenblok en het verzamelen van de ECG-gegevens.

2.2.3.1 Venster beveiligingsmodus
Wanneer u het apparaat voor het eerst start, wordt er een venster weergegeven die u vraagt de
beveiligingsmodus te selecteren:

• Als u Geen verificatiemodus selecteert, drukt u op Opslaan, daarna wordt het startscherm
weergegeven.

• Als u Hoge beveiligingsmodus selecteert, drukt u op Opslaan, het systeem maakt een
gebruikersaccount aan. Een dialoogvenster wordt weergegeven om de standaard gebruikers-ID
en het standaardwachtwoord te tonen.

1. Selecteer OK. U wordt gevraagd om de gebruikers-ID en het wachtwoord in te voeren.

2. Vul in het veld ID de standaard gebruikers-ID in.

3. Vul in het veld Wachtwoord het standaardwachtwoord in.

4. Druk op Inloggen. Het volgende bericht wordt weergegeven: Wĳzig het standaard
beheerderswachtwoord bĳ de eerste login.

5. Druk op Wachtwoord wĳzigen.

6. Vul in het veld Wachtwoord het nieuwe wachtwoord in.
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7. Vul in het veld Wachtwoord opnieuw typen nogmaals het nieuwe wachtwoord in.

8. Druk op Opslaan, het startscherm geeft Opstartmodus Rust-ECG weer.

2.2.3.2 Het startscherm
Afhankelĳk van de opties die u geselecteerd heeft voor de modus Opstarten in Basisinstelling, is een
van de volgende schermen uw opstartscherm:

• Rust-ECG

• Inspannings-ECG

• Aritmie

• Hoofdscherm

• Orderbeheer

• Een venster waarin u gevraagd wordt uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.

OPMERKING

Het wachtwoordvenster verschĳnt alleen als u de optie Hoge beveiligingsmodus heeft
geselecteerd in Basisinstelling. U kunt het systeem gebruiken om een ONMIDDELLĲK
ECG te maken zonder dat u op het systeem hoeft in te loggen. Druk op de functietoets
vlak onder het tabblad ONMIDDELLĲK ECG om deze te selecteren.

2.2.3.3 Het toetsenblok gebruiken
U kunt door middel van het toetsenblok met het systeem communiceren. Behalve het invullen van
gegevens zoals u dat via elk toetsenblok zou doen, kunt u het toetsenblok ook gebruiken voor het
uitvoeren van de volgende taken:

• Selecteren van menu-opties

• Navigeren door de velden voor het invullen van gegevens

• Bedienen van de optionele inspanningsapparatuur

2.2.3.3.1 De functietoetsen gebruiken
U kunt het apparaat configureren en de ECG-registratie starten door middel van de menu-opties onderin
het beeldscherm. Er zĳn op elk willekeurig moment maximaal zes menu-opties beschikbaar en elke
optie komt overeen met een functietoets direct onder de weergave.

Druk op de functietoets vlak onder de menu-optie om het te selecteren. De volgende tabel beschrĳft
enkele opties.

Gewenste actie Voorbeeldresultaten

Een ECG maken Door het selecteren van de menu-optieRust-ECGwordt de functie Rust-ECG geo-
pend en worden extra menu-onderdelen weergegeven die gerelateerd zĳn aan het
maken van een rust-ECG.

Een instelling tĳdens een ECG-regi-
stratie wĳzigen

Tĳdens een rust-ECG kan door het selecteren van de optie 25 mm/s de snelheid
van de curve worden gewĳzigd. Er zĳn meer opties beschikbaar voor het wĳzigen
van diverse instellingen.

Een venster openen Door de optie Patiëntendata te selecteren, wordt het venster Patiëntengege-
vens invoeren geopend.

Menu-opties wĳzigen Door het selecteren van de optie Meer worden extra menu-opties weergegeven.

Vervolgd
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Gewenste actie Voorbeeldresultaten

Uw selecties opslaan Door het selecteren van de optie Opslaan kunt u wĳzigingen opslaan na het
invullen van gegevens of het wĳzigen van een configuratie.

2.2.3.3.2 De pĳltoetsen gebruiken
Gebruik de pĳltoetsen om door invoervensters te navigeren.

Druk op de pĳlen om de cursor naar links, rechts, omhoog of omlaag door de velden te verplaatsen.

Druk op de middelste toets om het veld te selecteren waarin de cursor zich op dat moment bevindt. Als
aan het veld een lĳst met geldige waarden is gekoppeld, wordt die lĳst weergegeven.

2.2.3.3.3 De inspanningstoetsen gebruiken
Als u de optionele inspanningsmodule heeft aangeschaft, gebruikt u de inspanningstoetsen op het
toetsenblok voor het bedienen van de inspanningsapparatuur die op het systeem is aangesloten. Voor
een beschrĳving van de inspanningstoetsen en hun functie, zie 2.2.1.6 Inspanningstoetsen pagina 39.

2.2.3.4 ECG-gegevensacquisitie
ECG-gegevensacquisitie levert het volgende:

• Proefmonsters met een minimum van 500 Hz of 1000 Hz aan de ECG-verwerkingsalgoritmen en de
toepassingssoftware

• Stimulatieverbetering inschakelen/uitschakelen via de gebruikersinterface

• QRS-detectie en hartslagcalculatie

• Volgorde van afleidingen met 6 of 12 elektrodekabels, waar elke elektrodekabel een element van de
instelling is (I, II, III, aVR, aVL, aVF, D, A, J, V1…V6) met een optionele –aVR

ECG-gegevensacquisitie ondersteunt het volgende:

• Standaard hoogdoorlaatfilter (0,04 Hz), als ADS op hoogdoorlaatfilter staat (0,56 Hz)

• Selecteerbaar laagdoorlaatfilter (20, 40, 100, 150 Hz)

• Selecteerbaar netfilter (50 Hz, 60 Hz)

• Anti Drift System (ADS): basislĳn verschuivingscorrectie met begrensde impulsreactie
hoogdoorlaatfilter inschakelen/uitschakelen via de gebruikersinterface in de standen Rust-ECG,
Inspanning en RR-analyse

De volgende indelingen zĳn selecteerbare gegevensindelingen voor externe opslag van ECG-gegevens:

• DCAR XML, 500 Hz ongecomprimeerd

• DCAR XML, 1000 Hz ongecomprimeerd

• Hilltop, 500 Hz DVS
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• PDF

2.2.3.5 Externe opslag
Dit systeem ondersteunt een SDHC-kaart (Secure Digital High Capacity) voor externe opslag.

2.3 Navigeren door de gebruikersinterface
U kunt het systeem op een aantal manieren configureren. De configuratiekeuzes die u maakt, bepalen
de acties die u moet uitvoeren om van het venster Opstarten naar het Hoofdmenu te gaan.

• De Opstartmodus die is geselecteerd in Basisinstelling bepaalt welk venster bĳ het opstarten
wordt geopend.

• Als Hoge beveiligingsmodus is geactiveerd, moet u een gebruikers-ID en wachtwoord invullen.

OPMERKING

Er wordt een dialoogvenster geopend voordat het systeem naar de geselecteerde
Opstartmodus schakelt, zoals ingesteld in de systeeminstellingen.

• De optie BCRD in het venster Optiecode geeft aan dat de Ondersteuning USB-barcodelezer
geactiveerd is.

De volgende delen beschrĳven op welke manier u navigeert vanuit het scherm Opstarten naar het
Hoofdmenu voor elke mogelĳk inlogconfiguratie. Gebruik de procedure die van toepassing is op de
instellingen voor uw inlogconfiguratie.

• Als uw systeem geconfigureerd is om te worden aangezet in de modus Rust-ECG, ga dan naar
2.3.1 Opstartmodus Rust-ECG pagina 44.

• Als uw systeem geconfigureerd is om te worden aangezet in de modus Aritmie, ga dan naar
2.3.2 Opstartmodus Aritmie pagina 44.

• Als uw systeem geconfigureerd is om te worden aangezet in de modus Hoofdscherm, ga dan naar
2.3.3 Opstartmodus Hoofdscherm pagina 45.
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• Als uw systeem geconfigureerd is om te worden aangezet in de modus Inspannings-ECG, ga dan
naar 2.3.4 Opstartmodus Inspanning-ECG pagina 45.

• Als uw systeem geconfigureerd is om te worden aangezet in de modus Orderbeheer, ga dan naar
2.3.5 Opstartmodus Orderbeheer pagina 46.

2.3.1 Opstartmodus Rust-ECG
Deze procedure beschrĳft hoe u naar het Hoofdmenu navigeert na het systeem te hebben aangezet,
wanneer Rust-ECG is geselecteerd voor de Opstartmodus in Basisinstelling.

OPMERKING

Als u de functies voor systeeminstellingen moet uitvoeren, zorg er dan voor dat u inlogt met
een gebruikersnaam die daarvoor voldoende bevoegdheden heeft.

Als het systeem is geconfigureerd voor Opstartmodus Rust-ECG en Hoge beveiligingsmodus niet is
geactiveerd, wordt bĳ het opstarten het scherm Rust-ECG geopend. Om naar het Hoofdmenu, te gaan,
drukt u op Meer > Hoofdmenu.

Als Hoge beveiligingsmodus is ingeschakeld en het venster wordt geopend om een gebruikersnaam
en wachtwoord in te vullen, gebruik dan de volgende procedure:

OPMERKING

Als u het wachtwoord bent vergeten, raadpleeg 2.3.6 Hoge beveiligingsmodus pagina 46.

1. Vul in het veld ID uw gebruikersnaam in.

2. Vul in het veld Wachtwoord uw wachtwoord in.

3. Druk op Inloggen.

Het scherm Rust-ECG wordt geopend.

Als de optie Barcodelezer is geactiveert, verschĳnt er een venster met het verzoek Scan de
patiëntbarcode.

4. Als de instructie voor de barcodelezer niet verschĳnt, drukt u op Annuleren > Meer > Hoofdmenu.

2.3.2 Opstartmodus Aritmie
Deze procedure beschrĳft hoe u naar het Hoofdmenu navigeert na het systeem te hebben aangezet,
wanneer Aritmie is geselecteerd voor de Opstartmodus in Basisinstelling.

OPMERKING

Als u de functies voor systeeminstellingen moet uitvoeren, zorg er dan voor dat u inlogt met
een gebruikersnaam die daarvoor voldoende bevoegdheden heeft.

Als het systeem is geconfigureerd voor Opstartmodus Aritmie, en Hoge beveiligingsmodus niet is
geactiveerd, opent het scherm Aritmie bĳ Opstarten. Om naar het Hoofdmenu te gaan, drukt u op
Annuleren > Meer > Hoofdmenu.

Als Hoge beveiligingsmodus is ingeschakeld en het venster wordt geopend om een gebruikersnaam
en wachtwoord in te vullen, gebruik dan de volgende procedure:

OPMERKING

Als u het wachtwoord bent vergeten, raadpleeg 2.3.6 Hoge beveiligingsmodus pagina 46

1. Vul in het veld ID uw gebruikersnaam in.

2. Vul in het veld Wachtwoord uw wachtwoord in.
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3. Druk op Inloggen.

Het scherm Aritmie wordt geopend.

Als de optie Barcodelezer is geactiveert, verschĳnt er een venster met het verzoek Scan de
patiëntbarcode.

4. Als de instructie voor de barcodelezer niet verschĳnt, drukt u op Annuleren > Meer > Hoofdmenu.

2.3.3 Opstartmodus Hoofdscherm
Deze procedure beschrĳft hoe u naar het Hoofdmenu navigeert na het systeem te hebben aangezet,
wanneer Hoofdscherm is geselecteerd voor de Opstartmodus in Basisinstelling.

OPMERKING

Als u de functies voor systeeminstellingen moet uitvoeren, zorg er dan voor dat u inlogt met
een gebruikersnaam die daarvoor voldoende bevoegdheden heeft.

Als het systeem is geconfigureerd voor Opstartmodus Hoofdscherm en de Hoge beveiligingsmodus
niet is geactiveerd, wordt het Hoofdmenu weergegeven na het aanzetten van het systeem. U hoeft niet
op andere toetsen te drukken om het Hoofdmenu weer te geven.

Als Hoge beveiligingsmodus is ingeschakeld en het venster wordt geopend om een gebruikersnaam
en wachtwoord in te vullen, gebruik dan de volgende procedure:

OPMERKING

Als u het wachtwoord bent vergeten, raadpleeg 2.3.6 Hoge beveiligingsmodus pagina 46.

1. Vul in het veld ID uw gebruikersnaam in.

2. Vul in het veld Wachtwoord uw wachtwoord in.

3. Druk op Inloggen.

Het Hoofdmenu wordt weergegeven.

2.3.4 Opstartmodus Inspanning-ECG
Deze procedure beschrĳft hoe u naar het Hoofdmenu navigeert na het systeem te hebben aangezet,
wanneer Inspannings-ECG is geselecteerd voor de Opstartmodus in Basisinstelling.

OPMERKING

Als u de functies voor systeeminstellingen moet uitvoeren, zorg er dan voor dat u inlogt met
een gebruikersnaam die daarvoor voldoende bevoegdheden heeft.

Als het systeem is geconfigureerd voor Opstartmodus inspannings-ECG en Hoge
beveiligingsmodus niet is geactiveerd, wordt bĳ het opstarten het scherm Inspannings-ECG geopend.
Om naar het Hoofdmenu te gaan, drukt u op Annuleren > Meer > Hoofdmenu.

Als Hoge beveiligingsmodus is ingeschakeld en het venster wordt geopend om een gebruikersnaam
en wachtwoord in te vullen, gebruik dan de volgende procedure:

OPMERKING

Als u het wachtwoord bent vergeten, raadpleeg 2.3.6 Hoge beveiligingsmodus pagina 46.

1. Vul in het veld ID uw gebruikersnaam in.

2. Vul in het veld Wachtwoord uw wachtwoord in.
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3. Druk op Inloggen.

Het scherm Inspannings-ECG wordt geopend.

Als de optie Barcodelezer is geactiveert, verschĳnt er een venster met het verzoek Scan de
patiëntbarcode.

4. Als de instructie voor de barcodelezer niet verschĳnt, drukt u op Annuleren > Meer > Hoofdmenu.

2.3.5 Opstartmodus Orderbeheer
Deze procedure beschrĳft hoe u naar het Hoofdmenu navigeert na het systeem te hebben aangezet,
wanneer Orderbeheer is geselecteerd voor de Opstartmodus in Basisinstelling.

OPMERKING

Als u de functies voor systeeminstellingen moet uitvoeren, zorg er dan voor dat u inlogt met
een gebruikersnaam die daarvoor voldoende bevoegdheden heeft.

Als het systeem is geconfigureerd voor Opstartmodus Orderbeheer en de Hoge beveiligingsmodus
niet is geactiveerd, drukt u op Hoofdmenu. Het scherm Orderbeheer wordt geopend na het opstarten
van het systeem.

Als Hoge beveiligingsmodus is ingeschakeld en het venster wordt geopend om een gebruikersnaam
en wachtwoord in te vullen, gebruik dan de volgende procedure:

OPMERKING

Als u het wachtwoord bent vergeten, raadpleeg 2.3.6 Hoge beveiligingsmodus pagina 46.

1. Vul in het veld ID uw gebruikersnaam in.

2. Vul in het veld Wachtwoord uw wachtwoord in.

3. Druk op Inloggen.

Het scherm Orderbeheer wordt geopend.

4. Druk op Hoofdmenu.

2.3.6 Hoge beveiligingsmodus
Als Hoge beveiligingsmodus is geactiveerd, moet u een gebruikers-ID en wachtwoord invullen.

Er wordt een dialoogvenster geopend voordat het systeem naar de geselecteerde Opstartmodus
schakelt, zoals ingesteld in de systeeminstellingen.

1. Vul in het veld ID uw gebruikersnaam in.

2. Vul in het veld Wachtwoord uw wachtwoord in.

3. Druk op Wachtwoord vergeten als u het wachtwoord bent vergeten.
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4. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u een selectie kunt maken.

• Als de herstelsleutel naar de SD-kaart wordt geëxporteerd, de SD erin steken
en Herstelsleutel importeren selecteren. Een herstelsleutel exporteren, zie
12.9 Gebruikersinstelling pagina 150.

Vul in het veld ID uw gebruikersnaam in.

Vul in het veld Wachtwoord het nieuwe wachtwoord in.

Vul in het veld Wachtwoord opnieuw typen nogmaals het nieuwe wachtwoord in.

• Als de herstelsleutel niet wordt geëxporteerd de optie Systeem herstellen selecteren.

OPMERKING

Het dialoogvenster systeemherstel geeft een waarschuwing dat het systeemherstel
uw systeem op de originele fabrieksconfiguratie gaat terugzetten. Daarbĳ zullen alle
patiëntgegevens, systeeminstellingen, logboeken en gebruikersgegevens verloren
gaan en kunnen niet meer worden hersteld.

Voer in het veld Voer serienummer in het serienummer in en druk op Fabriek defaults.

Start het systeem opnieuw na een succesvol herstel.
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3 De apparatuur instellen
Het instellen van dit systeem bestaat uit de volgende stappen:

1. 3.1 De batterĳ plaatsen pagina 48

2. 3.2 De netadapter aansluiten pagina 48

3. 3.3 De patiëntkabel aansluiten pagina 49

4. 3.4 De ferrietring toepassen op kabels pagina 51

5. 3.5 De barcodelezer aansluiten pagina 52

6. 3.6.1 Op LAN aansluiten pagina 52

7. 3.6.2 Op WLAN aansluiten pagina 52

8. 3.7 Externe apparatuur aansluiten (Optie inspanning) pagina 52

9. 3.8 Aansluiten op een intern modem pagina 53

10. 3.9 Het papier plaatsen pagina 53

11. 3.10 Het systeem inschakelen pagina 53

12. 3.11 Het apparaat configureren pagina 53

13. 3.12 Het apparaat testen pagina 54

Elke stap staat in de volgende gedeeltes in meer detail beschreven.

3.1 De batterĳ plaatsen
Dit systeem wordt geleverd met een lithium-ionbatterĳ die opgeladen wordt wanneer het systeem op
de netvoeding wordt aangesloten.

OPMERKING

Gebruik het systeem niet op batterĳvoeding totdat de batterĳ volledig is opgeladen, zoals
wordt aangegeven door het LED-lampje voor de laadstatus boven het toetsenbord. U kunt
het systeem via de netvoeding gebruiken terwĳl de batterĳ wordt opgeladen.

3.2 De netadapter aansluiten
Het systeem kan werken op net- of batterĳvoeding. Wanneer het apparaat op een stopcontact is
aangesloten, gebruikt het netvoeding en wordt de geplaatste batterĳ opgeladen.

Sluit het apparaat aan de hand van de volgende instructies aan op een stopcontact.

3
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Onderdeel Beschrĳving

1 Vrouwelĳk uiteinde van het netsnoer van het apparaat aangesloten op de achterzĳde van het
apparaat.

2 De mannelĳke stekker van de stroomkabel aangesloten op een stopcontact.

1. Steek de vrouwelĳke stekker van de stroomkabel (1) in de aansluiting aan de achterkant van het
apparaat.

2. Steek de mannelĳke stekker van de stroomkabel (2) in het stopcontact.

OPMERKING

Het wordt aanbevolen om het apparaat op een UPS-systeem of een
piekspanningsonderdrukker aan te sluiten.

3. Kĳk naar het LED-lampje van de voeding om te controleren of het apparaat netvoeding ontvangt.

3.3 De patiëntkabel aansluiten
Het systeem ondersteunt verschillende patiëntkabels.

WAARSCHUWING

BRANDWONDEN DOOR HOGE FREQUENTIE

Het gebruik van kabels die niet bĳ deze apparatuur zĳn meegeleverd, kan leiden tot ernstig
letsel.

Gebruik uitsluitend de acquisitiekabel die bĳ deze apparatuur is meegeleverd.

LET OP

ONNAUWKEURIGHEDEN IN ECG

Een verkeerde aansluiting veroorzaakt onnauwkeurigheden in het ECG.

Volg elke afzonderlĳke elektrodekabel vanaf het etiket van de bĳbehorende
acquisitiekabel tot de gekleurde aansluiting en dan naar de juiste elektrode om er zeker
van te zĳn dat deze zich op de plaats met het juiste etiket bevindt.
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Onderdeel Naam Beschrĳving

1 Mannelĳke D-sub-stekker met 15 pinnen Voor aansluiting op de ECG-signaalingangsconnec-
tor van het systeem. Eén uiteinde van elke acqui-
sitiekabel is voorzien van een mannelĳke D-sub-
stekker met 15 pinnen.

2 Multi-Link-acquisitiekabelafleidingen De stekker van de multi-link-acquisitiekabel wordt
aangesloten op de adapter voor de elektrodekabel
en maakt gebruik van 10 of 12 elektrodekabels.

3 NEHB-acquisitiekabelafleidingen Het einde van de afleidingen van de NEHB-acqui-
sitiekabel wordt aangesloten op de adapter voor
de elektrodekabel en maakt gebruik van 12 elek-
trodekabels.

4 Waarde-acquisitiekabelafleidingen Het einde van de afleidingen van de waarde-acqui-
sitiekabel bestaat uit 10 elektrodekabels.

Er is een adapter nodig om de elektrodekabels te kunnen aansluiten op een elektrode, zoals
weergegeven in de volgende illustratie.
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Onderdeel Beschrĳving

1 Uiteinde elektrodekabel

2 Pin 4 mm

3 Grabber

4 Mactrode-klem

Gebruik onderstaande procedure om de patiëntkabel aan te sluiten.

1. Monteer de elektrodekabels en adapters.

Zie 14.1 Adapters van elektrodekabels vervangen pagina 171.

2. Sluit de elektrodekabels aan op de voorkant van de patiëntkabel.

3. Sluit de patiëntkabel aan op het systeem.

Zorg ervoor dat de kabel goed vastzit.

3.4 De ferrietring toepassen op kabels
Voordat u de barcodelezer, een LAN-kabel, een seriële kabel of een telefoonlĳn op het apparaat aansluit,
moet u de ferrietring aanbrengen:

1. Open een ferrietring.

2. Wikkel de kabel om de ferrietring zoals afgebeeld en zorg ervoor dat de afstand tussen de
ferrietring en de kabelpoort minder dan 50 mm bedraagt.

3. Bevestig de ferrietring om deze te vergrendelen.
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3.5 De barcodelezer aansluiten
Als u de optionele barcodelezer heeft aangeschaft, sluit u deze aan op de USB-aansluiting op het
apparaat. Voordat u de kabel op het apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat u een ferrietring op de
kabel aanbrengt, zie 3.4 De ferrietring toepassen op kabels pagina 51.

OPMERKING

De BCRD-optie om de lezer te kunnen gebruiken, wordt in de fabriek geactiveerd wanneer
de barcodelezer bĳ het systeem wordt aangeschaft. U dient de instellingen voor de barcode
echter op eigen locatie te configureren voordat u de lezer kunt gebruiken, zie A Barcodes
aanmaken pagina 187.

3.6 Het optionele LAN aansluiten
Dit systeem is compatibel met MUSE v8.0.1, v9.0.0 en MUSE NX en met CardioSoft/CS v6.73 en later.

3.6.1 Op LAN aansluiten
Als u de optie LANC (LAN-communicatie naar CardioSoft/CS) of LANM (LAN-communicatie naar MUSE)
heeft aangeschaft, sluit u een LAN-ethernetkabel aan op de RJ45-netwerkconnector aan de achterkant
van het apparaat. Voordat u de kabel op het apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat u een
ferrietring op de kabel aanbrengt, zie 3.4 De ferrietring toepassen op kabels pagina 51.

OPMERKING

Dit geldt alleen als u het apparaat altĳd op dezelfde plek gebruikt. Als u dit apparaat als
mobiel apparaat gebruikt, sluit u het niet aan op een LAN totdat u records wilt importeren,
verzenden of exporteren.

3.6.2 Op WLAN aansluiten
Als u de opties LANC (LAN-communicatie naar CardioSoft) of LANM (LAN-communicatie naar MUSE)
hebt aangeschaft samen met een wireless bridge:

1. Sluit de wireless bridge aan op de RJ45-netwerkconnector op de achterkant van het apparaat met
behulp van de ethernetkabel.

2. Sluit de voedingskabel van de wireless bridge aan op de USB-poort van het apparaat.

OPMERKING

Vraag aan uw GE-vertegenwoordiger of deze oplossing in uw land beschikbaar is.

De vereiste optie(s) om de wireless bridge te gebruiken worden in de fabriek geactiveerd wanneer de
optie voor dit type communicatie samen met het apparaat wordt aangeschaft. De wireless bridge dient
echter te worden geconfigureerd voordat u hem kunt gebruiken, raadpleeg voor meer gedetailleerde
informatie de Installatiehandleiding Mobile Link draadloze communicatie.

3.7 Externe apparatuur aansluiten (Optie inspanning)
Als u de inspanningsoptie ERGO heeft aangeschaft, sluit u het externe inspanningsapparaat via een
seriële kabel op het systeem aan op poort COMM B aan de achterkant van het apparaat. Voordat u de
kabel op het apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat u een ferrietring op de kabel aanbrengt, zie
3.4 De ferrietring toepassen op kabels pagina 51.
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Het systeem werkt met de volgende apparaten:

• GE-loopband model T2100

• GE-loopband model T2000

• eBike-ergometer

• Masters Step (alleen akoestisch signaal)

3.8 Aansluiten op een intern modem
Als u het systeem met de optie voor het interne modem heeft aangeschaft, sluit u het modem via de
RJ11-connector aan de achterkant van het apparaat aan op een analoge telefoonlĳn. Voordat u de kabel
op het apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat u een ferrietring op de kabel aanbrengt, zie 3.4 De
ferrietring toepassen op kabels pagina 51.

MODC is modem-communicatie met het systeem CardioSoft/CS.

MODM is modem-communicatie met het systeem MUSE.

Dit systeem is compatibel met MUSE v7.1.1, v8.0.1 en v9.0.0, en met CardioSoft/CS v6.51, v6.61, v6.71 en
v6.73.

3.9 Het papier plaatsen
Voordat u ECG-rapporten kunt afdrukken, dient u het volgende te doen:

1. Zorg dat het systeem is ingesteld voor het juiste papierformaat.

Dit apparaat kan afdrukken op het volgende papier: A4, standaard brief (8,5 x 11 inches), of
aangepaste brief (8,433 x 11 inches).

Raadpleeg 14.2.2 De invoerlade op het papierformaat aanpassen pagina 173 voor meer informatie
over het aanpassen van de printer op het papierformaat.

2. Plaats het juiste formaat papier.

3.10 Het systeem inschakelen
1. Druk op de knop aan/uit om het systeem aan te zetten.

2. Controleer of het welkomstscherm van het systeem zonder foutmeldingen wordt weergegeven.

OPMERKING

Raadpleeg 15.3.1 Het systeem wordt niet opgestart pagina 179 voor instructies voor het
oplossen van problemen wanneer u deze ondervindt bĳ het aanzetten van het systeem.

3.11 Het apparaat configureren
Wanneer het systeem klaar is voor gebruik, configureert u de systeeminstellingen aan de hand van de
informatie in 12 Systeemconfiguratie pagina 108.

Als u op uw locatie dezelfde instellingen op meerdere apparaten toepast, kunt u de instellingen naar een
SD-kaart exporteren om ze vervolgens op andere systemen te importeren.
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3.12 Het apparaat testen
Nadat het systeem is ingesteld en geconfigureerd, moet u het volledig testen voordat u het bĳ patiënten
gebruikt. Gebruik de volgende testscenario's:

• Een rust-ECG maken en afdrukken.

Zie 7 Een rust-ECG vastleggen pagina 70 voor instructies.

• Een aritmie-ECG maken en afdrukken.

Zie 8 Registratie in aritmiemodus pagina 83 voor instructies.

• Een inspanning-ECG maken en afdrukken

Zie 10 Inspanningstesten pagina 92 voor instructies.

• Records opslaan, importeren, afdrukken, verwĳderen, verzenden en exporteren

Zie 11 Interne opslag beheren pagina 100 voor instructies.
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4 De patiënt voorbereiden
In dit hoofdstuk worden de procedures voor het voorbereiden van de huid van de patiënt en het correct
plaatsen van elektroden beschreven.

OPMERKING

Deze instructies hebben geen betrekking op het plaatsen van elektroden voor het KISS
Electrode Application System (niet leverbaar in de Verenigde Staten). Voor het gebruik van
het KISS-systeem, zie de bedieningshandleiding van KISS voor instructies.

4.1 De huid van de patiënt voorbereiden
Goede voorbereiding van de huid is erg belangrĳk voor een ECG zonder interferentie. De signaalkwaliteit
wordt aangegeven op het apparaat via de indicator Hookup Advisor.

1. Kies de positiesvoor elektrodeplaatsing voor ECG-bewaking of -diagnose, volgens het protocol dat
door het ziekenhuis of de arts gespecificeerd is.

Raadpleeg 4.2 Elektrodeplaatsing pagina 56 voor schema's en beschrĳvingen van
elektrodeplaatsing voor verschillende protocollen.

2. Zorg ervoor dat de huid op al die plaatsen droog en schoon is en niet te veel behaard is.

OPMERKING

Gebruik geen oplosmiddelen om de huid te reinigen; oplosmiddelen die zich ophopen
onder de elektroden kunnen abnormale huidreacties veroorzaken.

3. Doe het volgende om de patiënt voor te bereiden voor een inspanningstest:

a. Merk elke elektrodeplaats met een viltstift.

b. Ontvet elke plaats met een huidvoorbereidingscrème.

c. Gebruik een mild schuurmiddel om de viltstiftmarkering te verwĳderen.

4. Plaats elektroden op de voorbereide elektrodeplaatsen.

Elektroden mogen uitsluitend worden geplaatst door een arts of ECG-technicus.

WAARSCHUWING

SCHOKGEVAAR

Het aanraken van de geleidende elementen doet de bescherming die door de
geïsoleerde signaalingang wordt geboden teniet.

Zorg dat de geleidende onderdelen van de elektroden of elektrodekabels niet in
aanraking komen met andere geleidende onderdelen.

5. Bekĳk het afleidingencontrolescherm voor een indicatie over problemen met afleidingen.

OPMERKING

Gebruik uitsluitend elektroden en contactmiddelen die worden aanbevolen door GE
Healthcare. De signaalkwaliteit op het kabelcontrolescherm wordt pas aangegeven
nadat de RA/R en RL/N-elektroden zĳn geplaatst. Als RA/R losraakt, meldt het systeem
dat alle elektroden van de patiënt zĳn losgeraakt.
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4.2 Elektrodeplaatsing
In dit deel worden verschillende methodes voor het plaatsen van elektroden beschreven, zowel voor
rust- als voor inspannings-ECG's.

OPMERKING

Sommige procedures voor de plaatsing van elektroden gelden niet in alle gevallen, afhankelĳk
van het gekochte systeem en opties.

LET OP

UITGESTELDE DIAGNOSE

Een incorrecte aansluiting van de elektrodekabels leidt tot onnauwkeurigheden in het
ECG.

Zorg ervoor dat de elektrodekabels goed zĳn aangesloten. Volg elke afzonderlĳke
elektrodekabel vanaf het bĳbehorende label van de acquisitiemodule tot de gekleurde
aansluiting en dan naar de juiste elektrode, om er zeker van te zĳn dat deze zich op de
plaats met het juiste label bevindt.

4.2.1 Plaatsing bĳ rust-ECG
De volgende methodes zĳn van toepassing voor rust-ECG's.

4.2.1.1 Standaardplaatsing met 12 afleidingen
Om een standaard ECG via 12 afleidingen te verkrĳgen, moet u de plaatsing uit de volgende illustratie
gebruiken.

Tabel 4-1 Plaatsing van 12 afleidingelektrodes

AHA-label IEC-label Beschrĳving

1 V1 rood C1 rood Vierde intercostale ruimte bĳ de rechter rand van het sternum

2 V2 geel C2 geel Vierde intercostale ruimte bĳ de linker rand van het sternum

3 V3 groen C3 groen Halverwege tussen locatie 2 en 4

4 V4 blauw C4 bruin Bĳ de midclaviculaire lĳn in de vĳfde intercostale ruimte

Vervolgd
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Tabel 4-1 Plaatsing van 12 afleidingelektrodes (Vervolgd)

AHA-label IEC-label Beschrĳving

5 V5 oranje C5 zwart Op de anterieure axillairlĳn, op dezelfde horizontale hoogte als 4

6 V6 paars C6 paars Op de mid-axillairlĳn, op dezelfde horizontale hoogte als 4 en 5

7 LA zwart L geel Linker deltoïde

8 LL F groen Boven linkerenkel (alternatieve plaatsing: bovenbeen, zo dicht mogelĳk
bĳ de romp)

9 RL groen N zwart Boven rechterenkel (alternatieve plaatsing: bovenbeen, zo dicht mogelĳk
bĳ de romp)

10 RA wit R rood Rechter deltoïde

4.2.1.2 NEHB-plaatsing
Gebruik voor het verkrĳgen van een NEHB-ECG de standaardplaatsing van 12 afleidingen en de
onderdelen 1 en 2 in de volgende illustratie.

AHA-label IEC-label Beschrĳving

1 A1 oranje Nst wit Bevestigingspunt van de tweede rib op de rechterrand van het sternum

2 A2 oranje Nax wit Vĳfde intercostale ruimte op de linker posterior axillairlĳn (dezelfde positie
als V7 of C7).

3 V4 blauw Nap wit Bĳ de mid-claviculaire lĳn in de vĳfde intercostale ruimte (dezelfde positie
als C4)

4.2.2 Plaatsing van 12 elektroden voor inspanning
Om een inspanning-ECG via 12 afleidingen te verkrĳgen, moet u de plaatsing uit de volgende illustratie
gebruiken.
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Tabel 4-2 Plaatsing van 12 afleidingen voor inspanning

AHA-label IEC-label Beschrĳving

1 V1 rood C1 rood Vierde intercostale ruimte bĳ de rechter rand van het sternum

2 V2 geel C2 geel Vierde intercostale ruimte bĳ de linker rand van het sternum

3 V3 groen C3 groen Halverwege tussen locatie 2 en 4

4 V4 blauw C4 bruin Bĳ de midclaviculaire lĳn in de vĳfde intercostale ruimte

5 V5 oranje C5 zwart Op de anterieure axillairlĳn, op dezelfde horizontale hoogte als 4

6 V6 paars C6 paars Op de mid-axillairlĳn, op dezelfde horizontale hoogte als 4 en 5

7 LA zwart L geel Linker deltoïde

8 LL rood F groen Boven linkerenkel (alternatieve plaatsing: bovenbeen, zo dicht mogelĳk
bĳ de romp)

9 RL groen N zwart Boven rechterenkel (alternatieve plaatsing: bovenbeen, zo dicht mogelĳk
bĳ de romp)

10 RA wit R rood Rechter deltoïde
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5 Patiëntgegevens invoeren
De volgende gedeeltes beschrĳven op welke manier patiënteninformatie moet worden ingevoerd via de
volgende methodes:

• Met een ingebouwd toetsenblok of een extern toetsenbord

• Met een barcodelezer

5.1 Invoeren van patiënteninformatie met een
ingebouwd toetsenblok of een extern toetsenbord

Voor elke nieuwe patiënt waarvan de waarden zĳn afgenomen, moeten de patiëntgegevens worden
ingevoerd. Gebruik de volgende procedure voor het invoeren van gegevens als u geen barcodelezer
gebruikt of als u de met de barcodelezer ingevoerde patiëntengegevens wilt wĳzigen of aanvullen.

OPMERKING

Patiëntgegevens kunnen zĳn achtergebleven van een vorige patiënt. Controleer het
patiëntgegevensscherm voor elke nieuwe patiënt. Gegevens die zĳn toegewezen aan de
verkeerde patiënt leiden tot foutieve patiënteninformatie die de diagnose en behandeling van
de patiënt(en) kan beïnvloeden.

1. Open het venster Patiëntengegevens invoeren.

Voor Rust-ECG drukt u op Hoofdmenu > Rust-ECG > Patiëntendata om het venster te openen.

Voor Aritmie of Inspanning wordt het venster automatisch geopend wanneer u aanvankelĳk de
toepassing selecteert.

Voor volgende patiënten moet u een van de volgende handelingen verrichten om het venster
Patiëntengegevens invoeren opnieuw te openen.

• In de aritmie-modus drukt u op Start registratie > Nieuwe patiënt.

• In de inspanningsmodus drukt u op Patiëntendata.

2. Voer de patiëntgegevens in of druk op Patiëntenlĳst om een patiënt uit de lĳst te selecteren.

OPMERKING

Als u een patiënt uit de Patiëntenlĳst selecteert, wordt alleen de eerste pagina van
de patiënteninformatie opnieuw gebruikt; u dient handmatig alle vervolgpagina's in te
vullen.

3. Gebruik de toetsen Page up en Page down om door de vensters met patiënteninformatie te
bladeren.

OPMERKING

Als de optie CTDG (Gegevensbeveiliging klinisch onderzoek) is geactiveerd, kunt u in
het laatste venster gegevens van klinische onderzoeken invoeren.

4. Wanneer alle patiëntgegevens zĳn ingevoerd, drukt u op Opslaan om de gegevens op te slaan.

5
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5.2 Patiënteninformatie invoeren met een barcodelezer
Het gebruik van een barcodelezer kan de invoer van patiëntengegevens vereenvoudigen en de kans op
fouten verkleinen. Wanneer u de barcode van een patiënt scant, worden de patiëntengegevens die in de
barcode versleuteld liggen, opgehaald. U kunt de gegevens dan desgewenst controleren of aanpassen.

Voordat u de barcodelezer kunt gebruiken, dient u te controleren of deze op het systeem is aangesloten
en of het systeem op de juiste manier is geconfigureerd voor het gebruik ervan.

Als de barcodelezer niet is aangesloten, volg dan de instructies voor het aansluiten en het configureren
ervan in de gedeeltes 3.5 De barcodelezer aansluiten pagina 52 en A Barcodes aanmaken pagina 187.

5.2.1 De barcode scannen
Gebruik de volgende procedure om de barcode van de patiënt te scannen:

1. Scan de barcode van de patiënt wanneer de volgende melding op het scherm verschĳnt:

Scan de patiëntbarcode

De volgende melding verschĳnt op het scherm: Wachten aub.

De barcodelezer maakt een piepgeluid. Het eerste venster Patiëntendata wordt geopend met de
gegevens van de barcode van de patiënt ingevuld in de betreffende velden.

2. Controleer of de gegevens die zĳn ingevuld aan de hand van de barcode van de patiënt, nauwkeurig
zĳn.

3. Zo nodig kunt u patiënteninformatie invoeren of aanpassen.

Raadpleeg 5.1 Invoeren van patiënteninformatie met een ingebouwd toetsenblok of een extern
toetsenbord pagina 59 voor meer details.

4. Na de controle of de patiëntgegevens correct zĳn, drukt u op Opslaan om de patiëntgegevens op te
slaan.

5.3 Automatische navraag
De methode voor het downloaden van de demografische patiëntgegevens of opdrachten is afhankelĳk
van de optie die u hebt aangeschaft.

U gebruikt een van de volgende optiecodes:
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• ADTF-ADT — Demografische patiëntgegevens downloaden met het MUSE-systeem of een andere
gelĳksoortige toepassing.

• ADTL-ADT — Demografische patiëntgegevens downloaden met een toepassing die vergelĳkbaar is
met het MUSE-systeem.

OPMERKING

Als de optie BCRD USB-barcodelezer niet is geactiveerd, of de lengte van de bĳbehorende
vraagcode (Patiënt-ID of Bezoek) 0 is, zal het systeem de barcode niet parseren en geeft het
de gescande inhoud in het tekstvak weer.

Als de optie BCRD USB-barcodelezer is geactiveerd en de lengte van de bĳbehorende
vraagcode (Patiënt-ID of Bezoek) niet 0 is, zal het systeem de vraagsleutel parseren
volgens de offset en lengte die zĳn geconfigureerd in A.2.1 De barcodelezer handmatig
configureren pagina 189 en geeft het de vraagsleutel in het tekstvak weer.

5.3.1 Automatische navraag configureren
1. Vanuit het Hoofdmenu, drukt u op Alg. instellingen> Basisinstelling.

2. Configureer het nummer plaats voor het zoeken van de demografische patiëntgegevens of
opdracht, het standaard locatienummer is 1.

3. Navigeer naar de pagina Instellingen voor invoermethode door te drukken op Pagina omlaag >
Pagina omlaag.

4. Configureer de Instellingen voor invoermethode volgens uw vereisten.

5. Als u de navraagsleutel (Patiënt-ID of Bezoek) moet invoeren door scannen van een uit
meerdere velden bestaande barcode, dan configureert u de instellingen voor de barcode van de
navraagsleutel in Alg. instellingen > Instelling patiënt.

Zie A.1 Het patiëntengegevensschema instellen pagina 189 en A.2 De barcodelezer
configureren pagina 189 voor gedetailleerde instructies.

5.3.2 De barcodelezer gebruiken voor navraag in de database
en keuze van een patiënt

Gebruik de volgende procedures om de database te raadplegen en de patiëntendemografie via de
barcodelezer te selecteren.

1. Navigeer naar Rust-ECG.

2. Selecteer het menu Patiëntendata.

Er verschĳnt een dialoogvenster met de instructie om de barcode van de patiënt te scannen.

3. Scan de barcode van de patiënt met behulp van de barcodelezer.

De gescande Patiënt-ID of Bezoek wordt weergegeven in het bestaande dialoogvenster.

4. Druk OK om te beginnen met zoeken in de database.

Nadat de automatische zoekprocedure is voltooid, wordt de ADT of opdracht weergegeven in het
venster Patiëntengegevens invoeren.
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Als meer dan één patiënt of opdracht wordt gevonden, wordt een lĳst getoond. Selecteer de patiënt
of opdracht uit de lĳst en druk op Selecteren om door te gaan.

5. Klik op Opslaan om de patiënt-ADT of opdracht te accepteren.

OPMERKING

Bevestig dat de patiëntgegevens en testinformatiegegevens correct zĳn voordat u
opslaat.

De demografische patiëntgegevens of opdrachtgegevens zĳn gedownload en worden weergegeven.

OPMERKING

Voor meer informatie over het type codes dat wordt ondersteund door MAC 2000, zie
A Barcodes aanmaken pagina 187.

5.3.3 Het ingebouwde toetsenblok of externe toetsenblok
gebruiken om de database te raadplegen en een patiënt te
selecteren

Gebruik de volgende procedure om de database te raadplegen en de demografische patiëntgegevens via
het ingebouwde toetsenblok of het externe toetsenbord te selecteren.

1. Navigeer naar Rust-ECG.

2. Selecteer het menu Patiëntendata.

Er wordt een dialoogvenster geopend zonder Patiënt-ID of Bezoek (afhankelĳk van setup).

3. Vul de Patiënt-ID of bezoek in (afhankelĳk van setup) met behulp van het ingebouwde toetsenblok
of externe toetsenblok.

4. Druk OK om te beginnen met zoeken in de database.

Nadat de automatische zoekprocedure is voltooid, wordt de ADT of opdracht weergegeven in het
venster Patiëntengegevens invoeren.
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Als meer dan één patiënt of opdracht wordt gevonden, wordt een lĳst getoond. Selecteer de patiënt
of opdracht uit de lĳst en druk op Selecteren om door te gaan.

5. Klik op Opslaan om de patiënt-ADT of opdracht te accepteren.

OPMERKING

Bevestig dat de patiëntgegevens en testinformatiegegevens correct zĳn voordat u
opslaat.

De demografische patiëntgegevens of opdrachtgegevens (afhankelĳk van setup) zĳn gedownload en
worden weergegeven.
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6 Orderbeheer
Het systeem MAC 2000 kan via MUSE- of non-MUSE-systemen opdrachten ophalen vanaf een
ziekenhuis-informatiesysteem (ZIS). Er zĳn twee soorten orderbeheer: Eenvoudige opdrachten en
geavanceerd orderbeheer.

U kunt opdrachten afhandelen via een van de communicatiemiddelen die in het volgende gedeelte
beschreven staan.

6.1 Communicatiemiddelen
MUSE- of non-MUSE-systemen kunnen op de volgende manieren communiceren met het systeem MAC
2000:

• SD-kaart

Als u communiceert met MUSE-systemen, is dit alleen aanwezig bĳ MUSE v7.1.1 of nieuwer.

• Local Area Network (LAN)

Sluit het MAC-systeem op het LAN aan via de communicatieaansluiting van het MAC-systeem.

• Rechtstreekse, seriële aansluiting

Sluit het MAC-systeem op het externe systeem aan met behulp van een standaard, seriële kabel.

• Draadloos

Sluit het MAC-systeem op het externe systeem aan met behulp van een draadloze module die op
het MAC-systeem aangesloten is.

OPMERKING

Vraag aan uw GE-vertegenwoordiger of deze draadloze oplossing in uw land beschikbaar is.

Dit systeem is compatibel met MUSE v8.0.1, v9.0.0 en MUSE NX, en CardioSoft/CS v6.73 en later.

6.2 Eenvoudige opdrachten
De functie 'Eenvoudige opdrachten' biedt een interface voor het snel downloaden en uitvoeren van
één opdracht tegelĳkertĳd. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u de optie SOML of SOMF
inschakelen. Wanneer de opties zĳn ingeschakeld, verschĳnt de functietoets Orders op het scherm
Rust-ECG.

Wanneer u de functietoets Orders selecteert, zoekt dit systeem naar opdrachten in de standaardlocatie
die u heeft ingesteld in Communicatie-instell. In reactie op deze zoekopdracht toont het systeem een
lĳst van beschikbare opdrachten op de gespecificeerde locatie. U kunt één opdracht in de lĳst selecteren.
Het scherm Patiëntgegevens van de toepassing Rust-ECG wordt geopend met de informatie die vanuit
de opdracht wordt samengesteld.

Gebruik de volgende procedure om de opdrachten in 'Eenvoudige opdrachten' uit te voeren.

1. Navigeer naar Rust-ECG in de toepassing.

2. Selecteer Meer > Orders.

Het systeem toont een lĳst van opdrachten die op de standaardlocatie beschikbaar zĳn.

6
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3. Selecteer een opdracht en druk op Laden.

De geselecteerde enkele opdracht wordt automatisch vanaf het externe systeem gedownload en
ingevuld in het scherm Patiëntgegevens.

U kunt tevens één enkele opdracht automatisch uitvoeren als de instelling Enkele order autom.
Uitvoeren in Instellingen rust-ECG is ingeschakeld en in het externe systeem slechts één opdracht
voor de specifieke locatie geopend is.

Gebruik onderstaande procedure om automatisch een enkele opdracht uit te voeren:

1. Navigeer naar Rust-ECG in de toepassing.

2. Selecteer Meer > Orders.

De enkele opdracht die op de standaardlocatie beschikbaar is, wordt automatisch vanaf het externe
systeem gedownload en ingevuld in het scherm Patiëntgegevens.

6.3 Geavanceerd orderbeheer
De functie 'Geavanceerd orderbeheer' biedt een interface om op het systeem meerdere opdrachten te
downloaden en op te slaan om ze later uit te voeren. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u de
optie AOML of AOMF inschakelen.

Geavanceerd orderbeheer is beschikbaar als aparte toepassing met de naam Orderbeheer in het
hoofdmenu van het systeem.

De toepassing 'Geavanceerd orderbeheer' heeft een interface die een lĳst van opdrachten toont die al
op het systeem gedownload zĳn. Via de toepassing kunt u opdrachten opvragen van externe systemen
die zich op meerdere locaties bevinden. Alle overeenkomende opdrachten worden als resultaat van deze
zoekopdracht weergegeven waarna u een of meer opdrachten op het systeem kunt downloaden. De
gedownloade opdrachten worden weergegeven als open rust-ECG-opdrachten in het hoofdscherm van
de toepassing.

6.3.1 Opdrachten downloaden
Ongeacht welke methode u gebruikt om met het externe systeem te communiceren, moet u de
onderstaande procedure volgen om opdrachten te ontvangen:

1. Vanuit het Hoofdmenu, selecteert u Orderbeheer.

Het venster Orderbeheer wordt geopend.

2. Selecteer Orders laden.

Er verschĳnt een pop-upvenster.

3. Voer de locatie(s) in van waaraf u opdrachten wilt ophalen.

De locaties moeten overeenstemmen met de locaties die gebruikt worden in het externe systeem.
Scheid meerdere locaties via een komma (bĳv. 1, 13, 55).

4. Druk op Enter.

Het systeem maakt verbinding met het externe systeem en haalt een lĳst van overeenstemmende
opdrachten op.
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5. Gebruik voor het selecteren van één opdracht in de lĳst de functietoets Selecteren om de
gewenste opdracht te selecteren en druk op Enter.

Gebruik voor het selecteren van meerdere opdrachten de pĳltoetsen en de toets Enter om
meerdere opdrachten te markeren.

6. Nadat u alle opdrachten heeft geselecteerd om te worden gedownload, drukt u op de functietoets
Orders laden.

Het systeem laadt de geselecteerde opdrachten en slaat deze op.

7. Ga naar 6.3.2 Opdrachten kiezen en uitvoeren pagina 66.

De gedownloade opdrachtenlĳst toont de Naam patiënt, Patiënt-ID, Kamernummer, Tĳd, Type,
Locatie en Opdrachtnummer. De lĳst verandert wanneer u de lĳst doorloopt. U kunt per keer
slechts één opdracht in de lĳst selecteren en uitvoeren. Wanneer u een opdracht selecteert, wordt de
toepassing Rust-ECG geopend en wordt het scherm Patiëntgegevens ingevuld met de demografische
patiëntgegevens uit de geselecteerde opdracht.

Een opdracht is uitgevoerd wanneer de ECG-gegevens zĳn opgeslagen of verstuurd naar het MUSE- of
non-MUSE-systeem. Uitgevoerde opdrachten worden als zodanig aangeduid.

6.3.2 Opdrachten kiezen en uitvoeren
Gebruik na het ophalen van de opdrachten de volgende procedure om ze te selecteren en uit te voeren.

1. In het venster Orderbeheer kiest u Selecteren.

De cursor gaat naar de lĳst van beschikbare opdrachten.

2. Kies de opdracht die u wilt gebruiken en druk op Enter.

Er wordt een venster geopend met de opdrachtgegevens.

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Om een andere opdracht te kiezen, selecteert u Annuleren.

Het gegevensvenster wordt gesloten en u gaat terug naar het venster Orderbeheer.

• Om de geselecteerde opdracht te gebruiken, selecteert u OK.

• Als de optie TIPI geactiveerd is, wordt het venster Patiëntgegevens geopend met de
informatie van de opdracht.

• Als de optie TIPI niet is geactiveert, selecteert u Patiëntendata om het venster
Patiëntgegevens te openen.

4. Voer de juiste patiëntengegevens in.

5. Maak een ECG voor de opdracht en sla de ECG-registratie op of of verstuur deze.

6. Selecteer Hoofdmenu om terug te gaan naar het venster Hoofdmenu.

7. Selecteer Meer > Orderbeheer om terug te gaan naar de toepassing Orderbeheer.

Een sterretje (*) links van de Naam patiënt geeft aan dat de opdracht is uitgevoerd.

6.4 De Orderbeheer-interface gebruiken
U kunt de volgende dingen doen met opdrachten:

• de lĳst sorteren;
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• de lĳst afdrukken;

• enkele, meerdere, uitgevoerde of alle opgeslagen opdrachten verwĳderen.

Optie Beschrĳving

Selecteren Hiermee selecteert u de patiënt uit de Orderlĳst en geeft u de patiëntgegevens in een
bewerkbaar formaat weer.

Orders laden Hiermee haalt u de opdrachten uit het MUSE-systeem op en geeft u ze weer op het
scherm Opdrachtenlĳst-scherm.

Opdr. vrwd. Hiermee heeft u een aantal mogelĳkheden om opdrachten te verwĳderen die lokaal op
het apparaat staan opgeslagen.

Zie 6.4.1 Opdrachten verwĳderen pagina 67.

Sorteer Orders Hiermee kunt u de opdrachten sorteren op basis van een door u geselecteerd veld.

Afdrukken Hiermee drukt u de geselecteerde opdracht af.

Hoofdmenu Brengt de gebruiker terug naar het Hoofdmenu.

6.4.1 Opdrachten verwĳderen
U kunt automatisch een opgeslagen opdracht verwĳderen wanneer de bĳbehorende ECG-record
automatisch verwĳderd wordt, door het inschakelen van Opdrachten autom. vrwd. in het scherm
Instellingen Orderbeheer. Zie 12.16 Instellingen Orderbeheer pagina 161.

U kunt het automatisch verwĳderen van opdrachten ook los van het automatisch verwĳderen van
records instellen. In dit geval verwĳdert het systeem niet automatisch een opgeslagen opdracht
wanneer de bĳbehorende ECG-record handmatig wordt verwĳderd.

Gebruik de volgende procedure voor het openen van het menu Opdr. vrwd. om opdrachten te
verwĳderen die lokaal op het apparaat staan opgeslagen.

6.4.1.1 Het menu 'Opdrachten verwĳderen' openen
Gebruik de volgende procedure om het menu Opdr. vrwd. te openen.

1. In het Hoofdmenu, selecteert u Orderbeheer.

Het venster Orderbeheer-interface wordt geopend met een lĳst van lokale opdrachten.

2. Selecteer Opdr. vrwd..

De beschikbare opties in het menu veranderen.
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3. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Ga voor het verwĳderen van opdrachten naar 6.4.1.2 Specifieke opdrachten
verwĳderen pagina 68.

• Ga voor het verwĳderen van alle opdrachten in het systeem naar 6.4.1.3 Alle opdrachten
verwĳderen pagina 68.

• Ga voor het verwĳderen van alle uitgevoerde opdrachten op het systeem naar
6.4.1.4 Uitgevoerde opdrachten verwĳderen pagina 69.

4. Om te annuleren zonder opdrachten te verwĳderen selecteert u Annuleren.

U gaat terug naar de menu-opties Opdr. vrwd..

6.4.1.2 Specifieke opdrachten verwĳderen
Gebruik in het menu Opdr. vrwd. de volgende procedure om een of meerdere specifieke opdrachten te
verwĳderen.

De cursor wordt geplaatst bĳ de eerste opdracht in de lĳst van opdrachten.

1. Selecteer de opdracht(en) die u wilt verwĳderen.

• Gebruik Pagina Omhoog, Pagina Omlaag en de pĳltoetsen om de lĳst van opdrachten te
doorlopen.

• Markeer een opdracht om deze te selecteren en druk op Enter.

2. Selecteer zoveel opdrachten als nodig is.

OPMERKING

Als u een opdracht selecteert die niet verwerkt is, gaat er een venster open waarin
gevraagd wordt of u de onverwerkte opdracht wilt wissen.

• Selecteer Ja om door te gaan met het verwĳderen van de niet verwerkte opdracht.

• Selecteer Nee om de selectie te annuleren.

3. Nadat u alle opdrachten geselecteerd heeft die verwĳderd moeten worden, selecteert u Selectie
wissen.

Het volgende bericht wordt weergegeven: Weet u zeker dat u de orders wilt wissen?

4. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Om de geselecteerde opdrachten te verwĳderen, selecteert u Ja.

De opdrachten worden verwĳderd en u keert terug naar de menu-opties Opdr. vrwd..

• Om het verwĳderen te annuleren, selecteert u Nee.

De opdrachten worden niet verwĳderd en u keert terug naar de menu-opties Opdr. vrwd..

6.4.1.3 Alle opdrachten verwĳderen
Gebruik in het menu Opdr. vrwd. de volgende procedure om alle opdrachten te verwĳderen.

1. Selecteer Alles wissen.

Het volgende bericht wordt weergegeven: Weet u zeker dat u de orders wilt wissen?

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Om alle opdrachten te verwĳderen, selecteert u Ja.
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De opdrachten worden verwĳderd en u keert terug naar de menu-opties Opdr. vrwd..

• Om het verwĳderen te annuleren, selecteert u Nee.

De opdrachten worden niet verwĳderd en u keert terug naar de menu-opties Opdr. vrwd..

6.4.1.4 Uitgevoerde opdrachten verwĳderen
Gebruik in het menu Opdr. vrwd. de volgende procedure om alle uitgvoerde opdrachten te verwĳderen.

1. Selecteer Vrw. voltooid.

Het volgende bericht wordt weergegeven: Weet u zeker dat u alle voltooide opdrachten wilt
verwĳderen?

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Om alle uitgevoerde opdrachten te verwĳderen, selecteert u Ja.

De opdrachten worden verwĳderd en u keert terug naar de menu-opties Opdr. vrwd..

• Om het verwĳderen te annuleren, selecteert u Nee.

De opdrachten worden niet verwĳderd en u keert terug naar de menu-opties Opdr. vrwd..

OPMERKING

Non-MUSE systemen, zoals EMR Gateway, zĳn zelfontwikkelde softwaresystemen van
GE Healthcare.
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7 Een rust-ECG vastleggen
De functie Rust-ECG is een onderdeel van het basissysteem. De modus Rust-ECG is de standaardmodus
voor Opstarten. Wanneer het systeem wordt aangezet, is het scherm van de Rust-ECG hetzelfde als
het volgende scherm. U kunt de standaardwaarde aanpassen in Basisinstelling.

Onderdeel Naam Beschrĳving

1 ECG-type De volgende typen ECG's zĳn geldig:

• Rust-ECG

• Aritmie

• Stresstest

2 Schermformaat Indeling van huidige curven. Druk op Afleidingen
om door alle 12 de afleidingen te gaan.

3 Datum Huidige systeemdatum.

4 Tĳd Huidige systeemtĳd.

5 Indicator batterĳstatus Geeft het actuele batterĳniveau weer.

Ga voor een beschrĳving van de indicator voor
de batterĳstatus naar 14.3.3 Indicator batterĳsta-
tus pagina 177

Vervolgd
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Onderdeel Naam Beschrĳving

6 Indicator voor interne opslag Deze indicator wordt alleen weergegeven als de op-
tie voor interne opslag is geactiveerd. Hierbĳ wordt
een schatting weergegeven van het aantal ECG's
dat u kunt opslaan in het resterende geheugen.

X staat voor het aantal ECG's dat u kunt opslaan in
het resterende geheugen. YY staat voor het totale
aantal ECG's dat het systeem kan opslaan. YY kan
100 zĳn (als de optie M100 geactiveerd is) of 200
(als de optie M200 geactiveerd is). Het verschil is
gelĳk aan het aantal ECG's dat momenteel in het
systeem is opgeslagen.

7 Hookup Advisor-indicator Een functie voor het monitoren van de kwaliteit van
ECG-signalen. Voor meer informatie raadpleegt u
7.1 Hookup Advisor pagina 71.

8 Hartfrequentie patiënt Huidige hartfrequentie van de patiënt, gemeten in
slagen per minuut.

9 Menu-opties De lĳst met beschikbare menu-opties wĳzigt op ba-
sis van de functie en de huidige locatie binnen die
functie.

Voor meer informatie raadpleegt u 2.2.3.3.1 De
functietoetsen gebruiken pagina 41.

10 Afleidingslabels Identificeert elke curve en geeft de kwaliteit van de
curve aan.

Geel = een luidruchtige elektrodedraad

Rood = losse elektrodedraad

7.1 Hookup Advisor
Dit systeem heeft de functie Hookup Advisor, waarmee de kwaliteit van ECG-signalen gemonitord wordt
en is aanwezig in de toepassingen Rust, Aritmie en RR-analyse. Deze functie kan het optreden van ECG's
van slechte kwaliteit verminderen of elimineren, tĳd sparen en voorkomen dat ECG's opnieuw moeten
worden uitgevoerd.

De Hookup Advisor wordt weergegeven als een indicatie met drie rondjes in de rechterbovenhoek van
het scherm.
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In de volgende tabel wordt elke indicatorstatus beschreven.

Indicator Beschrĳving

Rood Duidt op een losgeraakte elektrode of zeer grote basislĳnverschuivingen.

De rode indicator is altĳd de uiterst linkse cirkel van de indicator en knippert wanneer hĳ
brandt.

Geel Geeft een spierartefact, netvoedingsstoring, basislĳnverloop of elektroderuis aan.

De gele indicator is altĳd de middelste cirkel van de indicator.

OPMERKING
In de stand RR-analyse is de gele indicator niet actief. RR-analyse ondersteunt
alleen de rode en groene indicatoren van Hookup Advisor.

Groen Geeft een acceptabele signaalkwaliteit aan.

De groene indicator is altĳd de meest rechtse cirkel van de indicator.

Als de elektrodekwaliteit wordt aangegeven met rood of geel, verschĳnt er een bericht met een
beschrĳving van het elektrodeprobleem of de status ervan op het scherm.

Hookup Advisor controleert voortdurend de ECG-gegevens op een acceptabele kwaliteit van de
afleidingssignalen.

Als er een ECG verworven wordt, maakt Hookup Advisor een volledige, globalere evaluatie van de volle
periode van 10 seconden van ECG-gegevens, en wordt de gebruiker eventueel op de hoogte gesteld over
de slechte kwaliteit van afleidingen.

• Als Bekĳken vóór analyse uitgeschakeld is in de systeeminstelling, kunnen er een bericht en
melding met betrekking tot de kwaliteit van de afleidingen verschĳnen, afhankelĳk van het huidige
kwaliteitsniveau van de afleidingen en het meldingenniveau in de systeeminstelling. Als een bericht
en een melding worden weergegeven, heeft de indicator van de afleidingenkwaliteit betrekking op
de afleidingenkwaliteit gedurende de hele periode van 10 seconden.

• Als Bekĳken vóór analyse wordt geactiveerd, wordt geen rekening gehouden met het
meldingenniveau in de systeeminstelling en geeft het systeem onmiddellĳk het Voorbeeld-scherm
weer. Berichten omtrent de afleidingenkwaliteit worden in dit scherm samen met de indicator van
de afleidingenkwaliteit gedurende de hele periode van 10 seconden weergegeven.

In beide gevallen kunnen gebruikers een van de volgende dingen doen:
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• selecteer Doorgaan om door te gaan (het ECG afdrukken).

• Selecteer Annuleren om te annuleren.

7.2 Rust-ECG's
Een rust-ECG is de standaardstand van het ECG-kaartsysteem, hoewel u dit kunt wĳzigen in de
systeemconfiguratie. In dit deel wordt beschreven hoe u een rust-ECG kunt maken en welke opties
beschikbaar zĳn.

7.2.1 Een rust-ECG vastleggen
In de volgende stappen wordt het maken van een rust-ECG beschreven.

OPMERKING

Ga voor het maken van een stat-ECG rechtstreeks door naar stap 6.

1. Bereid de patiënt voor zoals beschreven in 4 De patiënt voorbereiden pagina 55.

2. Selecteer Patiëntendata en vul de patiëntgegevens in zoals beschreven in 5 Patiëntgegevens
invoeren pagina 59.

3. Pas de Snelheid, de Versterking en het Laagdoorlaatfilter aan totdat de curven naar wens zĳn
geconfigureerd.

4. Als de patiënt een pacemaker heeft, zet u Pace enhancer aan.

Voor meer informatie raadpleegt u 7.2.2 ECG-opties pagina 73.

5. Selecteer Meer >Printerafleidingen om door de afleidingen te bladeren of de opmaak van de
afleiding te wĳzigen.

6. Druk na het configureren van de curven op ECG om de acquisitie te starten.

Een voortgangsbalk geeft het percentage van de verworven gegevens aan. Wanneer de acquisitie
voltooid is, wordt een van het volgende items weergegeven, afhankelĳk van de instelling van de
optie Bekĳken vóór analyse in het venster Instellingen rust-ECG.

• Als de optie Bekĳken vóór analyse is geactiveerd, wordt een ECG-voorbeeld van 10 seconden
op het scherm weergegeven. Ga verder met stap 7.

• Als de optie Bekĳken vóór analyse niet is geactiveerd, worden de ECG-gegevens na de
acquisitie geanalyseerd en afgedrukt. Ga in dat geval naar stap 8.

7. Voer een van de onderstaande handelingen uit terwĳl u het voorbeeld bekĳkt:

• Negeer het aflezing en druk op Annuleren. Begin opnieuw vanaf stap 3.

• Wacht totdat de menu-opties wĳzigen en ga daarna verder met stap 8.

8. Gebruik de opties om van patiënt te wisselen, een kopie van de ECG af te drukken of gegevens op te
slaan, te verzenden of opnieuw te analyseren.

Ga voor meer informatie over elke optie naar 7.2.3 Post-acquisitieopties pagina 75.

7.2.2 ECG-opties
Dit systeem biedt verschillende opties voor het configureren van een ECG. De opties worden in de vorm
van optietoetsen onder aan het scherm weergegeven en worden in de volgende tabellen beschreven.
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Tabel 7-1 ECG-opties–Eerste rĳ

Optie Beschrĳving

Patiëntendata Hiermee wordt het invoervenster voor patiëntengegevens geopend.

25 mm/s

OPMERKING
De eerste meting
die wordt weerge-
geven, wordt in-
gesteld in Alg. in-
stellingen > In-
stellingen rust-
ECG.

Hiermee wordt de snelheid van de curve op het scherm en de uitdraai gewĳzigd. Door
het wĳzigen van de snelheid wordt ook de snelheid gewĳzigd waarmee de wisser over
het scherm beweegt.

Meting is in millimeter per seconde (mm/s) en bevat de volgende opties:

• 25 mm/s

• 50 mm/s

• 12,5 mm/s - 5 mm/s

• 12,5 mm/s

Wanneer de optie twee snelheden bevat (12,5 mm/s - 5 mm/s), geldt de eerste
snelheid voor het beeldscherm en de tweede snelheid voor de afdruk.

Het wĳzigen van de meting hier wĳzigt niet de meting die is ingesteld in Alg. instellin-
gen.

10 mm/mV

OPMERKING
De eerste meting
die wordt weerge-
geven, wordt in-
gesteld in Alg. in-
stellingen > In-
stellingen rust-
ECG.

Hiermee wĳzigt u de grootte van het ECG-signaal op het beeldscherm of in het
rapport. Meting is in millimeter per millivolt (mm/mV) en bevat de volgende opties:

• 5 mm/mV

• 10 mm/mV

• 20 mm/mV

• 40 mm/mV

• 2,5 mm/mV

• Automatisch

Hoe hoger de waarde, des te groter de curve. Alleen de weergave van de curve wĳzigt;
de signaalsterkte wordt niet beïnvloed.

OPMERKING
Als Automatisch wordt geselecteerd, berekent het systeem de beste ver-
sterking op basis van de piek-tot-piek-amplitudes van alle weergegeven
afleidingen en het geselecteerde schermformaat.

Het wĳzigen van de meting hier wĳzigt niet de meting die is ingesteld in Alg. instellin-
gen.

150 Hz

OPMERKING
De eerste meting
die wordt weerge-
geven, wordt in-
gesteld in Alg. in-
stellingen > In-
stellingen rust-
ECG.

Hiermee elimineert u ruis in de curve door de ingesloten frequenties te beperken.
Frequenties worden gemeten in Hertz (Hz) en bevatten de volgende opties:

• 20 Hz

• 40 Hz

• 100 Hz

• 150 Hz

Door een frequentie te kiezen, worden de signalen die de betreffende frequentie over-
schrĳden geëlimineerd. Hoe lager de geselecteerde frequentie, des te meer het signaal
wordt uitgefilterd. Een filter van 40 Hz bĳv. toont alleen signalen bĳ een frequentie van
40 Hz of minder; signalen groter dan 40 Hz worden genegeerd.

Het wĳzigen van de meting hier wĳzigt niet de meting die is ingesteld in Alg. instellin-
gen.

Pace enhancer Verbetert de leesbaarheid van pacemaker-ECG's. De opties zĳn Aan en Uit.

Meer Hiermee wisselt u tussen de eerste rĳ met opties (vorige) en de tweede rĳ met opties
(volgende).
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Tabel 7-2 ECG-opties–Tweede rĳ

Optie Beschrĳving

Printerafleidingen

OPMERKING
De eerste meting
die wordt weerge-
geven, wordt inge-
steld in Alg. in-
stellingen > In-
stellingen rust-
ECG.

Hiermee kiest u welke afleidingen in de printafdruk moeten worden opgenomen. U
beschikt over de volgende opties:

• Eerste 6

• Tweede 6

• Ritme 6

• 12

Gebruik deze optie alleen wanneer u ritme-ECG's vastlegt. Voor meer informatie
raadpleegt u 7.5 Een ritmerapport (handmatige registratie) genereren pagina 81.

Het wĳzigen van de meting hier wĳzigt niet de meting die is ingesteld in Alg. instellin-
gen.

ADS Hiermee zet u het antidriftsysteem (ADS) aan en uit. ADS helpt bĳ de vermindering
van basislĳndrift.

Volledige weergave Druk dit in om het ECG-rapport met volledig overzicht te starten.

Zie 7.3 Volledige weergave pagina 77 voor gedetailleerde instructies.

Hoofdmenu Sluit Rust-ECG af en keert terug naar het Hoofdmenu.

Meer Hiermee wisselt u tussen de eerste rĳ met opties (vorige) en de tweede rĳ met opties
(volgende).

7.2.3 Post-acquisitieopties
Naast de instellingsopties biedt de rust-ECG-functionaliteit aanvullende opties nadat een ECG is
vastgelegd. De volgende schermen en tabellen beschrĳven de optietoetsen onderin het beeldscherm.

Optie Beschrĳving

Volgende patiënt Geeft twee nieuwe opties weer:

• Nieuwe patiënt opent een leeg venster Patiëntgegevens.

• Dezelfde patiënt opent het venster Patiëntgegevens dat is ingevuld met
gegevens van de vorige patiënt.

OPMERKING
Controleer de patiëntgegevens voordat u de volgende acquisitie start.

Kopiëren Hiermee print (kopieert) u een extra ECG-rapport.

Vervolgd
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Optie Beschrĳving

Opslaan Hiermee wordt het actuele ECG-rapport opgeslagen. Deze optie is alleen beschik-
baar als de optie voor interne opslag is ingeschakeld.

Verzenden Hiermee wordt het actuele ECG-rapport verzonden naar de locatie die is gedefini-
eerd in het venster Communicatie-instell. Deze optie is alleen van toepassing
als een geldige optie voor communicatie via LAN is ingeschakeld.

Raadpleeg 12 Systeemconfiguratie pagina 108 voor meer informatie.

RR-analyse Hiermee kunt u de modus RR-analyse gaan.

Meer Hiermee keert u terug naar de opties voor instellingen.

Ga voor meer informatie naar 7.2.2 ECG-opties pagina 73.

Optie Beschrĳving

Volgende patiënt Hiermee wordt het invoervenster geopend waarin u gegevens van een nieuwe
patiënt kunt invoeren of een nieuwe patiënt kunt selecteren.

Snelheid Hiermee wordt de snelheid van de curve op het scherm en de uitdraai gewĳzigd.
Door het wĳzigen van de snelheid wordt ook de snelheid waarmee de wisser over
het beeldscherm beweegt, gewĳzigd.

Versterking Hiermee wĳzigt u de grootte van het ECG-signaal op het beeldscherm of in het
rapport. Meting is in millimeter per millivolt (mm/mV).

Filter Hiermee elimineert u ruis in de curve door de ingesloten frequenties te beperken.
Frequenties worden gemeten in Hertz (Hz).

Pace enhancer Hiermee wordt de stimulatiepiek gestandaardiseerd. Opties zĳn Aan en Uit.

Meer Hiermee wisselt u tussen de tweede en derde rĳ met acquisitie-opties.
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Opties Beschrĳving

Printerafleidingen-ritme Hiermee kiest u welke afleidingen in de printafdruk moeten worden opgenomen.

ADS Hiermee zet u het antidriftsysteem (ADS) aan of uit. ADS helpt bĳ de verminde-
ring van basislĳndrift.

Volledige weergave Selecteer dit om 'Volledig overzicht' te starten.

Hoofdmenu Hiermee wordt de functie Rust-ECG afgesloten en keert u terug naar het hoofd-
menu.

Meer Hiermee wisselt u tussen de tweede en derde rĳ met acquisitie-opties.

7.3 Volledige weergave
'Volledig overzicht' biedt de mogelĳkheid tot acquisitie en opslag van maximaal vĳf minuten van ECG-
curven om deze op een later tĳdstip af te drukken of op een computer te bekĳken. U kunt de acquisitie
op elk willekeurig moment vóór het verstrĳken van de vĳf minuten handmatig annuleren of afsluiten.
'Volledig overzicht' is een optie en kan gedurende de systeem-setup worden geconfigureerd.

In dit deel wordt de procedure voor het genereren van een ECG-rapport met volledig overzicht
beschreven. Ook de beschikbare instellingen, curven en outputopties komen aan bod.

7.3.1 Het genereren van een ECG-rapport met volledig
overzicht

1. Configureer de instelling Volledige weergave in 12.2 Instellingen rust-ECG pagina 112.

2. Bereid de patiënt voor zoals beschreven in 4 De patiënt voorbereiden pagina 55.

3. In het Hoofdmenu drukt u op Rust-ECG > Meer > Volledige weergave om het venster Volledige
weergave te openen.

Het systeem start automatisch met de acquisitie van de gegevens voor volledig overzicht en
gedurende de acquisitie wordt het bericht Bezig met verwerven op het scherm weergegeven.

Het systeem voltooit de test automatisch na een vooraf ingestelde tĳd en u kunt doorgaan met stap
6.

Anders gaat u naar stap 4 of stap 5.
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4. Druk op Voltooien om de acquisitie van het ECG te voltooien. Het volgende venster Rapport
volledige weergave wordt geopend.

Ga verder met stap 6.

5. Druk op Annuleren om de acquisitie van het ECG te stoppen, en doe een van de volgende dingen:

• Druk op Ja om de acquisitie van ECG-gegevens te stoppen en terug te keren naar het venster
Rust-ECG.

• Druk op Nee om door te gaan met de acquisitie van ECG-gegevens en ga door met stap 6.

6. In het venster Rapport volledige weergave kunt u het volgende doen:

Vensterveld Rapport met volledig overzicht Actie

Exporteren naar SD-kaart Druk in om het ECG-rapport naar de SD-kaart te expor-
teren.

Exporteren naar FTP-server Druk in om het ECG-rapport naar de geconfigureerde
FTP-server te exporteren.

Zie 12.5 Communicatie-instell pagina 131 voor gedetail-
eerde instructies over het configureren van de FTP-ser-
ver.

Exporteren naar gedeelde map Druk in om het ECG-rapport naar de geconfigureerde
gedeelde map te exporteren.

Zie 12.5 Communicatie-instell pagina 131 voor gedetail-
eerde instructies over het configureren van de gedeelde
map.

Afdrukken Druk in om het ECG-rapport af te drukken op de thermi-
sche printer.

Rapport Instellingen Druk in om het rapport met volledig overzicht in te
stellen.

Zie 7.3.2 Instellen rapport volledige weergave pagi-
na 79 voor gedetailleerde instructies.

Vervolgd
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Vensterveld Rapport met volledig overzicht Actie

Terug Druk in, het volgende bericht verschĳnt:

Het huidige record van de volledige weergave
wordt gewist. Wilt u doorgaan?

• Druk op Ja om terug te gaan naar het venster Rust-
ECG.

• Druk op Nee om in het huidige venster van het
rapport met volledig overzicht te blĳven.

7.3.2 Instellen rapport volledige weergave
1. Druk op Rapport Instellingen in het venser Rapport volledige weergave. Instellen rapport

volledige weergave wordt weergegeven.

2. Doe het volgende om het rapportformaat volledig overzicht in te stellen:

Velden Beschrĳving en actie

Rapportindeling Klik op de pĳl voor het vervolgmenu om te kiezen hoe het ECG-rapport met
volledig overzicht op de thermische printer wordt afgedrukt.

De keuzemogelĳkheden zin:

• één afleiding op 25 mm/s

• één afleiding op 50 mm/s

• twaalf afleidingen @ 25 mm/s

Afleiding Klik op de pĳl voor het vervolgmenu om te kiezen welke afleiding wordt afge-
drukt.

De opties zĳn:

• I

• II

• III

• aVR

• aVL

• aVF

• V1

• V2

• V3

• V4

• V5

• V6

Vervolgd
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Velden Beschrĳving en actie

Rapportindeling Klik op de pĳl voor het vervolgmenu om te kiezen hoe het ECG-rapport met
volledig overzicht naar een PDF-bestand wordt geëxporteerd.

De opties zĳn:

• één afleiding op 25 mm/s

Afleiding Klik op de pĳl voor het vervolgmenu om te kiezen welke afleiding wordt afge-
drukt naar het PDF-bestand.

De opties zĳn:

• I

• II

• III

• aVR

• aVL

• aVF

• V1

• V2

• V3

• V4

• V5

• V6

7.4 Speciale aandachtspunten
Wanneer u ECG's vastlegt, moet u in het bĳzonder de volgende situaties in overweging nemen:

• Registratie van ECG’s van pacemakerpatiënten

• Registreren van ECG's tĳdens defibrillatie

7.4.1 Registratie van ECG’s van pacemakerpatiënten
Vanwege de lage papiersnelheid kunnen stimulatiepulsen niet direct op de ECG-record worden
weergegeven. Bĳvoorbeeld bĳ een papiersnelheid van 50 mm/s en een pulsduur van slechts 0,5 ms,
zou de breedte van de geregistreerde stimulatiepuls slechts 0,025 mm zĳn.

Als Pace enhancer is geactiveerd, vermindert de recorder de pulsamplitude en wordt de breedte
vergroot zodat de stimulatiepulsen gemakkelĳker kunnen worden geïdentificeerd. Het systeem
registreert de puls met de correcte polariteit, een breedte van 5 ms en een gelĳke amplitude in alle
afleidingen. Afhankelĳk van de polariteit van de stimulatiepuls in afleidingen I en II, kan de stimulatiepuls
in afleiding III worden onderdrukt. In de volgende afbeelding van een ECG-record met stimulatiepulsen
wordt de amplitude van de omgekeerde stroom getoond.
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7.4.2 Registreren van ECG's tĳdens defibrillatie

MELDING

SCHADE AAN APPARAAT

Beschadigde kabels kunnen mechanische problemen veroorzaken.

Voordat u de kabel op het apparaat aansluit, moet u controleren of er sprake is van fysieke
beschadigingen aan de kabel. Gebruik geen beschadigde kabels.

Voor de veiligheid van de patiënt gebruikt u alleen de originele patiëntkabel van GE
Healthcare.

WAARSCHUWING

SCHOKGEVAAR

Het aanraken van de patiënt, elektroden of elektrodekabels gedurende defibrillatie kan
een schok veroorzaken.

Gedurende defibrillatie mag u de patiënt, elektroden of elektrodekabels niet aanraken.

Neem alle veiligheidsinformatie bĳ de defibrillator in acht.

Deze apparatuur is beschermd tegen de effecten van ontlading van een hartdefibrillator zodat het
ECG-spoor na defibrillatie kan terugkomen, zoals vereist door testnormen.

Het ingangssignaal van de patiënt is defibrillatiebestendig; het is niet noodzakelĳk de ECG-elektroden te
verwĳderen voordat de patiënt wordt gedefibrilleerd als gebruik wordt gemaakt van niet-polariserende
elektroden.

Bĳ gebruik van roestvrĳstalen of zilveren elektroden kunnen deze bĳ een stroomstoot van de
defibrillator een restlading behouden, waardoor elektrodepolarisatie of DC-offsetspanning ontstaat.
Hierdoor wordt de acquisitie van het ECG-signaal gedurende enkele minuten geblokkeerd. Bĳ het
gebruik van polariserende elektroden raadt GE Healthcare aan de elektrodekabels los te koppelen van
de patiënt alvorens de stroomstoot toe te dienen.

Om polarisatie tegen te gaan, raadt GE Healthcare aan niet-polariserende wegwerpelektroden
met defibrillatieherstelwaarden, zoals gespecificeerd in AAMI EC12 3.2.2.4 (MMS onderdeelnummer
9623-105 Silver MacTrodes, MMS spec TP9623-003) te gebruiken, waarbĳ is voorgeschreven dat het
polarisatiepotentiaal van een elektrodepaar 5 seconden na een defibrillatie-stroomstoot niet meer dan
100 mV mag zĳn.

7.5 Een ritmerapport (handmatige registratie) genereren
De modus Rust-ECG biedt u de mogelĳkheid om ritmerapporten te genereren; dit zĳn uitsluitend
afgedrukte rapporten. Ze bevatten geen computergegenereerde interpretatie of metingen. U kunt ze
niet opslaan in een intern geheugen en u kunt ze niet verzenden. Aan de hand van de onderstaande
stappen kunt u een ritmerapport genereren.

1. Bereid de patiënt voor zoals beschreven in 4 De patiënt voorbereiden pagina 55.

2. Controleer of het systeem in de modus Rust-ECG is.

Als het systeem niet in de modus Rust-ECG is, drukt u in het Hoofdmenu op Rust-ECG.

3. Voer de gegevens van de patiënt in zoals beschreven in 5 Patiëntgegevens invoeren pagina 59.
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4. Pas de Snelheid, de Versterking en het Laagdoorlaatfilter aan totdat de curven naar wens zĳn
geconfigureerd.

Voor meer informatie raadpleegt u 7.2.2 ECG-opties pagina 73.

5. Als de patiënt een pacemaker heeft, drukt u op Pace enhancer.

Voor meer informatie raadpleegt u 7.2.2 ECG-opties pagina 73.

6. Druk op Afleidingen om door alle 12 de afleidingen te gaan.

Ga voor meer informatie over weergave-indelingen naar 12.2 Instellingen rust-ECG pagina 112.

7. Druk op meer Meer > Printerafleidingen om de juiste optie te selecteren.

Voor meer informatie over de optie Printerafleidingen raadpleegt u 7.2.2 ECG-opties pagina 73.

8. Druk op Ritme om te beginnen met het vastleggen van het ECG.

9. Druk op Stop om het vastleggen van het ECG te stoppen.

Als u op Ritme drukt nadat u op Stop heeft gedrukt, wordt het nieuwe rapport direct afgedrukt op het
huidige vel papier of op een nieuw vel. Dit is afhankelĳk van de instelling van het veld: Ritmerapport
op een nieuwe pagina beginnen. Dit veld is te vinden in het venster Instellingen rust-ECG. Zie
12.2 Instellingen rust-ECG pagina 112 voor meer details.
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8 Registratie in aritmiemodus
De aritmiemodus is een onderdeel van het ECG-basissysteem. De interface van de aritmiemodus is
identiek aan de interface voor de Rust-ECG-modus. Ga voor meer informatie over de Rust-ECG-interface
naar 7 Een rust-ECG vastleggen pagina 70.

8.1 Vastleggen in aritmiemodus
In dit deel wordt het proces voor de record van een aritmierapport, de curve-opties en de afdrukopties
beschreven.

8.1.1 Vastleggen van aritmie-ECG's

1. Bereid de patiënt voor zoals beschreven in 4 De patiënt voorbereiden pagina 55.

2. Selecteer Hoofdmenu > Aritmie.

Het venster Patiëntengegevens invoeren wordt geopend.

3. Voer de gegevens van de patiënt in zoals beschreven in 5 Patiëntgegevens invoeren pagina 59.

4. Pas zo nodig de instellingen voor versterking, snelheid, filter en pacemakerverduidelĳking aan.

Zie 8.1.2 Opties voor aritmierecord pagina 84.

5. Nadat de instellingen zĳn aangepast, selecteert u Start registratie om te beginnen met het
aritmie-ECG.

6. Nadat u een toereikende hoeveelheid gegevens hebt geregistreerd, drukt u op Stop registratie.

Er worden twee nieuwe opties beschikbaar: Stoppen bevestigen en Doorgaan met registr..

7. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u aanvullende gegevens wilt registreren, drukt u op Doorgaan met registr..

Hierdoor keert u terug naar de registratiemodus. Herhaal vanaf stap 6.

• Als u hebt vastgesteld dat er voldoende gegevens zĳn geregistreerd, drukt u op Stoppen
bevestigen.

De rapportopties worden beschikbaar.

Als u de record van de aritmierecord wilt afdrukken, gaat u verder met 8.2.1 Een aritmierapport
afdrukken pagina 85.
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8.1.2 Opties voor aritmierecord
Tabel 8-1 Opties voor aritmie - eerste rĳ

Optie Beschrĳving

Start registratie Hiermee wordt de aritmierecord gestart.

Als u geen patiëntgegevens heeft ingevuld om een patiënt te selecteren, ontvangt
u de volgende melding: Geen patiënt gekozen. Wilt u doorgaan zonder pati-
ëntengegevens?

1. Selecteer de knop Nee om verder te gaan.

Het venster Patiëntengegevens invoeren wordt geopend.

2. Vul de informatie op elke pagina in en selecteer Opslaan.

3. Selecteer Start registratie.

25 mm/s

OPMERKING
De eerste meting die
wordt weergegeven,
wordt ingesteld in Alg.
instellingen > Arit-
mie-instelling.

Hiermee wordt de snelheid van de curve op het scherm en de uitdraai gewĳzigd.
Door het wĳzigen van de snelheid wordt ook de snelheid gewĳzigd waarmee de
wisser over het scherm beweegt.

Meting is in millimeter per seconde (mm/s) en bevat de volgende opties:

• 25 mm/s

• 50 mm/s

• 12,5 mm/s - 5 mm/s

• 12,5 mm/s

Wanneer de optie twee snelheden bevat (12,5 mm/s - 5 mm/s), geldt de eerste
snelheid voor het beeldscherm en de tweede snelheid voor de afdruk.

Het wĳzigen van de meting hier wĳzigt niet de meting die is ingesteld in Alg.
instellingen.

5 mm/mV

OPMERKING
De eerste meting die
wordt weergegeven,
wordt ingesteld in Alg.
instellingen > Arit-
mie-instelling.

Hiermee wĳzigt u de grootte van het ECG-signaal op het beeldscherm of in het
rapport. Meting is in millimeter per millivolt (mm/mV) en bevat de volgende opties:

• 5 mm/mV

• 10 mm/mV

• 20 mm/mV

• 40 mm/mV

• 2,5 mm/mV

• Automatisch

Hoe hoger de waarde, des te groter de curve. Alleen de weergave van de curve
wĳzigt; de signaalsterkte wordt niet beïnvloed.

OPMERKING
Als Automatisch wordt geselecteerd, berekent het systeem de beste
versterking op basis van de piek-tot-piek-amplitudes van alle weerge-
geven afleidingen en het geselecteerde schermformaat.

Het wĳzigen van de meting hier wĳzigt niet de meting die is ingesteld in Alg.
instellingen.

Vervolgd
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Tabel 8-1 Opties voor aritmie - eerste rĳ (Vervolgd)

Optie Beschrĳving

20 Hz

OPMERKING
De eerste meting die
wordt weergegeven,
wordt ingesteld in Alg.
instellingen > Arit-
mie-instelling.

Hiermee elimineert u ruis in de curve door de ingesloten frequenties te beperken.
Frequenties worden gemeten in Hertz (Hz) en bevatten de volgende opties:

• 20 Hz

• 40 Hz

• 100 Hz

• 150 Hz

Door een frequentie te kiezen, worden de signalen die de betreffende frequentie
overschrĳden geëlimineerd. Hoe lager de geselecteerde frequentie, des te meer
het signaal wordt uitgefilterd. Een filter van 40 Hz toont bĳvoorbeeld alleen signa-
len bĳ een frequentie van 40 Hz of minder; signalen groter dan 40 Hz worden
genegeerd.

Het wĳzigen van de meting hier wĳzigt niet de meting die is ingesteld in Alg.
instellingen.

Meer Hiermee wisselt u tussen de eerste rĳ met opties (vorige) en de tweede rĳ met
opties (volgende).

Tabel 8-2 Opties voor aritmie - tweede rĳ

Optie Beschrĳving

Pace enhancer Verbetert de leesbaarheid van pacemaker-ECG's. De opties zĳn Aan en Uit.

Patiëntendata Het venster Invoer patiëntengegevens wordt geopend.

Dit tabblad is alleen beschikbaar als u het venster Invoer patiëntengegevens
voorheen niet volledig heeft ingevuld.

Hoofdmenu Hiermee wordt de functie Aritmie afgesloten en keert u terug naar het Hoofdme-
nu.

Meer Hiermee wisselt u tussen de eerste rĳ met opties en de tweede rĳ met opties.

8.2 Afdrukken
U kunt handmatig een aritmieafdruk genereren in de opmaak tabel, episode of samenvatting.

8.2.1 Een aritmierapport afdrukken
Ga als volgt te werk om een aritmierapport af te drukken.

1. Selecteer het type aritmierapport dat u wilt afdrukken en druk op de betreffende functietoets.

• Voor het afdrukken van het samenvattingsrapport drukt u op Samenvatting printen.

• Voor het afdrukken van het tabelrapport drukt u op Tabel printen.

• Voor het afdrukken van de aritmie-episodes drukt u op Episodes printen.

Raadpleeg 8.2.2 Afdrukopties voor aritmie pagina 86 voor meer details.

2. Bekĳk het rapport zo nodig.

Voor meer informatie raadpleegt u 8.3 Aritmiecodes pagina 86.
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8.2.2 Afdrukopties voor aritmie
Bĳ het afdrukken van een aritmierapport hebt u de volgende opties:

Optie Beschrĳving

Samenvatting printen Hiermee drukt u een combinatierapport af met zowel het formaat Tabel alsook
het formaat Episode.

Tabel printen Hiermee drukt u een uitsplitsing van de record af in tabelvorm. Het rapport bevat:

• de analyseduur in minuten en seconden

• de artefactduur in minuten en seconden

• een code voor elk geregistreerd type event

• het aantal van elk geregistreerd type event

Raadpleeg 8.3 Aritmiecodes pagina 86 voor een beschrĳving van de mogelĳke
eventcodes.

Episodes printen Hiermee drukt u een standaard curverapport van de geregistreerde events af. Het
signaal van alle geregistreerde afleidingen wordt afgedrukt en elk event wordt
aangeduid door de bĳbehorende aritmiecode.

Raadpleeg 8.3 Aritmiecodes pagina 86 voor een beschrĳving van de mogelĳke
eventcodes.

Hoofdmenu Hiermee wordt de functie Aritmie afgesloten en keert u terug naar het Hoofdme-
nu.

Meer Hiermee wisselt u tussen de opties voor aritmierecord en de afdrukopties voor
aritmie.

8.3 Aritmiecodes
In de volgende tabel staan de codes die op de aritmierapporten worden gebruikt en de events die ze
aanduiden.

Code Aritmie-event

A Artefact

ASYSTO Asystole, grenswaarde 3s

CPLT Ventriculair couplet (2 PVC's)

ESC Ventriculaire escapeslag

L Leerfase

PAU1 Pauze van 1 gemiste slag

PAU2 Pauze van 2 gemiste slagen

PCAP Vastlegging pacemaker

PERR Pacemakerstoring

PSVC Premature supraventriculaire contractie

PVC Premature ventriculaire contractie

QRSL Geleerd QRS-complex

RUN Ventriculaire opeenvolging (3 PVC's)

Vervolgd
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Code Aritmie-event

VBIG Ventriculaire bigeminie

VFIB Ventriculaire fibrillatie/flutter

VTACH Ventriculaire tachycardie (>3 PVC's)
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9 RR-analyse
RR-analyse is een optionele stand van het systeem. Het detecteert verborgen patronen die ten
grondslag liggen aan het complexe dynamische fenomeen van de hartfrequentievariabiliteit (HRV) en
meet de cardiale RR-intervallen. Deze optie is niet beschikbaar in de VS.

9.1 RR-analysemodus
In dit deel wordt de procedure voor het genereren van een RR-analyserapport beschreven. Ook de
beschikbare instellingen, curven en outputopties komen aan bod.

Tabel 9-1 Venster Instelling RR-analyse

Optie Beschrĳving

Start test Hiermee start u de RR-analysetest.

Patiëntendata Het venster Invoer patiëntengegevens wordt geopend.

Instelling RR-analyse Hiermee configureert u de RR-analysetest. Zie 9.1.1 Instelling RR-analy-
se pagina 88 voor meer details.

Hoofdmenu Hiermee wordt de modus RR-analyse afgesloten en keert u terug naar het
Hoofdmenu.

9.1.1 Instelling RR-analyse
Met de functie Instelling RR-analyse kunt u het RR-analyserapport configureren, inclusief:

• Doel

• Registreer afleiding

• Curveparameters

• Rapportopties

1. Bereid de patiënt voor zoals beschreven in 4 De patiënt voorbereiden pagina 55.

2. Vanaf het Hoofdmenu van het apparaat drukt u op RR-analyse.

3. Druk op Patiëntendata en vul de patiëntgegevens in zoals beschreven in 5 Patiëntgegevens
invoeren pagina 59.
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4. Druk op Instelling RR-analyse en pas zo nodig de instellingsopties aan.

Veld Beschrĳving

Doel Hiermee selecteert u het doel van de test.

De beschikbare opties zĳn:

• 100 slagen

• 200 slagen

• 300 slagen

• 400 slagen

• 500 slagen

• 1 min

• 2 min

• 3 min

• 4 min

• 5 min

Registreer afleiding Hiermee selecteert u welke ritmeafleiding wordt weergegeven en opge-
slagen.

De beschikbare opties zĳn:

• I

• II

• III

• aVR

• aVL

• aVF

• V1

• V2

• V3

• V4

• V5

• V6

Vervolgd
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Veld Beschrĳving

Netfrequentie Hiermee activeert/deactiveert u het lĳnfilter dat is gedefinieerd in
Landinstelling. Zie 12.6 Landinstelling pagina 143 voor meer informa-
tie.

Pacemakerverduidelĳking Verbetert de leesbaarheid van pacemaker-ECG's. De opties zĳn Aan en
Uit.

Versterking [mm/mV] Hiermee stelt u de grootte van het ECG-signaal in. Meting is in millime-
ter per millivolt (mm/mV) en bevat de volgende opties:

• 2,5 mm/mV

• 5 mm/mV

• 10 mm/mV

• 20 mm/mV

• 40 mm/mV

• Automatisch

Hoe hoger de waarde, des te groter de curve. Alleen de weergave van
de curve wĳzigt; de signaalsterkte wordt niet beïnvloed.

OPMERKING
Als Automatisch wordt geselecteerd, berekent het sys-
teem de beste versterking op basis van de piek-tot-piek-
amplitudes van alle weergegeven afleidingen en het gese-
lecteerde schermformaat.

Snelheid [mm/s] Hiermee wordt de snelheid van de curve op het scherm en de uitdraai
gewĳzigd. Door het wĳzigen van de snelheid wordt ook de snelheid
gewĳzigd waarmee de wisser over het scherm beweegt.

Meting is in millimeter per seconde (mm/s) en bevat de volgende opties:

• 12,5 mm/s

• 25 mm/s

• 50 mm/s

Laagdoorlaatfilter [Hz] Hiermee elimineert u ruis in de curve door de ingesloten frequenties te
beperken. Frequenties worden gemeten in Hertz (Hz) en bevatten de
volgende opties:

• 20 Hz

• 40 Hz

• 100 Hz

• 150 Hz

Door een frequentie te kiezen, worden de signalen die de betreffende
frequentie overschrĳden geëlimineerd. Hoe lager de geselecteerde fre-
quentie, des te meer het signaal wordt uitgefilterd. Een filter van 40 Hz
toont bĳvoorbeeld alleen signalen van 40 Hz of lager; signalen van 40
Hz of hoger worden genegeerd.

ADS Hiermee schakelt u het ADS (Anti Drift System) in of uit.

Ritme registreren Hiermee activeert/deactiveert u het afdrukken van de ritmeafleidings-
curve in het rapport.

RR-tabel Hiermee activeert/deactiveert u het afdrukken van de RR-tabel in het
rapport.

5. Druk op Opslaan om uw instellingen op te slaan.

6. Ga verder met 9.1.2 Een record voor een RR-analyserapport vastleggen pagina 91.

Bedieningshandleiding 9.1  RR-analysemodus

2053535-010 Revisie P MAC 2000 ECG-analysesysteem 90/208

https://www.praxisdienst.nl/nl/Diagnostiek/Vakspecifieke+diagnostiek/ECG+apparaten/GE+MAC+2000+rust+ECG+apparaat+stand+alone.html


9.1.2 Een record voor een RR-analyserapport vastleggen
1. Druk op Start test.

Het apparaat begint met het maken van het ECG. De beoogde hartfrequentie, de gemeten
hartfrequentie en de duur van de meting worden in realtime op het scherm bĳgewerkt.

2. Terwĳl het ECG wordt verworven, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

• Verander de Snelheid.

• Verander de Versterking.

• Verander Laagdoorlaatfilter.

• Zet Pacemakerverduidelĳking om.

Ga voor meer informatie over een van deze opties naar 12.17 Instelling RR-analyse pagina 162.

Wanneer het doel is bereikt, stopt het systeem automatisch en laat een voorbeeld zien van de
overzichtsresultaten, het histogram, de trendgram en de outputopties.

3. Start tĳdens het lezen van het voorbeeld een van de outputopties die beschreven staat in
9.1.3 Uitvoeropties pagina 91.

9.1.3 Uitvoeropties
Na de RR-analysetest zĳn de volgende opties beschikbaar:

Optie Beschrĳving

Druk op Terug. Hiermee worden de resultaten genegeerd en keert u terug naar de pre-teststatus.

Herhaal de stappen in 9.1.2 Een record voor een RR-analyserapport vastleggen pagi-
na 91.

Druk op Hoofdmenu. Hiermee worden de resultaten genegeerd, wordt de modus RR-analyse afgesloten en
keert u terug naar het Hoofdmenu.

Druk op Afdrukken. Accepteer de record en druk het RR-analyserapport af op de thermische printer.

PDF-export Hiermee accepteert u de record en exporteert u de resultaten naar een PDF-bestand.
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10 Inspanningstesten
De stand Inspanning is een optionele functie waarmee u met een van de volgende apparaten
inspanningstesten kunt uitvoeren:

Inspanningsapparatuur Beschrĳving

Ondersteunde loopbanden en ergo-
meters

Ondersteunde apparatuur wordt op het ECG-kaartsysteem aangesloten via de
seriële poortaansluiting met label COMM A aan de achterkant van het apparaat.
Via deze aansluiting kunt u de apparatuur bedienen. Wanneer een testfase wĳ-
zigt, wordt vanuit het systeem een signaal verstuurd naar de apparatuur om
desgewenst de snelheid, de helling of de belasting te wĳzigen. U kunt de bedie-
ning van de apparatuur vanuit het toetsenbord van het ECG-kaartsysteem ook
handmatig overnemen. Zie 10.1.2 Toetsen voor de inspanningstest pagina 94
voor meer informatie.

De ondersteunde apparatuur bestaat onder andere uit:

• T2000 en T2100

• eBike

Ergometers met externe start Deze apparatuur wordt ook op het ECG-kaartsysteem aangesloten via de seriële
poortaansluiting met label COMM A aan de achterkant van het apparaat. Het
systeem bedient de apparatuur echter niet. In plaats daarvan verzendt de appa-
ratuur bĳ gewĳzigde belasting een signaal naar het systeem dat in navolging
daarvan de testfasen overeenkomstig wĳzigt.

Niet-ondersteunde loopbanden en
ergometers

Apparatuur die niet ondersteund wordt, kan niet op het ECG-kaartsysteem wor-
den aangesloten. In plaats van het versturen van een signaal wanneer een testfa-
se wĳzigt, geeft het systeem de bediener een melding om de parameters van de
apparatuur handmatig aan te passen.

Master Step Deze apparatuur kan niet op het ECG-kaartsysteem worden aangesloten. Het
systeem genereert een geluid om de patiënt te instrueren wanneer een stap
gezet moet worden.

Inspanningstesten bevatten de volgende parameters:

• Patiëntgegevens

• Snelheid en versterking van de curve

• Pacemakerverduidelĳking

• Begrensd restfilter

• Printerafleidingen

• Rapportformaat

• Doelhartfrequentie

• Testprotocol

U kunt de testresultaten niet in het interne opslaggeheugen of op de externe SD-kaart opslaan. In plaats
daarvan moet u de resultaten afdrukken. U kunt een van de volgende rapportformaten selecteren:

• Samenvattingsrapport

• Tabel samenvatting

• trendcurve
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• ST-trendrapport

• Samenvatting ST-meting

• Episoderapport

Voor het gebruik van de stand Inspanning-ECG dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

• ERGO-optie, u moet de optie ERGO aanschaffen en aan het systeem toevoegen.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.13 Optie-instelling pagina 158.

• U moet de juiste apparatuur selecteren in de Basissysteeminstelling.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.1 Basisinstelling pagina 108.

• U moet de Inspanning-ECG-instelling correct configureren.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.4.1 Inspanning-ECG-instellingen pagina 125.

10.1 Interface voor Inspanningsstand
De stand Inspanning-ECG maakt gebruik van twee speciale functies: een Inspanningstest-informatiebalk
en Inspanningstesttoetsen. De stand beidt tevens diverse configuratiemogelĳkheden.

10.1.1 Inspanningstest-informatiebalk
De modus Inspannings-ECG voegt een informatiebalk toe aan de rechterkant van het beeldscherm
van het ECG-kaartsysteem, zoals weergegeven in de volgende illustratie. Na de illustratie volg een
beschrĳving van de belangrĳkste onderdelen van de informatiebalk.
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Item-
nummer

Functie Beschrĳving

1 Doelfrequentie De beoogde hartfrequentie en het huidige hartfrequentieper-
centage van dat doel.

2 VE/min Ventriculaire ectopie per minuut (ook bekend als premature
ventriculaire contractie). Dit wordt berekend als de som van
alle premature ventriculaire contracties (PVC's) en ventriculaire
escape slagen (ESCs) die in de afgelopen interval van 60 secon-
den gedetecteerd zĳn.

3 Bloeddruk Bloeddruk in mmHg (millimeter kwik) of kPa (kilopascal), afhan-
kelĳk van de instelling Bloeddrukeenheid in het venster Landin-
stellingen.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.6 Landinstelling pagi-
na 143.

4 RPP/100 De uitkomst van de hartfrequentiedruk gedeeld door 100. De
uitkomst van de hartfrequentiedruk wordt berekend door de
systolische bloeddruk met de huidige hartfrequentie te verme-
nigvuldigen. De uitkomst wordt vervolgens gedeeld door hon-
derd. Bĳvoorbeeld, een RPP van 10200 is 102.

5 Protocol Naam van het huidige testprotocol en de totale tĳdsduur ervan
in minuten en seconden.

6 Fase Naam van de huidige testfase en de totale tĳdsduur ervan in
minuten en seconden.

7 Stadium Naam van het huidige teststadium en de totale tĳdsduur ervan
in minuten en seconden. Dit wordt in het rood weergegeven
wanneer het systeem in de handmatige stand staat.

8 Snelheid/Belasting De snelheid van de loopband of de belasting van de ergometer.
Snelheid kan worden weergegeven als km/u of mph afhankelĳk
van de geselecteerde Snelheidseenheid in het venster Landin-
stellingen.

Belasting wordt weergegeven in Watt.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.6 Landinstelling pagi-
na 143.

9 Helling/RPM Het niveau voor een loopband, in procenten, of de omwentelin-
gen per minuut voor een ergometer.

10 METS Metabool-equivalent van het niveau van de huidige inspanning.

10.1.2 Toetsen voor de inspanningstest
De inspanningstoetsen staan beschreven in 2.2.1.6 Inspanningstoetsen pagina 39.

10.1.3 Inspanningsopties
Dit ECG-kaartsysteem biedt verschillende opties voor het configureren van een inspanning-ECG. De
opties worden in de vorm van optietoetsen onder aan het scherm weergegeven en worden in de
volgende tabellen beschreven.
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Tabel 10-1 Optietoetsen voor inspanning – eerste rĳ

Optie Beschrĳving

Patiëntendata Hiermee wordt het invoervenster voor patiëntengegevens geopend.

Registratiesnelheid Hiermee wordt de snelheid van de curve op het scherm en de uitdraai gewĳzigd. Door
het wĳzigen van de meting wordt ook de snelheid gewĳzigd waarmee de wisser over
het beeldscherm beweegt.

Meting is in millimeter per seconde (mm/s) en bevat de volgende opties:

• 25 mm/s

• 50 mm/s

• 12,5 mm/s - 5 mm/s

• 12,5 mm/s

Wanneer de optie twee snelheden bevat (12,5 mm/s - 5 mm/s), geldt de eerste snel-
heid voor het beeldscherm en de tweede snelheid voor de afdruk.

Versterking Hiermee wĳzigt u de grootte van het ECG-signaal op het beeldscherm of in het rapport.
De meting is in millimeter per millivolt (mm/mV) en bevat de volgende opties:

• 5 mm/mV

• 10 mm/mV

• 20 mm/mV

• 40 mm/mV

• 2,5 mm/mV

• Automatisch

Hoe hoger de waarde, des te groter de curve. Alleen de weergave van de curve wĳzigt;
de signaalsterkte wordt niet beïnvloed.

OPMERKING
Als Automatisch wordt geselecteerd, berekent het systeem de beste
versterking op basis van de piek-tot-piek-amplitudes van alle weergegeven
afleidingen en het geselecteerde schermformaat.

Laagdoorlaatfilter Omschakelen tussen de opties voor Laagdoorlaatfilter: 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz en
150 Hz. De waarde begint op basis van de waarde die geselecteerd is in het venster
Inspanningsinstelling. (Zie 12.4.1 Inspanning-ECG-instellingen pagina 125 voor meer
informatie.)

Als het filtertype ADSgeselecteerd is in Inspanningsinstelling, wordt deze scherm-
toets weergegeven, ongeacht of het filter wel of niet actief is. Als het filtertype FRFge-
selecteerd is in Inspanningsinstelling, wordt deze schermtoets alleen weergegeven
als het filter niet actief is.

ECG-filtertype Hiermee schakelt u het type ECG-filter aan of uit (ADS of FRF) geselecteerd in het
venster Inspanningsinstelling. Als daarnaast het filtertype FRF is geselecteerd, wordt
door het schakelen ook de schermtoets Laagdoorlaatfilter weergegeven.

Meer Hiermee wisselt u tussen de eerste en tweede rĳ met opties.

Tabel 10-2 Optietoetsen voor inspanning – tweede rĳ

Optie Beschrĳving

Pace enhancer Hiermee verbetert u de leesbaarheid van pacemaker-ECG's. De opties zĳn Aan en Uit.

Vervolgd
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Tabel 10-2 Optietoetsen voor inspanning – tweede rĳ (Vervolgd)

Optie Beschrĳving

Printerafleidingen Hiermee kiest u welke afleidingen in de printafdruk moeten worden opgenomen. U
beschikt over de volgende opties:

• Eerste zes

• Tweede zes

• Ritme-zes

• 12

Gebruik deze optie alleen wanneer u ritme-ECG's uitvoert. Voor meer informatie raad-
pleegt u 7.5 Een ritmerapport (handmatige registratie) genereren pagina 81.

Protocol kiezen Hiermee selecteert u een set vooraf gedefinieerde testcriteria. Voor meer informatie
raadpleegt u 12.4.2 Inspanningsprotocollen bewerken pagina 129.

Rapportindeling Hiermee selecteert u onderdelen en episodes om in het rapport te worden opgeno-
men. Hiermee kunt u de standaardwaarden overschrĳven die ingesteld zĳn in het
venster Inspanning-ECG-instelling. Voor meer informatie raadpleegt u 12.4.1 Inspan-
ning-ECG-instellingen pagina 125.

Doel-HF Vul de maximale hartfrequentie in die voor de patiënt berekend is op basis van ge-
wicht, geslacht, leeftĳd en conditie. Het ECG-kaartsysteem monitort de hartfrequentie
ten opzichte van dit doel.

Meer Hiermee wisselt u tussen de eerste, tweede en derde rĳ met opties.

Tabel 10-3 Optietoetsen voor inspanning – derde rĳ

Optie Beschrĳving

Hoofdmenu Hiermee wordt de functie Inspannings-ECG afgesloten en keert u terug naar het
Hoofdmenu.

Meer Hiermee wisselt u tussen de eerste, tweede en derde rĳ met opties.

10.2 Uitvoeren van inspanningstesten
Er zĳn twee basisprocedures voor het uitvoeren van een inspanningstest:

• Het uitvoeren van een inspanningstest met een loopband of een ergometer

• Het uitvoeren van een inspanningstest met een Master's Step-apparaat

In dit gedeelte staan beide procedures beschreven. Voor informatie over de optie Inspanningsstand
raadpleegt u 10.1 Interface voor Inspanningsstand pagina 93.

10.2.1 Het uitvoeren van een inspanningstest met een
loopband of een ergometer

Hanteer de volgende instructies voor het uitvoeren van een inspanningstest met een loopband of een
ergometer. De procedure is in essentie identiek voor alle apparaten met slechts kleine verschillen tussen
ondersteunde apparatuur, niet-ondersteunde apparatuur en ergometers met externe start. Afwĳkingen
voor specifieke accessoires worden waar nodig weergegeven.
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WAARSCHUWING

LETSEL VAN DE PATIËNT

Op een bewegende loopband kan een patiënt vallen en letsel oplopen.

Laat de patiënt pas op de loopband stappen nadat de loopband al is gestart, om de kans
op vallen door een plotseling bewegende loopband te minimaliseren.

Druk tĳdens het uitvoeren van een inspanningstest op een ondersteunde loopband
tweemaal op de knop Stop TM (Loopband stoppen) om de loopband in geval van een
noodsituatie onmiddellĳk te stoppen (als de patiënt bĳvoorbeeld struikelt of valt wanneer
de loopband beweegt).

1. Bereid de patiënt voor zoals beschreven in 4 De patiënt voorbereiden pagina 55.

2. In het Hoofdmenu drukt u op de optie Inspannings-ECG.

Het venster Patiëntengegevens invoeren wordt geopend.

3. Voer de gegevens van de patiënt in zoals beschreven in 5 Patiëntgegevens invoeren pagina 59.

4. Pas voor de inspanning zo nodig de instellingen aan:

Dit zĳn snelheid en versterking, begrensd restfilter, pacemakerverduidelĳking, printerafleidingen,
testprotocol, rapportformaat en doelhartfrequentie. Ga voor meer informatie over het instellen van
deze opties naar 10.1.3 Inspanningsopties pagina 94.

5. Een voorlopig ECG registreren.

Dit kan een ECG zĳn in de posities zittend, staand, liggend op de rug, of hyperventilerend, afhankelĳk
van de vereisten van het geselecteerde protocol.

6. Begin de pretestfase.

a. Laat de patiënt plaatsnemen op het apparaat.

b. Druk op de toets Pretest (Rust-ECG).

c. Laat de patiënt zich opwarmen voordat de inspanningsfase van de test begint.

OPMERKING

Druk bĳ ondersteunde loopbanden op Start TM (Loopband starten) om de loopband
te starten.

7. Druk op de toets Inspanning wanneer de patiënt klaar is voor de inspanningstest.

Tĳdens de test kunt u de inspanningstoetsen gebruiken om de huidige fase aan te houden, de
bloeddruk in te vullen, een opmerking toe te voegen, de weergegeven afleidingen te wĳzigen
of de begrensde restfilter wel of niet aan te zetten. Bĳ ondersteunde apparatuur kunt u de
inspanningstoetsen ook gebruiken om de snelheid, het niveau of de belasting van de apparatuur
aan te passen. Bĳ niet-ondersteunde apparatuur moeten de instellingen handmatig op de
apparatuur zelf worden aangepast.

Ga voor meer informatie over het wĳzigen van deze instellingen naar 10.1.2 Toetsen voor de
inspanningstest pagina 94.

8. Druk na het uitvoeren van de inspanningsfase op de toets Herstel om de herstelfase van de test te
starten.

OPMERKING

Bĳ gebruik van een ergometer met externe start hoeft u de toets Herstel niet in te
drukken omdat de herstelfase automatisch begint aan het einde van het laatste stadium.
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U kunt echter al op de toets Herstel drukken om al vóór het einde van het laatste
stadium met herstel te beginnen.

Op ondersteunde loopbanden begint de loopband te vertragen en zakt het niveau terug naar
0%. Op ondersteunde ergometers neemt de belasting af. Op niet-ondersteunde loopbanden en
ergometers moeten deze aanpassingen handmatig worden aangebracht.

Blĳf de patiënt monitoren en het ECG registreren totdat het betreffende apparaat gestopt is.

9. Druk na de herstelfase op de toets Einde test.

De menu-opties onderin het scherm veranderen in Eind test bevestigen en Doorgaan met test.
Voer een van de volgende handelingen uit:

• Om terug te gaan naar de test drukt u op Doorgaan met test.

De vorige menu-opties worden weer zichtbaar. Ga zo nodig door met het registreren van het
ECG. Herhaal deze stap wanneer u klaar bent.

• Om de test te stoppen drukt u op Eind test bevestigen.

De menu-opties wĳzigen. Ga verder naar stap 10.

10. Voer zo nodig een van de volgende handelingen uit.

• Druk op Volgende patiënt om een andere patiënt te testen.

U krĳgt de waarschuwing dat u de resultaten van de huidige test zult verliezen als u een andere
patiënt gaat testen. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk op Nee om het veranderen van patiënt ongedaan te maken en naar de huidige test
terug te keren.

U kunt het huidige testrapport afdrukken of de indelingen van het rapport wĳzigen.

• Druk op Jaom de huidige testresultaten te wissen en een nieuwe patiënt te testen.

Herhaal vanaf stap 3 voor de volgende patiënt.

• Druk op Afdrukken om het testrapport af te drukken.

Het rapport wordt afgedrukt met de geselecteerde indelingen.

• Druk op Rapportindeling om de rapportformaat te wĳzigen.

Het venster Rapportindeling wordt geopend. Selecteer de opties die u in het rapport wilt
opnemen en druk op Opslaan. U kunt het testrapport nu afdrukken.

10.2.2 Het uitvoeren van een inspanningstest met een
Master's Step-apparaat

Hanteer de volgende instructies om een inspanningstest met een Master's Step-apparaat uit te voeren,
als dat geselecteerd is in Basisinstelling.

1. Bereid de patiënt voor zoals beschreven in 4 De patiënt voorbereiden pagina 55.

2. In het Hoofdmenu drukt u op Inspannings-ECG.

Het venster Patiëntengegevens invoeren wordt geopend.

3. Voer de gegevens van de patiënt in zoals beschreven in 5 Patiëntgegevens invoeren pagina 59.

Verzeker u ervan dat u de exacte gegevens invoert voor Geboortedatum, Geslacht enGewicht.
Het aantal stappen wordt bepaald door deze drie parameters.
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Ga voor meer informatie over het gebruik van de Master’s Step naar B Master Step-
gegevens pagina 192.

4. Pas voor de inspanning zo nodig de instellingen aan:

Dit zĳn snelheid en versterking, begrensd restfilter, pacemakerverduidelĳking, printerafleidingen,
testprotocol, rapportformaat en doelhartfrequentie. Ga voor meer informatie over het instellen van
deze opties naar 10.1.3 Inspanningsopties pagina 94.

5. Een voorlopig ECG registreren.

Dit kan een ECG zĳn in de posities zittend, staand, liggend op de rug, of hyperventilerend, afhankelĳk
van de vereisten van het geselecteerde protocol.

6. Begin met de pretestfase zodat de patiënt zich kan opwarmen.

a. Verwĳder de elektrodekabels van de patiënt, maar laat de elektroden zitten.

Zo voorkomt u dat de patiënt tĳdens de test op de afleidingen trapt.

b. Instrueer de patiënt een stap te zetten wanneer het systeem een piepgeluid afgeeft.

c. Druk op de toets Pretest (Rust-ECG).

7. Druk op de toets Inspanning om met de test te beginnen.

De tĳdsduur van de inspanningsfase hangt af van het geselecteerde protocol.

• ENKEL is 90 seconden

• DUBBEL is 180 seconden

• DRIEDUBBEL is 270 seconden

Na de test begint het eerste stadium NA INSP. en verschĳnt de melding ELEKTR AAN.

8. Sluit de elektrodekabels weer op de elektroden aan.

Het medianenrapport drukt af op vooraf gedefinieerde intervallen gedurende de fases na de
inspanningen. Nadat het stadium na de laatste inspanning gereed is, wordt een samenvatting met
trends en tabellen afgedrukt.
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11 Interne opslag beheren
Het Bestandsbeheerbiedt een interface voor de optionele interne opslag van het systeem. Het biedt
hulpmiddelen voor het volgende:

• Records vanuit een externe bron importeren

• De directory van de interne opslag afdrukken

• In opgeslagen records zoeken

• De patiëntgegevens van een registratie bewerken

• Records verwĳderen

• Records afdrukken

• Records naar een extern apparaat verzenden

• Registraties naar een SD-kaart, gedeelde directory of FTP-server exporteren

U kunt van Rust-ECG's een uitdraai maken of ze in het interne geheugen opslaan. ECG's van artimie en
inspanningen kunnen alleen worden afgedrukt.

U kunt rust-ECG's automatisch of handmatig opslaan:

• Selecteer voor het automatisch opslaan van rust-ECG's in het venster Instellingen rust-ECG
het selectieveld automatisch opslaan ECG. Voor meer informatie raadpleegt u 12.2 Instellingen
rust-ECG pagina 112.

• Om een rust-ECG handmatig op te slaan nadat het rust-ECG is verworven, drukt u op Opslaan.
Voor meer informatie raadpleegt u 7.2.3 Post-acquisitieopties pagina 75.

Om interne opslag mogelĳk te maken, moet u de optie M100 activeren, Interne opslag voor 100
ECG's, of de optie M200 , Interne opslag voor 200 ECG's (bĳ een samplingsnelheid van 500 Hz).

11.1 Records importeren
Naast het opslaan van ECG's in het systeem kunt u ook ECG's naar de interne opslag importeren vanuit
de volgende bronnen:

• Secure Digital-kaarten (SD-kaarten)

• CardioSoft/CS-systemen, aangesloten via de seriële poort of het modem

• MUSE-systemen aangesloten via het modem

Er is geen aanvullende instelling vereist om vanaf een SD-kaart te importeren.

Voor het importeren van gegevens via de seriële poort of een modem moet u het volgende doen:

• Koop en activeer de betreffende communicatieoptie.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.13 Optie-instelling pagina 158.

• Configureer de instellingen voor gegevenscommunicatie van het systeem.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.5 Communicatie-instell pagina 131.

11
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OPMERKING

Records die geïmporteerd zĳn, hebben een status Verzonden of Ontv en u kunt ze niet
bewerken, versturen of exporteren.

Volg de onderstaande instructies om een record in de interne opslag te importeren:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Bestandsbeheer.

Het venster Bestandsbeheer wordt geopend.

2. Druk op Importeren.

De functietoetsen veranderen.

3. Selecteer de juiste importeerbron vanuit de volgende opties:

• Druk voor het importeren van ECG's via een seriële poort op Ser.

De seriële poort wordt geopend. Het systeem wacht terwĳl het externe apparaat de records
aan het versturen is.

• Druk voor het importeren van ECG's via een modem op Modem.

Het modem wordt geïnitialiseerd. Het systeem wacht terwĳl het externe apparaat de records
aan het versturen is.

• Plaats de SD-kaart voor het importeren van ECG's vanaf de betreffende SD-kaart en druk op
SD-kaart.

Er wordt een lĳst van beschikbare ECG's op de kaart weergegeven. Ga verder met stap 4.

4. Selecteer de records die u vanaf de SD-kaart wilt importeren.

5. Wanneer de gewenste registraties zĳn geselecteerd, drukt u op Importeren.

11.2 De directory van Bestandsbeheer afdrukken
Volg de onderstaande instructies om de directory met in het interne geheugen opgeslagen ECG's af te
drukken:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Bestandsbeheer.

Het venster Bestandsbeheer wordt geopend.

2. Druk op Directory printen.

De directory wordt op de schrĳver afgedrukt.

11.3 Records zoeken
In Bestandsbeheer kunnen maximaal 200 records worden beheerd (mits de optie M200 is
ingeschakeld), waardoor het lastig is om een specifieke record te vinden. Ga als volgt te werk om
een record of een groep records te zoeken:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Bestandsbeheer.

Het venster Bestandsbeheer wordt geopend.

2. Druk op Zoeken.

Het venster Zoekcriteria invoeren wordt geopend.
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3. Voer de zoekcriteria in.

4. Druk op Zoeken.

Bestandsbeheer haalt alle records op die aan de zoekcriteria voldoen.

5. Voer een van de volgende handelingen uit om de zoekresultaten te wissen:

• Druk op Hoofdmenu > Bestandsbeheer.

• Druk op Zoeken > Terug.

• Druk op Zoeken > Alles wissen > Zoeken.

11.4 Patiëntgegevens bewerken
Ga als volgt te werk om de patiëntengegevens van een registratie te bewerken:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Bestandsbeheer.

Het venster Bestandsbeheer wordt geopend.

2. Druk op Selecteren.

Hiermee zet u Bestandsbeheer in de modus Selecteren.

3. Gebruik de pĳltoetsen om de record te selecteren die u wilt bewerken.

OPMERKING

U kunt de patiëntengegevens niet bewerken voor records die in de interne opslag werden
geïmporteerd. Geïmporteerde records hebben de status Verzonden of Ontv.

4. Druk op Bewerken.

Het venster Patiëntengegevens invoeren wordt geopend.
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5. Bewerk de gegevens.

Ga voor instructies voor het bewerken van patiëntgegevens naar 5 Patiëntgegevens
invoeren pagina 59.

6. Na het bĳwerken van de gegevens drukt u op Opslaan.

De bewerkte gegevens worden opgeslagen en u keert terug naar het venster Bestandsbeheer.

OPMERKING

Als u alleen demografische gegevens heeft gewĳzigd, wordt de record nog steeds naar het
MUSE-systeem verstuurd als een niet-bevestigd record.

11.5 Records bekĳken
Hanteer de volgende instructies om de vastgelegde patiëntengegevens te bekĳken:

1. Vanuit het Hoofdmenu drukt u op Bestandsbeheer.

Het venster Bestandsbeheer wordt geopend.

2. Druk op Selecteren en gebruik de pĳltoetsen om de record te selecteren waarvan u een voorbeeld
wilt zien.

3. Druk op Voorbld.

Er opent een venster met de record die u kunt bekĳken.

4. Na het bekĳken van de record drukt u op Terug en keert u terug naar Bestandsbeheer.

11.6 Records verwĳderen
Volg de onderstaande instructies om alle records uit de interne opslag te verwĳderen:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Bestandsbeheer.

Het venster Bestandsbeheer wordt geopend.

2. Voer een van de volgende handelingen uit.

• Druk voor het verwĳderen van de geselecteerde records op Selecteren en gebruik de
pĳltoetsen om de records te selecteren die u wilt verwĳderen.

• Om alle records uit de opslag te wissen, drukt u op Alles selecteren.
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3. Druk op Verwĳderen.

Er verschĳnt een venster met de melding dat u moet bevestigen of de geselecteerde record(s)
moeten worden verwĳderd.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Om de verwĳdering te annuleren drukt u op Nee.

• Om de record(s) te verwĳderen drukt u op Ja.

11.7 Records afdrukken
Ga als volgt te werk om records af te drukken:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Bestandsbeheer.

Het venster Bestandsbeheer wordt geopend.

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk voor het afdrukken van de geselecteerde records op Selecteren en gebruik de
pĳltoetsen om de record(s) te selecteren die u wilt afdrukken.

• Om alle registraties in de opslag af te drukken, drukt u op Alles selecteren.

3. Druk op Afdrukken.

De geselecteerde records worden op de schrĳver afgedrukt.

11.8 Records verzenden
Volg de onderstaande instructies om records vanuit de interne opslag naar een extern apparaat te
verzenden.

Voordat u een record verzendt, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren:

• Een communicatieoptie aanschaffen en activeren.

Zie 12.13 Optie-instelling pagina 158 voor meer informatie.

• Datacommunicatie configureren.

Zie 12.5 Communicatie-instell pagina 131 voor meer informatie.

• Het apparaat op de communicatieoptie aansluiten.

• Ga voor informatie over het instellen van een LAN-verbinding met een CardioSoftCS of MUSE-
systeem naar 3.6 Het optionele LAN aansluiten pagina 52.

• Ga voor informatie over het instellen van een WLAN-verbinding met een CardioSoft/CS of
MUSE-systeem naar 3.6 Het optionele LAN aansluiten pagina 52.

OPMERKING

Ga voor informatie over het instellen van een LAN-verbinding met een MUSE-systeem naar
Handleiding voor Installatie van en problemen oplossen met de LAN-optie. Ga voor informatie
over het instellen van een LAN-verbinding met een CardioSoft-systeem naar de optie LAN
voor CardioSoft/CS connectiviteit server.

Ga voor informatie over het instellen van een WLAN-verbinding met een MUSE of CardioSoft/
CS-systeem naar de Installatiehandleiding voor draadloze communicatie met MobileLink.
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Raadpleeg voor het artikelnummer van deze handleidingen het gedeelte "Gerelateerde
documenten" in de servicehandleiding.

Ga als volgt te werk om records te verzenden:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Bestandsbeheer.

Het venster Bestandsbeheer wordt geopend.

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk voor het versturen van de geselecteerde records op Selecteren en selecteer de record(s)
die u wilt verzenden.

OPMERKING

U kunt records die naar de interne opslag werden geïmporteerd, niet verzenden.
Geïmporteerde records hebben de status Verzonden of Ontv.

• Om alle records uit de opslag te verzenden, drukt u op Alles selecteren.

3. Druk op Verzenden.

Afhankelĳk van het aantal locaties dat in Communicatie-instell is gedefinieerd, gebeurt een van
de twee volgende:

• Als slechts één locatie is gedefinieerd, worden de bestanden naar de standaardlocatie
verzonden.

• Als er meerdere locaties zĳn gedefinieerd, verschĳnt er een venster met een lĳst van de
locaties. Selecteer de juiste locatie en druk op OK.

11.9 Records exporteren
U kunt registraties van de interne opslag naar een Secure Digital-kaart exporteren of een gedeelde map,
in Hilltop/XML- of PDF-formaat. Het maximale aantal records dat u in XML-formaat kunt exporteren,
wordt bepaald door de activering van de betreffende opslagoptie:

• Als M100 is geactiveerd, is het maximale aantal 100.

• Als M200 is geactiveerd, is het maximale aantal 200 (met een samplingsnelheid van 500 Hz).

• Er geldt geen maximum voor records die in PDF-opmaak worden geëxporteerd.

OPMERKING

De capaciteit en de fabrikant van de SD-kaart bepalen de dataoverdrachtsnelheden en de
opslagruimte. Dit kan van invloed zĳn op de tĳd die vereist is om van de SD-kaart te lezen
of ernaar te schrĳven. Hierdoor kan ook het aantal records dat u op de kaart kunt opslaan,
worden beperkt.

11.9.1 Exportopties instellen
De vereisten voor het instellen van de export zĳn afhankelĳk van de exportmethode:

• Om XML-gegevens naar een SD-kaart te exporteren, moet u eerst 'XML exporteren' in
Communicatie-instell activeren.

• Om PDF-bestanden naar een SD-kaart te exporteren, moet u eerst de systeemoptie PDFC (PDF-
export) activeren. Raadpleeg 12.13 Optie-instelling pagina 158 voor meer details.

• Om Hilltop/XML of PDF naar een gedeelde directory te exporteren, moet u het volgende doen:
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• De LANC-optie of WIFC-optie aanschaffen en activeren.

Zie 12.13 Optie-instelling pagina 158 voor meer details.

• De instelling voor de gedeelde directory in Communicatie-instell definiëren.

Zie 12.13 Optie-instelling pagina 158 voor meer details.

11.9.2 Records exporteren
Wanneer de benodigde configuraties zĳn voltooid, gaat u als volgt te werk om records vanuit de interne
opslag te exporteren:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Bestandsbeheer.

Het venster Bestandsbeheer wordt geopend.

2. Selecteer de record(s) die u wilt exporteren.

• Druk voor het exporteren van de geselecteerde records op Selecteren en gebruik de
pĳltoetsen om de records te selecteren die u wilt exporteren.

OPMERKING

Records die naar de interne opslag zĳn geïmporteerd, kunnen niet vanaf de interne
opslag in Hilltop- of XML-opmaak worden geëxporteerd; deze records kunnen
in PDF-opmaak worden geëxporteerd. Geïmporteerde records hebben de status
Verzonden of Ontv.

• Om alle records in de opslag te exporteren, drukt u op Alles selecteren.

3. Druk op Meer> Exporteren.

De functietoetsen veranderen. Afhankelĳk van welke opties geactiveerd zĳn, kunnen de
functietoetsen bestaan uit Hilltop XML, PDF en Terug.

4. Als u naar een SD-kaart exporteert, steekt u de kaart in de desbetreffende sleuf.

Zorg ervoor dat er voldoende vrĳe ruimte voor de geselecteerde records op de kaart beschikbaar is
en dat de kaart niet beveiligd is tegen schrĳven.

OPMERKING

Als u de SD-kaart niet in de desbetreffende sleuf steekt, ziet u de volgende
waarschuwing wanneer u probeert om gegevens naar de kaart te exporteren:

SD-Card is niet aanwezig.

Raadpleeg 15.4.1 SD-kaart niet aanwezig pagina 181 voor meer instructies.

5. Druk op de betreffende functietoets:

• Druk op Hilltop XML om zowel in XML- als Hilltop-formaat te exporteren.

• Druk op PDF om in PDF-opmaak te exporteren.

• Druk op Terug om terug te keren naar de vorige set functietoetsen.

Als u op Hilltop XML of PDF drukt, gebeurt een van de volgende twee dingen, afhankelĳk van uw
systeemconfiguratie:

• Als een gedeelde directory is geconfigureerd, verschĳnt het venster Exportbestemming
kiezen.

Ga naar stap 6.
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• Als er geen gedeelde directory is geconfigureerd, worden de records automatisch in de
geselecteerde opmaak naar de SD-kaart geëxporteerd.

Wanneer de export voltooid is, gebeurt een van de volgende twee dingen (afhankelĳk van de
geselecteerde opmaak):

• Voor de Hilltop XML-opmaak wordt het scherm leeg en veranderen de functietoetsen.

• Voor de PDF-opmaak wordt een samenvattingsvenster geopend met het aantal records
dat succesvol geëxporteerd is en het aantal dat niet kon worden geëxporteerd. Druk op OK
om het samenvattingsvenster te sluiten.

Als u aanvullende records wilt selecteren om te exporteren, keert u terug naar stap 2 of
gaat u verder met stap 6.

6. In het venster Exportbestemming kiezen selecteert u de gewenste exportbestemming:

• Selecteer SD-kaart om naar een SD-kaart te exporteren.

• Selecteer Gedeelde directory om naar de gedeelde directory te exporteren.

• Selecteer FTP-server om naar de FTP-server te exporteren.

OPMERKING

Wanneer naar een gedeelde directory of FTP-server wordt geëxporteerd, logt het
apparaat bĳ de directory of FTP-server in met de gebruikersnaam en het wachtwoord
zoals gedefinieerd in het venster Communicatie-instell. Als een van deze waarden
incorrect is, verschĳnt er een foutmelding. Corrigeer de gebruikersnaam en het
wachtwoord in het venster Communicatie-instell en herhaal de procedure voor het
exporteren.

7. Druk op OK.
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12 Systeemconfiguratie
Alg. instellingen biedt toegang tot functies waarmee u de systeeminstellingen kunt aanpassen en
hulpprogramma's kunt gebruiken voor het beheer van deze instellingen. In dit hoofdstuk wordt een
beschrĳving gegeven van de instellingen die door elke functie worden beheerd en van het proces dat
door elk hulpprogramma wordt gevolgd.

OPMERKING

Door het aanbrengen van veranderingen in de configuratie kunnen gegevens verloren gaan.
Na het aanbrengen van veranderingen in de configuratie MOET u terugkeren naar het
Hoofdmenu om ervoor te zorgen dat de wĳzigingen worden opgeslagen.

Enkele van deze functies zĳn mogelĳk niet beschikbaar op uw systeem; dit is afhankelĳk van de
geactiveerde opties.

12.1 Basisinstelling
Met de functie Basisinstelling kunt u de volgende gegevens invoeren:

• Identificatie van de instelling

• Standaard artsen

• Systeeminstellingen

• ERGO-optie Accessoires voor de inspanningstest (als de inspanningstestoptie ERGO geactiveerd is)

• Systeembeveiliging

• Tĳdservers

OPMERKING

U moet artsen toevoegen in Gebruiker setup voordat u ze kunt selecteren als standaard
artsen. Voor meer informatie raadpleegt u 12.9 Gebruikersinstelling pagina 150.

Voor meer informatie over de optie ERGO en CFRA raadpleegt u 12.13 Optie-
instelling pagina 158.

Om toegang te krĳgen tot Basisinstelling drukt u in het Hoofdmenu op Alg. instellingen>
Basisinstelling.

In de volgende tabellen staat een beschrĳving van elke instelling die beschikbaar is in Basisinstelling.

12
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Veld Beschrĳving

Naam De naam van de instelling.

Straat en nummer Het adres van de instelling.

Postcode/plaats De plaats waar de instelling zich bevindt.

Behandelend arts De arts die het ECG heeft aangevraagd.Wordt standaard aangegeven in alle patiënten-
dossiers die door het systeem worden aangemaakt.

Verwĳzend arts De arts die de patiënt heeft verwezen. (Wordt standaard aangegeven in alle patiënten-
dossiers die door het systeem worden aangemaakt.)

Consulterend arts De arts die toezicht hield op het ECG. (Wordt standaard aangegeven in alle patiënten-
dossiers die door het systeem worden aangemaakt.)

Technicus De technicus die het ECG maakte. (Wordt standaard aangegeven in alle patiëntendos-
siers die door het systeem worden aangemaakt.)

Locatie Locatie-ID waar het apparaat zich bevindt.Wordt standaard aangegeven in alle patiën-
tendossiers die door het systeem worden aangemaakt.

Nummer plaats Dit veld is vereist voor het opslaan van ECG-rapporten op een cardiologie-informatie-
systeem zoals het MUSE-systeem.

Wagennummer Uniek kaartnummer op het apparaat. (Wordt standaard aangegeven in alle patiënten-
dossiers die door het systeem worden aangemaakt.)

Test patiënt (tĳdelĳk) Hiermee activeert/deactiveert u gesimuleerde ECG's. Wanneer deze optie is geacti-
veerd, worden gesimuleerde curven gegenereerd in de functies Rust-ECG, aritmie-ECG,
RR-analyse of functies van Inspanning-ECG. Dit is nuttig voor demonstratie-, trainings-
of testdoeleinden.

OPMERKING
Deze instelling wordt gewist wanneer het systeem wordt gereset.
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Veld Commentaar

Opstartmodus Hiermee wordt bepaald welk scherm wordt weergegeven wanneer
het apparaat wordt opgestart. De beschikbare opties zĳn:

• Rust-ECG (standaard)

• Aritmie

• Hoofdscherm

• Inspannings-ECG

• Orderbeheer

Schermkleuren Hiermee wordt bepaald hoe het ECG-beeldscherm er uitziet. Selec-
teer een kleurencombinatie die leesbaar is voor u.

ECG-raster op scherm Hiermee wordt bepaald of er een raster achter de curven wordt
weergegeven. Een raster maakt het lezen van een ECG eenvoudi-
ger.De standaardinstelling is aan.

Anti-Aliasing van ECG curven Hiermee wordt bepaald of anti-aliasing op curven wordt toegepast
om de vervorming te verminderen die door de videoweergave ver-
oorzaakt wordt. De standaardinstelling is aan.

Autom. stand-by Hiermee bepaalt u of het apparaat automatisch naar de stand-by-
modus gaat als het gedurende een vooraf gedefinieerde tĳd inactief
is. Standaard geactiveerd.Als dit veld is aangevinkt, worden de vol-
gende twee velden beschikbaar (Schakel draadloos uit in stand-
by en Tĳd aut. stand-by (1-255 min)).

Schakel draadloos uit in stand-bymodus Bepaalt of de draadloze functie wordt gedeactiveerd wanneer het
apparaat in de stand-by-modus schakelt. Deze optie is standaard
uitgeschakeld.

OPMERKING
Als de geïntegreerde draadloze module is geïnstalleerd,
is deze optie uitgeschakeld en kan deze niet worden
ingeschakeld.

Tĳd aut. stand-by (1-255 min) Hiermee identificeert u hoelang (in minuten) het apparaat inactief
kan zĳn voordat het naar de stand-by-modus gaat. Autom. stand-
by gebruikt dit veld.

De standaardwaarde is 5 min.
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Veld Commentaar

Hoge beveiligingsmodus Wanneer Hoge beveiligingsmodus geactiveerd is, wordt gebruikers
bĳ het inloggen op het apparaat gevraagd een gebruikersnaam en
wachtwoord in te voeren. U moet elke gebruiker toevoegen in Ge-
bruiker setup.

Audit-trail Hiermee wordt het auditspoor van het systeem in XML-formaat naar
een SD-kaart gekopieerd en uit het systeem gewist.Ga voor meer
informatie naar 12.18.3 Het auditspoor exporteren pagina 164.

Link van de technicus met de gebruikers-
naam

Koppelt de technicus aan de ingelogde gebruiker. Wanneer u de pati-
ëntgegevens invoert, wordt de technicus ingesteld op de ingelogde
gebruiker en is niet bewerkbaar.

Autom. uitloggen Hiermee wordt bepaald of het systeem de gebruiker na een vooraf
ingestelde tĳd van inactiviteit automatisch uitlogt.

Zie ook Tĳd autom. uitloggen. Dit is alleen beschikbaar als de Hoge
beveiligingsmodus is geactiveerd.

Tĳd autom. uitloggen (1-255 min) Hiermee wordt de duur van de inactiviteit in minuten bepaald voor-
dat het systeem de gebruiker automatisch uitlogt. Dit is alleen be-
schikbaar als de Hoge beveiligingsmodus is geactiveerd.

Automatisch synchroniseren met tĳdserver Hiermee activeert/deactiveert u de automatische synchronisatie met
een externe tĳdserver op het netwerk van de instelling of op het
internet. Om deze optie te kunnen instellen, moet u een LAN-optie
activeren.

Naam tĳdserver Hiermee identificeert u de server waarmee het apparaat de tĳd syn-
chroniseert. Dit kan een server op het netwerk van de instelling of
op het internet zĳn. Neem voor deze informatie contact op met uw
serverbeheerder.

Laatste synchronisatie om Weergaveveld dat aangeeft wanneer de laatste synchronisatie is
uitgevoerd.

Laatst gesynchroniseerd van tĳdserver Weergaveveld dat aangeeft waar de laatste synchronisatie is uitge-
voerd.

Gegevens ophalen inschakelen Als deze optie is ingeschakeld, kan de eindgebruiker de demografi-
sche gegevens of opdrachten van de patiënt downloaden.

Vervolgd
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Veld Commentaar

Query-toets Biedt een gebruiker de mogelĳkheid om Patiënt-ID of Bezoek te
selecteren als navraagsleutel.

Geg. ophalen Geeft een gebruiker de mogelĳkheid om te selecteren welke gege-
vens er worden gezocht: Volg., ADT of Order dan ADT.

Orders oph. van Geeft een gebruiker de mogelĳkheid om de herkomst van gegevens
te selecteren: Wagen, Extern of Wagen dan Ext..

Als de optie PDFC is geactiveerd in Optie-instelling, verschĳnt het venster Systeeminstellingen –
PDF-naaminstellingen.

Veld Beschrĳving

Autom bestandsnaam genereren Selecteer het selectieveld; de genummerde velden zĳn ingescha-
keld.Gebruik de vervolgkeuzepĳl om elke instelling te selecteren.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.18.2 Naamgevingsconventies aanpassen pagina 163.

12.2 Instellingen rust-ECG
In het venster Instellingen rust-ECG kunt u het volgende bepalen:

• Curveparameters

• Curveparameters

• Gebruik van afleidingen

• Analyseopties

• Afleidingvolgorde

• Rapportopties

• Opslagopties (als de optie voor de interne opslag is geactiveerd)

• Verzendopties (als een communicatieoptie is geactiveerd)

• Instellen volledig overzicht
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Om toegang te krĳgen tot het venster Instellingen rust-ECG drukt u in het Hoofdmenu op Alg.
instellingen> Instellingen rust-ECG.

In de volgende tabellen staat een beschrĳving van elke instelling die beschikbaar is in Instellingen
rust-ECG.

Veld Commentaar

Versterking Hiermee stelt u de amplitude van het ECG-signaal in. Meting is in
millimeter per millivolt en bevat de volgende opties:

• 2,5 mm/mV

• 5 mm/mV

• 10 mm/mV

• 20 mm/mV

• 40 mm/mV

• Automatisch

Hoe hoger de waarde, des te groter de curve. Alleen de weergave van
de curve wĳzigt; de signaalsterkte wordt niet beïnvloed.

OPMERKING
Als Automatisch wordt geselecteerd, berekent het sys-
teem de beste versterking op basis van de piek-tot-piek-
amplitudes van alle weergegeven afleidingen en het ge-
selecteerde schermformaat.

Snelheid Hiermee wĳzigt u de snelheid van de ritmeafdruk en de beweging
van het wisserblad over het beeldscherm.

Meting is in millimeter per seconde (mm/s) en bevat de volgende
opties:

• 5 mm/s (ritme) / 12,5 mm/s (beeldscherm)

• 12,5 mm/s

• 25 mm/s

• 50 mm/s

Vervolgd
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Veld Commentaar

Laagdoorlaatfilter Hiermee stelt u de maximumfrequentie in om op te nemen in de
curve. Het beperken van frequenties kan helpen ruis in de curve te
elimineren. Frequenties worden gemeten in Hertz (Hz) en bevatten
de volgende opties:

• 20 Hz

• 40 Hz

• 100 Hz

• 150 Hz

Door het selecteren van een frequentie worden signalen boven die
frequentie geëlimineerd. Als u bĳvoorbeeld 40 selecteert, worden
alleen signalen met een frequentie van 40 Hz of lager in de curve
opgenomen.

ADS Hiermee zet u het antidriftsysteem (ADS) aan of uit. ADS helpt bĳ de
vermindering van basislĳndrift.

Netfrequentie Hiermee activeert/deactiveert u het lĳnfilter dat is gedefinieerd in
Landinstelling.

6 elektroden: 1x6 Hiermee activeert/deactiveert u een weergaveoptie voor de weerga-
ve van een kolom met zes curven.

6 elektroden: 2x3 Hiermee activeert/deactiveert u een weergaveoptie voor de weerga-
ve van twee kolommen met drie curven.

12 elektroden: 2x6 Hiermee activeert/deactiveert u een weergaveoptie voor de weerga-
ve van twee kolommen met zes curven.

12 elektroden: 4x3 Hiermee activeert/deactiveert u een weergaveoptie voor de weerga-
ve van vier kolommen met drie curven.

Schermformaat Hiermee selecteert u de schermindeling van het rust-ECG. De stan-
daardwaarde is 3 elektroden: 1x3. De andere waarden zĳn afhanke-
lĳk van welke van de vorige twee velden zĳn ingesteld.

Afleidingengroep weergeven Hiermee wordt bepaald welke groep afleidingen wordt weergege-
ven. De beschikbare waarden zĳn afhankelĳk van het geselecteer-
de Schermformaat. Als bĳvoorbeeld 3 elektroden: 1x3 is geselec-
teerd, zĳn de beschikbare waarden:

• 3 ritme-afleidingen

• 1e groep

• 2e groep

• 3e groep

• 4e groep
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Veld Commentaar

Printerafleidingen Hiermee identificeert u de standaard set met afleidingen die wordt
gebruikt om af te drukken. De waarden zĳn:

• Eerste 6

• Tweede 6

• Ritme 6

• 12

Ritmerapport op nieuwe pagina beginnen Hiermee wordt bepaald of het ritmerapport op een aparte pagina
moet worden afgedrukt.

Pacemakerverduidelĳking Hiermee verbetert u de leesbaarheid van pacemaker-ECG's door
kleine stimulatiepulsen te vergroten of grote stimulatiepulsen in te
korten. Als deze optie is geactiveerd, wordt de pacemakerverduidelĳ-
king in twee stappen uitgevoerd:

1. Een markering (amplitude van 1,5 mV, duur van 6 ms) toevoegen
aan het elektrodesignaal.

2. De som in het signaal van de afleidingen beperken tot 0,5 mV.

Bekĳken vóór analyse Hiermee worden de opties bepaald voor het voorbeeld van curven.
Waarden omvatten:

• Nee

Er wordt nooit een voorbeeld gemaakt van curven.

• Altĳd

Er wordt altĳd een voorbeeld gemaakt van curven.

• Gele elektroden

Er wordt een voorbeeld van de curven gemaakt wanneer de
indicator Hookup Advisor een gele of rode elektrode toont.

• Rode elektroden

Er wordt een voorbeeld van de curven gemaakt wanneer de
indicator Hookup Advisor een rode elektrode toont.

Voor verdere informatie, zie 7.1 Hookup Advisor pagina 71.

Vervolgd
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Veld Commentaar

Heranalyse Hiermee activeert/deactiveert u de heranalysefunctie, waarmee u de
volgende ECG-metingen kunt aanpassen:

• P-duur

• PR-interval

• QRS-duur

• QT-interval

Dit is alleen beschikbaar als Audit-trail is uitgeschakeld en een van
de volgende opties geactiveerd is: ME12, MEHR, MI12 of MIHR.

Ga voor meer informatie over het activeren van opties naar
12.13 Optie-instelling pagina 158.

QTC berekening Hiermee wordt bepaald welke formule wordt gebruikt voor het corri-
geren van QT-berekeningen. De beschikbare opties zĳn:

• Bazett

QTc = QT √HR\60

Bazett is alleen beschikbaar als de optie MEHR of MIHR geacti-
veerd is.

• Framingham

QTc = QT + 154 (1 — 60/HR)

Framingham is alleen beschikbaar als de optie ME12 of MI12
geactiveerd is.

• Fridericia

QTc = QT3 √HR/60

Fridericia is alleen beschikbaar als de optie ME12 of MI12 geacti-
veerd is.

OPMERKING
In alle formules staat 'HR' voor 'hartfrequentie'.

Selectiecriteria Hiermee activeert/deactiveert u de inclusie van de screeningcriteria.

Deze instelling is alleen beschikbaar als de optie MI12 is geactiveerd.

Als dit veld is geactiveerd, is het veld Onderdruk oorzaakstate-
ments ook beschikbaar.

Onderdruk normaal statement Hiermee activeert/deactiveert u de inclusie van het normale state-
ment.

Deze instelling is alleen beschikbaar als de optie MI12 is geactiveerd.

Onderdruk abnormaal/twĳfelachtig Hiermee activeert/deactiveert u de inclusie van de statements ab-
normaal/twĳfelachtig.

Deze instelling is alleen beschikbaar als de optie MI12 is geactiveerd.

Onderdruk alle statements Hiermee activeert/deactiveert u de inclusie van alle statements.

Deze instelling is alleen beschikbaar als de optie MI12 of MIHR is
geactiveerd.

Onderdruk oorzaakstatements Hiermee activeert/deactiveert u de inclusie van redenstatements.

Deze instelling is alleen beschikbaar als de optie MI12 is geactiveerd.

Vervolgd
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Veld Commentaar

ACI-TIPI Hiermee activeert/deactiveert u de inclusie van het statement ACI-
TIPI (Acute Cardiac Ischemia Time Insensitive Predictive Instrument)
en activeert u het veld Pĳn op de borst in het venster Patiëntgege-
vens.

Voor de inclusie van ACI-TIPI-statements moet aan de volgende
voorwaarden worden voldaan.

• MI12 of de systeemoptie ME12 is geactiveerd

• De systeemoptie TIPI is geactiveerd

• ACI-TIPI is ingeschakeld

• Opmaak 10s ECG-rapport is geactiveerd

• Interpretatie printen is geactiveerd

• De patiëntgegevens omvatten: geslacht, geboortedatum en indi-
catie voor pĳn op de borst.

• De patiënt mag geen kind zĳn (jonger dan 16 jaar); dit wordt
berekend aan de hand van de geboortedatum.

Samplefrequentie Hiermee wordt de rapportfrequentie bepaald. Opties zĳn 500 Hz of
1000 Hz. 1000 Hz wordt alleen ondersteund voor XML-output.

Veld Beschrĳving

Afleidingsvolgorde Hiermee wordt de te gebruiken afleidingvolgorde bepaald. Waarden
zĳn:

• Standaard

• Cabrera

• NEHB

• VLG4

VLG4 hiermee kunt u een aangepaste 12-afleidingvolgorde configu-
reren met behulp van de volgende velden. Als de 12SL optie (ME12
of MI12) geactiveerd is moet u de afleidingen I (-I), II (-II), V1, V2, V3,
V4, V5, en V6 selecteren voor een correcte 12SL-analyse.

Volgordenaam Hiermee stelt u de weergavenaam in voor een aangepaste afleiding-
volgorde. Alleen beschikbaar als VLG4 geselecteerd is voor de Aflei-
dingsvolgorde.

Vervolgd
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Veld Beschrĳving

1–12 elektroden Twaalf velden waarmee u de weergavevolgorde van de afleidingen
kunt definiëren. Alleen beschikbaar als VLG4 geselecteerd is voor de
Afleidingsvolgorde.

1–12 label Twaalf velden waarmee u de labels voor het weergeven/afdrukken
van de bĳbehorende afleidingen kunt definiëren. Alleen beschikbaar
als VLG4 geselecteerd is voor de Afleidingsvolgorde.

1–6 ritmeafleidingen Zes velden waarmee u de ritmeafleidingen en hun volgorde kunt de-
finiëren. U kunt de ritmeafleidingen voor alle vier afleidingvolgorden
selecteren.
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Veld Beschrĳving

Rapportformaat 10s ECG Bepaalt hoe het 10s ECG-rapport wordt afgedrukt. Het rapport
wordt niet afgedrukt als er geen opmaak geselecteerd wordt.

De waarden zĳn:

• 1x10x12_25

• 1xx10x12_50

• 2x10x6_25

• 1x10x3_25

• 2x5x6_25

• 2x5x6_50

• 2x5x6_25_SYN

• 2x5x6_50_SYN

• 2x5x6_25_R1

• 4 x 2,5 x 3_25

• 4 x 2,5 x 3_25_R1

• 4 x 2,5 x 3_25_R3

• 4 x 2,5 x 3_25_R2_P

• H1

• H2

Als de optie CTDG is ingeschakeld, is 4x2.5x3_25_R2_P de opmaak
van het rapport.

Rapportformaat gedetailleerde resultaten Bepaalt hoe het Gedetailleerde resultatenrapport wordt afge-
drukt. Het rapport wordt niet afgedrukt als er geen opmaak geselec-
teerd wordt.

De waarden zĳn:

• Mediaan_25

• Mediaan_50

Kopieën van rapporten Hiermee wordt bepaald hoeveel kopieën van het geselecteerde rap-
port worden afgedrukt.

De waarden zĳn:

• 0

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

Interpretatie printen Hiermee wordt bepaald of de ECG-interpretatie op het rapport wordt
afgedrukt. Alleen beschikbaar als de optie MI12 of MIHR geactiveerd
is.

automatisch opslaan ECG Hiermee wordt bepaald of het ECG automatisch moet worden opge-
slagen in de interne opslag.

Dit is alleen beschikbaar als de optie M100 of M200 voor de interne
opslag geactiveerd is.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.13 Optie-instelling pagina 158.

Vervolgd
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Veld Beschrĳving

Bestandsbeheer sorteert op Hiermee wordt het veld bepaald waarop het Bestandsbeheer re-
cords in de interne opslag sorteert.

Dit is alleen beschikbaar als de optie M100 of M200 voor de interne
opslag geactiveerd is. De beschikbare opties zĳn:

• Patiëntnaam

• Datum

• Patiënt-ID

• Opdrachtnummer

Automatisch verzenden ECG Hiermee wordt bepaald of het ECG automatisch naar een extern
apparaat wordt verzonden. Alleen beschikbaar als een van de com-
municatieopties is geactiveerd. Als Autom. exp. voor Pharma is
geactiveerd, wordt Automatisch verzenden ECG door het systeem
gedeactiveerd.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.13 Optie-instelling pagina 158.

Na verzending verwĳderen Hiermee wordt bepaald of het ECG na de verzending naar een extern
apparaat uit de interne opslag wordt verwĳderd. Alleen beschikbaar
als een van de communicatieopties is geactiveerd. Als Autom. exp.
voor Pharma is geactiveerd, wordt Na verzending verwĳderen
door het systeem gedeactiveerd.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.13 Optie-instelling pagina 158.

Transmissielogboek printen Hiermee wordt bepaald of het transmissielogboek moet worden af-
gedrukt nadat een ECG vanuit het Bestandsbeheer naar een extern
apparaat is verzonden. Alleen beschikbaar als een van de communi-
catieopties is geactiveerd.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.13 Optie-instelling pagina 158.

Auto-export ECG Hiermee wordt bepaald of het ECG automatisch in de opmaak Hill-
top, Hilltop/XML of PDF moet worden geëxporteerd naar de locatie
van de gedeelde directory of de FTP-server. De opmaak Hilltop/XML
is alleen beschikbaar als de optie XML exporteren is ingeschakeld in
Communicatie-instell. De beschikbaarheid van het PDF-formaat is
afhankelĳke van het feit of de optie PDFC is geactiveerd in Optie-in-
stelling.

Beschikbaar als een van de opties LANC, LANM, WIFC of WIFM is
geactiveerd.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.5 Communicatie-instell pagi-
na 131.

Exportlocatie Bepaalt de exportbestemming van het rapport.

De beschikbare opties zĳn Gedeelde directory en FTP-server

Beschikbaar als een van de opties LANC, LANM, WIFC of WIFM is
geactiveerd.

Als de optie PDFC geactiveerd is, krĳgt u het venster Instellingen rust-ECG–Instell. PDF-export.
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Veld Beschrĳving

Rapportformaat 10s ECG Hiermee wordt bepaald hoe het 10 seconden-ECG-rapport in een
PDF-bestand wordt afgedrukt.

De opties zĳn:

• 4 x 2,5 x 3_25

• 4 x 2,5 x 3_25_R1

• 4 x 2,5 x 3_25_R3

• MUSE1

• MUSE2

• 1x10x12_25

• 2x5x6_25

• 2x5x6_25_SYN

• 2x5x6_50

• 2x5x6_50_SYN

OPMERKING
De opties MUSE1 en MUSE2 zĳn niet beschikbaar in de
Chinese versie.

Baseline auto-aanpass Hiermee schakelt u de PDF-export in of uit.

Alleen beschikbaar als de optie 1x10x12_25 van Rapportformaat
10s ECG geselecteerd is.
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Veld Beschrĳving

Rapportformaat thermische printer Bepaalt hoe het ECG-rapport met volledig overzicht op de thermi-
sche printer wordt afgedrukt.

De opties zĳn:

• één afleiding op 25 mm/s

• één afleiding op 50 mm/s

• twaalf afleidingen @ 25 mm/s

Afleiding Bepaalt welke afleiding wordt afgedrukt op de thermische printer.

De opties zĳn:

• I

• II

• III

• aVR

• aVL

• aVF

• V1

• V2

• V3

• V4

• V5

• V6

Acquisitietĳd (minuten) Instelling van de ECG-acquisitietĳd voor volledig overzicht. Beschik-
bare waarde is 1–5 (in minuten).

Formaat PDF-rapport Hiermee wordt bepaald hoe het ECG-rapport met volledig overzicht
naar een PDF-bestand wordt geëxporteerd.

De opties zĳn:

• één afleiding op 25 mm/s

Afleiding Bepaalt welke afleiding wordt afgedrukt naar een PDF-bestand.

De opties zĳn:

• I

• II

• III

• aVR

• aVL

• aVF

• V1

• V2

• V3

• V4

• V5

• V6

• 12 elektroden

Automatisch exporteren Bepaalt of het ECG-rapport met volledig overzicht naar de geconfigu-
reerde locatie wordt geëxporteerd.

Vervolgd
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Veld Beschrĳving

Locatie Hiermee wordt bepaald waar het ECG-rapport met volledig overzicht
naar toe wordt geëxporteerd.

De beschikbare opties zĳn:

• SD-kaart

• FTP-server

• Gedeelde directory

Zie 12.5 Communicatie-instell pagina 131 voor gedetaileerde in-
structies over het configureren van de FTP-server en de gedeelde
directory.

12.3 Aritmie-instelling
Met de functie Aritmie-instelling kunt u het volgende bepalen:

• Curveparameters

• Gebruik van afleidingen

• Analyseopties

• Afleidingvolgorde

• Rapportopties

Om toegang te krĳgen tot Aritmie-instelling drukt u in het Hoofdmenu op Alg. instellingen>
Aritmie-instelling.

De meeste velden in de vensters Aritmie-instelling zĳn hetzelfde als de velden in Instellingen rust-
ECG. In de volgende tabellen staan de Aritmie-instellingen die uniek zĳn of afwĳken van het rust-ECG.
Ga voor alle overige velden naar 12.2 Instellingen rust-ECG pagina 112.

Veld Beschrĳving

ADS Activeert/deactiveert het Antidriftsysteem, dat helpt om het verschuiven van
de basislĳn te verminderen. In de modus Aritmie is deze instelling altĳd beschik-
baar.
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Veld Beschrĳving

Ritme printen Hiermee wordt bepaald of het ritmerapport automatisch wordt afge-
drukt bĳ aanvang van de record.

Printen van aritmie-event Hiermee wordt bepaald welke events op het Aritmie-rapport worden
afgedrukt:

• Alle events

• Onregelmatige events

• Geen events printen

Afdruk van episodes in samenvattingsrap-
port

Hiermee wordt bepaald hoe aritmie-events worden afgedrukt. U be-
schikt over de volgende opties:

• Chronologische volgorde

• Prioriteitsvolgorde

• Alleen episodes met ventriculaire events

• Geen episodes
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Veld Beschrĳving

Afleidingsvolgorde Hiermee wordt de te gebruiken afleidingsvolgorde bepaald. Aritmie-
instelling bevat de volgende opties in aanvulling op de vier opties
die beschikbaar zĳn in Instellingen rust-ECG:

• STD_C

• STD_RED

• STD_LI

• CABR_LI

• NEHB_6

• HIGH_C

1–6 ritmeafleidingen Zes velden waarmee u de ritmeafleidingen en hun volgorde kunt de-
finiëren. U kunt de ritmeafleidingen voor alle vier afleidingvolgorden
selecteren.

Als u een van de volgende opties in Afleidingsvolgorde kiest, wor-
den de ritme-afleidingen niet weergegeven:

• STD_C

• STD_RED

• STD_LI

• CABR_LI

• NEHB_6

• HIGH_C

12.4 Inspanning-ECG-instelling
Inspanning-ECG-instelling alleen beschikbaar als de optie ERGO inspanningstest is geactiveerd.
Voor meer informatie raadpleegt u 12.13 Optie-instelling pagina 158.

De Inspanning-ECG-instelling verschilt van de ECG's voor Rust of Aritmie. In aanvulling op het
definiëren van de instellingen voor de Inspanning-ECG, kunt u testprotocollen aanmaken, wĳzigen of
verwĳderen.

12.4.1 Inspanning-ECG-instellingen
Met de functie Inspanning-ECG-instelling kunt u het volgende bepalen:

• Curveparameters

• Gebruik van afleidingen

• Analyseopties

• Rapportopties

• Afleidingvolgorde

Om toegang te krĳgen tot de instelling van inspannings-ECG, in het Hoofdmenu drukt u op Alg.
instellingen > Inspanning-ECG-instelling.

Veel velden in de vensters Inspanning-ECG-instellingzĳn hetzelfde als die in Instellingen rust-ECG
of Aritmie-instelling. In de volgende tabellen staan de instellingen die uniek zĳn of afwĳken van de
instellingen van Aritmie of Rust. Ga voor alle overige velden naar 12.2 Instellingen rust-ECG pagina 112
of 12.3 Aritmie-instelling pagina 123.
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Veld Commentaar

ECG-filtertype Hiermee wordt bepaald welke methode gebruikt wordt om het ECG-
signaal te filteren. U beschikt over de volgende opties:

• ADS-definitie ADS

Antidriftsysteem – vermindert basislĳnverschuiving

• FRF-definitie FRF

Begrensd restfilter – vermindert ruis en artefacten

De selectie bepaalt ook het gedrag van het Laagdoorlaatfilter [Hz]
en de velden ADS/FRF.

ADS/FRF Activeert/deactiveert het geselecteerde ECG-filtertype. Het label
van dit veld wĳzigt op basis van het type filter dat geselecteerd
wordt.
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Veld Opmerkingen

Formule voorspelde max. HF Hiermee bepaalt u de formule waarmee de maximale hartfrequentie van de
patiënt wordt voorspeld. U beschikt over de volgende opties:

• WHO

Deze formule, aanbevolen door de Wereld Gezondheidsorganisatie, vermin-
dert 220 met de leeftĳd van de patiënt.

Een patiënt die bĳvoorbeeld 50 jaar is, heeft een maximale voorspelde hart-
frequentie van 220 - 50 = 170.

• AHA

Deze formule, aanbevolen door de Amerikaanse hartorganisatie, verschilt op
basis van de leeftĳd van de patiënt.

• < 25 jaar oud = 160 bpm (hartslagen per minuut)

• > 75 jaar oud = 115 bpm (hartslagen per minuut)

• 25—75 jaar oud = 160–((leeftĳd–25) * 0.9)

Een patiënt die bĳvoorbeeld 50 jaar is, heeft een maximale voorspelde
hartfrequentie van 160-((50-25) * 0,9) = 138.

Doel HF [%] Dit bepaalt het percentage van de maximaal voorspelde hartfrequentie waarop
de inspanningstest gericht is.

Protocol/Masterstappenmodus Hiermee wordt bepaald welk protocol de inspanningstest uitvoert. Het protocol
bepaalt de testfasen, stadia, stadiaduur en de stadiabelasting van de test en
de momenten waarop automatisch een rapport moet worden afgedrukt en de
bloeddruk moet worden gemeten en geregistreerd.

U kunt eigen protocollen maken door het selecteren van de knop Protocollen
bewerken.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.4.2 Inspanningsprotocollen bewerken pagi-
na 129.

OPMERKING
Als Masterstappenapparaat is geselecteerd als Apparaat voor
inspanningstest in Basisinstelling (zie 12.1 Basisinstelling pagi-
na 108), is dit veld gelabeld als Masterstappenmodus in plaats van
Protocol.

J+x Punt formule Dit bepaalt de methode waarop het volgende J-punt berekend wordt. U beschikt
over de volgende opties:

• 0 ms

• 10 ms

• 20 ms

• 40 ms

• 80 ms

• Rautaharju (standaardwaarde)

• RR/16

De numerieke waarden (0 ms—80 ms) voegen het geselecteerde aantal millise-
conden aan het J-punt toe.

Vervolgd
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Veld Opmerkingen

Berekening (I,J punt) Dit bepaalt wanneer de geselecteerde J+x-puntformule wordt gebruikt. Geldige
opties zĳn:

• Enkel

De E- en J-punten worden eenmaal aan het begin berekend en blĳven gedu-
rende de inspanningstest ongewĳzigd.

• Continu

De E- en J-punten worden tĳdens de inspanningstest continu bĳgewerkt
gedurende de fasen PRETEST, EXERCISE en RECOVERY.

Veld Opmerkingen

In-testrapporten Bepaalt de opmaak van het rapport. U beschikt over de volgende opties:

• Medianenrapport

• Vergelĳkend medianenrapport

Snelheid medianenrapport
[mm/s]

Dit bepaalt de snelheid in millimeter per seconde waarop de curven in het rapport
worden weergegeven. U beschikt over de volgende opties:

• 25

• 50

12-afl. rapport Bepaalt de opmaak van een 12-afleidingenrapport. U beschikt over de volgende
opties:

• 1x12

Eén kolom met een weergave per 10 seconden van alle 12 afleidingen.

• 2x6

Twee kolommen met een weergave per 5 seconden van 6 afleidingen.

Samenvattingsrapport Bepaalt of de opmaak van het samenvattingsrapport in het inspanningsrapport
moet worden opgenomen.

Tabel samenvatting Bepaalt of de opmaak van de samenvattingstabel in het inspanningsrapport moet
worden opgenomen.

trendcurve Bepaalt of de opmaak van het trendrapport in het inspanningsrapport moet
worden opgenomen.

Vervolgd
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Veld Opmerkingen

ST-trendrapport Bepaalt of de opmaak van het ST-trendrapport in het inspanningsrapport moet
worden opgenomen.

Samenvatting ST-meting Bepaalt of de opmaak van het ST-overzichtsrapport in het inspanningsrapport
moet worden opgenomen.

Afdruk van episodes in samen-
vattingsrapport

Bepaalt hoe episodes moeten worden weergegeven in het inspanningsrapport. U
beschikt over de volgende opties:

• Chronologische volgorde

• Prioriteitsvolgorde

• Alleen episodes met ventriculaire events

• Geen episodes

12.4.2 Inspanningsprotocollen bewerken
De volgende, vooraf gedefinieerde inspanningstestprotocollen zĳn beschikbaar.

Tabel 12-1 Vooraf gedefinieerde inspanningstestprotocollen

Apparaat Protocollen

Loopbanden BRUCE MODBRUCE NAUGHTON

ELLESTAD MODBALKE USAFSAM

SLOWUSAFSAM CORNELL BALKEWARE

MODBALKEWARE ADENOSINE DOBUTAMINE

PERSANTINE

Ergometers WHO WHO50 WHO75

HOLLMANN BAL STD.FRANCE

MODWHO CONCONI

Master's Step ENKEL DUBBEL DRIEDUBBEL

De meeste protocollen voor loopbanden en ergometers bestaan uit drie vooraf gedefinieerde fasen:
Pretest (Rust-ECG), Inspanning en Herstel. Elke fase kan uit meerdere stadia bestaan die de
parameters van de test definiëren. De parameters verschillen enigszins per apparaat, zoals vermeld
in de volgende tabel.

Tabel 12-2 Parameters voor de inspanningstest

Parameter Loopband Ergometer Master's Step Commentaar

Stadium √ √ De naam van het
stadium.

De naam van het stadium.

Stadiumtĳd √ √ √ De stadiumduur in minuten.

Snelheid √ De snelheid van de
loopband in kilo-
meter per uur
(km/u) of mĳl per
uur (mph), afhan-
kelĳk van Landin-
stelling.

De snelheid van de loopband in kilometer
per uur (km/u) of mĳl per uur (mph), afhanke-
lĳk van Landinstelling.

Vervolgd
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Tabel 12-2 Parameters voor de inspanningstest (Vervolgd)

Parameter Loopband Ergometer Master's Step Commentaar

Helling [%] √ Het hellingspercentage van de loopband.

Basis Last (W) √ De belasting waar-
op de ergometer
functioneert, uitge-
drukt in Watt.

De belasting waarop de ergometer functio-
neert, uitgedrukt in Watt.

Mediaan eerst op-
slaan

√ √ Het interval waarop de eerste gemiddelde
waarde wordt opgeslagen.

Mediaan herha-
ling opslaan

√ √ Het interval waar-
op een volgende
gemiddelde waar-
de wordt opgesla-
gen.

Het interval waarop een volgende gemiddel-
de waarde wordt opgeslagen.

BD eerst √ √ Het interval waarop de eerste bloeddruk-
waarde wordt opgeslagen.

BD Herhaling √ √ Het interval waar-
op de volgende
bloeddrukwaarde
wordt opgeslagen.

Het interval waarop de volgende bloeddruk-
waarde wordt opgeslagen.

U kunt de bestaande protocollen aanpassen om eigen protocollen te definiëren. Ga als volgt te werk om
een eigen protocol te definiëren:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Alg. instellingen > Inspanning-ECG-instelling.

Het venster Inspanning-ECG-instelling wordt geopend.

2. Druk op Pagina omlaag.

De volgende pagina wordt geopend.

3. Selecteer Protocollen bewerken en druk op Enter of de pĳltoetsen.

Voor loopbanden en ergometers wordt het venster Protocol kiezen geopend om de toepasselĳke
protocollen weer te geven. Voer stap 4 t/m 16 uit.

Voor Masterstapapparaten wordt het venster Master Step na inspanning bewerken geopend
om de stadia na de inspanning weer te geven. Voer stap 8 t/m 12 uit.

4. Druk op Toevoegen.

Er wordt een lĳst met sjablonen geopend.

5. Selecteer de sjabloon waarin u het nieuwe protocol wilt aanmaken.

De sjablonen zĳn gebaseerd op bestaande protocollen. Er is ook een Leeg protocol beschikbaar.

6. Druk op OK.

Het venster Protocol toevoegen wordt geopend.

7. Typ een naam voor het nieuwe protocol en druk op OK.

Het venster Protocol wordt geopend met alle stadia van het sjabloon. U kunt nu stadia toevoegen,
bewerken of verwĳderen.

8. Doe het volgende om een stadium toe te voegen:

a. Selecteer het stadium dat aan het nieuwe stadium voorafgaat.
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b. Druk op Stadium toevoegen.

Het geselecteerde stadium wordt gedupliceerd.

c. Bewerk zo nodig het gedupliceerde stadium.

Zie stap 9.

9. Doe het volgende om een stadium te bewerken:

a. Selecteer het stadium dat u wilt bewerken.

b. Druk op Bewerken.

Het venster Stadium bewerken wordt geopend.

c. Wĳzig van het stadium de betreffende parameters.

Raadpleeg de tabel die boven deze instructies staat voor een beschrĳving van elke parameter.

d. Wanneer u klaar bent, drukt u op OK.

Het venster Stadium bewerken wordt gesloten.

10. Doe het volgende om een stadium te verwĳderen:

a. Selecteer het stadium dat u wilt verwĳderen.

b. Druk op Stadium verwĳderen.

Het geselecteerde stadium wordt verwĳderd.

11. Om aangepaste Masterstap stadia te verwĳderen, drukt u op Fabriek defaults.

OPMERKING

Zet loopbanden en ergometers op protocolniveau in de fabrieksinstellingen. Zie stap 15.

12. Herhaal zo nodig de stappen 8 t/m 10.

13. Doe het volgende om een protocol een andere naam te geven:

a. Druk op Naam bewerken.

Het venster Naam bewerken wordt geopend.

OPMERKING

Deze optie is niet beschikbaar tĳdens het bewerken van een Master Step-protocol.

b. Wĳzig de naam.

c. Druk op OK.

De naam van het protocol is gewĳzigd.

14. Druk op Opslaan wanneer u klaar bent met de stadia.

Hierdoor worden uw wĳzigingen opgeslagen en keert u terug naar het vorige venster.

15. Om aangepaste protocollen te verwĳderen, drukt u op Fabriek defaults.

16. Wanneer u met het protocol klaar bent, drukt u op Terug.

Het protocol wordt opgeslagen en u keert terug naar het venster Protocol kiezen.

12.5 Communicatie-instell
Met de functie Communicatie-instell kunt u de volgende instellingen opgeven:
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• Datacommunicatie-instellingen en instellingen gedeelde directory

• Instellingen FTP-server

• Gegevenscommunicatielocaties

• Draadloze LAN-instellingen(als een LAN-optie is geactiveerd voor bedrade communicatie of voor
draadloze communicatie met wireless bridge)

• Draadloze LAN-instellingen (als een WLAN-optie is geactiveerd)

• Draadloze netwerkinstellingen (als een draadloze optie is geactiveerd voor draadloze communicatie
via geïntegreerde draadloze module)

• Instellingen EAP-certificaat

• DCP-instell

OPMERKING

Dit systeem is compatibel met MUSE v8.0.1, v9.0.0 en MUSE NX, en CardioSoft/CS V6.73 en
later.

Om toegang te krĳgen tot Communicatie-instell drukt u in het Hoofdmenu op Alg. instellingen >
Meer > Communicatie-instell.

In de volgende tabellen staan de instellingen van Communicatie-instell beschreven.

Velden Beschrĳving

Standaardlocatie Hiermee wordt bepaald welke van de vier beschikbare communica-
tielocaties de standaardlocatie is. De locaties worden gedefinieerd op
pagina 2 van deze tabel voor Velden voor communicatie-instelling.

Vervolgd
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Velden Beschrĳving

XML exporteren Bepaalt of ECG-registraties als XML worden verzonden. Als dit veld
is ingesteld, worden ECG-registraties die naar een SD-kaart worden
geëxporteerd zowel opgeslagen in XML- als Hilltop-formaat. Als dit
veld niet is ingesteld, worden ECG-registraties, die naar een SD-kaart
worden geëxporteerd, alleen opgeslagen in Hilltop-formaat.

OPMERKING
Dit veld wordt alleen weergegeven als de optie M100 of
M200 voor de interne opslag geactiveerd is.

Baudrate seriële poort Bepaalt de snelheid waarmee gegevens over de seriële communica-
tiepoort worden verzonden met een seriële kabel.

OPMERKING
Dit veld wordt alleen weergegeven als de optie Mode-
mcommunicaties naar CardioSoft (MODC) of Mode-
mcommunicaties naar MUSE (MODM) is geactiveerd.

Export toestaan door middel van gedeelde
directory

Hiermee wordt bepaald of ECG's naar een gedeeld netwerkstation
kunnen worden geëxporteerd.

OPMERKING
Dit veld wordt weergegeven als de communicatie-op-
ties (LANC, LANM, WIFM of WIFC) zĳn geactiveerd.
Als dit veld is geselecteerd, komen de volgende vĳf
velden beschikbaar (Naam gezamenlĳke map, Gebrui-
kersnaam, Wachtwoord, Bevestigen en Domein). Als
dit veld is aangevinkt, worden de volgende vĳf veld-
en beschikbaar (Naam gezamenlĳke map, Gebruikers-
naam, Wachtwoord, Bevestigen en Domein).

Naam gezamenlĳke map Hiermee identificeert u de naam van het gezamenlĳke netwerkstati-
on. Dit moet de naam van het gezamenlĳke station zĳn; IP-adressen
worden niet ondersteund. In dit veld kunnen maximaal 256 tekens
worden gebruikt.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Export toestaan door
middel van gedeelde directory is aangevinkt.

Gebruikersnaam Hiermee identificeert u de gebruikersnaam die het systeem gebruikt
om in te loggen in de gezamenlĳke directory. De gebruiker moet in
het domein zĳn ingesteld met de juiste rechten voor toegang tot
de gezamenlĳke directory. In dit veld kunnen maximaal 30 tekens
worden gebruikt.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Export toestaan door
middel van gedeelde directory is aangevinkt.

Wachtwoord Hiermee wordt het wachtwoord geïdentificeerd dat het systeem ge-
bruikt om in te loggen in de gedeelde directory. In dit veld kunnen
maximaal 30 tekens worden gebruikt.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Export toestaan door
middel van gedeelde directory is aangevinkt.

Bevestigen Vul in dit veld opnieuw het wachtwoord in om te bevestigen dat het
wachtwoord goed is ingevuld.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Export toestaan door
middel van gedeelde directory is aangevinkt.

Vervolgd
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Velden Beschrĳving

Domein Identificeert het domein van de gebruiker. In dit veld kunnen maxi-
maal 30 tekens worden gebruikt.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Export toestaan door
middel van gedeelde directory is aangevinkt.

Test verbinding Indrukken om te testen of het systeem verbinding kan maken met de
gedeelde directory.

Dit veld is alleen beschikbaar als Export toestaan door middel van
gedeelde directory is geactiveerd.

Velden Beschrĳving

Exporteren met gebruik van FTP toestaan Hiermee bepaalt u of ECG's kunnen worden geëxporteerd naar een
FTP-server. Alleen beschikbaar indien de LAN-communicatie naar
CardioSoft/CS optie (LANC), LAN-communicatie naar MUSE op-
tie (LANM), Draadloze communicatie naar MUSE optie (WIFM)
of Draadloze communicatie naar CardioSoft/CS optie (WIFC) is
geactiveerd.

Als dit veld is aangevinkt, worden de volgende zes velden beschik-
baar.

Beveiligd FTP (FTPS) Bepaalt of de FTP wordt ingesteld als beveiligde FTP.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Exporteren met gebruik
van FTP toestaan is aangevinkt.

FTP-server Hiermee identificeert u de FTP-server en het pad. In dit veld kunnen
maximaal 256 tekens worden gebruikt. Het formaat is ftp://ftp-ser-
ver/pad.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Exporteren met gebruik
van FTP toestaan is aangevinkt.

Poort Identificeert de poort voor inkomende IP-verbindingen. De poort-
waarden lopen van 1 tot 65535.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Exporteren met gebruik
van FTP toestaan is aangevinkt.

Vervolgd
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Velden Beschrĳving

Gebruikersnaam Hiermee identificeert u de gebruikersnaam die het systeem gebruikt
om in te loggen op de FTP-server. De gebruiker moet schrĳfrechten
hebben voor het specifieke pad op de FTP-server. In dit veld kunnen
maximaal 30 tekens worden gebruikt.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Exporteren met gebruik
van FTP toestaan is aangevinkt.

Als u anoniem kunt inloggen op de FTP-server, kunt u de velden
gebruikersnaam en wachtwoord leeg laten.

Wachtwoord Hiermee identificeert u het wachtwoord dat het systeem gebruikt
om in te loggen op de FTP-server. Het wachtwoord mag alleen be-
staan uit cĳfers, hoofdletters en kleine letters. In dit veld kunnen
maximaal 30 tekens worden gebruikt.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Exporteren met gebruik
van FTP toestaan is aangevinkt.

Als u anoniem kunt inloggen op de FTP-server, kunt u de velden
gebruikersnaam en wachtwoord leeg laten.

Test verbinding Indrukken om te testen of het systeem verbinding kan maken met de
FTP-server.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Exporteren met gebruik
van FTP toestaan is aangevinkt.

Veld Beschrĳving

Locatie Hiermee identificeert u de naam van een communicatielocatie waar
de verzonden gegevens van het systeem worden geplaatst. U kunt
maximaal vier locaties definiëren.

Vervolgd
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Veld Beschrĳving

Apparaat Hiermee identificeert u het type apparaat dat wordt gebruikt om
gegevens naar de locatie te verzenden. U beschikt over de volgende
opties:

• Ser.

• LAN

Serieel en LAN zĳn alleen beschikbaar als de betreffende optie is
geactiveerd.

Dit veld wordt alleen actief nadat een bĳbehorende locatie is inge-
voerd.

Protocol Hiermee wordt het protocol bepaald dat gebruikt wordt voor com-
municatie met het apparaat. U beschikt over de volgende opties:

• A5

• CSI

• DCP

Selecteer CSI voor MUSE-verbindingen en A5 voor CardioSoft/CS-
verbindingen.

DCP is alleen beschikbaar als het geselecteerde apparaat LAN is.

OPMERKING
• Wanneer DCP wordt gebruikt voor verbinding met

het systeem MUSE 8.0.1 en om opdrachten te
ontvangen, verstuurt het systeem MUSE alleen op-
drachten die een locatiewaarde hebben.

• Wanneer DCP wordt gebruikt voor verbinding met
het systeem MUSE 8.0.1 om opdrachten te ontvang-
en, verstuurt het systeem MUSE geen opdrachtpriori-
teit (Normaal, Preop, Stat).

Dit systeem kan verschillende protocollen hanteren voor het versturen van testgegevens en het
ontvangen van patiënten of opdrachten. U dient het protocol te kiezen op basis van de systemen
waarmee u een verbinding wilt maken, de gegevens die u wilt ontvangen en versturen, en het type
verbinding (LAN, draadloos of serieel).

• DCP

Dit is een nieuwer protocol dat sneller is dan CSI en A5. Voor DCP hoeft dit systeem geen vast
IP-adres te gebruiken. Het is momenteel compatibel met het systeem MUSE 8.0 of nieuwer en
andere systemen van GE Healthcare die DCP ondersteunen. Het ondersteunt het ophalen van
demografische patiëntgegevens en opdrachten, en het versturen van patiëntentesten. Het kan
worden gebruikt met LAN- of draadloze verbindingen.

• CSI

Dit is een protocol dat een verbinding van een server ontvangt waarvoor een vast IP-adres nodig is.
Het is momenteel compatibel met alle versies van het systeem MUSE en het systeem CardioSoft/CS
v6.73 en nieuwer. Het ondersteunt het ophalen van demografische patiëntgegevens en opdrachten,
en het versturen van patiëntentesten. Het kan worden gebruikt met LAN-, draadloze en seriële
verbindingen.

• A5

Dit is een serieel protocol dat u kunt gebruiken voor achterwaartse compatibiliteit. Het is
compatibel met alle versies van het systeem CardioSoft/CS. Het ondersteunt het versturen van
patiëntentesten. Het kan worden gebruikt met seriële verbindingen.
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De volgende velden worden alleen weergegeven als een of beide opties geactiveerd zĳn voor bedrade
LAN- of draadloze LAN-communicaties.

OPMERKING

Vraag aan uw GE Healthcare-vertegenwoordiger of deze draadloze oplossing in uw land
beschikbaar is.

• LAN-communicatie naar een CardioSoft/CS-systeem (LANC)

• LAN-communicatie naar een MUSE-systeem (LANM)

• Draadloze communicatie naar een CardioSoft/CS-systeem (WIFC)

• Draadloze communicatie naar een MUSE-systeem (WIFM)
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Veld Beschrĳving

Naam cardio-
grafie-appa-
raat

Hiermee identificeert u de naam van het apparaat op het netwerk. De waarde is standaard ingesteld
op GE_<serienummer>. Een geldige netwerkapparaatnaam bevat 1 tot 20 alfanumerieke tekens en
laag liggende streepjes. Het eerste teken moet een letter zĳn.

Dit veld is alleen beschikbaar als eenLAN-optie of Draadloos-optie werd geactiveerd.

Serial/IP redi-
rector-luister-
poort

Hiermee identificeert u de poort waar het apparaat moet luisteren voor inkomende seriële/IP-verbin-
dingen. Deze communicaties moeten overeenkomen met de waarden die zĳn gedefinieerd op het
verzendende MUSE-systeem.

Deze instelling is alleen van toepassing op het CSI-protocol.

Automatisch
een IP-adres
verkrĳgen
(DHCP)

Hiermee wordt bepaald of het apparaat automatisch een IP-adres van het netwerk ontvangt.

Als dit vakje is aangevinkt en de LAN-communicatie met een MUSE-systeem is geactiveerd, moet u de
DHCP-server zodanig configureren dat een statisch IP-adres voor het apparaat wordt gereserveerd.
Neem voor hulp contact op met uw netwerkbeheerder.

Als dit veld is aangevinkt, worden de velden IP-adres, Netmasker en Gateway alleen-lezen. Als dit
veld leeg is, moet u deze velden invullen.

IP-adres Hiermee identificeert u het IP-adres van het apparaat. Als het veld Automatisch een IP-adres
verkrĳgen (DHCP) gewist is, moet u een uniek IP-adres definiëren.

Netmasker Hiermee identificeert u het netmasker van het apparaat. Als het veld Automatisch een IP-adres
verkrĳgen (DHCP) gewist is, moet u een netmasker definiëren.

Gateway Hiermee identificeert u het IP-adres van de gateway voor gebruik met het apparaat. Als het veld
Automatisch een IP-adres verkrĳgen (DHCP) leeg is, moet u het IP-adres van de gateway invoeren.

Adres DNS-
service auto-
matisch ver-
krĳgen
(DHCP)

Hiermee wordt bepaald of het apparaat automatisch een DNS-IP-adres (IP-adres van domeinnaam-
server) verkrĳgt. Als dit veld is aangevinkt, worden de volgende twee velden als alleen-lezen weerge-
geven. Als dit veld leeg is, moet u het IP-adres van de te gebruiken DNS-servers definiëren.

Voorkeur-
DNS-server

Hiermee identificeert u het IP-adres van de primaire DNS-server die wordt gebruikt om internetdo-
meinnamen te registreren.

Alternatieve
DNS-server

Hiermee identificeert u het IP-adres van de secundaire DNS-server die wordt gebruikt om internetdo-
meinnamen te registreren.

Voorkeur
WINS-server

Hiermee identificeert u het IP-adres van de primaire WINS-server die wordt gebruikt om Windows-
hostnamen te registreren.

U moet ervoor zorgen dat het juiste WINS-adres geconfigureerd is als u voor communicatie een
gezamenlĳke map gebruikt.

OPMERKING
Dit veld wordt alleen weergegeven op het scherm Vast LAN-instell.

Andere WINS-
server

Hiermee identificeert u het IP-adres van de secundaire WINS-server die wordt gebruikt om Windows-
hostnamen te registreren.

U moet ervoor zorgen dat het juiste WINS-adres geconfigureerd is als u voor communicatie een
gezamenlĳke map gebruikt.

OPMERKING
Dit veld wordt alleen weergegeven op het scherm Vast LAN-instell.
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De volgende velden worden alleen weergegeven als een of beide opties geactiveerd zĳn voor WLAN-
communicatie.

OPMERKING

De velden van deze draadloze netwerkinstellingen zĳn alleen van toepassing als de draadloze
optie is aangeschaft. Raadpleeg een vertegenwoordiger van GE Healthcare ten aanzien
van de draadloze oplossing die beschikbaar is voor uw land. Vraag aan uw GE Healthcare-
vertegenwoordiger of deze draadloze oplossing in uw land beschikbaar is.

• WIFC - draadloze communicatie naar een CardioSoft/CS-systeem

• WIFM - draadloze communicatie naar een MUSE-systeem

Veld Beschrĳving

Draadloos LAN inschak Hiermee wordt de draadloze LAN-verbinding ingeschakeld/uitge-
schakeld.Selecteer het veld om draadloos in te schakelen. Deselec-
teer het veld om draadloos uit te schakelen. Het veld is standaard
leeg.

Netwerknaam (SSID) Hiermee specificeert u de naam van het draadloze local area net-
work (WLAN). In dit veld kunnen maximaal 32 tekens worden inge-
vuld.

OPMERKING
Wanneer de netwerknaam leeg is, maakt het systeem
verbinding met ieder beschikbaar netwerk. Het sys-
teem gebruikt de infrastructuurmodus (draadloos acces-
spoint) om een verbinding met het bedrĳfsnetwerk of in-
ternet te bieden. Het systeem maakt gebruik van de in-
frastructuurstand (draadloos toegangspunt) om verbin-
ding te maken met het bedrĳfsnetwerk of het internet.

Vervolgd
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Veld Beschrĳving

Authenticatie Hiermee specificeert u het authenticatieprotocol.

Waarden zĳn:

• Openen

• Gedeeld

• WPA-PSK

• WPA2–PSK

• WPA

• WPA2

Versleutel Met de gebruikersnetconfiguratie bepaalt u het versleutelingstype.

Waarden zĳn:

• Uitgeschakeld

• WEP

• TKIP

• AES

Schakel 802.1X auth. in op dit netwerk Activeren/deactiveren van 802.1X-authenticatie.

Aanvinken om 802.1X te activeren.

Wis het veld om 802.1X te deactiveren.

EAP fase 1 Specificeert de EAP-authenticatiemethode.

Waarden zĳn:

• PEAP

• TLS

Alleen beschikbaar voor de geïntegreerde draadloze module

• TTLS

Alleen beschikbaar voor de geïntegreerde draadloze module.

EAP fase 2 Specificeert de EAP-authenticatiemethode.

Waarden zĳn:

• MSCHAPV2

• MSCHAP

• CHAP

• PAP

• GTC

OPMERKING
Als u de geïntegreerde draadloze module gebruikt:

• MSCHAPV2 en GTC zĳn beschikbaar als u PEAP
selecteert in EAP fase 1.

• MSCHAPV2, MSCHAP, CHAP en PAP zĳn beschik-
baar als u TTLS selecteert in EAP fase 1.

Gebruikersnaam De gebruikersnaam voor EAP-authenticatie.

Gebruikerswachtwoord Dit is het wachtwoord dat moet worden gebruikt voor EAP-authenti-
catie.
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Veld Beschrĳving

Server valideren Stelt u in staat te bepalen of alle clients het certificaat van de server
moeten valideren voordat zĳ een verbinding tot stand kunnen bren-
gen. Om servervalidatie in te schakelen selecteert u het vakje.

Dit veld is alleen beschikbaar indien PEAP of TTLS is geselecteerd in
het veld EAP fase 1 in het venster Instell draadloos netwerk.

CA-certificaat Stelt u in staat een CA (Certificate Authority)-certificaat te kiezen dat
het systeem kan gebruiken om te verifiëren of het certificaat van de
peer-server geldig is.

Als TLS is geselecteerd in ht veld EAP fase 1 in het venster Instell
draadloos netwerk, dan moet er een CA-certificaat worden gese-
lecteerd via het root-pad van de SD-kaart.

Als PEAP of TTLS is geselecteerd in het veld EAP fase 1 in het
venster Instell draadloos netwerk, dan is dit veld optioneel.

Openbare code client Stelt u in staat een openbare sleutel voor de client te kiezen voor
client-authenticatie. De sleutelbestanden moeten de "cer"-extensie
gebruiken in het root-pad van de SD-kaart, anders worden de be-
standen niet door het systeem herkend.

Dit veld is alleen beschikbaar indien TLS is geselecteerd in het veld
EAP fase 1 in het venster Instell draadloos netwerk.

Persoonlĳke code client Stelt u in staat een privé sleutel voor de client te kiezen voor cli-
ent-authenticatie. De sleutelbestanden moeten de "pvk"-extensie
gebruiken in het root-pad van de SD-kaart, anders worden de be-
standen niet door het systeem herkend.

Dit veld is alleen beschikbaar indien TLS is geselecteerd in het veld
EAP fase 1 in het venster Instell draadloos netwerk.

Wachtwoord persoonlĳke code client Stelt u in staat een wachtwoord in te voeren voor de privé sleutel
voor de client dat nodig is voor het installeren van een client-certifi-
caat op het apparaat.

Dit veld is alleen beschikbaar indien TLS is geselecteerd in het veld
EAP fase 1 in het venster Instell draadloos netwerk.
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Veld Beschrĳving

DCP-apparaat ontdekken Hiermee kunt u op hetzelfde subnet van het netwerk als dit systeem
systemen van GE Healthcare detecteren die DCP-servers ondersteu-
nen. Deze opdracht geeft als resultaat een lĳst van DCP-servers
waaruit u een server voor communicatie kunt selecteren. Meestal
is er slechts één server die u kunt selecteren. Als er geen servers
worden weergegeven, kunt u handmatig een server invullen.

Beveiligde DCP Biedt u de mogelĳkheid om de DCP als een beveiligde DCP in te
stellen.

Als u dit selectievakje selecteert, moet u een certificaat in het tekst-
venster Certificaat installeren.

Certificaat Deze instelling is alleen actief als u het selectievakje Beveiligde DCP
activeert.

Biedt u de mogelĳkheid om een certificaat te kiezen dat het systeem
kan gebruiken om de beveiligde DCP-communicatie tot stand te
brengen.

1. Steek de SD-kaart in het systeem.

2. Selecteer Doorzoeken om een certificaat te kiezen.

• Indien succesvol, wordt de naam van het certificaat in het
tekstvenster weergegeven.

• Indien niet succesvol, wordt een foutmelding weergegeven
om u de reden van de fout mede te delen.

OPMERKING
Als u het selectievakje Beveiligde DCP selecteert, maar
geen certificaat installeert, wordt het bericht "Certifi-
caat mag niet leeg zĳn." weergegeven als u de optie
Opslaan selecteert voor deze DCP-instell-pagina.

Vervolgd
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Veld Beschrĳving

DCP WS-adres Dit toont het adres van de DCP-server die voor communicatie wordt
gebruikt. U kunt dit adres vinden via DCP-apparaat ontdekken of
het adres handmatig invullen.

• Als u de optie Beveiligde DCP activeert, verschĳnt er in het
veld van het serveradres https://. Voer het serveradres in als
<server-name>:<port>/SendTest, waarbĳ <server-naam> de
servernaam of IP-adres is en <poort> het serverpoortnummer is,
gewoonlĳk 9241.

• Als u de optie Beveiligde DCP deactiveert, verschĳnt er in het
veld serveradres http://. Voer het serveradres in als <server-na-
me>:<port>/SendTest, waarbĳ <server-naam> de servernaam
of IP-adres is en <poort> het serverpoortnummer is, gewoonlĳk
9240.

Test app-aansluiting Hiermee kunt u de verbinding met de geselecteerde DCP-server
testen. De verbindingsstatus wordt weergegeven in het tekstveld.

12.6 Landinstelling
Met de functie Landinstelling kunt u het volgende instellen:

• Systeemtaal

• Datum- en tĳdnotaties

• Meeteenheden

• Lĳnfilter

• Afleidingslabel

Om toegang te krĳgen tot Landinstelling drukt u in het Hoofdmenu op Alg. instellingen > Meer >
Landinstelling.

In de volgende tabellen zĳn de instellingen van Landinstelling aangegeven.
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Tabel 12-3 Velden voor Landinstelling

Veld Opmerkingen

Taal Hiermee wordt de taal van de interface en de rapporten bepaald.

Datum formaat Hiermee wordt bepaald op welke manier gegevens worden weergegeven. U beschikt over de
volgende opties:

• DD.MM.JJJJ

• MM/DD/JJJJ

• JJJJ-MM-DD

Tĳdnotatie Hiermee wordt bepaald of het systeem gebruikmaakt van een 12-uurs- of 24-uursnotatie.

Eenheid leng-
te/gewicht

Hiermee wordt bepaald of het systeem gebruikmaakt van metrieke meeteenheden (cm, kg) of
Amerikaanse meeteenheden (inch, lbs) voor het gewicht en de lengte van de patiënten.

Snelheid eenheid Hiermee wordt bepaald of de snelheid van inspanningsapparatuur moet worden uitgedrukt in
kilometer per uur (km/u) of mĳl per uur (mph).

Maateenheid ST-
niveau

Hiermee wordt bepaald of het ST-segment moet worden uitgedrukt in millivolt (mV) of millimeter
(mm).

Bloeddrukeenheid Hiermee wordt bepaald of de bloeddruk wordt gemeten in millimeter kwik (mmHg) of kilopascal
(kPa).

Netfrequentie Hiermee wordt de frequentie van het lĳnfilter bepaald. De opties zĳn 50 Hz en 60 Hz.

Afleidingslabels Hiermee wordt bepaald of het systeem afleidingen labelt aan de hand van de normen van de
International Electrotechnical Commission (IEC) of de American Heart Association (AHA).

12.7 Inst.rapport printen
Met het hulpprogramma Inst.rapport printen kunt u een rapport met afzonderlĳke instellingen of
de volledige systeeminstellingen afdrukken. U kunt het rapport gebruiken om te controleren of alle
apparaten op dezelfde wĳze zĳn geconfigureerd, of als referentie voor het geval u een apparaat opnieuw
moet configureren.
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Ga als volgt te werk om een instellingenrapport af te drukken:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Alg. instellingen > Meer > Inst.rapport printen.

2. In het venster Inst.rapport printen, selecteert u het rapport dat u wilt afdrukken.

• Basisinstelling

• Rust-instelling

• Aritmie-instelling

• Inspanningsinstelling

• Instelling RR-analyse

• Communicatie-instell

• Landinstelling

• Instelling patiënt

• Gebruiker setup

• Optie-instelling

• Instellingen Orderbeheer

• Volledige instellingen

3. Wanneer u klaar bent, drukt u op Terug om terug te gaan naar het Hoofdmenu.

12.8 Instelling patiënt
Met de functie Instelling patiënt kunt u de volgende gegevens invoeren:

• Beschikbare en vereiste patiëntengegevens

Bedieningshandleiding 12.8  Instelling patiënt

2053535-010 Revisie P MAC 2000 ECG-analysesysteem 145/208

https://www.praxisdienst.nl/nl/Diagnostiek/Vakspecifieke+diagnostiek/ECG+apparaten/GE+MAC+2000+rust+ECG+apparaat+stand+alone.html


• Beschikbare testgegevens

• Beschikbare gegevens van klinische proeven

Dit is alleen beschikbaar als de optie CTDG CT Data Guard is geactiveerd.

• Instellingen van barcodelezer

Dit is alleen beschikbaar als de optie BCRD USB-barcodelezer is geactiveerd.

Om toegang te krĳgen tot Instelling patiënt, drukt u in het Hoofdmenu op Alg. instellingen > Meer >
Instelling patiënt.

In de volgende tabellen zĳn de instellingen van Instelling patiënt aangegeven.

Veld Beschrĳving

Bezoek Hiermee wordt bepaald of het veld Visite beschikbaar is tĳdens het
invoeren van testgegevens.

Patiënt-ID Hiermee wordt bepaald of de patiënt-ID vereist is. Op rapporten
wordt dit aangeduid als ID.

Secundaire ID Hiermee wordt bepaald of een secundaire patiënt-ID beschikbaar is
wanneer patiëntengegevens worden ingevoerd en of dit vereist is.
Het kan alleen vereist zĳn als het eerst is geactiveerd. Op rapporten
wordt dit aangeduid als ID 2.

Achternaam Hiermee bepaalt u of het veld voor de achternaam van de patiënt
beschikbaar is wanneer patiëntengegevens worden ingevoerd en of
dit vereist is. Het kan alleen vereist zĳn als het eerst is geactiveerd.

Voornaam Hiermee bepaalt u of het veld voor de voornaam van de patiënt
beschikbaar is wanneer patiëntengegevens worden ingevoerd en of
dit vereist is. Het kan alleen vereist zĳn als het eerst is geactiveerd.

Kanji-naam Hiermee wordt bepaald of het veld Kanji-naam beschikbaar is bĳ het
invoeren van patiëntengegevens.

Geboortedatum Hiermee wordt bepaald of het veld voor de geboortedatum beschik-
baar is bĳ het invoeren van patiëntengegevens.

Leeftĳd Hiermee wordt bepaald of het veld voor de leeftĳd beschikbaar is bĳ
het invoeren van patiëntengegevens.

Vervolgd
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Veld Beschrĳving

Lengte Hiermee wordt bepaald of het veld voor de lengte beschikbaar is bĳ
het invoeren van patiëntengegevens.

Gewicht Hiermee wordt bepaald of het veld voor het gewicht beschikbaar is
bĳ het invoeren van patiëntengegevens.

Geslacht Hiermee wordt bepaald of het veld voor het geslacht beschikbaar is
bĳ het invoeren van patiëntgegevens.

Afkomst Hiermee wordt bepaald of het veld voor het ras beschikbaar is bĳ het
invoeren van patiëntengegevens.

Telefoonnummer Hiermee wordt bepaald of het veld voor het telefoonnummer be-
schikbaar is bĳ het invoeren van patiëntengegevens.

Pacemaker Hiermee wordt bepaald of het veld voor de pacemaker beschikbaar
is bĳ het invoeren van patiëntengegevens.

Activeer patiënt ID controle Hiermee wordt bepaald of er extra controles worden uitgevoerd om
ervoor te zorgen dat de patiënt-ID voldoet aan de vereisten voor
de nationale patiënt-ID die in Scandinavische landen wordt gebruikt.
Als dit veld is ingesteld, moet u het betreffende Type patiënt-ID
selecteren.

Type patiënt-ID Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Activeer patiënt ID con-
trole is ingesteld. Met dit veld wordt bepaald welk type ID wordt
gebruikt en derhalve welke controles moeten worden uitgevoerd. U
beschikt over de volgende opties:

• Zweedse patiënt-ID

• Deens patiënt ID

• Noorse patiënt ID

Wanneer een patiënt-ID wordt ingevoerd, controleert het systeem
de opmaak, haalt het de gegevens over het geslacht en de geboorte-
datum op en vult het deze velden in als ze zĳn ingeschakeld.

Lengte patiënt-ID (0-30) Hiermee definieert u de maximale lengte van de patiënt-ID binnen
het bereik van 0 tot 30 tekens.

Dit veld is alleen beschikbaar als de optie Activeer patiënt ID con-
trole is gewist.

Patiënt-ID met voorloopnullen Hiermee wordt bepaald of het systeem de Patiënt-ID aan de voor-
kant moet opvullen met nullen om tot de volledige lengte te komen
van de gespecificeerde Patiënt-ID in het veld Lengte patiënt-ID.

Als de eindgebruiker voor de lengte van het veld Patiënt-ID bĳvoor-
beeld 10 heeft ingesteld en de Patiënt-ID PID098 invult, wordt dit
door het systeem weergegeven als 0000PID098.

Patiëntenlĳst sorteren op Hiermee wordt bepaald op welk veld de patiëntenlĳst wordt gesor-
teerd. U beschikt over de volgende opties:

• Patiënt-ID

• Secundair-ID

• Patiëntnaam
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Veld Beschrĳving

Systole Hiermee wordt bepaald of het veld systolische bloeddruk beschik-
baar is bĳ het invoeren van testgegevens.

Diastole Hiermee wordt bepaald of het veld diastolische bloeddruk beschik-
baar is bĳ het invoeren van testgegevens.

Afdrukken Bepaalt of de volgende 5 velden worden afgedrukt op de thermische
printer of in het PDF-rapport.

Locatie Hiermee wordt bepaald of het veld locatie beschikbaar is tĳdens het
invoeren van testgegevens.

Kamernummer Hiermee wordt bepaald of het veld Ruimte beschikbaar is tĳdens het
invoeren van testgegevens.

Opdrachtnummer Hiermee wordt bepaald of het veld opdrachtnummer beschikbaar is
tĳdens het invoeren van testgegevens.

Indicatie Hiermee wordt bepaald of het veld indicatie beschikbaar is tĳdens
het invoeren van testgegevens.

Medicaties (0-3) Hiermee wordt het aantal medicaties bepaald dat u kunt invoeren in
het venster met testgegevens.

Afdrukken Bepaalt of de volgende 4 velden worden afgedrukt op de thermische
printer of in het PDF-rapport.

Behandelend arts Hiermee wordt bepaald of het veld aanvragend arts beschikbaar is
bĳ het invoeren van testgegevens.

Verwĳzend arts Hiermee wordt bepaald of het veld doorverwezen arts beschikbaar is
bĳ het invoeren van testgegevens.

Consulterend arts Hiermee wordt bepaald of het veld behandelend arts beschikbaar is
bĳ het invoeren van testgegevens.

Technicus Hiermee wordt bepaald of het veld technicus beschikbaar is bĳ het
invoeren van testgegevens en of het vereist is. Het is alleen vereist
als het is geactiveerd.

Afdrukken Bepaalt of het volgende veld wordt afgedrukt op de thermische
printer of in het PDF-rapport.

Vervolgd
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Veld Beschrĳving

Extra vragen… Hiermee wordt het venster Extra vragen geopend, waarin u maxi-
maal vier aangepaste velden kunt definiëren. Elk veld bestaat uit een
Prompt en een Type. De Prompt kan een lengte van maximaal 10
tekens hebben. Het Type kan als volgt zĳn:

• Alfanumeriek

• Numeriek

• Ja/Nee/Onbekend

Veld Opmerkingen

Bezoeknr. Hiermee wordt bepaald of het veld bezoeknummer beschikbaar is bĳ het invoeren van gegevens van
klinische proeven.

Type bezoek Hiermee wordt bepaald of het veld type bezoek beschikbaar is bĳ het invoeren van gegevens van
klinische proeven.

Dosistype Hiermee wordt bepaald of het veld dosistype beschikbaar is bĳ het invoeren van informatie over
klinische proeven. Als dit veld is ingesteld, gebruikt u Dosislĳst… voor het definiëren van de dosistypen
die beschikbaar zĳn bĳ het invoeren van gegevens van klinische proeven.

ID onderzkr Hiermee wordt bepaald of het veld ID onderzkr beschikbaar is bĳ het invoeren van gegevens van
klinische proeven.

Extra vragen Hierdoor wort het venster Extra vragen geopend waarin u maximaal vĳf eigen velden voor klinische
proef kunt definiëren.Elk veld bestaat uit een Prompt en een Type. De Prompt kan een lengte van
maximaal 10 tekens hebben. Het Type kan als volgt zĳn:

• Alfanumeriek

• Numeriek

• Ja/Nee/Onbekend

Dosislĳst Hiermee wordt het venster Dosislĳst geopend waarin u de dosistypen kunt definiëren die beschikbaar
moeten zĳn tĳdens het invoeren van gegevens van klinische proeven.Doses bestaan uit gewone tekst
van maximaal 32 alfanumerieke tekens.De eindgebruiker kan daaraan maximaal 20 doses toevoegen.

Projectcode
en trial-ID

Identificeert de Projectcode en het proef-ID die weergegeven worden tĳdens het invoeren van gege-
vens van klinische proeven.Hieraan kan de eindgebruiker maximaal vĳf sets voor Projectcode en
trial-ID toevoegen.
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Veld Opmerkingen

Autom. config. Hiermee wordt de barcodelezer automatisch geconfigureerd. Wanneer u op deze
link klikt, wordt u gevraagd een configuratiebarcode die is aangemaakt door de
IT-departement van uw locatie, te scannen.

Ga voor meer informatie over het aanmaken van barcodes naar A Barcodes
aanmaken pagina 187.

Totaal aantal bytes Hiermee wordt het totale aantal bytes op de barcode aangegeven.

Offset Hiermee identificeert u de positie van het initiële teken van het bĳbehorende
veld.

Lengte Hiermee identificeert u het aantal tekens voor het bĳbehorende veld.

12.9 Gebruikersinstelling
Met de functie Gebruiker setup kunt u het volgende instellen:

• Gebruikersnamen

• Gebruikersidentificatie

• Gebruikersrollen

• Gebruikersrechten

De gebruikers die in de instellingen zĳn ingevoerd, kunnen worden geselecteerd voor standaardwaarden
van het systeem en patiëntengegevens. Als Hoge beveiligingsmodus geactiveerd is, moet elke
gebruiker die het systeem gebruikt, een gebruikers-ID, wachtwoord en rechten hebben om op het
systeem te mogen inloggen. Voor meer informatie over het instellen van standaard systeemwaarden en
het inschakelen van Hoge beveiligingsmodus, zie 12.1 Basisinstelling pagina 108.

Om toegang te krĳgen tot Gebruiker setup, drukt u in het Hoofdmenu op Alg. instellingen > Meer >
Gebruiker setup.
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Bĳ het uitvoeren van Gebruiker setup wordt het venster Gebruikerslĳsten bewerken met opties
geopend:

• Beveiliging

• Herstelsleutel exporteren

OPMERKING

Deze optie wordt alleen weergegeven als Hoge beveiligingsmodus is geactiveerd.

• Behandelende artsen

• Verwĳzende artsen

• Behandelende artsen

• Technici

12.9.1 De wachtwoordregel configureren
Selecteer in het venster Gebruiker setup > Gebruikerslĳsten bewerken de optie Veiligheid om de
wachtwoordregel te configureren:

Bedieningshandleiding 12.9  Gebruikersinstelling

2053535-010 Revisie P MAC 2000 ECG-analysesysteem 151/208



Veld Actie Beschrĳving

Verloop wachtwoord
gebruiker

Schakel deze instelling in
of uit.

Als deze instelling is ingeschakeld, stel dan de geldigheidsduur
voor het wachtwoord in het veld Minimale geldigheidsperio-
de (0-364 dagen) en Maximale geldigheidsperiode (2-365
dagen) in. Het wachtwoord verloopt na de geconfigureerde
duur, en de gebruiker wordt verzocht om een nieuwe wacht-
woord in te stellen.

Als deze instelling is uitgeschakeld, verloopt het wachtwoord
niet.

Standaardwaarde: Uitgeschakeld

Minimale geldigheids-
periode (0-364 dagen)

Stel de minimale gel-
digheidsduur voor het
wachtwoord in dagen in.
Geldigheidsduur gebrui-
kerswachtwoord moet in-
geschakeld zĳn.

Standaardwaarde voor minimum: 0

Toegestane waarden voor minimum: 0 tot 364

Het wachtwoord kan niet worden gewĳzigd tĳdens de instelpe-
riode (in dagen).

Maximale geldigheids-
periode (2-365 dagen)

Stel de maximale gel-
digheidsduur voor het
wachtwoord in dagen in.
Geldigheidsduur gebrui-
kerswachtwoord moet in-
geschakeld zĳn.

Standaardwaarde voor maximum: 365

Toegestane waarden voor maximum: 2 tot 365

Het wachtwoord verloopt na de ingestelde tĳd (in dagen).

Minimum wachtwoord
lengte

Stel het minimumaantal
tekens in dat nodig
is voor een gebruikers-
wachtwoord.

Wanneer er een gebruiker wordt toegevoegd of aangepast,
wordt het wachtwoord, wanneer het niet voldoet aan het
minimaal vereiste aantal tekens, niet geaccepteerd door het
systeem.

Het wachtwoord wordt niet geaccepteerd door het systeem als
de gebruiker niet het minimum aantal vereiste tekens gebruikt.

Standaardwaarde: 8

Toegestane waarden: 8 tot 14

Voorkom hergebruik
van eerder wachtwoord

Selecteer een waarde uit
de vervolgkeuzelĳst.

Standaardwaarde: 10

Toegestane waarden: 10 tot 32

Vervolgd
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Kleine letters Schakel deze instelling in
of uit.

Indien ingeschakeld, moet de gebruiker kleine letters van het
alfabet in het wachtwoord gebruiken.

Indien uitgeschakeld, hoeft de gebruiker geen kleine letters van
het alfabet in het wachtwoord te gebruiken.

Standaardwaarde: Uitgeschakeld

Numeriek Schakel deze instelling in
of uit.

Indien ingeschakeld, moet de gebruiker numerieke tekens in
het wachtwoord gebruiken.

Indien uitgeschakeld, hoeft de gebruiker geen numerieke te-
kens in het wachtwoord te gebruiken.

Standaardwaarde: Uitgeschakeld

Hoofdletters Schakel deze instelling in
of uit.

Indien ingeschakeld, moet de gebruiker hoofdletters van het
alfabet in het wachtwoord gebruiken.

Indien uitgeschakeld, hoeft de gebruiker geen hoofdletters van
het alfabet in het wachtwoord te gebruiken.

Standaardwaarde: Uitgeschakeld

Speciale tekens Schakel deze instelling in
of uit.

Speciale tekens: ~`!@#$%^&*()_+{}|:\"<>?[]\\;',./

Indien ingeschakeld, moet de gebruiker speciale tekens in het
wachtwoord gebruiken.

Indien uitgeschakeld, hoeft de gebruiker geen speciale tekens
in het wachtwoord te gebruiken.

Standaardwaarde: Uitgeschakeld

Accountvergrendelings-
pogingen (0-99)

Selecteer een waarde uit
de vervolgkeuzelĳst om
het account te vergrende-
len na mislukte inlogpo-
gingen.

Standaardwaarde: 5

Toegestane waarden: 0 tot 99

Accountvergrendelings-
duur (1-120 min)

Selecteer een waarde in
de vervolgkeuzelĳst om
de vergrendelingsduur (in
minuten) voor het ac-
count in te stellen.

Standaardwaarde: 1

Toegestane waarden: 1 tot 120

12.9.2 Herstelsleutel exporteren
In het venster Gebruiker setup > Gebruikerslĳsten bewerken als Hoge beveiligingsmodus is
ingeschakeld, dient u de onderstaande stappen te volgen om Herstelsleutel exporteren te exporteren:

1. Steek de SD-kaart in het systeem.

2. Druk op Herstelsleutel exporteren. Het volgende bericht wordt weergegeven: Herstelsleutel
succesvol geëxporteerd.

OPMERKING

De hersteltoets wordt gebruikt om het systeem te herstellen wanneer u uw wachtwoord
bent vergeten. Zie 2.3.6 Hoge beveiligingsmodus pagina 46

12.9.3 Gebruiker configureren
In het venster Gebruiker setup > Gebruikerslĳsten bewerken, als u een van de onderstaande rollen
selecteert, wordt een lĳst met bestaande gebruikers met die rol weergegeven.

• Behandelende artsen

Bedieningshandleiding 12.9  Gebruikersinstelling

2053535-010 Revisie P MAC 2000 ECG-analysesysteem 153/208



• Verwĳzende artsen

• Behandelende artsen

• Technici

U kunt gebruikers toevoegen, bewerken en verwĳderen.

In de volgende tabellen zĳn de instellingen van Gebruiker setup aangegeven.

Veld Commentaar

Achternaam Identificeert de achternaam van de gebruiker.

Dit veld is vereist en kan maximaal 40 alfanumerieke tekens bevatten.

Voornaam Identificeert de voornaam van de gebruiker.

Dit veld is optioneel, maar als het wordt gebruikt, mag het maximaal 20 alfanumerieke
tekens bevatten.

ID Hiermee definieert u een unieke ID voor de gebruiker.

Als Hoge beveiligingsmodus geactiveerd is, moet de gebruiker deze ID invoeren om op
het systeem te kunnen inloggen.

Dit veld is vereist en kan maximaal 30 alfanumerieke tekens bevatten.

OPMERKING
Het systeem voorkomt niet dat er dubbele ID's kunnen zĳn. Als dezelfde Id
meerdere keren wordt gebruikt, kan alleen de eerste gebruiker die met het
betreffende ID is aangemaakt, inloggen op het systeem.

MUSE-ID Hiermee definieert u de ID die de gebruikers nodig hebben om in te loggen op het
MUSE-systeem.

Dit veld wordt gebruikt als rapporten van dit systeem naar een MUSE-systeem worden
verzonden.

Behandelend Hiermee wordt bepaald of de gebruiker de rol van aanvragend arts vervult. Als dit de
rol is die in het venster Gebruikerslĳst bewerken geselecteerd is, is dit veld standaard
aangevinkt. U kunt meerdere rollen selecteren, maar er moet ten minste één rol geselec-
teerd worden.

Verwĳzend Hiermee wordt bepaald of de gebruiker de rol van verwĳzend arts vervult. Als dit de rol
is die in het venster Gebruikerslĳst bewerken geselecteerd is, is dit veld standaard
aangevinkt. U kunt meerdere rollen selecteren, maar er moet ten minste één rol geselec-
teerd worden.

Consulterend Hiermee wordt bepaald of de gebruiker de rol van behandelend arts vervult. Als dit de
rol is die in het venster Gebruikerslĳst bewerken geselecteerd is, is dit veld standaard
aangevinkt. U kunt meerdere rollen selecteren, maar er moet ten minste één rol geselec-
teerd worden.

Technicus Hiermee wordt bepaald of de gebruiker de rol van technicus vervult. Als dit de rol is die in
het venster Gebruikerslĳst bewerken geselecteerd is, is dit veld standaard aangevinkt.
U kunt meerdere rollen selecteren, maar er moet ten minste één rol geselecteerd wor-
den.

Wachtwoord Hiermee wordt het wachtwoord gedefinieerd dat de gebruiker samen met de ID moet in-
voeren om op het systeem te kunnen inloggen als Hoge beveiligingsmodus geactiveerd
is.

Dit veld moet 6 tot 30 alfanumerieke tekens bevatten.

Wachtwoord opnieuw ty-
pen

Hiermee bevestigt u dat het wachtwoord goed was ingevoerd.

Vervolgd
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Veld Commentaar

Instelling bewerken Hiermee activeert/deactiveert u de mogelĳkheid om de systeemgegevens door de ge-
bruiker te laten bewerken.

Datum en tĳd bewerken Hiermee activeert/deactiveert u de mogelĳkheid om de datum en tĳd in het systeem
door de gebruiker te laten bewerken.

Gebruikers bewerken Hiermee activeert/deactiveert u de mogelĳkheid om de gebruikersgegevens door de
gebruiker te laten bewerken.

Record bewerken Hiermee activeert/deactiveert u de mogelĳkheid om ECG's door de gebruiker te laten
bewerken.

Record verwĳderen Hiermee activeert/deactiveert u de mogelĳkheid om ECG's door de gebruiker te laten
verwĳderen.

Records verzenden Hiermee activeert/deactiveert u de mogelĳkheid om ECG's door de gebruiker te laten
verzenden.

OPMERKING

In de velden Gebruikers bewerken en Instelling bewerken heeft de geactiveerde gebruiker
bevoegdheden nodig om de modus Hoge beveiliging te activeren.

In de velden Instelling bewerken en Record verwĳderen heeft de geactiveerde gebruiker
bevoegdheden nodig om het auditspoor-logbestand van het systeem te exporteren.

12.10 Instelling kiezen
Met het hulpprogramma Instelling kiezen kunt u maximaal vĳf systeemconfiguraties opslaan en tussen
deze configuraties wisselen. Dit is nuttig als het systeem door verschillende afdelingen wordt gedeeld of
als het bĳ meerdere klinische proeven wordt gebruikt.

Ga als volgt te werk om configuratiebestanden op te slaan en te laden:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Alg. instellingen > Meer > Meer > Instelling kiezen.

Het venster Instelling kiezen wordt geopend. De naam van de instellingen die het systeem
momenteel gebruikt, wordt weergegeven in het veld Geladen instelling.

2. Ga als volgt te werk om een kopie van de huidige instellingen op te slaan:

a. Druk op Opslaan als.

Het venster Instellingsnaam wordt geopend.

b. Typ een naam voor de configuratie in en druk op Opslaan.

De configuratie wordt opgeslagen en daarna wordt het venster Instellingsnaam gesloten.

3. U kunt als volgt andere instellingen laden:

a. Selecteer de instellingen die u wilt laden.

b. Druk op Instelling laden.

c. Systeem herstarten.

U moet het apparaat uitschakelen en vervolgens opnieuw inschakelen voordat de wĳzigingen
in de instellingen worden aangebracht. Dit geldt met name als de nieuwe instellingen een
wĳziging in de taalinstelling omvatten. De taal wordt niet gewĳzigd tenzĳ het systeem opnieuw
wordt opgestart.

4. U kunt een instellingenbestand als volgt verwĳderen:
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a. Selecteer het bestand dat u wilt verwĳderen.

b. Druk op Verwĳderen.

U wordt gevraagd de verwĳdering te bevestigen.

c. Druk op OK.

OPMERKING

U kunt een configuratie niet verwĳderen als deze momenteel is geladen.

5. Ga als volgt te werk om de naam van een bestand met systeeminstellingen te wĳzigen:

a. Selecteer het instellingenbestand dat u wilt wĳzigen.

b. Druk op Naam bewerken.

Het venster Instellingsnaam wordt geopend.

c. Typ de nieuwe naam in en druk op Opslaan.

6. Doe het volgende om alle aangepaste instellingen te verwĳderen:

a. Selecteer het bestand met instellingen dat u wilt resetten.

b. Druk op Fabriek defaults.

c. Wanneer aan u om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op Opslaan.

7. Druk op Terug wanneer u klaar bent om af te sluiten.

12.11 Instell. importeren
Met het hulpprogramma Instell. importeren kunt u maximaal vĳf bestanden met systeeminstellingen
van een ander apparaat die naar een SD-kaart werden geëxporteerd, importeren. Deze functie is nuttig
voor locaties met meerdere systemen die dezelfde of soortgelĳke instellingen moeten hebben.

1. Steek de SD-kaart met het opgeslagen instellingenbestand in.

Als u geen geldige SD-kaart heeft, verschĳnt de volgende melding:

2. In het Hoofdmenu drukt u op Alg. instellingen > Meer > Meer > Instell. importeren.

Het venster Instelling voor import kiezen wordt geopend.
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Alle instellingen die in het apparaat zĳn opgeslagen, staan in de linker kolom. Alle instellingen die op
de SD-kaart zĳn opgeslagen, staan in de rechter kolom.

3. In het rechter vlak selecteert u het instellingenbestand dat u wilt importeren.

4. Druk op Importeren.

Het geselecteerde bestand wordt naar het apparaat gekopieerd en wordt in de linker kolom
weergegeven.

5. Herhaal stap 3 tot en met 4 voor elk opgeslagen configuratiebestand dat u wilt importeren.

6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Terug.

12.12 Instell. exporteren
Met het hulpprogramma Instell. exporteren kunt u de opgeslagen instellingen van het apparaat naar
een SD-kaart exporteren. U kunt de SD-kaart dan gebruiken om de instellingen op een ander apparaat
te importeren, waardoor de installatie en configuratie van meerdere apparaten aanzienlĳk worden
vereenvoudigd.
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1. Steek de SD-kaart in de SD-sleuf aan de achterkant van het apparaat, zoals weergegeven in de
volgende illustratie:

2. Druk de SD-kaart op zĳn plaats.

3. In het Hoofdmenu drukt u op Alg. instellingen > Meer > Meer > Instell. exporteren.

Het venster Instelling voor export kiezen wordt geopend. Alle instellingen die in het apparaat zĳn
opgeslagen, staan in de linker kolom. Alle instellingen die op de SD-kaart zĳn opgeslagen, staan in
de rechter kolom.

4. In het linker vlak selecteert u het instellingenbestand dat u wilt exporteren.

5. Druk op Exporteren.

Het geselecteerde bestand wordt naar de SD-kaart gekopieerd en wordt in de rechter kolom
weergegeven.

6. Herhaal stap 4 tot en met 5 voor elk opgeslagen configuratiebestand dat u wilt exporteren.

7. Wanneer u klaar bent, drukt u op Terug.

12.13 Optie-instelling
Met de functie Optie-instelling kunt u opties activeren door het invoeren van Optiecodes, die
gegenereerd worden voor een specifiek serienummer. Met deze optiecodes kunnen alleen opties op
het apparaat met dat serienummer worden geactiveerd.

Alle aangeschafte opties worden geactiveerd wanneer het systeem wordt verzonden. Als u een nieuwe
optie aanschaft of een optie heractiveert, gaat u als volgt te werk:
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1. In het Hoofdmenu drukt u op Alg. instellingen > Meer > Meer > Optie-instelling.

2. Vul in het veld Optiecode de 12-cĳferige activeringscode in.

U vindt de activeringscodes voor de aangeschafte opties op het Overzichtskaart actieve code dat
werd meegeleverd bĳ het systeem of bĳ de extra aangeschafte opties.

3. Druk op Enter.

De melding Geactiveerde optie wordt onderin het scherm weergegeven.

4. Herhaal stap 2 tot en met 3 voor elke extra optie die u wilt activeren.

5. Druk op Opslaan om de configuratie-opties op te slaan.

Code optie Naam

CTDG CT Data Guard

R12L Weergave van 12 afleidingen voor rust-ECG. Dit is altĳd actief.

VOL Volledige weergave

ME12 12SL-meting

MEHR HART-rustmeting

MI12 12SL-meting en interpretatie

MIHR HART-rustmeting en interpretatie

M100 Opslag voor 100 ECG's

M200 Opslag voor 200 ECG's

LANC LAN-communicatie naar het CardioSoft/CS-systeem

LANM LAN-communicatie naar het MUSE-systeem

MODC Modem of seriële communicatie naar het CardioSoft/CS-systeem

MODM Modem of seriële communicatie naar het MUSE-systeem

ERGO Inspanningstest met loopband, fiets of Master’s Step.

Dit is een curveweergave van 6 afleidingen.

E12L Weergave van 12 afleidingen voor inspanning-ECG.

CFRA 21 CFR Part 11 auditspoor

Vervolgd
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Code optie Naam

BCRD USB-barcodelezer

TIPI ACI-TIPI (Acute Cardiac Ischemia — Time Insensitive Predictive Instrument)

Deze optie staat uit als MEHR of MIHR is ingeschakeld.

RRAN RR-analyse

PDFC PDF-bestandkopie

WIFC Draadloze communicatie naar een CardioSoft/CS-systeem

WIFM Draadloze communicatie naar een MUSE-systeem

SOML Eeenvoudige opdrachten van non-MUSE-systemen

SOMF Eenvoudige opdrachten van MUSE- en non-MUSE-systemen

AOMF Orderbeheer voor MUSE- en non-MUSE-systemen

AOML Orderbeheer voor non-MUSE-systemen

ADTF ADT (Patient Demographics) gedownload vanaf MUSE- en non-MUSE-systemen

ADTL ADT (Patient Demographics) gedownload vanaf non-MUSE-systemen

OPMERKING

Om een optie te deactiveren, gaat u naar Alg. instellingen > Optiecodes, typt u de tekst
<optiecode> uitschakelen in het tekstvak en drukt u op OK.

Om bĳvoorbeel ADTL te activeren, typt u ADTL uitschakelen in het tekstvak en drukt u op
OK.

12.14 Service-instelling
Met de optie Service Setup kan servicepersoneel het volgende configureren:

• Apparaatinstellingen

• Event Log

• System Diagnostics

• Software Update

• Format Flash

• Open Command Prompt

• Wachtwoord instellen

• WIFI Parameter Settings

• Wireless Country of Operation

Servicepersoneel moet het servicewachtwoord invullen voor toegang tot het systeem.

Raadpleeg de servicehandleiding van uw systeem voor meer informatie.

12.15 Instell datum/tĳd
Met de functie Instell datum/tĳd kunt u de datum- en tĳdinstellingen van het systeem configureren.

Om toegang te krĳgen tot Instell datum/tĳd, drukt u in het Hoofdmenu op Alg. instellingen > Meer >
Meer > Meer > Instell datum/tĳd.
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In de volgende tabellen zĳn de instellingen van Instell datum/tĳd aangegeven.

Veld Beschrĳving

Datum Hiermee stelt u de huidige systeemdatum in. De opmaak van de
velden is afhankelĳk van de datumnotatie die geselecteerd is in
Landinstelling.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.6 Landinstelling pagina 143.

Tĳd Hiermee stelt u de huidige systeemtĳd in. Als het veld Automatisch
synchroniseren met tĳdserver is ingesteld op Basisinstelling,
worden wĳzigingen van de tĳd bĳ de volgende synchronisatie over-
schreven.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.1 Basisinstelling pagina 108.

OPMERKING
De zomertĳd wordt pas actief na opnieuw opstarten.

12.16 Instellingen Orderbeheer

Veld Commentaar

Eerste sorteerwaarde Bepaalt hoe het Orderbeheer de ECG's aanvankelĳk sorteert. Selec-
teer een van de volgende waarden:

• Patiëntnaam

• Patiënt-ID

• Locatie

Vervolgd
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Veld Commentaar

Opdrachten autom. vrwd. Als dit is ingeschakeld, verwĳdert het systeem opdrachten die bĳ
ECG-bestanden horen die automatisch werden verwĳderd. Het au-
tomatisch verwĳderen van ECG-bestanden kan onder de volgende
voorwaarden:

• Na verzending verwĳderen veld in het venster Instellingen
rust-ECG is ingeschakeld en het bĳbehorende ECG-bestand
werd met succes naar een ontvangend systeem verzonden.

• Na de geslaagde verzending van een ECG-bestand gerelateerd
aan een opdracht, mits het ECG nooit op het systeem is opgesla-
gen.

Standaard orderlocatie(s), bĳvoorbeeld
1,13,65:

Identificeert de locaties die weergegeven worden in de melding bĳ
het downloaden van opdrachten. Dit is gewoonlĳk de locatie van het
apparaat (zie 12.1 Basisinstelling pagina 108).

Als het apparaat op meerdere locaties gebruikt wordt, voert u meer-
dere locaties in die u scheidt met komma's: 1,3,10, enzovoorts.

12.17 Instelling RR-analyse
Met de functie instelling RR-analyse kunt u het RR-analyserapport configureren. Voor meer details zie
9.1.1 Instelling RR-analyse pagina 88.

12.18 Naamgeving van PDF-bestanden
Het apparaat biedt twee typen naamgeving:

• Standaard naamgeving

• Aangepaste naamgeving

12.18.1 Conventies voor standaard naamgeving
Om de geëxporteerde PDF-bestanden gemakkelĳk te kunnen identificeren, krĳgen ze automatisch een
naam die uit de volgende beschrĳvende componenten bestaat:

• product_versie_serie_ECG-modus_wagen-ID_aanmaakdata.pdf

Bĳvoorbeeld:

• GEMAC2000_1.0_SDS07410016WP_resting_1_2007-11-22T17-56-32.pdf

In de volgende tabel wordt elk onderdeel uit het voorbeeld geïdentificeerd:

Tabel 12-4 Onderdelen van de conventies voor bestandsnamen

Waarde Beschrĳving van onderdelen

GEMAC2000 Productnaam: dit is altĳd GEMAC2000.

1,0 Softwareversie: deze varieert op basis van de geïnstalleerde softwareversie.

SDS07410016WP Het serienummer van het apparaat: dit verschilt per apparaat.

rust ECG modus: dit is ofwel rust (rust-ECG-modus), rrana (RR-analysemodus), dan
wel vol (modus 'Volledig overzicht').

Vervolgd
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Tabel 12-4 Onderdelen van de conventies voor bestandsnamen (Vervolgd)

Waarde Beschrĳving van onderdelen

1 Kaart-id: dit verschilt per apparaat.

Het kaart-ID is hetzelfde als het veld Wagennummer in Basisinstelling. Voor
meer informatie raadpleegt u 12.1 Basisinstelling pagina 108.

2007-11-22T17-56-32 Aanmaakgegevens: dit deel bestaat uit de volgende subonderdelen:

• 2007 - jaar waarin de PDF werd geschreven.

• 11 - maand waarin de PDF werd geschreven.

• 22 - dag waarop de PDF werd geschreven.

• T - geeft aan dat de volgende getallen betrekking hebben op de tĳd.

• 17 - uur, in 24-uursopmaak, waarin de PDF werd geschreven.

• 56 - minuut waarin de PDF werd geschreven.

• 32 - seconde waarin de PDF werd geschreven.

12.18.2 Naamgevingsconventies aanpassen
Gebruikers kunnen de PDF-bestanden volgens hun eigen vereisten een naam geven door middel van de
beschikbare onderdelen:

1. In het Hoofdmenu drukt u op Alg. instellingen.

Het venster Alg. instellingen wordt geopend.

2. Druk op Basisinstelling.

Het venster Basisinstelling wordt geopend.

3. Druk op Pagina omlaag voor de optie PDF-naaminstellingen.

4. Vink het selectievakje Autom bestandsnaam genereren aan.

De volgende elementen zĳn beschikbaar:

• Patiënt-ID

• Bezoek

• Achternaam

• Voornaam

• Geboortedatum

• Procedure

Procedure betekent ECG-modus. Dit is ofwel rust (rust-ECG-modus), rrana (RR-
analysemodus) of Volledige weergave (volledig overzicht-modus).

• Datum test

• Exportdatum

• Secundaire ID

5. Druk op Opslaan en ga terug naar het venster Alg. instellingen.
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12.18.3 Het auditspoor exporteren
De functie Export auditspoor kopieert het auditspoor van het systeem in XML-formaat naar een
SD-kaart en verwĳdert het auditspoor daarna uit het systeem. Als er al een auditspoor op de SD-kaart
staat, wordt deze automatisch door het nieuwe auditspoor overschreven.

GE Healthcare raadt aan het auditspoor wekelĳks naar de locatie voor langdurige opslag te exporteren
om aan de archiveringsvereisten te voldoen. Als het auditspoor niet regelmatig wordt geëxporteerd,
neemt het opslagruimte in beslag en daalt het aantal ECG's dat u op het apparaat kunt opslaan.

Om een auditspoor te exporteren moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• Hoge beveiligingsmodus moet zĳn geactiveerd.

Om Hoge beveiligingsmodus te activeren, zie 12.1 Basisinstelling pagina 108.

• Audit-trail moet zĳn geactiveerd.

Om Audit-trail te activeren, zie 12.1 Basisinstelling pagina 108.

• De gebruikersrechten voor Instelling bewerken en Records verwĳderen moeten zĳn ingesteld.

Ga voor het instellen van de gebruikersrechten voor 'Instelling bewerken' en 'Records verwĳderen'
naar 12.9 Gebruikersinstelling pagina 150.

Gebruik de volgende procedure om het auditspoor naar een SD-kaart te exporteren:

1. Steek een SD-kaart in het apparaat.

2. Druk in het Hoofdmenu op Alg. instellingen > Meer > Meer > Meer > Audit exporteren >
SD-kaart.

Nadat het auditspoor naar de SD-kaart is gekopieerd en uit het systeem is verwĳderd, ziet u een
mededeling dat de export geslaagd is.

Gebruik de volgende procedure om het auditspoor naar de gedeelde directory te exporteren:

1. De gedeelde directory instellen, zie 12.5 Communicatie-instell pagina 131.

2. Druk in het Hoofdmenu op Alg. instellingen > Meer > Meer > Meer > Audit exporteren >
Gedeelde directory.

Nadat het auditspoor naar de gedeelde directory is gekopieerd en uit het systeem is verwĳderd, ziet
u een mededeling dat de export geslaagd is.

Gebruik de volgende procedure om het auditspoor naar een FTP-server te exporteren:

1. De FTP-server instellen, zie 12.5 Communicatie-instell pagina 131.

2. Druk in het Hoofdmenu op Alg. instellingen > Meer > Meer > Meer > Audit exporteren >
FTP-server.

Nadat het auditspoor naar de FTP-server is gekopieerd en uit het systeem is verwĳderd, ziet u een
mededeling dat de export geslaagd is.

Nadat het XML-bestand is geëxporteerd, kunt u het auditspoor zo nodig bekĳken of afdrukken.
Raadpleeg de GE Cardiologie Open XML referentiehandleiding voor meer informatie over het parseren
van het XML-bestand om het te bekĳken of af te drukken. Raadpleeg voor het artikelnummer van deze
handleiding het gedeelte "Gerelateerde documenten" in de servicehandleiding.
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13 Reiniging en desinfectie
• Demonteer en monteer het apparaat niet tĳdens het reinigings- en desinfectieproces.

• Er zĳn geen speciale accessoires vereist.

13.1 Inspectie van het apparaat
Inspecteer zorgvuldig het apparaat tussen verschillende gebruiksronden om te zien of ze nog goed
werken.

Schade en slĳtage aan het apparaat kan onder andere verkleuring, krassen, slĳtage en scheurtjes
omvatten. Incorrect werkende apparaten, beschadigde en versleten apparaten mogen niet worden
gebruikt.

13.2 Zorg op de gebruikslocatie
Instrumenten dagelĳks reinigen.

Vervuilde apparaten moeten gescheiden worden gehouden van niet-besmette apparaten, om
besmetting van personeel en de omgeving te vermĳden.

13.3 Voorbereiding op reiniging
Bĳ uit meerdere gedeelten bestaande of complexe instrumenten wordt verwezen naar de aanwĳzingen
voor het demonteren ervan. De demontage-instructies zĳn beschikbaar in de MAC™ 2000 Rust-ECG-
analysesysteem, servicehandleiding.

Neem contact op met uw lokale GE Healthcare-vertegenwoordiger voor meer informatie. Raadpleeg
voor instrumenten van andere fabrikanten, de gebruiksaanwĳzing van de fabrikant.

13.4 Richtlĳnen voor reinigen en desinfecteren
Neem de richtlĳnen in acht bĳ het reinigen en desinfecteren van het apparaat.

• Volg de reinigingsinstructies en let op de gevaren zoals aangegeven door GE Healthcare of andere
vermelde leveranciers.

• Vermĳd blootstelling aan hypochlorietoplossingen en oplossingen die jodium bevatten of een hoog
chloorgehalte hebben, aangezien deze corrosie bevorderen.

• Vermĳd blootstelling aan een sterk alkalische omstandigheden (pH > 11), aangezien dit schade aan
producten kan toebrengen (bĳv. aan aluminium onderdelen).

• Gebruik nooit geleidende oplossingen of oplossingen die was of wassamenstellingen bevatten om
het apparaat te reinigen.

• Dompel het apparaat niet onder in vloeistof, aangezien de metalen contacten hierdoor aangetast
kunnen worden en de signaalkwaliteit negatief wordt beïnvloed.

• Laat geen vloeistof op de schrĳver druppelen en stel hem ook anderszins niet bloot aan vloeistof.

• Voorkom dat er zich vloeistof ophoopt rondom de verbindingspennen. Gebeurt dit toch, dep de
pinnen dan droog met een zachte, pluisvrĳe doek.
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• Vermĳd tĳdens reinigings- en desinfectieprocedures contact met open ventilatieopeningen,
stekkers of connectors.

• Reinig het apparaat nooit in een autoclaaf of met stoom.

• Gebruik het apparaat pas als het helemaal droog is.

• De onderstaande materialen mogen niet worden gebruikt voor de reiniging van het apparaat,
omdat het gebruik ervan schade kan toebrengen aan de oppervlakken van de apparatuur.

• Organische oplosmiddelen

• Schurende reinigings- of oplosmiddelen van welke soort dan ook

• Aceton

• Keton

• Betadine

• Natriumzouten

• Oplosmiddelen op basis van ammoniak

• Schurende reinigingsmiddelen

• Virex®

• Sani-Master®

• PDI Sani-Cloth® Plus

• Oxivir® Tb-doekjes

13.5 Frequentie van visuele inspectie, reiniging en
desinfectie

In de tabel wordt de frequentie van visuele inspectie-, reiniging- en desinfectieprocedure weergegeven.

Onderdeel Visuele inspectie Reinigen Desinfectie

Apparaat en trolley

OPMERKING
De trolley is
optioneel aan
te schaffen.

Dagelĳks, bĳ voorkeur voor-
dat de apparatuur die dag
voor het eerst wordt gebruikt

Dagelĳks of vaker, naar
behoefte

Houd dezelfde frequentie aan
als voor het reinigen. Desinfec-
tie moet na het reinigen wor-
den uitgevoerd.

Elektrodedraden Raadpleeg de instructies van de leverancier voor het reinigen en desinfecteren van de
elektrodedraden.

Herbruikbare elektroden Raadpleeg de instructies van de leverancier voor het reinigen, desinfecteren en sterilise-
ren van herbruikbare elektroden.

13.6 Het apparaat en de trolley reinigen en
desinfecteren

Het apparaat en de trolley, indien u een trolley aanschaft, zĳn zodanig ontworpen dat er regelmatige
inspectie en reiniging nodig is om ze naar behoren te laten functioneren. De reinigingsinstructies voor
het apparaat omvatten het aanraakscherm.
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WAARSCHUWING

ELEKTRISCH GEVAAR - Onjuiste hantering tĳdens inspectie of reiniging kan resulteren
in elektrische schokken. Neem altĳd deze richtlĳnen in acht om mogelĳke elektrische
schokken te voorkomen:

13.6.1 Het apparaat en de trolley inspecteren, reinigen en
desinfecteren

Voer een visuele inspectie uit om na te gaan of het apparaat voldoet aan de minimumvoorwaarden:

• De behuizing en het weergavescherm vertonen geen barsten of andere beschadigingen.

• Alle stekkers, kabels en connectors bevatten geen knikken, rafels of andere beschadigingen.

• Alle kabels en connectors zĳn goed bevestigd.

• Alle toetsen en besturingselementen werken naar behoren.

• De buitenkant van de trolley bevat geen scheurtjes of andere beschadigingen.

• Het accessoiretraject werkt naar behoren.

• Alle kabels en connectors zĳn goed bevestigd.

• De bedieningshendel werkt naar behoren.

• De zwenkwielen werken naar behoren.

Als u onderdelen vindt die moeten worden gerepareerd, neem hiervoor dan contact op met
een geautoriseerde servicevertegenwoordiger. Gebruik het apparaat niet totdat de reparaties zĳn
uitgevoerd.

13.6.2 Het apparaat en de trolley reinigen
OPMERKING

Het geautomatiseerde was-ontsmettingsapparaat is niet van toepassing voor MAC™ 2000
medische apparaten.

1. Trek nieuwe handschoenen aan.

2. Verzamel goedgekeurde middelen.

3. Veeg alle kanten van het onderdeel af met nieuwe doekjes totdat dit onderdeel schoon is.

OPMERKING

Wanneer u een spray gebruikt, spuit dan op een pluisvrĳe doek.

4. Als er groeven, openingen of knoppen zĳn, wikkel het doekje dan om een wattenstaafje en/of plastic
kaart.

Plaats de rand of het uiteinde in een groef, opening of knop en beweeg het gewikkelde doekjes
voorzichtig.

OPMERKING

Gebruik telkens nieuwe doekjes.

5. Zorg ervoor dat het apparaat op het oog schoon is.

6. Laat het apparaat aan de lucht drogen.
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7. Voer doekjes en handschoenen af met het klinische afval.

Gebruik de doekjes niet opnieuw.

13.6.3 Inspectie na reiniging
Apparaten van GE Healthcare moeten na de reiniging en vóór de desinfectie visueel worden
geïnspecteerd en een functietest ondergaan voor de onderstaande items:

• Reinheid.

• Schade, inclusief maar niet beperkt tot corrosie (roest, putjes), verkleuring, overmatige krassen,
afbladdering, scheurtjes en slĳtage.

• Ontbrekende of versleten onderdeelnummers.

• Juiste werking, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kwaliteit van de ECG's, juiste beweging
van scharnieren, verbindingen, bakvergrendelingen, hendels, ratels en koppelingen, juiste uitlĳning
van bekken en pinnen en stevige aansluiting van alle vergrendelmechanismen.

Gebruik geen apparaten die niet goed functioneren, die onherkenbare markeringen bevatten, met
ontbrekende of afgesleten onderdeelnummers of apparaten die beschadigd zĳn. Gedemonteerde
apparaten moeten gemonteerd worden alvorens tot desinfectie over te gaan, tenzĳ anderszins wordt
aangegeven.

13.6.4 Het apparaat en de trolley desinfecteren
OPMERKING

Het geautomatiseerde was-ontsmettingsapparaat is niet van toepassing voor MAC™ 2000
medische apparaten.

1. Trek nieuwe handschoenen aan.

2. Verzamel goedgekeurde middelen.

3. Veeg alle kanten van het onderdeel met doekjes af en gebruik daarbĳ zoveel nieuwe doekjes als
nodig is.

OPMERKING

Wanneer u een spray gebruikt, spuit deze dan op een pluisvrĳe doek.

4. Als er groeven, openingen of knoppen zĳn, wikkel het doekje dan om een wattenstaafje en/of plastic
kaart.

Plaats de rand of het uiteinde in een groef, opening of knop en sleep het gewikkelde doekjes
voorzichtig.

OPMERKING

Gebruik telkens verse doekjes.

5. Gebruik nieuwe doekjes, veeg het onderdeel grondig af tot het nat is.

6. Zorg ervoor dat het apparaat nat blĳft voor de opgegeven tĳd van het middel.

7. Laat het apparaat aan de lucht drogen.

8. Werp de doekjes en handschoenen bĳ het klinisch afval.

Gebruik de doekjes niet opnieuw.
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13.7 Elektrodedraden en herbruikbare elektroden
reinigen en desinfecteren

LET OP

ONJUISTE FUNCTIONERING - elektrodedraden en elektroden die niet goed functioneren,
kunnen tot vervorming of storing van het ECG leiden. Inspecteer de instrumenten tussen
verschillende gebruiksronden zorgvuldig om te zien of ze nog goed werken.

Raadpleeg de instructies van de leverancier voor het reinigen en desinfecteren van de elektrodedraden.

Raadpleeg de instructies van de leverancier voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren van
herbruikbare elektroden.

13.8 Opslag
Sla het apparaat op in een schone, droge, goed geventileerde ruimte, beschermd tegen stof, vocht,
insecten, ongedierte en extreme temperaturen en vocht.

13.9 Reinigings- en desinfectiemiddelen
De onderstaande producten zĳn compatibel met het apparaat en mogen worden gebruikt voor reiniging
en desinfectie.

• PDI Easy Screen Cleaning®

• PDI Super Sani-Cloth®

• Clinell® virusdodende doekjes

• PDI Sani-Cloth® AF3

• Clorox Healthcare® desinfecterende doekjes met waterstofperoxide

• Clinell® universele doekjes

• Mikrozid® sensitive-doekjes

• CaviWipes®

• Ethanol (ethylalcohol) 75% (v/v)

• Isopropylalcohol 70% (m/m)

• Propylalcohol 50%

• Clorox Healthcare® Bleach Germicidal doekjes

13.10 Aanvullende informatie
• De informatie betreffende reiniging en desinfectie is conform ANSI/AAMIST81, ISO 17664. De

aanbevelingen hierboven zĳn gevalideerd voor het voorbereiden van niet-steriele GE Healthcare
MAC™ 2000 medische apparaten. De gebruiker blĳft verantwoordelĳk voor het reinigen en
desinfecteren met geschikte apparatuur, materialen en personeel om het gewenste resultaat te
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bereiken. Er is validatie en routinematige bewaking van het proces vereist. Afwĳking van de gegeven
aanbevelingen moeten goed worden geëvalueerd op effectiviteit en mogelĳke nadelige gevolgen.

• Alle gebruikers moeten gekwalificeerd personeel zĳn, die getraind zĳn op basis van het beleid en de
procedures van het ziekenhuis, en de huidige geldende richtlĳnen en standaarden.

• Gebruikers moeten passende persoonlĳke beschermingsmiddelen (PBM) dragen tĳdens het reinigen
en desinfecteren van instrumenten conform de richtlĳnen van het (OSHA) betreffende door bloed
overdraagbare pathogenen of soortgelĳke richtlĳnen.
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14 Onderhoud
Regelmatig onderhoud, ongeacht het gebruik, is van essentieel belang om een correcte functionering
van de apparatuur te waarborgen. Dit hoofdstuk bevat informatie over basisonderhoud van de volgende
componenten:

• Apparaat

• Kabels en elektrodekabels

• Papier

• Batterĳ

Voor aanvullende onderhoudsprocedures raadpleegt u de documentatie bĳ uw randapparaten.

Dit apparaat hoeft niet te worden gekalibreerd.

14.1 Adapters van elektrodekabels vervangen
Hoewel het goed schoonhouden en op de juiste manier bewaren de levensduur van elektrodekabels
verlengt, moet u de elektrodekabels uiteindelĳk een keer vervangen. De volgende afbeelding toont de
juiste manier voor het vervangen van de elektrodekabels.

14.2 Papieronderhoud
Voor het goed kunnen hanteren van de thermische registrator van het apparaat, moet u weten hoe u
het volgende moet bewerkstelligen:

• Papier vervangen
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• De invoerlade op het papierformaat aanpassen

• Papierstapel verwĳderen

• Thermisch papier opslaan

14.2.1 Papier vervangen
Gebruik de onderstaande procedure om papier toe te voegen of te vervangen:

1. Druk op de drukknop op de bovenzĳde van het apparaat (1) om de printerdeur te openen (2).

2. Laat het bovenste vel uit het pak papier steken en plaats het pak in het papiervak (3).

Lĳn het bovenste vel papier uit met de lĳn op de dichtstbĳzĳnde zĳde van de printerdeur.

3. Sluit de printerdeur (4) totdat deze vastklikt (5).
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14.2.2 De invoerlade op het papierformaat aanpassen

14.2.2.1 De lade instellen voor 8,5 x 11 inch of A4
1. Keer het apparaat ondersteboven zodat de onderkant naar u toe gericht is.

2. Draai de bevestigingen voor de lengte en de breedte (2 en 4) los die zich vlak bĳ de afstandhouders
van het papier bevinden.

3. Schuif de afstandhouders (1 en 3) naar de juiste positie voor het papierformaat dat u gebruikt.

4. Draai de schroeven (2 en 4) vast in de gekozen positie.

5. Zet het apparaat rechtop en druk op de drukknop om de printerdeur (6) te openen.

6. Verwĳder de afstandhouder van het papier als u briefpapier (8,5 x 11 inches) gebruikt (7).

OPMERKING

Als u A4-papier gebruikt, moet de afstandhouder bevestigd zĳn. Standaard wordt de lade
ingesteld voor A4-papier waardoor de afstandhouder bevestigd is.

14.2.2.2 De lade instellen voor aangepast briefpapier (8,433 x 11 inch)
1. Druk op de drukknop om de printerdeur (6) te openen en het aangepaste briefpapier te plaatsen.

2. Keer het apparaat ondersteboven zodat de onderkant naar u toe gericht is.

3. Draai de schroeven van de afstandhouder (4) van de lade los.

4. Schuif de afstandhouder (3) totdat deze tegen het papier aan drukt dat u al geplaatst heeft.

Zorg ervoor dat de afstandhouder (5) van het papier tussen het symbool brief en A4 komt.

5. Draai de schroeven (4) vast met de afstandhouder (5) op deze positie.

6. Draai de andere set schroeven voor de afstandhouder (2) van het papier los.

7. Verplaats de afstandhouder (1) naar het symbool van de brief.

8. Draai de schroeven (2) vast met de afstandhouder (1) op deze positie.
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14.2.3 Papierstapel verwĳderen
Gebruik de volgende procedure en afbeeldingen om de papierstapel uit het apparaat te verwĳderen.

Gebruik de volgende procedure om de papierstapel uit de printer te verwĳderen:

1. Druk op de drukknop op de bovenzĳde van het apparaat om de printerdeur (1) te openen.

2. Til de papierstapel op (2).

3. Druk de papierstapel tegen de bovenplaat van het papiervak (3).

4. Trek de papierstapel uit het apparaat (4).

14.2.4 Opslag van thermisch papier
Zie de gebruiksinstructies bĳ het thermische papier voor informatie over het opslaan ervan.

14.3 Onderhoud van de batterĳ
Het systeem maakt gebruik van een oplaadbare batterĳ met lithium-ioncellen. De batterĳ bevat een
geïntegreerde elektronische brandstofmeter en een beschermingsschakeling.

Door de instelstroom die nodig is voor de aandrĳving van de geïntegreerde elektronica, loopt de
batterĳ ook leeg wanneer deze niet in het apparaat is geïnstalleerd. De snelheid waarmee de batterĳ
leegloopt, is afhankelĳk van de temperatuur in de kamer waar de batterĳ wordt bewaard. Hoe hoger
de temperatuur, hoe sneller de batterĳ leegloopt. Wanneer de batterĳ niet wordt gebruikt, kunt u de
levensduur verlengen door de batterĳ op een koele, droge locatie te bewaren.

Een nieuwe, volledig opgeladen batterĳ moet een continue bewaking van ten minste 6 uur kunnen
bieden, zonder te printen. Een LED-lampje op het scherm geeft de conditie en de batterĳcapaciteit aan.
(Raadpleeg 2.2.1.1 Vooraanzicht pagina 35 en 15.7 Systeemfouten pagina 184 voor meer informatie
over de batterĳmeter.) Wanneer het LED-lampje oranje knippert, moet u het apparaat op een
wandstopcontact aansluiten om de batterĳ tot het maximale vermogen op te laden.

Naarmate de batterĳ ouder wordt, neemt de volledige ladingscapaciteit van de batterĳ permanent
af. Dit betekent dat er minder lading wordt vastgehouden en beschikbaar is. Wanneer er niet meer
voldoende capaciteit is voor uw dagelĳkse gebruik, dient u de batterĳ te vervangen.
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14.3.1 De batterĳ vervangen

WAARSCHUWING

MILIEUGEVAAR

De batterĳ mag NIET in vuur worden weggegooid of anderszins worden verbrand.

Houd u aan de geldende milieuvoorschriften voor afvoer en recycling.

Gebruik onderstaande procedure om de batterĳ te vervangen.

1. Ontkoppel het apparaat van de netadapter.

2. Keer het apparaat voorzichtig ondersteboven en verwĳder de schroef waarmee het batterĳklepje
vastzit.

3. Druk op de tab om het batterĳklepje te verwĳderen.

4. Til voorzichtig het batterĳklepje los van de batterĳhouder.
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5. Haal de batterĳ uit de batterĳhouder.

6. Plaats de nieuwe batterĳ in de batterĳhouder en druk de batterĳ aan totdat deze vastklikt.

7. Plaats het batterĳklepje weer terug.

Klik deze voorzichtig vast.

8. Draai de schroef van het batterĳklepje weer vast.

14.3.2 De batterĳ conditioneren
GE Healthcare raadt aan de batterĳ elke 6 maanden te conditioneren en de elektronische
brandstofmeter opnieuw te ĳken om de opslagcapaciteit van de batterĳ die in het apparaat
geïnstalleerd is, te behouden. Een conditiecyclus bestaat uit een ononderbroken cyclus van "laden-
ontladen-laden".

Gebruik onderstaande instructies om de batterĳ te conditioneren:

1. Plaats de batterĳ in een apparaat dat niet wordt gebruikt om patiënttests te registreren.

Voor meer details, zie 14.3.1 De batterĳ vervangen pagina 175.

2. Trek de stekker van het apparaat uit het wandstopcontact.

3. Open het venster Diagnostische servicegegevens batterĳstatus.

Zie voor informatie over het openen van het venster Diagnostische servicegegevens
batterĳstatus de servicehandleiding van dit apparaat.

4. Laat de batterĳ ontladen tot het Laadniveau minder is dan 90%.

5. Schakel het apparaat uit en sluit het opnieuw aan op het wandstopcontact.
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6. Laat de batterĳ volledig opladen.

Het indicatielampje voor de batterĳstatus brandt oranje wanneer de batterĳ wordt opgeladen
en gaat uit wanneer de batterĳ is opgeladen.

7. Trek de stekker uit het wandstopcontact en schakel het apparaat in.

8. Laat de batterĳ leeglopen totdat het apparaat zich uitschakelt.

9. Steek de stekker van het apparaat opnieuw in het wandstopcontact en laat het apparaat
uitgeschakeld.

10. Laat de batterĳ volledig opladen.

Wanneer het indicatielampje voor de batterĳstatus stopt met knipperen en continu brandt, is
de batterĳ volledig opgeladen en is de batterĳ geconditioneerd.

14.3.3 Indicator batterĳstatus
Het indicatielampje voor de batterĳstatus staat bovenin het scherm. Kĳk voor de exacte locatie naar het
scherm in 7 Een rust-ECG vastleggen pagina 70.

De batterĳstatus staat beschreven in de volgende illustratie en tabel.

Onderdeel Beschrĳving

1 De batterĳlading is volledig opgeladen en bedraagt meer dan 75%.

2 De batterĳlading is meer dan 50%.

3 De batterĳlading is meer dan 25%.

4 De batterĳlading is minder dan 25%.

Deze status wordt ook gebruikt als de batterĳstatus onbekend is.

14.4 Verbruiksartikelen en accessoires
Ga voor een lĳst van benodigdheden en accessoires naar de referentiehandleiding voor dit apparaat.
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15 Problemen oplossen
Dit gedeelte beschrĳft een aantal veelvoorkomende problemen met het systeem en de mogelĳke
oorzaken en oplossingen ervan. Lost de informatie in dit gedeelte uw probleem niet op, neem dan
contact op met de technische ondersteuning van GE Healthcare.

15.1 Algemene tips voor het oplossen van problemen
Gebruik de volgende algemene tips voor het oplossen van problemen om te helpen bĳ het
diagnosticeren van problemen die niet specifiek ergens anders in dit hoofdstuk worden besproken.

• Voer een grondige inspectie van het apparaat uit.

Kabels die niet of niet goed zĳn aangesloten en apparatuur die ontbreekt of beschadigd is, kunnen
ogenschĳnlĳk niet-gerelateerde symptomen of storingen aan de apparatuur veroorzaken.

Voor meer informatie raadpleegt u 13.1 Inspectie van het apparaat pagina 165.

• Controleer of de apparatuur niet is gewĳzigd.

Ongeautoriseerde wĳzigingen aan de apparatuur kunnen onverwachte resultaten, slechte werking
of systeemstoringen veroorzaken.

Neem bĳ niet-toegestane wĳzigingen aan de apparatuur contact op met de technische
ondersteuning van GE Healthcare.

• Controleer of de software niet is geüpdatet.

Na een software-update kan het systeem anders werken. Als de gebruiker niet op de hoogte is van
de wĳzigingen, beschouwt hĳ of zĳ ze wellicht als onverwachte resultaten.

Als de software is bĳgewerkt, raadpleegt u de gewĳzigde bedieningshandleiding om na te gaan of
door de update functies zĳn veranderd.

• Controleer of er wĳzigingen zĳn aangebracht in de locatie of omgeving van de apparatuur waardoor
de storing kan zĳn veroorzaakt.

Bĳvoorbeeld apparatuur die radiogolven uitzendt, kan tĳdens de acquisitie interferentie
veroorzaken.

Als de omgeving of locatie is gewĳzigd, probeert u de apparatuur op de oorspronkelĳke locatie te
gebruiken om te bepalen of het probleem aanhoudt.

• Controleer of het probleem niet werd veroorzaakt door een bedieningsfout.

Herhaal het scenario en vergelĳk dit met de werking zoals beschreven in de handleiding. Als de
gebruiker is afgeweken van de handleiding, dient u de taak te herhalen met opvolging van de
aangegeven instructies.

Als het probleem aan de hand van deze stappen niet kan worden opgelost, raadpleeg dan de
volgende gedeelten voor specifieke problemen en oplossingen. Neem contact op met de technische
ondersteuning van GE Healthcare als het probleem nog steeds niet kan worden verholpen.
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15.2 Veelgestelde vragen
In dit gedeelte staan een aantal veelgestelde vragen ten aanzien van onderhoud, instellen van het
systeem en klinische onderwerpen.

Vraag Procedure

Hoe sla ik wĳzigingen op die ik in de configuratie van het
systeem heb aangebracht?

Zie 12.12 Instell. exporteren pagina 157.

Hoe herstel ik systeeminstellingen vanaf de SD-kaart? Zie 12.11 Instell. importeren pagina 156.

Hoe moet ik het configuratiebestand van het systeem af-
drukken?

Zie 12.7 Inst.rapport printen pagina 144.

Ik moet de opties van mĳn systeem opnieuw activeren.
Waar kan ik de optiecodes vinden?

De codes staan vermeld op de laatste pagina van uw
afgedrukte instellingenrapport. Zie 12.7 Inst.rapport prin-
ten pagina 144.

Ze staan ook vermeld op een label naast de batterĳhouder.

Waarom worden de ECG's die ik maak niet opgeslagen op
de SD-kaart?

Zie 11.9 Records exporteren pagina 105.

Moet ik het apparaat schoonmaken? Zie 13 Reiniging en desinfectie pagina 165.

Wat is de batterĳcapaciteit? Lees de batterĳ-informatie in 2 Productoverzicht pagi-
na 34 en 2.2.1.7 Specificaties van de apparatuur pagina 39.

Ik moet het adres van het apparaat aan de netwerkbe-
heerder geven om de communicatie-optie LAN in te scha-
kelen. War vind ik dit adres?

Nadat de optie LANM/LANC is ingeschakeld en de net-
werkkabel is aangesloten, kunt u het IP-adres opvragen uit
12.5 Communicatie-instell pagina 131.

15.3 Problemen met de apparatuur
In dit gedeelte staan de volgende problemen besproken:

• 15.3.1 Het systeem wordt niet opgestart pagina 179

• 15.3.2 ECG-gegevens bevatten ruis pagina 180

• 15.3.3 Externe inspanningsapparatuur beweegt niet pagina 180

• 15.3.4 Vastgelopen papier pagina 181

15.3.1 Het systeem wordt niet opgestart
Ga als volgt te werk als het systeem niet wordt opgestart:

• Controleer of het apparaat is ingeschakeld.

Zo niet, schakel het apparaat dan in. Zie 3.10 Het systeem inschakelen pagina 53 voor instructies.

• Controleer of de batterĳ is geïnstalleerd en opgeladen.

Zie 15.7 Systeemfouten pagina 184 voor instructies waarmee u kunt controleren of de batterĳ
geïnstalleerd en geladen is.

Zie 14.3.1 De batterĳ vervangen pagina 175 voor instructies over het installeren van de batterĳ.

• Controleer of het apparaat is aangesloten op een wandstopcontact.

Zie 3.2 De netadapter aansluiten pagina 48 voor instructies.
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• Controleer of de apparatuur netvoeding ontvangt via het stopcontact.

Als het apparaat voeding krĳgt, brandt de Voedings-LED.

15.3.2 ECG-gegevens bevatten ruis
Doe het volgende als de verworven ECG-gegevens onaanvaardbare ruisniveaus vertonen:

• Controleer de positie van de patiënt.

Tĳdens het verkrĳgen van een rust-ECG mag de patiënt zich niet bewegen of worden bewogen.

• Gebruik de Hookup Advisor-indicator om te helpen bĳ het bepalen van de oorzaak van de ruis.

Voor meer informatie raadpleegt u 7.1 Hookup Advisor pagina 71.

• Controleer of de elektroden correct zĳn geplaatst.

Raadpleeg 4.2 Elektrodeplaatsing pagina 56 voor informatie over de juiste elektrodeplaatsing.

• Controleer of de elektroden goed zĳn aangebracht.

U moet zweet, haar, lotions en dode huidcellen verwĳderen van de plaats waar de elektroden
worden aangebracht.

Raadpleeg 4.1 De huid van de patiënt voorbereiden pagina 55 voor meer informatie.

• Controleer of er defecte of verlopen elektroden zĳn.

Vervang de elektroden als er twĳfel bestaat over hun werkzaamheid.

• Controleer of de elektrodekabels niet defect, gebroken of losgeraakt zĳn.

Vervang de elektrodekabels als er twĳfel bestaat over hun werkzaamheid. Zie 3.3 De patiëntkabel
aansluiten pagina 49.

• Overweeg het gebruik van filters, ADS, en FRF om ruis op het ECG te elimineren of beperken.

Ga voor meer informatie naar 7.2.2 ECG-opties pagina 73, 8.2.2 Afdrukopties voor aritmie pagina 86
of 10.1.3 Inspanningsopties pagina 94.

15.3.3 Externe inspanningsapparatuur beweegt niet
Doe het volgende als de externe inspanningsapparatuur niet automatisch beweegt wanneer dat
verwacht wordt.

• Controleer of de juiste inspanningsapparatuur geselecteerd is in Basisinstelling.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.1 Basisinstelling pagina 108.

• Controleer of de geselecteerde inspanningsapparatuur ondersteund wordt.

Ga naar 3.7 Externe apparatuur aansluiten (Optie inspanning) pagina 52 voor een lĳst met
ondersteunde inspanningsapparatuur.

• Controleer of de inspanningsapparatuur op het kaartsysteem is aangesloten.

Externe inspanningsapparatuur wordt via een seriële kabel op het kaartsysteem aangesloten. Voor
meer informatie raadpleegt u 2.2.1.2 Achteraanzicht pagina 35.

• Controleer of het protocol is ingesteld om de inspanningsapparatuur te activeren.

Via het protocol kunnen de snelheid, de hellingsgraad en de belasting van
de inspanningsapparatuur worden ingesteld. Voor meer informatie raadpleegt u
12.4.2 Inspanningsprotocollen bewerken pagina 129.
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• Controleer of de knop Stop TM niet is ingedrukt.

Voor meer informatie raadpleegt u 10.1.2 Toetsen voor de inspanningstest pagina 94.

15.3.4 Vastgelopen papier
Doe het volgende als het papier vastloopt tĳdens het afdrukken:

• Controleer of het papier op de juiste manier geplaatst is.

Voor meer details, zie 14.2.1 Papier vervangen pagina 172.

• Controleer of de afstandhouders van de papierlade op het papierformaat zĳn afgestemd.

Voor meer details, zie 14.2.2 De invoerlade op het papierformaat aanpassen pagina 173.

15.4 Problemen met importeren/exporteren/opslaan
In dit gedeelte staan de volgende problemen besproken:

• 15.4.1 SD-kaart niet aanwezig pagina 181

• 15.4.2 Er kunnen geen records worden verzonden via een LAN pagina 181

• 15.4.3 Kan geen records verzenden via WLAN (Silex wireless bridge) pagina 182

• 15.4.4 Kan geen records verzenden via geïntegreerde draadloze module pagina 182

• 15.4.5 Kan niet exporteren naar gedeelde directories pagina 183

15.4.1 SD-kaart niet aanwezig
Ga als volgt te werk als er een foutmelding verschĳnt over het feit dat de SD-kaart niet aanwezig is of
niet kan worden gevonden:

• Controleer of in de kaartsleuf van het apparaat een SD-kaart aanwezig is.

Voor meer details, zie 2.2.1.2 Achteraanzicht pagina 35.

• Controleer of de SD-kaart goed is geplaatst.

Als de SD-kaart goed wordt geplaatst, klikt deze vast.

• Controleer of de SD-kaart geformatteerd is voor een FAT- of FAT16-bestandssysteem.

U kunt als volgt controleren of een SD-kaart voor het juiste bestandssysteem is geformatteerd:

1. Plaats de kaart in een SD-kaartlezer die op een pc is aangesloten.

2. Kopieer bestanden die u wilt opslaan van de SD-kaart naar een map op de pc.

3. Gebruik het Windows Formaat-commando om FAT of FAT16 te specificeren voor het
bestandssysteem en formatteer de kaart.

OPMERKING

Bĳ het formatteren van de SD-kaart worden alle bestaande bestanden op de kaart
gewist.

4. Kopieer de bestanden van de map op de pc naar de geformatteerde SD-kaart.

15.4.2 Er kunnen geen records worden verzonden via een LAN
Ga als volgt te werk als u een foutmelding krĳgt bĳ het verzenden van records via LAN:
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1. Controleer of de juiste communicatieoptie is geactiveerd.

Het systeem ondersteunt twee opties voor communicatie via een LAN:

• LANC (voor communicatie met een CardioSoft/CS-systeem)

• LANM (voor communicatie met een MUSE-systeem)

Ga voor meer informatie over het instellen van communicatie via LAN naar 12.13 Optie-
instelling pagina 158.

2. Controleer of de LAN-kabel goed op de LAN-aansluiting is aangesloten.

Ga naar 2.2.1.2 Achteraanzicht pagina 35 voor meer informatie over de aansluiting waarop de
LAN-kabel moet worden aangesloten.

3. Controleer de communicatie-instellingen om te controleren of de adressen voor IP, Netmask,
Gateway en DNS goed zĳn ingevuld.

Ga voor meer informatie over het controleren van adressen naar 12.5 Communicatie-
instell pagina 131.

15.4.3 Kan geen records verzenden via WLAN (Silex wireless
bridge)

Ga als volgt te werk als u een foutmelding krĳgt bĳ het verzenden van records via Silex wireless bridge:

1. Controleer of de juiste communicatieoptie is geactiveerd.

Het systeem ondersteunt twee opties voor communicatie viaWLAN met behulp van de Silex
wireless bridge:

• LANC (voor communicatie met een CardioSoft/CS-systeem)

• LANM (voor communicatie met een MUSE-systeem)

Ga voor meer informatie over het instellen van communicatie via LAN naar 12.13 Optie-
instelling pagina 158.

2. Controleer of de ethernetkabel goed is aangesloten op de ethernetpoort van de Silex wireless
bridge en het andere uiteinde van de ethernetkabel op de ethernetpoort van het MAC2000-
apparaat.

Voor informatie over het aansluitpunt tussen de Silex wireless bridge en het apparaat zie
2.2.1.2 Achteraanzicht pagina 35.

3. Controleer de communicatie-instellingen om te controleren of de serveradressen voor IP,
netmasker, gateway en DNS goed zĳn ingevuld.

Ga voor meer informatie over het controleren van adressen naar 12.5 Communicatie-
instell pagina 131.

15.4.4 Kan geen records verzenden via geïntegreerde
draadloze module

Ga als volgt te werk als u een foutmelding krĳgt bĳ het verzenden van records via de geïntegreerde
draadloze module:
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1. Controleer of de juiste communicatieoptie is geactiveerd.

Het systeem ondersteunt twee opties voor communicatie via een draadloos netwerk met behulp
van de geïntegreerde draadloze module:

• WIFC voor communicatie met een CardioSoft/CS-systeem

• WIFM voor communicatie met een MUSE-systeem

Ga voor meer informatie over het instellen van communicatie via LAN naar 12.13 Optie-
instelling pagina 158.

2. Controleer de communicatie-instellingen om te controleren of de serveradressen voor IP,
netmasker, gateway en DNS goed zĳn ingevuld.

Ga voor meer informatie over het controleren van de IP-adressen naar 12.5 Communicatie-
instell pagina 131.

3. Controleer of de geïntegreerde draadloze module is ingeschakeld en de authenticatiegegevens
correct zĳn.

Zie voor informatie over de draadloze netwerkinstellingen "Instellingen draadloos netwerk" in
12.5 Communicatie-instell pagina 131.

15.4.5 Kan niet exporteren naar gedeelde directories
Ga als volgt te werk om fouten met betrekking tot het exporteren van ECG's naar een gedeelde directory
op te lossen:

• Controleer of de LANC-communicatieoptie is geactiveerd.

Raadpleeg 12.13 Optie-instelling pagina 158 voor informatie over de activering van opties.

• Controleer de verbinding als volgt:

• De netwerkkabels zĳn aangesloten.

• Het IP-, netmasker-, gateway-, en DNS-serveradres zĳn allemaal correct.

Raadpleeg 12.5 Communicatie-instell pagina 131 voor instructies over het instellen van deze
waarden.

• De twee systemen kunnen met elkaar communiceren.

Ping het apparaat vanaf de fileserver om dit te controleren

• Controleer of de inloggegevens juist zĳn.

Controleer de gebruikersnaam, het wachtwoord en de domeingegevens. Raadpleeg
12.5 Communicatie-instell pagina 131 voor informatie over de inloggegevens.

• Controleer de gebruikersrechten voor delen en directory.

Controleer of de account die wordt gebruikt om in te loggen op de gezamenlĳke directory, rechten
heeft voor het lezen/schrĳven/aanmaken in zowel de gezamenlĳke directory als de directory.

Raadpleeg de online help van Microsoft Windows voor instructies over het instellen van
gebruikersrechten.

15.5 Foutmeldingen tĳdens acquisitie/printen
Als u tĳdens de acquisitie of het printen een foutmelding krĳgt samen met een foutcode, gebruik dan de
volgende tabel om te bepalen wat u moet doen.
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Bericht Actie

De melding verschĳnt kortstondig en verdwĳnt weer. Er hoeft geen actie te worden ondernomen.

De melding verschĳnt voortdurend. Start het systeem opnieuw op.

De melding verschĳnt voortdurend, ook na het opnieuw opstarten van
het systeem.

Neem contact op met GE Healthcare Service.

15.6 Rapportfoutmelding
Dit gedeelte verwĳst naar de volgende rapportfoutmelding: 15.6.1 ACI-TIPI-statement is niet
opgenomen in rapport pagina 184.

15.6.1 ACI-TIPI-statement is niet opgenomen in rapport
Doe het volgende als het ACI-TIPI-statement niet wordt weergegeven wanneer dat verwacht wordt:

• Controleer of de ACI-TIPI-optie is geactiveerd.

Voor informatie over het activeren van de ACI-TIPI-optie zie 12.13 Optie-instelling pagina 158.

• Controleer of ACI-TIPI is ingeschakeld op het ECG.

Voor meer informatie raadpleegt u 12.2 Instellingen rust-ECG pagina 112.

• Controleer of de benodigde informatie voor ACI-TIPI is ingevuld.

Het ACI-TIPI-statement wordt alleen afgedrukt als de patiëntengegevens het geslacht en de
geboortedatum van de patiënt en de indicatie voor pĳn op de borst bevatten.

• Controleer of de patiënt 16 jaar of ouder is.

Het ACI-TIPI-statement wordt niet afgedrukt voor pediatrische patiënten.

• Controleer of het oorspronkelĳke ECG verkregen is met een elektrocardiograaf waarop de optie
ACI-TIPI ingeschakeld was.

Als u probeert een ECG af te drukken dat vanaf een extern apparaat is geïmporteerd, dan
genereert het systeem geen ACI-TIPI-statement. Het systeem drukt een statement alleen af als
dit is opgeslagen als onderdeel van het ECG.

15.7 Systeemfouten
In de volgende tabel vindt u mogelĳke fouten die kunnen optreden terwĳl u het systeem gebruikt, de
mogelĳke oorzaken hiervan en een aanbevolen handelswĳze om de fout op te lossen.

Als het probleem niet kan worden opgelost met het uitvoeren van de aanbevolen handelingen, neem
dan contact op met bevoegd servicepersoneel van GE Healthcare.
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Probleem Oorzaak Oplossing

Dit pictogram wordt weer-
gegeven en het batterĳ-
lampje knippert.

Het systeem werkt op batte-
rĳen en de batterĳlading is
laag.

Sluit het systeem aan op een wandstopcontact om de
batterĳ op te laden.

Dit pictogram wordt weer-
gegeven en het batterĳ-
lampje brandt niet.

Het systeem werkt op netvoe-
ding en heeft geen batterĳ.

Plaats een batterĳ.

Het systeem wordt niet
opgestart bĳ batterĳvoe-
ding.

Batterĳ is volledig ontladen. Sluit het systeem aan op een wandstopcontact om de
batterĳ op te laden.

Het systeem wordt uit-
geschakeld bĳ batterĳvoe-
ding.

Batterĳ is volledig ontladen Sluit het systeem aan op een wandstopcontact om de
batterĳ op te laden.

U wordt gevraagd om een
ID en/of Wachtwoord in
te voeren terwĳl u pro-
beert om records te expor-
teren naar een gedeelde
netwerk-directory.

De ID en/of het Wacht-
woord die zĳn ingesteld in
het venster Communicatie-
instell (12.5 Communicatie-
instell pagina 131) zĳn niet
juist.

1. Druk op Esc om de melding te sluiten.

2. Sluit het exporteerprogramma af.

3. Open Communicatie-instell.

4. Voer juiste ID en Wachtwoord in voor de gedeelde
directory en sla de nieuwe waarden op.

5. Exporteer de records.

Gebruiker kan niet inlog-
gen op het systeem.

Hoge beveiligingsmodus Is
geactiveerd en de ID van de
gebruiker of het Wachtwoord
werden verkeerd ingevoerd.

Probeer het volgende:

• Controleer of de gebruiker in het systeem is aange-
maakt.

Zie 12.9 Gebruikersinstelling pagina 150.

• Controleer of de gebruiker ID en Wachtwoord cor-
rect heeft getypt.

• Neem contact op met de beheerder om de ID of het
Wachtwoord van de gebruiker te laten resetten.

• Neem contact op met de technische ondersteuning
van GE Healthcare om een tĳdelĳk supervisorwacht-
woord te krĳgen.

Tĳdens het afdrukken
wordt de volgende fout-
melding weergegeven: In-
terne fout printer – Af-
drukken niet mogelĳk

De printer is tegen een tĳde-
lĳke foutsituatie aangelopen
waardoor het afdrukken van
het huidige rapport gestopt is.

Druk op de juiste knop om de volgende rapporten op-
nieuw af te drukken:

• Ritmerapport in Rust-ECG-modus

• Aritmieregistratie in Aritmie-stand

• Tussentĳdse testrapporten in inspanningsteststand

Alle andere rapporten worden automatisch opnieuw afge-
drukt.

Vervolgd
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Probleem Oorzaak Oplossing

Tĳdens het afdrukken
wordt de volgende fout-
melding weergegeven:
Batterĳ bĳna leeg – Af-
drukken niet mogelĳk

De batterĳ is bĳna leeg en
heeft onvoldoende capaciteit
om de printer van voeding te
voorzien.

Probeer het volgende:

• Laad de batterĳ op tot een capaciteit van 50% voordat
u opnieuw een printopdracht geeft.

• Sluit het apparaat aan op een wandstopcontact.

• Zet het apparaat uit en weer aan.

Systeem vastgelopen Het systeem loopt tegen een
tĳdelĳke toestand aan van een
binnen- of buitenbron.

Probeer het volgende:

• Start het systeem opnieuw op.

• Als de bedrade LAN-ethernetkabel is verbonden, kop-
pel dan de bedrade LAN-ethernetkabel los van de
RJ45-netwerkconnector aan de achterkant van het
apparaat.

• Neem contact op met de technische ondersteuning
van GE Healthcare.
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A Barcodes aanmaken
In de volgende gedeelten staat de informatie die u nodig heeft voor het configureren van barcodes.

De MAC 2000 barcodelezer kan geen codes lezen met de volgende lineaire en 2–D symbologie:

• 39 Full ASCII

• PDF-417

• 128

• Interleaved Code 2 van 5

• Data Matrix

Tabel A-1 Code 39 Full ASCII

De barcodelezer kan alle standaard ASCII-tekens lezen.

Tabel A-2 PDF-417

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D I F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z a b c d

e f g h I j k l m n

o p q r s t u v w x

y z * + % . ! & ( )

: ; < > = ?

VS " # $ ' , - / @ [ \ ] ^ _ ` [ | } ~

Duits " # $ ' , - / § Ä Ö Ü ^ _ ` ä ö ü ß

Frans " £ $ ' , - / à ° ç § n.v.t
.

_ μ é ù è ̈

Italiaans " £ $ ' , - / § ° ç é ^ _ ù à ò è ì

Spaans " $ ' , - / İ Ñ ¿ ^ _ ` ñ ç

Tabel A-3 Code 128

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D I F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z a b c d

e f g h I j k l m n

o p q r s t u v w x

Vervolgd

A
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Tabel A-3 Code 128 (Ver-
volgd)

y z * + % . ! & ( )

: ; < > = ?

VS " # $ ' , - / @ [ \ ] ^ _ ` [ | } ~

Duits " # $ ' , - / ^ _ `

Frans " £ $ ' , - / _

Italiaans " £ $ ' , - / \ ^ _ |

Spaans " $ ' , - / ^ _ `

Tabel A-4 Interleaved Code 2 van 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel A-5 Data Matrix

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D I F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z a b c d

e f g h I j k l m n

o p q r s t u v w x

y z * + % . ! & ( )

: ; < > = ?

VS " # $ ' , - / @ [ \ ] ^ _ ` [ | } ~

Duits " # $ ' , - / § Ä Ö Ü ^ _ ` ä ö ü ß

Frans " £ $ ' , - / à ° ç § n.v.t
.

_ μ é ù è ̈

Italiaans " £ $ ' , - / § ° ç é ^ _ ù à ò è ì

Spaans " $ ' , - / İ Ñ ¿ ^ _ ` ñ ç

Ongeacht de gebruikte code moet de IT-departement van uw locatie het volgende doen:

• Het patiëntengegevensschema instellen.

• De barcodelezer configureren.

OPMERKING

Alle gegevens zĳn ondergebracht in velden met vaste breedte. De barcode moet
geprogrammeerd worden voor het toevoegen van "vervolgspaties" na velden die korter zĳn
dan de vaste lengte van de velden die uw systeem gebruikt.
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A.1 Het patiëntengegevensschema instellen
Gebruik de volgende regels om een gegevensschema, inclusief demografische gegevens van patiënten,
voor uw barcodes in te stellen.

Tabel A-6 Patiëntgegevensschema

Onderdeel Byte-lengte

Patiënt-ID De lengte van Patiënt-ID mag maximaal 30 tekens zĳn en moet
gelĳk zĳn aan de lengte voor ID in het venster Instelling patiënt
van het systeem.

Als het systeem met een MUSE-systeem communiceert, moet de
lengte van Patiënt-ID gelĳk zĳn aan de patiënt-ID die door het
MUSE-systeem wordt gebruikt.

Achternaam 40 (maximaal)

Voornaam 20 (maximaal)

Geboortejaar 4

Geboortemaand 2

Geboortedag 2

Geslacht 1

Bezoek 8

A.2 De barcodelezer configureren
Configureer de barcodelezer in het venster Instelling patiënt. U kunt kiezen voor een handmatige
of automatische configuratie. De vereisten voor elke methode worden in de volgende gedeelten
beschreven.

A.2.1 De barcodelezer handmatig configureren
De volgende tabel geeft aan welke velden voor de configuratie van uw barcodelezer beschikbaar zĳn.

OPMERKING

Het systeem controleert automatisch de overlapping tussen elke 2 velden.

Als er een overlappingsprobleem wordt gedetecteerd, verschĳnt bĳ het opslaan van de
configuratie het volgende bericht: Als er een overlappingsprobleem wordt gedetecteerd,
verschĳnt bĳ het opslaan van de configuratie het volgende bericht:

Veldoverlap gevonden tussen [naam veld] en [naam veld].

OPMERKING

Als het totale aantal van offset en lengte meer dan 255 bytes bedraagt, geeft het systeem
een pieptoon wanneer u de configuratie opslaat, en verplaatst de markering zich naar het
veld met teveel tekens.
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Tabel A-7 Velden automatisch configureren van barcodelezer

Veld Beschrĳving en byte-lengte

Totaal aantal bytes Vul het totale aantal bytes in die de barcode van patiënten bevat. Dit is
meestal de som van de bytes die in de volgende velden vermeld staan.

De waarde kan variëren van 0 tot 255.

Wanneer de grootste offsetwaarde plus de grootste waarde voor de lengte
meer bedraagt dan de waarde die u hebt ingesteld in Totaal aantal bytes,
geeft het systeem een pieptoon wanneer u de configuratie opslaat, de marke-
ring verplaatst zich naar het veld Totaal aantal bytes en het systeem zal de
waarde voor Totaal aantal bytes automatisch corrigeren.

Offset patiënt-ID Voer de Offset voor de patiënt-ID in.

Lengte patiënt-ID Voer de Lengte voor de patiënt-ID in.

Denk aan de volgende criteria bĳ het instellen van de lengte:

• kan variëren van 0 tot 30

• Moet gelĳk zĳn aan de ID-lengte die is ingesteld in het venster Vraag
patiënt

• moet gelĳk zĳn aan de lengte van de patiënt-ID voor het MUSE CV-systeem
waarmee het MAC-systeem communiceert.

Offset bezoek De Offset van de patiëntvisite-ID.

Duur bezoek De lengte van de patiëntvisite-ID.

De waarde kan variëren van 0 tot 19.

Offset voornaam De Offset voor de voornaam van de patiënt.

Lengte voornaam De Lengte voor de voornaam van de patiënt.

Denk aan de volgende criteria bĳ het instellen van de lengte:

• de waarde kan variëren van 0 tot 20

• hĳ moet gelĳk zĳn aan de lengte in het MUSE CV-systeem waarmee het
MAC-systeem communiceert.

OPMERKING
Het MAC-systeem ondersteunt geen "lange" namen; als het MU-
SE-systeem lange namen gebruikt, moet dit veld op de maximale
waarde worden gezet.

Offset achternaam De Offset voor de achternaam van de patiënt.

Lengte achternaam De Lengte voor de achternaam van de patiënt.

Denk aan de volgende criteria bĳ het instellen van de lengte:

• de waarde kan variëren van 0 tot 40

• hĳ moet gelĳk zĳn aan de lengte in het MUSE CV-systeem waarmee het
MAC-systeem communiceert

OPMERKING
Het MAC-systeem ondersteunt geen "lange" namen; als het MU-
SE-systeem lange namen gebruikt, moet dit veld op de maximale
waarde worden gezet.

Offset geboortejaar Geeft het jaar aan waarin de patiënt geboren is. Voer de veld in Offset

Lengte geboortejaar Geeft het jaar aan waarin de patiënt geboren is. Voer de veld in Lengte

De lengte moet worden ingesteld op 4.

Vervolgd

Bedieningshandleiding A.2 De barcodelezer configureren

2053535-010 Revisie P MAC 2000 ECG-analysesysteem 190/208

https://www.praxisdienst.nl/nl/Diagnostiek/Vakspecifieke+diagnostiek/ECG+apparaten/GE+MAC+2000+rust+ECG+apparaat+stand+alone.html


Tabel A-7 Velden automatisch configureren van barcodelezer (Vervolgd)

Veld Beschrĳving en byte-lengte

Offset geboortemaand Geeft de maand aan waarin de patiënt geboren is. Voer de Offset van het veld
in.

Lengte geboortemaand Geeft de maand aan waarin de patiënt geboren is. Voer de Lengte van het veld
in.

De lengte moet worden ingesteld op 2.

Offset geboortedag Geeft de dag aan waarop de patiënt geboren is. Voer de Offset van het veld in.

Offset geslacht Geeft het geslacht van de patiënt aan. Voer de Offset van het veld in.

Lengte geslacht Geeft het geslacht van de patiënt aan. Voer de Lengte van het veld in.

De lengte moet worden ingesteld op 1.

A.2.2 De barcodelezer automatisch configureren
U kunt de barcodelezer automatisch configureren door een barcode te scannen die opgebouwd is met
behulp van de volgende informatie:

Tabel A-8 Velden van automatisch configureren van de barcodelezer

Onderdeel Teken dat gebruikt wordt om byteruimte te reserve-
ren

Patiënt-ID 9

Voornaam 5

Achternaam 6

Geboortejaar 3

Geboortemaand 1

Geboortedag 2

Geslacht M of m voor man

V of v voor vrouw

Bezoek 8
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B Master Step-gegevens
In de volgende paragrafen wordt de informatie gegeven die u nodig heeft om een Master Step-
inspanningstest te doen.

B.1 Master Step-tabel
De volgende tabel geeft het aantal stappen aan dat gezet moet worden op basis van de leeftĳd, het
geslacht en het gewicht van de patiënt.

Ge-
wich
t
(kg)

Ge-
slac
ht

Leeftĳd (jaar)

5–9 10–
14

15–
19

20–
24

25–
29

30–
34

35–
39

40–
44

45–
49

50–
54

55–
59

60–
64

65–
69

70–
74

75–
79

18–
22

Man 35 36

Vrou
w

35 35 33

22–
26

Man 33 35 32

Vrou
w

33 33 32

27–
31

Man 31 33 31

Vrou
w

31 32 30

32–
35

Man 28 32 30

Vrou
w

28 30 29

36–
40

Man 26 30 29 29 29 28 27 27 26 25 25 24 23 23 22

Vrou
w

26 28 28 28 28 27 26 24 23 22 21 21 20 19 18

41–
44

Man 24 29 28 28 28 27 27 26 25 24 23 22 22 21 22

Vrou
w

24 27 26 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 18 17

45–
49

Man 22 27 27 28 28 27 26 25 25 24 23 22 22 21 20

Vrou
w

22 25 25 26 26 25 24 23 22 21 20 19 18 18 17

50–
53

Man 20 26 26 27 27 26 25 25 24 23 22 22 22 21 20

Vrou
w

20 23 23 25 25 24 23 22 21 20 19 18 18 17 16

54–
58

Man 18 24 25 26 27 26 25 24 23 22 22 21 21 20 19

Vrou
w

18 22 22 24 24 23 22 21 30 19 18 18 17 16 15

59–
63

Man 16 23 24 25 26 25 24 23 23 22 21 20 20 19 18

Vervolgd

B
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Ge-
wich
t
(kg)

Ge-
slac
ht

Leeftĳd (jaar)

5–9 10–
14

15–
19

20–
24

25–
29

30–
34

35–
39

40–
44

45–
49

50–
54

55–
59

60–
64

65–
69

70–
74

75–
79

Vrou
w

16 20 20 23 23 22 21 20 19 19 18 17 16 15 15

64–
67

Man 21 23 24 25 24 24 23 22 21 20 20 19 18 18

Vrou
w

18 19 22 22 21 20 19 19 18 17 16 15 15 14

68–
72

Man 20 22 24 25 24 23 22 21 20 20 19 18 18 17

Vrou
w

17 17 21 20 20 19 19 18 17 16 16 15 14 13

73–
76

Man 18 21 23 24 23 22 22 21 20 19 18 18 17 17

Vrou
w

15 16 20 19 19 18 18 17 16 16 15 14 13 12

77–
81

Man 20 22 23 23 22 21 20 19 18 18 17 17 16

Vrou
w

13 14 19 18 18 17 17 16 16 15 14 13 13 12

82–
85

Man 19 21 23 22 21 20 19 19 18 17 16 16 15

Vrou
w

13 18 17 17 17 16 16 15 14 14 13 12 11

86–
90

Man 18 29 22 21 21 29 18 17 17 16 15 15 14

Vrou
w

12 17 16 16 16 15 15 14 13 13 12 12 11

91–
93

Man 19 21 21 20 19 18 17 16 16 15 14 14

Vrou
w

16 15 15 15 14 14 13 13 12 11 11 10

94–
99

Man 18 21 20 19 18 17 17 16 15 14 14 13

Vrou
w

15 14 14 14 13 13 13 12 11 11 11 10

100–
104

Man 17 20 20 19 18 17 16 15 14 13 13 12

Vrou
w

14 13 13 13 13 12 12 11 11 10 10 09

B.2 ST-T-wĳzigingen
Het bestaan van een ST-T-wĳziging wordt beoordeeld door classificatie van ST-T in drie
beoordelingsniveaus:

• Positief

Op 2 of meer afleidingen moet aan een van de volgende criteria worden voldaan:

• ST-depressie ≥ 0,1 mV

• St-elevatie ≥ 0,2 mV

• T-curve wĳziging ≥ 1,0 mV

• Marginaal

Bedieningshandleiding B.2 ST-T-wĳzigingen
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Op elke afleiding moet aan een van de volgende criteria worden voldaan:

• ST-depressie ≥ 0,05 mV

• ST-elevatie ≥ 0,1 mV

• T-curvewĳziging ≥ 0,5 mV

• Negatief

Dit is het oordeel als noch aan de criteria voor Positief, noch aan die voor Marginaal wordt voldaan.

De volgende formules worden gebruikt om de waarden in de voorgaande criteria te berekenen:

• ST-depressie = (rust ST - post J) - (post-inspannings ST - post J)

• ST-depressie = (rust ST - post J) - (post-inspannings ST - post J)

• Wĳziging T-golf = absolute waarde van (amplitude rust-T-golf - amplitude post-inspanning T-golf)

• (ST-post J: amplitude op post J-punt)

Als de beoordeling positief of marginaal is, wordt de afleiding met de grootste verandering geprint.
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C Technische specificaties

C.1 Systeemspecificaties
Tabel C-1 Instrumenttype

Met microprocessor uitgeruste automatische elektrocardiograaf; 10 elektrodekabels, gelĳktĳdige acquisitie van 12
afleidingen met programmeerbare afleidingenconfiguratie.

Tabel C-2 Verwerking

Onderdeel Specificaties

ECG-Interpretatie Marquette 12SL ECG-analyseprogramma voor volwassenen en kinderen

Computermetingen 12-afleidingen analyse

ECG-analysefrequentie 500 of 1000 samples/seconde/kanaal

Digitale samplingsnelheid 16.000 proefmonsters/seconde/kanaal voor normale gegevensacquisitie

Pacesample-snelheid 75K samples/seconde/kanaal

ECG-schermvoorbeeld Schermvoorbeeld van verkregen ECG-curve van 10 seconden

Acquisitiemodus Geeft 10 seconden van aaneengesloten ECG-acquisitie

Dynamisch bereik AC differentieel ± 5 mV, DC offset ± 300 mV

Oplossing 4,88 µV +/-1% per LSB bĳ 500SPS

Frequentiebereik 0,04 tot 150 Hz

Lage afknĳpfrequentie 0,04 Hz (ADS uit)0,56 Hz (ADS aan)

Hoge afknĳpfrequentie Instelbaar op 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz of 150 Hz

Common mode-rejectie >135 dB (met 50/60 Hz filter Aan)

Ingangsimpedantie >10 MΩ @ 10 Hz

Patiëntlek <10 µA (normale conditie), <50 µA (conditie met enkele fout)

Detectie afleiding Detectie afkoppeling alle afleidingen uitgezonderd RL en RA

Hartfrequentiemeter 30 tot 300 BPM

Opstarttĳd Minder dan 30 seconden

Tabel C-3 Patiëntgegevens

Onderdeel Specificaties

Ondersteunde patiëntgegevens Patiënt-ID, Tweede patiënt-ID, Bezoek-ID, Achternaam, Voornaam, Lengte, Ge-
wicht, Geslacht, Ras, Pacemakerpatiënt, Systolische bloeddruk, Diastolische
bloeddruk, Locatienr., Kamer, Opdrachtnummer, Telefoonnummer, Medicatie,
Aanvragend arts, Verwĳzend arts, Behandelend arts, Technicus, Testindicatie.

C
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Tabel C-4 Display

Onderdeel Specificaties

Type 7" TFT-kleurenbeeldscherm met ondersteuning voor minimaal 32K aan kleuren

Oplossing WVGA-resolutie –800x480

Gegevens Hartfrequentie, patiënt-ID, klok, batterĳcapaciteit-indicator, curven, afleidin-
genlabels, snelheid, instellingen voor versterking en filters, waarschuwings-
meldingen, meldingen en hulpmeldingen en 12 afleidingenweergave.

Tabel C-5 Schrĳver

Onderdeel Specificaties

Technologie Thermische puntenreeks

Snelheid 5, 12,5, 25 en 50 mm/s

Aantal sporen Tot 12 ECG sporen

Gevoeligheid/versterking: 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV

Nauwkeurigheid van de snelheid 5, 12,5 mm/s @ ±5% en 25, 50 mm/s @ ±2%

Nauwkeurigheid van de amplitude ±5%

Oplossing Horizontaal 40 dots/mm bĳ 25 mm/s, 8 dots/mm verticaal

Papiersoort Z-gevouwen thermisch papier met voorgeprint raster en perforatie met
wachtrĳ-markering of wachtrĳ-gat.

Papierformaat 215mm x 280mm (brief), 210mm x 295mm (A4) en 214,2mm x 279,4mm
(gewĳzigde brief)

Tabel C-6 Toetsenbord

Onderdeel Specificaties

Type Membraantoetsenbord met tactiele feedback - softwarefunctietoetsen, alfa-
numerieke toetsen (Qwerty toetsenset), schrĳfcontroles en pĳlentoets-cursor-
besturing

Tabel C-7 Bedieningsmodi en aanvullende functies

Onderdeel Specificaties

Rust-ECG-modus Registreert en print als standaardfunctie Rust-ECG's met 12 afleidingen binnen
een tĳdsduur van 10 seconden.

Aritmiemodus Bewaakt het ECG continu en drukt een rapport af wanneer aritmie-events van
de door de eindgebruiker geselecteerde klasse optreden.

Inspanningsmodus Inspanningsmodus voor inspanningstesten

RR-analysemodus RR-analyse voor RR-intervalanalyse.

Volledige weergavemodus Bewaar tot 5 minuten van 1-afleidinggegevens in PDF-formaat

Deze optie is niet beschikbaar in bepaalde landen.

Hookup Advisor Biedt visuele indicatie van de signaalkwaliteit

Meertalige ondersteuning Ondersteunt 19 talen in de gebruikersinterface en 31 talen in de gebruikers-
handleiding

Bestandsbeheer Biedt een interface voor het beheer van ECG-records.

Vervolgd
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Tabel C-7 Bedieningsmodi en aanvullende functies (Vervolgd)

Onderdeel Specificaties

Orderbeheer Biedt een interface voor het beheer van opdrachten.

Systeeminstellingen Biedt een interface voor het beheer van apparaatconfiguraties.

ADT query Biedt een interface voor het vragen naar demografische patiëntgegevens en
orders

Tabel C-8 Inspannings-/Pharma-toepassingsopties

Onderdeel Specificaties

Inspanningstesttoepassing Ondersteunde ergometers onder meer: eBike.

Ondersteunde loopbanden onder meer: T2100, T2000

Master’s Step apparaat zonder interface (alleen akoestisch signaal)

OPMERKING
Ergometer, Master's Step en loopband apart verkocht.

Pharma-toepassing Pharma-toepassingsopties onder meer:

• Datum & Tĳd-vraag bĳ aanmelden

• Auto Save en Export naar SD Card van een Patient test record na acquisitie

• Export auditspoor

• CT Data Guard®

• Aanmeldingsbescherming met hoge beveiligingsniveau

Tabel C-9 Externe randapparatuur

Onderdeel Specificaties

Toetsenbord Standaard USB Engels toetsenbord.

Barcode-symbologie Code 39, Code 39EX, Code 128, PDF-417, Interleaved Code 2 van 5, Data
Matrix

Tabel C-10 Communicatie

Onderdeel Specificaties

RS232 seriële kabel ECG-verzending met A5 & CSI-protocol

Ondersteunde MUSE/Cardiosoft/CS Compatibel met MUSE V8.0.1, V9.0.0 en MUSE NX/CardioSoft/CS V6.73 en later

RJ45-LAN-bekabeling ECG-verzending met CSI-protocol, DCP-protocol, FTPS en gedeelde directory

Draadloze LAN (draadloos) ECG-verzending met CSI-protocol, DCP-protocol, FTPS en gedeelde directory

Vervolgd
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Tabel C-10 Communicatie (Vervolgd)

Onderdeel Specificaties

Draadloze authenticatieprotocollen Wireless bridge optie:

• Openen

• Gedeeld

• WPA2 met pre-shared key

• WPA/WPA2 gemengde modus met pre-shared key

• WPA2 met PEAP

• WPA/WPA2 gemengde modus met PEAP

• WPA2 met EAP-TLS

• WPA/WPA2 gemengde modus met EAP-TLS

• WPA2 met EAP-TTLS

• WPA/WPA2 gemengde modus met EAP-TTLS

• WPA2 met EAP-FAST

• WPA/WPA2 gemengde modus met EAP-FAST

• WPA2 met LEAP

• WPA/WPA2 gemengde modus met LEAP

Geïntegreerde draadloze module:

• Openen

• Gedeeld

• WPA - PSK*

• WPA2 - PSK*

• WPA/WPA2 met PEAP

• WPA/WPA2 met TLS

• WPA/WPA2 met TTLS

* Bepaalde netwerkinstellingen zĳn nodig voor draadloze authenticatie. Om
te bepalen of uw netwerk compatibel is, raadpleegt u het MAC2000 site
survey-document 2053535-067.

Draadloze versleuteling Wireless bridge:

• Gedeactiveerd (voor Open-authenticatie).

• WEP (voor gedeelde en open authenticaties).

• TKIP (voor WPA/WPA2 gemengde modus-authenticaties).

• AES (voor WPA- en WPA2-authenticaties).

Geïntegreerde draadloze module:

• Gedeactiveerd (voor Open-authenticatie).

• WEP (voor gedeelde en open authenticaties).

• TKIP (voor WPA-PSK1-, WPA2-PSK1-, WPA2-authenticaties).

• AES (voor WPA-PSK1-, WPA2-PSK1-, WPA2- en WPA22-authenticaties).
1 WPA-PSK en WPA2-PSK zĳn persoonlĳke authenticatie-frameworks.
2 WPA en WPA2 zĳn entreprise authenticatie-frameworks.

De beveiligde digitale kaart, serieel, LAN en draadloos communiceert uitgaand met MUSE en Cardiosoft/CS.

LAN en draadloos communiceert ingaand met MUSE.
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Tabel C-11 Opslag

Onderdeel Specificaties

ECG-opslagformaat XML-formaat

Hilltop-formaat

PDF-opslagformaat

Opslagcapaciteit Interne opslag van 100 of 200 ECG's

Tabel C-12 Accessoires

ECG kabels/elektrodekabels • IEC/AHA waarde 10LD patiëntkabel/elektrodekabel

• IEC/AHA patiëntstamkabel met 10 elektrodekabels

• IEC/AHA (Nst, Nax) elektrodekabelset (ECG 10-L met weerstand, banaan)

• IEC/AHA elektrodekabelset (4mm-connector, 10 elektrodekabels, defibrilla-
tor-bestendig)

ECG-adapter • IEC/AHA kitadapter 10 set banaan

• Elektrode prep.kussens, CLIP universeel GE 10/pak

Elektroden • ECG elektrodeklem (groot, 4/set)

• Baby MAC elektroden

• Silver Mactrode Plus 1000/DOOS

• Elektrode-aanbrengsysteem KISS 10 afleidingen zonder pomp

Overige accessoires • Elektrode-crème 250g-fles, elektrodespray

• Land-specifieke elektriciteitssnoeren

• Z-gevouwen thermisch papier met voorgeprint raster en perforatie met
wachtrĳ-markering of wachtrĳ-gat van formaat 215 x 280 mm (brief) / 210
x 295 mm (A4) / 214,2 x 279,4 mm (gewĳzigde brief) (150 vellen/pak, 1500
vellen/doos)

• USB Data Matrix barcodescanner

• SDHC-kaart - 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB

Tabel C-13 Elektriciteit

Onderdeel Specificaties

Stroomtoevoer Werking op batterĳ of ingebouwde AC/DC

Specificaties werking op AC/DC

Ingangsspanning 100 tot 240 VAC ±10 %

Ingangsstroom Maximum 1,5 A in spanningsbereik 115 V tot 230 V AC

Ingangsfrequentie 47 tot 63 Hz

Batterĳspecificaties

Batterĳtype Vervangbaar en oplaadbaar, Lithium-ion

Batterĳcapaciteit 14,54 V nominale spanning bĳ 3,5 AH ±10%

150 enkele pagina's voor registratie van rust-ECG of 6 uur (standaard) cons-
tant monitoren zonder te printen, minimum

Oplaadtĳd van batterĳ Ongeveer 3,5 uur na uitschakeling wegens lege batterĳ (met apparaat uit) tot
90% volledige capaciteit
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Tabel C-14 Fysieke specificatie

Onderdeel Specificaties

Hoogte 200 mm

Breedte 390 mm

Diepte 330 mm

Gewicht Ca. 5 kg inclusief batterĳ, zonder papier

Tabel C-15 Omgevingsspecificatie

Onderdeel Specificaties

Temperatuur Werking: 10°C tot 40°C

Transport/opslag: -40°C tot 70°C

Vochtigheid Werking: 20% tot 95% RV niet-condenserend

Transport/opslag: 15% tot 95% RV niet-condenserend

Druk Werking: 700 tot 1060 hPA (hoogtebereik: 3010,9 tot - 381,9 meter)

Transport/opslag: 500 tot 1060 hPA (hoogtebereik: 5570 tot - 380 meter)

C.2 Silex wireless bridge
Fabrikant/model GEH-BR-4600WAN2-01-XX

Fysieke vereisten • Afmetingen: 110,5 × 79,0 × 27,6 (mm)

• Gewicht: 130 (g)

Interfacevereisten • Ethernetpoort: 10M/100 Mbps BASE-T, ondersteuning Auto MDIX

• Stroomconnector: 5,5 mm/2,1 mm (buiten-/binnendiameter)

• Indicatie: LED-indicatie voor stroom, draadloze verbinding, datacommuni-
catie

Stroomvereisten • Nominaal ingangsvermogen: 5V

• Ingangsstroom: 750 mA

Vereisten draadloze verbinding • Draadloos LAN-protocol: IEEE 802.11a/b/g/n

• Draadloos LAN-kanaal: IEEE 802.11b/g: Ch1~CH13

• Versleuteling: WEP (64/128), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

• IEEE802.1X enterprise authenticatie: EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-
FAST, EAP-LEAP

Frequentieband • 2,4 GHz

• 5 GHz

Omgevingsvereisten • Bedrĳfstemperatuur: 0 ~ 40 °C

• Relatieve luchtvochtigheid terwĳl in bedrĳf: 20 ~ 80%

• Barometerdruk terwĳl in bedrĳf: 700 ~ 1060 hPa (hoogtebereik: 3010,9 tot
-381,9 meter)

• Temperatuur terwĳl niet in bedrĳf: -10 ~ +50 °C

• Relatieve luchtvochtigheid terwĳl niet in bedrĳf: 20% ~ 90%

• Barometerdruk terwĳl niet in bedrĳf: 500 ~ 1060 hPa (hoogtebereik: 5570
tot -380 meter)

Vervolgd
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Accessoires • LAN-kabel: Lengte 250 mm, RJ45 *2 connector

• USB voedingskabel: Lengte 260 mm, type A-plug, rechtsgehoekte USB-con-
nector, rechtsgehoekte DC-connector, draadgrootte 24 AWG

Certificeringsvereisten • CE-certificering

• FCC/IC-certificering

• Dit product voldoet aan de volgende wettelĳke vereisten voor Australië,
Nieuw-Zeeland en Singapore.

• EMC-richtlĳn: EN55032 klasse B, EN55024, EN301489-1/-17 v1.8.1

• RE-richtlĳn: EN 300-328 v2.1.1, EN 301-893 v1.8.5 (EN 301-893 v1.8.1
(Adaptiviteit), EN 301-893 v2.1.0 (Blokkering ontvanger)), EN 60950-1, EN
62311, EN301-489-1 v2.1.1, EN301-489-17 v3.1.1

• Dit product voldoet aan de RoHS-richtlĳn van de EU (2011/65/EU of recen-
ter)

• Dit product voldoet aan de WEEE-richtlĳn van de EU (2002/96/EG)
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D Verklaring voor MAC 2000 Silex wireless bridge
De volgende paragrafen bevatten de FCC/IC-verklaring voor de MAC 2000 Silex wireless bridge.

OPMERKING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en industriële licentie-vrĳgestelde
RSS voor Canada. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat
mag geen schadelĳke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet iedere ontvangen
interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING

Dit apparaat voldoet aan de FCC/IC -limieten voor blootstelling aan straling die zĳn opgesteld
voor een niet-gecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-richtlĳnen voor blootstelling
aan radiofrequentie (RF) en RSS-102 van de IC-regels voor blootstelling aan radiofrequentie
(RF). Dit apparatuur moet zo worden opgesteld en gebruikt dat de stralingsbron op minstens
20 cm of meer van het lichaam wordt gehouden.

D.1 FCC-verklaring
De MAC 2000 Silex wireless bridge bevat zendermodule FCC ID: N6C-SXPCEAN2.

LET OP

Veranderingen of wĳzigingen die niet uitdrukkelĳk zĳn goedgekeurd door de partĳ die
verantwoordelĳk is voor de naleving van de normen, kunnen het recht van de gebruiker op
gebruik van de apparatuur ongedaan maken.

LET OP

Deze zender moet niet in combinatie met andere antennes of zenders worden opgesteld
of gebruikt.

D.2 IC-verklaring
De MAC 2000 Silex wireless bridge bevat zendermodule IC: 4908A-SXPCEAN2.

LET OP

5150-5250 MHz en 5250-5350 MHz banden zĳn beperkt tot gebruik binnenshuis.

LET OP

Radars met hoog vermogen worden toegewezen als primaire gebruikers (d.w.z.
prioriteitsgebruikers) van de banden 5250-5350 MHz en 5650-5850 MHz en deze radars
kunnen interferentie veroorzaken en/of schade toebrengen aan LE-LAN apparaten.

D
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D.3 Voldoet aan de IMDA-normen
De MAC 2000 Silex wireless bridge voldoet aan de IMDA-normen.
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E Verklaring voor MAC 2000 geïntegreerde
draadloze module

De volgende paragrafen bevatten de FCC/IC-verklaring voor de MAC 2000 geïntegreerde draadloze
module.

E.1 FCC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee
voorwaarden:

1. Het apparaat mag geen schadelĳke storingen veroorzaken, en

2. dit apparaat moet bestand zĳn tegen storingen, met inbegrip van storingen die een ongewenst
gebruik van het apparaat zouden kunnen veroorzaken.

Houd er rekening mee dat veranderingen of wĳzigingen die niet uitdrukkelĳk zĳn goedgekeurd door de
partĳ die verantwoordelĳk is voor de naleving van de normen, kunnen het recht van de gebruiker op
gebruik van de apparatuur ongedaan maken.

OPMERKING

Deze apparatuur is aan tests onderworpen, waarbĳ is vastgesteld dat zĳ voldoet aan de
voor digitale toestellen klasse B van kracht zĳnde bepalingen, conform onderdeel 15 van
de richtlĳnen van de FCC. Deze bepalingen zĳn opgesteld om een redelĳke bescherming
te verschaffen tegen schadelĳke interferentie bĳ installatie in een woonomgeving. Deze
apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie en kan dergelĳke energie uitstralen.
Ook kan deze energie, indien de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt
geïnstalleerd en gebruikt, schadelĳke interferentie met draadloze communicatieapparatuur
veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een
bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelĳke interferentie veroorzaakt voor radio-
of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te
schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren
door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

• Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.

• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander stroomcircuit dan waarop de
ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan de blootstellingsgrenzen van radiofrequentie opgesteld door de FCC voor een
niet-gecontroleerde omgeving.

Dit apparaat moet geïnstalleerd en bediend worden op een minimale afstand van 20 cm tussen het
apparaat en de gebruiker of omstanders.

Het apparaat moet niet in combinatie met andere antennes of zenders worden opgesteld of gebruikt.

E
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E.2 IC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan de industriële licentie-vrĳgestelde RSS voor Canada. Gebruik is onderhevig aan
de volgende twee voorwaarden:

1. Het apparaat mag geen storingen veroorzaken; en

2. Dit apparaat moet bestand zĳn tegen storingen, met inbegrip van storingen die een ongewenst
gebruik van het apparaat zouden kunnen veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Deze apparatuur voldoet aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequentie die door de
Innovation, Science and Economic Development Canada zĳn vastgesteld voor een ongecontroleerde
omgeving.

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen
het apparaat en de gebruiker of omstanders.

Het apparaat moet niet in combinatie met andere antennes of zenders worden opgesteld of gebruikt.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences définies par la Innovation,
Sciences et Développement économique Canada pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre le dispositif et
l'utilisateur ou des tiers.

Ce dispositif ne doit pas être utilisé à proximité d’une autre antenne ou d’un autre émetteur.

E.3 Informatie over CE RED
De MAC 2000 ingebouwde draadloze module voldoet aan CE RED 2014/53/EU.

Dit product is beperkt tot gebruik binnenshuis.

Bedieningshandleiding E.2 IC-verklaring
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Frequentiebereik 2,4 GHz frequentiebanden: 2,4-2,483 GHz

5 GHz frequentiebanden: 5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz

Maximaal RF-uitgangsvermogen
(EIRP)

20 dBm

Bedieningshandleiding E.3 Informatie over CE RED
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Woordenlĳst
 ACS  Acuut coronair syndroom

ADT  Admission, Discharge, Transfer (Opname, ontslag,
overdracht)

Filter  Een filter stelt de bovenfrequentielimiet voor de
ECG-curve die op het scherm Acquisitie en de afdruk wordt
weergegeven. Wanneer u een filter selecteert, worden
signalen geëlimineerd die deze frequentie overschrĳden.
Hoe kleiner het geselecteerde filter, des te meer signaal
wordt er uitgefilterd. Een filter van 40 Hz toont bĳvoorbeeld
alleen signalen lager dan 40 Hz; signalen van hoger dan 40
Hz worden genegeerd.

LAN  Local Area Network

Snelheid  Snelheid geeft de snelheid aan die de ECG-curve
op het scherm en de ritme-afdruk weergeeft. U kunt de
snelheid wĳzigen om de curve langzamer of sneller weer
te geven als hulpmiddel bĳ het bekĳken of analyseren van
de curve. Een hogere snelheid maakt de curveweergave
uitgestrekter; een lagere snelheid geeft de curve dichter bĳ
elkaar weer.

Versterking  Versterking geeft aan hoeveel mm 1 mV aan
curvegegevens op het scherm en de afdruk representeert.
U kunt de versterking wĳzigen om de weergave of afdruk
van de curve naar behoefte te wĳzigen. Wanneer de
versterking wordt gewĳzigd, verandert ook de amplitude
van de curves. Bĳ een hogere versterking wordt de
amplitude van het curve hoger; bĳ een lagere versterking
wordt de amplitude van de curve lager.

De instelling 10/5 mm/mV wordt gebruikt om de
extremiteitenelektroden (I, II, III, aVr, aVI, en aVf) weer
te geven tegen 10 mm/mV en borstkaselektroden
(V1 tot V6) tegen 5 mm/mV. Dit wordt gedaan om
overlapping van de curve in de borstkaselektroden te
verminderen of te voorkomen, terwĳl kleine curven in de
extremiteitenelektroden worden vermeden.

WLAN  Wireless Local Area Network

ZIS  Ziekenhuisinformatiesysteem

Bedieningshandleiding Woordenlĳst
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GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA

GE Medical Systems
Munzinger Straße 5
79111 Freiburg Germany
+49 761 45 43 -0

GE Medical Systems Information Technologies, een bedrĳf van General Electric dat opereert onder de naam GE Healthcare.

www.gehealthcare.com

https://www.praxisdienst.nl/nl/Diagnostiek/Vakspecifieke+diagnostiek/ECG+apparaten/GE+MAC+2000+rust+ECG+apparaat+stand+alone.html
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