
Instructies voor reiniging en desinfectie - voor
gebruik bĳ CT-, PET/CT-, SPECT- en SPECT/CT-
systemen van GE Healthcare

Inleiding
Reiniging en desinfectie zĳn essentieel voor het onderhoud van uw beeldvormingssysteem. Zorg
ervoor dat uw apparaat voorafgaand aan de desinfectie zichtbaar schoon is, omdat achtergebleven
anorganische of organische materialen het desinfecteren kunnen beïnvloeden.

Deze gebruiksaanwĳzing omvat algemene instructies voor reiniging en desinfectie voor
beeldvormingssystemen van GE Healthcare, evenals gedetailleerde instructies voor Velcro-klittenband,
polsbanden, het bed/de tafel, gantrybedieningspanelen/-knoppen en accessoires. Afhankelĳk van uw
apparaat/configuratie zĳn sommige gedetailleerde instructies mogelĳk niet van toepassing.

Deze gebruiksaanwĳzing is bedoeld voor goedgekeurde reinigings- en desinfectiemiddelen voor uw
product.

Vanwege de afmeting van de hulpmiddelen en hun immobiliteit, kan automatische reiniging en
desinfectie niet worden uitgevoerd. Gebruikers moeten de reiniging handmatig uitvoeren.

Raadpleeg de gebruiksaanwĳzing of de productfabrikantmatrix die bĳ uw systeem is geleverd voor de
fabrikant van het systeem.

Reinigings-/desinfectiemiddelen

Controleer de vochtigheidsduur/contactduur voor desinfectie van het middel of de middelen.
Zorg ervoor dat het apparaat gedurende de gehele vochtigheidsduur/contactduur vochtig blĳft.

Als een middel moet worden afgespoeld, gebruik dan een pluisvrĳe doek en puur water (steriel,
pH-neutraal, kritiek water) om het onderdeel schoon te vegen nadat het is gereinigd en gedes-
infecteerd. Zorg ervoor dat aan de volledige vochtigheidsduur/contactduur is voldaan voordat u
gaat spoelen.
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Reinigings-/desinfectiemiddelen in spray- of vloeibare vorm

Als u een reinigings- of desinfectiemiddel gebruikt in spray- of vloeibare vorm, breng dit dan
aan op een schone, pluisvrĳe doek en gebruik deze voor reiniging/desinfectie. Zorg ervoor dat u
meerdere doeken hebt voordat u begint met het reinigen/desinfecteren.

Spuit geen reinigings- of desinfectiemiddel rechtstreeks op het systeem. Onderdelen kunnen
beschadigd raken als er rechtstreeks op het systeem wordt gespoten.

Dit is een naslaggids voor het reinigen en desinfecteren van een beeldvormingssysteem en kan worden
gebruikt om het personeel voor de reiniging te trainen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het
systeem voor gedetailleerde reinigings- en veiligheidsinstructies.

Inleiding
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Algemene instructies voor reiniging
Hieronder worden de algemene reinigingsinstructies voor het systeem beschreven. Raadpleeg
de specifieke secties voor gedetailleerde procedures voor het reinigen van Velcro®-klittenband,
accessoires.

Reiniging: vuil verwĳderen

Trek nieuwe handschoenen
aan

Verzamel goedgekeurde
middel(en).

Als u een spray gebruikt,
spuit deze dan op een
schone, pluisvrĳe doek en
gebruik deze voor reini-
ging/desinfectie.

Veeg alle zĳden van het on-
derdeel schoon en gebruik
daarbĳ zo veel schone doek-
jes als nodig is.

Zorg ervoor dat het appa-
raat zichtbaar schoon is

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg

Bĳzondere overwegingen: groeven, tussenruimtes en knoppen

Wikkel een doekje om een plastic kaart of wattenstaafje. Druk de rand of het uiteinde in eventuele tussenruimtes of
groeven en sleep de doek er voorzichtig doorheen. Gebruik
zo veel schone doekjes als nodig is om schoon te maken.

Algemene instructies voor reiniging
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Algemene instructies voor desinfectie
Hieronder worden de algemene desinfectie-instructies voor het systeem beschreven. Zorg er
voorafgaand aan het desinfecteren voor dat het apparaat zichtbaar schoon is. Raadpleeg de specifieke
secties voor gedetailleerde procedures voor het reinigen van Velcro®-klittenband, accessoires.

Desinfectie: bacteriën doden

Trek nieuwe handschoenen
aan

Verzamel goedgekeurde
middel(en).

Als u een spray gebruikt,
spuit deze dan op een
schone, pluisvrĳe doek en
gebruik deze voor reini-
ging/desinfectie.

Veeg alle zĳden van het on-
derdeel schoon en gebruik
daarbĳ net zo veel nieuwe
doekjes als nodig is.

Gebruik schone doekjes om
het onderdeel grondig te be-
vochtigen

Zorg ervoor dat het appa-
raat vochtig blĳft gedurende
de vochtigheidsduur van het
gebruikte middel.

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg

Bĳzondere Overwegingen: groeven, tussenruimtes en knoppen

Wikkel een doekje om een
plastic kaart of wattenstaaf-
je.

Druk de rand of het uiteinde in eventuele tussenruimtes of groeven en sleep de doek er
voorzichtig doorheen. Gebruik iedere keer schone doekjes.

Algemene instructies voor desinfectie
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Reiniging en desinfectie van de
gantrybedieningspanelen/-knoppen

Reiniging: vuil verwĳderen

Trek nieuwe handschoenen
aan.

Verzamel goedgekeurde
middel(en).

Veeg alle zĳden van het on-
derdeel schoon en gebruik
daarbĳ zo veel schone doek-
jes als nodig is.

Wikkel de doek over een
wattenstaafje en/of plastic
kaart.

Druk de rand of het uiteinde
in eventuele tussenruimtes
of groeven en sleep de doek
er voorzichtig doorheen, in-
dien nodig.

Zorg ervoor dat het appa-
raat zichtbaar schoon is.

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg.

Desinfectie: bacteriën doden

Trek nieuwe handschoenen
aan.

Veeg alle zĳden van het on-
derdeel schoon en gebruik
daarbĳ net zo veel nieuwe
doekjes als nodig is.

Wikkel de doek over een
wattenstaafje en/of plastic
kaart.

Druk de rand of het uiteinde
in eventuele tussenruimtes
of groeven en sleep de doek
er voorzichtig doorheen, in-
dien nodig.

Gebruik nieuwe doekjes om
het onderdeel goed te be-
vochtigen.

Zorg ervoor dat het appa-
raat vochtig blĳft gedurende
de vochtigheidsduur van het
gebruikte middel.

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg.

Reiniging en desinfectie van de gantrybedieningspanelen/-knoppen
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Reiniging en desinfectie van het bed/de tafel
Reiniging: vuil verwĳderen

Trek nieuwe handschoenen
aan.

Verzamel goedgekeurde
middel(en).

Veeg alle zĳden van het on-
derdeel schoon en gebruik
daarbĳ zo veel schone doek-
jes als nodig is.

Voor groeven, tussenruim-
tes en knoppen: leg de doek
over de plastic kaart.

Druk de rand of het uiteinde
in eventuele tussenruimtes
of groeven en sleep de doek
er voorzichtig doorheen, in-
dien nodig.

Zorg ervoor dat het appa-
raat zichtbaar schoon is.

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg.

Desinfectie: bacteriën doden

Trek nieuwe handschoenen
aan.

Veeg alle zĳden van de tafel
schoon met doekjes en ge-
bruik daarbĳ zo veel nieuwe
doekjes als nodig is.

Voor groeven, tussenruim-
tes en knoppen: leg de doek
over de plastic kaart.

Veeg de tafel schoon met
schone doekjes om deze
grondig te bevochtigen.

Veeg de tafel schoon met
schone doekjes om deze
grondig te bevochtigen.

Zorg ervoor dat het appa-
raat vochtig blĳft gedurende
de vochtigheidsduur van het
gebruikte middel.

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg.

Reiniging en desinfectie van het bed/de tafel
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Reiniging en desinfectie van accessoires
Reiniging: vuil verwĳderen

Trek nieuwe handschoenen
aan.

Verzamel goedgekeurde
middel(en).

Veeg alle zĳden van het on-
derdeel schoon en gebruik
daarbĳ zo veel schone doek-
jes als nodig is.

Zorg ervoor dat het appa-
raat zichtbaar schoon is.

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg.

Desinfectie: bacteriën doden

Trek nieuwe handschoenen
aan.

Veeg alle zĳden van het on-
derdeel schoon en gebruik
daarbĳ net zo veel nieuwe
doekjes als nodig is.

Gebruik nieuwe doekjes om
het onderdeel goed te be-
vochtigen.

Zorg ervoor dat het appa-
raat vochtig blĳft gedurende
de vochtigheidsduur van het
gebruikte middel.

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg.

Reiniging en desinfectie van accessoires
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Reiniging en desinfectie van Velcro®-klittenband
Reiniging: vuil verwĳderen

Trek nieuwe handschoenen
aan.

Verzamel goedgekeurde
middel(en).

Veeg alle zĳden van het on-
derdeel schoon en gebruik
daarbĳ zo veel schone doek-
jes als nodig is.

Wikkel een doekje om de
kaart, druk de rand van de
kaart in het Velcro®-klitten-
band en duw.

Gebruik een strak gevouwen
doek om het Velcro®-klit-
tenband in een cirkelbewe-
ging schoon te schrobben.

Spoel Velcro®-klittenband
met puur water.

Zorg ervoor dat het appa-
raat zichtbaar schoon is.

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg.

Desinfectie: bacteriën doden

Trek nieuwe handschoenen
aan.

Veeg alle zĳden van het on-
derdeel schoon en gebruik
daarbĳ net zo veel nieuwe
doekjes als nodig is.

Gebruik een strak gevouwen
doek om het Velcro®-klit-
tenband in een cirkelbewe-
ging schoon te schrobben.

Gebruik schone doekjes om
het klittenband grondig te
bevochtigen.

Zorg ervoor dat het appa-
raat vochtig blĳft gedurende
de vochtigheidsduur van het
gebruikte middel.

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg.

Reiniging en desinfectie van Velcro®-klittenband
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Reiniging en desinfectie van polsbandjes
Reiniging: vuil verwĳderen

Trek nieuwe handschoenen
aan.

Verzamel goedgekeurde
middel(en).

Veeg alle zĳden van het on-
derdeel schoon en gebruik
daarbĳ zo veel schone doek-
jes als nodig is.

Vouw alles uit en zorg er-
voor dat de tussenruimtes
zichtbaar schoon zĳn.

Schrob de tanden/vergren-
deling van de polsband.

Zorg ervoor dat het appa-
raat zichtbaar schoon is.

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg.

Desinfectie: bacteriën doden

Trek nieuwe handschoenen
aan.

Veeg alle zĳden van het on-
derdeel schoon en gebruik
daarbĳ net zo veel nieuwe
doekjes als nodig is.

Vouw alles uit en zorg er-
voor dat de tussenruimtes
zichtbaar vochtig zĳn.

Gebruik schone doekjes om
de polsband grondig te be-
vochtigen.

Zorg ervoor dat het appa-
raat vochtig blĳft gedurende
de vochtigheidsduur van het
gebruikte middel.

Gooi gebruikte doekjes en
handschoenen weg.

Reiniging en desinfectie van polsbandjes
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Revisiegeschiedenis

Revisie Datum Reden voor wĳziging

1 oktober 2021 Eerste uitgave

2 mei 2022 Update

Revisiegeschiedenis
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